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RESUMO

Horie, LM. Desenvolvimento de equacbes preditivas de composicdo corporal
em pacientes obesos graves: uso da bioimpedancia elétrica. [Dissertagcéo]. Sao
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo; 2008. 74p.

INTRODUCAO: A obesidade grave dificulta fisicamente a avaliagdo da
composic¢ao corporal. OBJETIVO: Desenvolver equagdes para estimativa de
gordura corporal (GC) em obesos grau lll. METODOS: Adultos obesos graves
tiveram a GC estimada por bioimpedancia elétrica (BIA — impedancia de 5, 50,
100 e 200kHz) e por método de referéncia (pletismografia de deslocamento
aéreo - PDA). Avaliaram-se os limites de concordancia e seu coeficiente de
correlagdo (CCC). Novas equacgdes preditivas foram desenvolvidas por analise
de regressao multivariada. RESULTADOS: A GC estimada por BIA e PDA foi
similar para a populagao estudada (64,8 + 15kg vs 65,6 + 16kg, p>0,05). Ambas
tiveram boa acuracia, precisdao e CCC, porém a sua comparagao teve amplos
limites de concordancia que variaram de -10,4 a 8,8kg. A equagao residente de
BIA aplicada em mulheres superestimou a GC (-1,3 kg; p<0,05) e em homens
subestimou a GC (5,6 kg; p<0,05). Novas equagdes preditivas de GC foram
criadas, para BIA de frequéncia de 50kHz, Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva:
GC4 (kg) = 23,25 + (0,13 x idade) + (1,00 x peso atual) + (0,09 x Resisténcia
50kHz) — (0,80 x altura) e para BIA de frequéncia de 100kHz, Horie-Waitzberg &
Barbosa-Silva,: GC, (kg) = 23,97 + (0,10 x Impedancia 100kHz) + (0,11 x

idade) + (0,99 x peso atual) - (0,80 x altura). CONCLUSOES: A equagéo



residente no aparelho de BIA foi inadequada para estimar a GC em pacientes
obesos grau Ill. As equagbes desenvolvidas especialmente para esta
populagédo forneceram estimativas de GC mais precisas (melhores limites de

concordancia, precisao, acuracia e CCC).

Descritores: obesidade mérbida, composigao corporal, impedancia bioelétrica,

tecido adiposo, antropometria



SUMMARY

Horie, LM. Development of body composition prediction equations for severely
obese patients: the use of bioelectrical impedance. [Dissertation]. Sdo Paulo:
“Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo”; 2008. 74p.

RATIONALE: Severe obesity limits physically the body composition assessment.
AIM: To develop equations of body fat (BF) estimative in severe obesity.
METHODS: Severely obese adults had BF estimated by bioelectrical impedance
(BIA — impedance of 5, 50, 100 and 200kHz) and reference method (air
displacement plethysmography - ADP). The limits of agreement and of
concordance correlation coefficient (CCC) of the data were evaluated. New
predictive equations were developed by multivariate regression analysis.
RESULTS: The BF estimations from BIA and ADP were similar for the studied
population (64.8 + 15kg vs 65.6 + 16.4kg, p>0.05). Both had good accuracy,
precision, and CCC, but their comparison had wide limit of agreement with
range from -10.4 to 8.8kg. The home BIA equation overestimated BF in women
(-1.3 kg, p<0,05) and underestimated BF in men (5.6 kg; p <0.05). BF new
predictive equations were generated, for BIA with 50kHz frequency, Horie-
Waitzberg & Barbosa-Silvai: BF¢ (kg) = 23.25 + (0.13 x age) + (1.00 x current
weight) + (0.09 x Resistance 50kHz) — (0.80 x height) and for BIA with 100kHz
frequency, Horie-Waitzberg & Barbosa-Silvay: BF, (kg) = 23.97 + (0.10 x
Impedance 100kHz) + (0.11 x age) + (0.99 x current weight) - (0.80 x height).

CONCLUSIONS: The home equation on BIA was inadequate for estimating BF



in severely obese patients. Equations developed especially for this population
provides more accurate BF estimative (better limits of agreement accuracy,

precision and CCC).

Descriptors: severe obesity, body composition, bioelectrical impedance,

adipose tissue, anthropometric.
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Introducdo

1. Introducgao

1.1.Composigao corporal

O corpo humano pode ser dividido em mais de 30 componentes, tecidos
e espacos hidricos principais que, por sua vez, podem ser agrupados em
diferentes niveis de complexidade. A composi¢do corporal compreende a
proporcao entre esses diferentes componentes corporais e a massa corporal
total de um individuo, e sua compreensao é fundamental para a avaliagao do
estado nutricional’.

Varias metodologias de analise, baseadas em diferentes principios, vém
sendo adotadas desde entdo nas investigagdes clinicas e epidemioldgicas que
conduzem ao entendimento dos processos fisiolégicos ligados a alteragdes nos
constituintes corporais®. Técnicas simples como a antropometria, medida de
pregas cutaneas e a bioimpedancia elétrica (BIA), ou mais complexas como a
dupla absortometria de raios X de dupla energia (DEXA), pesagem hidrostatica,
pletismografia de deslocamento aéreo (PDA), ressonancia magnética e
tomografia computadorizada, sdo amplamente utilizadas em pesquisas
clinicas®.

A maioria dos métodos de avaliacdo da composicéo corporal, no entanto,
baseia-se no modelo de dois compartimentos: massa magra e gordura corporal.
O termo massa magra se refere a parcela do corpo excluida de tecido
gorduroso (basicamente agua, proteinas e minerais)®.. A agua corporal esta

predominantemente distribuida na massa magra, onde existe em concentragao
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préxima a 72,3%. A gordura, por sua vez, perfaz 83% do tecido gorduroso,
sendo o restante proteina e 15% de agua®. Como componente da composicéo
corporal, a gordura corporal pode ser observada desde o contexto
macroscoépico até o nivel molecular, no qual se faz referéncia aos triglicerideos
de depdsito, que correspondem a 89% dos lipidios corporais totais.

A escolha do método de avaliagdo da composi¢ao corporal a ser utilizado
dependera de quais compartimentos corporais se pretende determinar e de
aspectos como custo, validade, aplicabilidade do método e grau de treinamento
necessario do avaliador.

Cabe ressaltar que diversos fatores como idade, género, etnia, consumo
alimentar, estagio fisiologico, atividade fisica, presengca de co-morbidades e
diversas situacdes clinicas podem influenciar a composicao corporal®. A relagdo
entre a agua intracelular e a extracelular, por exemplo, é constante na saude,

mas pode sofrer alteragdes por algumas enfermidades.

1.2.0besidade

A obesidade é uma doencga caracterizada pelo excesso de peso corporal
principalmente as custas de massa gorda. Possui origem multifatorial, crénica,
nao transmissivel e apresenta a maior taxa de crescimento em freqiéncia no

mundo, atingindo proporcées epidémicas®°

No Brasil, mudangas demogréficas, socioeconémicas e epidemioldgicas

permitiram que ocorresse uma transigao progressiva do padrao nutricional, com




Introducdo

diminuicdo de populacdo de baixo peso e aumento de populagdo obesa,

independente de sua faixa etaria’" 2.

A Organizagdo Mundial de Saude (OMS) classifica a obesidade de
acordo com o indice de Massa Corporal (IMC), que é definido como peso (Kg)
do individuo dividido pela sua altura (m) ao quadrado'® ™. Individuos obesos
moderados (grau IlI) e graves (grau lll) apresentam IMC maior que 35 e

40kg/m?, respectivamente.

O risco de desenvolvimento de co-morbidades € diretamente
proporcional ao IMC do individuo. Essa observacdo pode estar associada a
caracteristicas metabdlicas e reguladoras do tecido adiposo. O tecido adiposo,
principalmente o tecido adiposo branco, pode ser considerado um &rgao
enddécrino altamente ativo e complexo que secreta uma grande quantidade de
hormdnios e citocinas que, por sua vez, atuam na regulagdo do metabolismo
energético e inflamacéo'®. Adipdcitos da regido abdominal influenciam a funcéo
de células beta pancreaticas, participam na produgéo de glicose hepatica, na
regulacdo do apetite e na liberagdo de substancias com fungdo enddcrina,

como a leptina, fator de necrose tumoral-alfa (TNF-a) e adiponectina®.

Portanto, o acumulo de tecido adiposo pode alterar o equilibrio
metabdlico e contribuir para o desenvolvimento de co-morbidades relacionadas
a obesidade, como resisténcia a insulina e aterosclerose' '®. De fato, as
obesidades grau Il e lll vém geralmente associadas a diversas co-morbidades

que incluem hipertensao arterial, diabetes, alteracbes neuroenddcrinas e de
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perfil lipidico (dislipidemias), problemas cardiovasculares, cancer, apnéia do
sono, alteragbes posturais, bioquimicas, hormonais e comportamentais e
podem reduzir significativamente a expectativa (aproximadamente 8 anos) e a

qualidade de vida'"?°.

1.2.1. Composic¢ao corporal na obesidade grau lll

Na pratica clinica, a avaliagdo da gordura visceral pode ser feita por meio
da mensuragcdo da circunferéncia abdominal. O referido método, apesar de
simples e praticamente sem custos, pode fornecer informacdes importantes na
localizagdo e diagnostico do possivel desenvolvimento de co-morbidades
associadas a gordura visceral. Entretanto, especificamente em obesidade grau
[l ou grave, a presenca de abdémen em avental dificulta significativamente a

medida precisa da circunferéncia da cintura?'.

A obesidade grave € caracterizada por grandes alteracbes nos
compartimentos corporais em comparagcdo aos individuos eutréficos ou em
sobrepeso. Além do aumento de tecido adiposo ha um aumento da hidratacéo
corporal total, com expansédo da agua extracelular (AEC) em relagdo a agua

intracelular (AIC), conforme ilustra a figura 1%.
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Figura 1 - Composicao corporal em mulheres portadoras de obesidade grave e

em mulheres eutréficas, de acordo com Das e col.??

100% -

80% +

S

S

T 60% - O gordura corporal
g B AEC

3 mAC

B O Sélidos

8

=

40% -

20% +

16

0%

Eutrdficas Obesas grave

No entanto, a maioria dos métodos de avaliagdo da composi¢ao corporal,
particularmente no modelo de dois compartimentos, assume que, os elementos
que compdem a massa magra encontram-se nas mesmas proporgées em todos
os individuos. Por apresentarem alteragdes hidroeletroliticas, essa situacéo é

123, Além disso, o excesso de

pouco provavel em pacientes obesos grau
gordura corporal, principalmente localizado na regido abdominal, pode
representar outra fonte de erro na avaliagdo dos compartimentos corporais

dessa populagao®.
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Paralelamente, ferramentas consideradas padrao ouro para a analise da
composigao corporal na pratica clinica (DEXA, ressonancia magnética,
tomografia computadorizada, pesagem hidrostatica, is6topos marcados, entre
outras) apresentam limitagcbes de diferentes origens, como alto custo,
necessidade de mao-de-obra especializada e, especificamente em pacientes
obesos grau |lll, dificuldade para acomodagcdo do paciente dentro de

equipamentos?'.

Alternativamente, equacgbes preditivas para estimativa de gordura
corporal podem ser utilizadas na avaliagdo da composig¢ao corporal de obesos
grau Ill. No entanto, as equagdes disponiveis para esse fim foram
desenvolvidas a partir de amostras compostas por individuos eutréficos ou com
moderado excesso de peso e podem, portanto, ndo ser eficientes para avaliar

especificamente a populagdo de obesos graves?" %2,

Os resultados de investigagdo da composi¢cdo corporal em pacientes
obesos grau Ill mostram uma relativa variabilidade entre os diferentes métodos
de avaliagao dos compartimentos corporais disponiveis. Este fato € esperado,
mesmo na populacédo de individuos saudaveis, em razdo dos diferentes
principios em que se baseiam cada uma das técnicas e das equacbes de
predicao utilizadas para avaliar um componente corporal in vivo. Além disso,
cada método apresenta diferentes niveis de precisdo, acuracia, sensibilidade e
reprodutibilidade, podendo comportar-se diferentemente, de acordo com

populagdes e situacdes clinicas especificas®.
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Recentemente, o método de avaliagdo da composigéao corporal por PDA
foi validado como método de referéncia para avaliagdo da composi¢céo corporal
de pacientes obesos grau 111%, Apesar de ser um método preciso, ndo invasivo,
rapido e confortavel de determinacdo da composicao corporal, a PDA apresenta
alto custo, o que reduz sua utilizagdo na pratica clinica brasileira e em outros

paises com baixos recursos financeiros para gastos relacionados a satde?’ .

A BIA é geralmente o recurso disponivel para estimativa da composigao
corporal na pratica clinica, por consistir de método simples, praticamente sem

3; 30; 31

riscos, de baixo custo e facil acesso . No entanto, sua eficiéncia sofre

influéncia da quantidade e distribuicdo da &gua corporal total, intra e
extracelular, assim como da configuracédo geométrica do corpo®® *2.

Aparelhos de BIA tradicionalmente estimam a composicao corporal
utilizando a corrente de freqliéncia unica. A corrente de 50kHz, frequéncia
utilizada na maioria dos aparelhos, atravessa parcialmente a membrana celular.
Argumenta-se que a utilizagdo de frequéncias mais altas, que podem penetrar
completamente as células, pode medir melhor a agua corporal total (ACT). Por
outro lado, a utilizacdo de correntes elétricas de baixa freqliéncia, pode predizer
melhor a AEC?". No mercado é possivel adquirir aparelhos que operam de duas
a mais frequéncias como intuito de medir melhor a ACT, AIC e AEC. Os

aparelhos multifrequenciais s&o mais caros, portanto menos disponiveis,

emboram sejam mais precisos na estimativa dos compartimentos hidricos.
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Pacientes portadores de obesidade grau Il apresentam ACT
concentrada principalmente no espago extracelular, o que prejudica a
mensuragao do percentual de gordura corporal (GC) e superestima a massa
magra (MM) corporal®” 2. Além disso, a configuracdo geométrica do corpo nao
cilindrica e a utilizacao de BIA de freqiéncia simples pode ndo ser precisa na
predicdo da porcentagem de gordura corporal®* 3 *_ Aparelhos de BIA
multifrequéncias podem fornecer resultados mais precisos da quantidade de
hidratagao de pacientes obesos graves.

Apesar de existirem equacdes especificas que validam a BIA para
pacientes obesos, estas podem ter falhas para individuos com IMC acima de
34kg/m?. %3 32 3% 36 gerig de grande interesse cientifico o desenvolvimento de
equacbes preditivas para validacdo da BIA em pacientes portadores de

obesidade grau III*".
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Justificativa do estudo

Pacientes obesos graves com co-morbidades associadas ao excesso de
gordura podem ter indicagao de cirurgia bariatrica. A cirurgia bariatrica promove
intensa perda de excesso de peso gracas a perda de gordura corporal, mas
também as custas de perda de massa magra. Enquanto a redugédo de gordura
corporal pode diminuir a mortalidade, através de mecanismos ainda

desconhecidos, a perda de massa magra pode aumenta-la®’.

Neste sentido, informacbes diretas e reais da composi¢cdo corporal,
principalmente da quantidade de gordura corporal de individuos portadores de
obesidade grave tornam-se importantes para monitorizagdo e intervencao
nutricional adequadas de diferentes programas de tratamento anti-obesidade?’.
Devido a indisponibilidade de ferramentas acessiveis e sensiveis para avaliagao
da composigcdo corporal de obesos grau lll, essa populagdo de pacientes

poderia, portanto, sofrer de acompanhamento nutricional pouco eficiente.

O presente estudo pretende desenvolver equacgdes preditivas para
estimativa da composicao corporal de pacientes portadores de obesidade grau
Ill, obtidas através de variaveis antropométricas e de BIA. Visa a disponibilizar
novas ferramentas que permitam a obtenc&o de informacdes diretas e realistas
da composigado corporal de individuos portadores de obesidade grau Il por
método acessivel e de baixo custo, possibilitando o melhor conhecimento do
estado nutricional e, consequentemente, auxiliando a terapia nutricional desses

pacientes.

-10 -
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2. Objetivo

Desenvolver equacgdes preditivas para estimativa de gordura corporal em
pacientes portadores de obesidade grave (grau Ill)), com o uso de

bioimpedancia elétrica.

-12-
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3. Método

3.1. Desenho do protocolo do estudo

O presente estudo prospectivo se propés a desenvolver e validar
equacgdes preditivas de gordura corporal especificas para pacientes com
obesidade grau Ill. Apds assinatura de consentimento livre e informado (Anexo
A), pacientes com obesidade grau lll foram submetidos a avaliacédo de BIA e
PDA para estimativa da composicao corporal. Os dados coletados por BIA e
PDA foram comparados estatisticamente para verificar a eficiéncia da BIA na
estimativa da composicdo corporal de pacientes obesos grau |l
Posteriormente, os dados obtidos pela BIA foram utilizados para a formulagao
de equacgdes preditivas de gordura corporal especificas para pacientes com
obesidade grau lll e aqueles coletados pela PDA foram utilizados como
referéncia para o desenvolvimento dessas férmulas, através da aplicacdo de
métodos estatisticos especificos. As equacgdes resultantes foram entado

validadas em pacientes obesos grau ll.

3.2. Local de desenvolvimento do estudo

As atividades do presente trabalho foram desenvolvidas no Grupo de
Metabologia e Nutricdo em Cirurgia (METANUTRI) do Laboratério de Fisiologia
e Disturbios Esfincterianos (LIM 35) da Disciplina de Cirurgia do Aparelho

Digestivo do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da

-14 -
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Universidade de Sao Paulo (FMUSP). As coletas de dados deste estudo foram
realizadas no Centro de Estudos de Gasto Energético e Composi¢céo Corporal
(CEGECC) do LIM 35 da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do
Departamento de Gastroenterologia-FMUSP, em parceria com o Centro de
Estudos em Psicobiologia e Exercicio (CEPE) da Associagdo Fundo de
Incentivo a Fisiologia do Exercicio e Psicobiologia (AFIP) da Unifesp. O
desenvolvimento das equagdes preditivas de gordura corporal foi realizado com
0 apoio da Profa. Dra. Maria Cristina Gonzalez do Departamento de Mestrado
em Saude e Comportamento da Escola de Medicina da Universidade Catdlica
de Pelotas (UCPel) e Faculdade de Nutrigdo, Universidade Federal de Pelotas

(UFPel), Pelotas, RS.

3.3. Comissao de ética

A presente investigacdo foi submetida e aprovada pela Comiss&o Etico-
Cientifica do Departamento de Gastroenterologia da FMUSP em 14 de julho de
2005, pela Comissdo de Etica para Andlise de Projetos de Pesquisa do HC-
FMUSP e da FMUSP (CAPPesq) em 14 de dezembro de 2005, sob protocolo
de pesquisa numero 1069/05 e pelo Comité de Etica em Pesquisa da
Universidade Federal de Sdo Paulo do Hospital Sdo Paulo n°0945/05, conforme

anexos B, C e D.
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3.4. Pacientes

No periodo de outubro de 2005 a fevereiro de 2006, foram selecionados
120 pacientes candidatos a intervencao cirurgica bariatrica, provenientes do
Grupo de Estébmago, Duodeno e Intestino Delgado da Disciplina de Cirurgia do
Aparelho Digestivo do Departamento de Gastroenterolgia do Instituto Central do
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo
(ICHC-FMUSP).

Foram selecionados para participar do estudo pacientes que atenderam

critérios de incluséo e exclusao especificos.

3.4.1. Critérios de inclusao

Os pacientes aptos a participar do protocolo de estudo preencheram os

seguintes critérios de inclusdo:

Possuir idade de 18 a 65 anos, de ambos 0s sexos;

e Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A);

¢ Manifestar interesse, condi¢cdes e disponibilidade de participar de todos
os procedimentos inclusos no protocolo do estudo;

e Estar na lista de pacientes candidatos a intervengao cirurgica bariatrica

da Instituigéo.

-16 -
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3.4.2. Critérios de exclusao

Foram excluidos do estudo os pacientes que preencheram qualquer um
dos seguintes critérios:

e Possuir doenga aguda ou cronica concomitante com interferéncia nos
resultados: infeccdo, doengas da tiredide, insuficiéncia renal, hepatica,
cardiaca ou pulmonar?";

e Apresentar histérico de alcoolismo, toxico-dependéncia,
esquistossomose;

e Ser portador de marcapasso e fumante®;

e Apresentar senilidade, doenga de Alzheimer ou outras deméncias>°.
Todos os pacientes foram submetidos a avaliagdes antropométricas e de

composicao corporal especificas, realizadas no periodo da manha. No dia
imediatamente anterior da avaliacdo da composi¢cao corporal, os pacientes
foram orientados a permanecer por 12 horas em jejum e nao praticar atividade

fisica.

3.5. Avaliagées antropométricas e de composig¢ao corporal
3.5.1. Avaliagcao antropométrica

Todas as variaveis antropométricas foram obtidas e calculadas pelo

mesmo observador (LMH) no dia da avaliagédo da composi¢ao corporal.
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3.5.1.1. Peso atual

Para mensurar o peso atual do paciente utilizou-se a balanca do sistema
de PDA (BOD POD® body composition system; Life Measurement Instruments,
Concord, CA), que foi calibrada semanalmente, conforme orientagdo do
fabricante. Durante a avaliacdo, o paciente permaneceu em pé, no centro da
base da balanga, descalgo e somente com roupas intimas. Registrou-se o peso

em kg com a variagao minima de 10g.

3.5.1.2. Altura

Para a mensuracédo da altura utilizou-se estadidmetro modelo Sanny.
Durante o procedimento, o paciente manteve-se de costas para o seu
marcador, com os pés unidos, em posicao ereta, olhando para frente e bracos
estendidos ao lado do corpo. A leitura foi feita no centimetro mais proximo,
quando a haste horizontal da barra vertical da escala de estatura encostou-se

na cabeca.

3.5.1.3. indice de Massa Corporal (IMC)

O IMC foi determinado pelo peso do individuo dividido por sua altura ao

quadrado e classificado segundo critério da OMS™.
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3.5.2. Avaliagao da composic¢ao corporal
3.5.2.1. Bioimpedancia Elétrica

Para a estimativa da composicdo corporal utilizou-se aparelho de
bioimpedancia elétrica portatil de quatro frequéncias (5, 50, 100 e 200 kHz)
modelo Quadiscam 4000, Bodystat Ltda, Douglas, UK. Previamente a analise,
todos os pacientes foram orientados a esvaziar a bexiga urinaria e retirar todos
os objetos metalicos do corpo. Antes do inicio do procedimento, o paciente
permaneceu 15 minutos de repouso na posicdo supina, com bragos e pernas
em abducgédo de 30°. Os eletrodos foram entdo colocados em locais especificos
da mao e do pé do lado direito, conforme indicagédo do fabricante, para a leitura

do resultado da composicéo corporal pelo aparelho® (figura 2).

Figura 2 — Posicionamento do paciente para realizacdo de BIA

-19-
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Durante a avaliacdo pelo aparelho de BIA, correntes elétricas
imperceptiveis de 5, 50, 100 e 200 kHz foram introduzidas no paciente, via
eletrodos distais na mao e no pé. A voltagem dessas correntes foi detectada
pelos eletrodos proximais, localizados no calcanhar e punho do hemicorpo
direito e oferece valores de impedancia nas quatro frequéncias supracitadas e

consequente estimativa da composicao corporal (figura 3).

Figura 3 — Leitura do resultado de avaliagdo de composi¢ao corporal, medida

por aparelho de BIA

A partir dos valores de impedancia oferecidos pelo aparelho de BIA
foram obtidos os valores de resisténcia, reactancia e angulo de fase nas
frequéncias avaliadas, através de programa de informatica BodyStat Phase

Angle, Bodystat Ltda, Douglas, UK. Estes dados foram utilizados
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posteriormente para o desenvolvimento das novas equagdes de estimativa de

gordura corporal a partir da PDA.

3.5.2.2. Pletismografia de Deslocamento Aéreo (PDA)

A estimativa da composicao corporal pela PDA foi realizada por aparelho
BOD POD® body composition system; Life Measurement Instruments, Concord,
CA. O aparelho estima o volume corporal com base na lei de deslocamento de
ar de Boyle‘”, no qual o volume varia inversamente com a pressao enquanto a

temperatura permanece constante, que pode ser representada pela equacao:

P1xV1=P2xV2

onde P1= pressao exercida pelo cilindro de calibracdo, V1=volume do
cilindro de calibracdo, P2=pressdao exercida pelo individuo e V2=volume

corporal do individuo a ser determinado.

Através de um software especifico, instalado em um microcomputador
conectado ao aparelho de PDA, foram avaliadas variacées de volume de ar e a
pressao em seu interior com o aparelho desocupado e com o aparelho ocupado
com o individuo a ser avaliado. Foram analisadas ainda variaveis pulmonares
necessarias para a estimativa do volume corporal®® 2. O volume corporal é

calculado automaticamente pelo software do aparelho e a partir dele é possivel
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aplicar os principios da densitometria para determinagcdo da composicéo
corporal, através do calculo da densidade corporal
(Densidade=massa/volume)?” *2.

Para a realizagdo do exame, o paciente foi orientado a usar roupa de
banho (maidé ou calgdo) e touca de natagdo, a fim de evitar disparidades de
medidas?’. Durante a avaliacdo, ndo foi permitido o uso de objetos metalicos
como brincos, anéis, correntes, relégio, pulseiras. Os procedimentos para o
teste estao ilustrados na figura 4.

Figura 4 — Procedimentos para avaliagdo da composigao corporal, por meio de

pletismografia de deslocamento aéreo, BOD POD® body composition system;

Life Measurement Instruments, Concord, CA.

A. Calibragao do aparelho B. Mensuracao do peso do individuo em
realizada por técnico balanga propria do aparelho

-0
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C. Entrada do individuo no
equipamento para a analise da
densidade e do volume corporal

do mesmo

D. Orientagéo sobre o uso correto do clip
nasal e técnica para avaliagdo do volume
pulmonar, apos a leitura

E. Leitura e a estimativa da densidade corporal pelo
equipamento e posterior calculo da composi¢ao corporal do
individuo, por meio de férmula de Siri*?

— MAIN MENU

FS: Print Test
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Equagdes utilizadas para estimativa da gordura corporal, por meio de

PDA®,

Densidade (kg/L)= massa (peso do individuo em kg) / volume (L)

% GC=[(4,95/D)-4,5]*100

Onde % GC = percentual de gordura corporal, D = densidade corporal.
As variaveis medidas foram: densidade (kg/L), massa corporal total (kg),

massa magra (kg e %) e massa gorda (kg e %).

3.6. Analise estatistica dos dados

A analise estatistica do presente estudo foi realizada por meio do
programa STATA® versdo 9.2 (STATA® Corp, College Station, Tx, USA). Os
resultados foram expressos em média e desvio padrdo. Em todos os testes foi

fixado o valor de p<0,05 como estatisticamente significativo.
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3.6.1. Avaliacao da homogeneidade da amostra em relagdo aos dados

antropométricos

Para verificar a homogeneidade da amostra em relagdo as variaveis
antropométricas, realizou-se a comparagdao dos dados antropométricos pelo
teste t Student, quando as variaveis tiveram distribuicdo normal, e o teste de

Mann-Whitney U, quando a distribuigdo nao foi normal.

3.6.2. Comparacgao da avaliagao da composigao corporal de obesos grau

lll por BIA e PDA

Para comparagao da composigao corporal estimada pela PDA e pela
BIA, utilizou-se o teste t pareado. A concordancia entre os métodos foi
determinada através da analise de Bland-Altman e pelo coeficiente de
correlacdo de concordancia, que utiliza uma combinagdo da precisdao e da

acuracia** .

3.6.3. Desenvolvimento e validacao de novas equagdes preditivas de

composic¢ao corporal

Para o desenvolvimento das novas equagdes de composi¢ao corporal a
amostra dividida de maneira aleatéria em dois grupos: grupo amostra (50% da
amostra) e grupo validagcéo (50% da amostra). Através da analise backward de
regressao linear multipla foram desenvolvidas novas equagdes de estimativa de

gordura corporal especificas para obesos graves.
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A gordura corporal (kg) foi considerada a variavel dependente e a idade,
altura, peso atual, impedancia de 100kHz e resisténcia de 50kHz foram as
variaveis independentes preditoras da gordura corporal. Em todas as analises,
a gordura corporal obtida pela PDA foi utilizada como método de referéncia. Por
fim, as duas melhores e novas equagdes preditivas geradas foram comparadas

com o grupo validagao.

Apos o desenvolvimento das duas novas equacgdes de estimativa de
gordura corporal foi realizado o diagnostico do modelo foi realizado a fim de

verificar sua adequacao.
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4. Resultados

4.1. Caracteristicas da populagao

A amostra do presente estudo compreendeu 120 pacientes (37
homens/83 mulheres) obesos graves e apresentou-se uniforme quanto a idade
dos individuos inclusos. A anadlise das variaveis antropométricas encontrou
diferencas em relagdo a altura, peso, IMC e as medidas de circunferéncia da

cintura, quadril e da relagao cintura/quadril entre os diferentes sexos (Tabela 1).

Os homens foram, em média, 16cm mais altos, 38kg mais obesos e
tiveram IMC significativamente maior do que as mulheres. Em relagdo ao grau
de obesidade, 12,5% (n=15) dos pacientes apresentaram IMC<40kg/m?; 30,0%
(n=36) IMC entre 40 e 45 kg/m?; 28,3% (n=34) IMC entre 45 e 50 kg/m?; 18,3%
(n=22) IMC entre 50 e 55 kg/m% e 10,8% (n=13) IMC>55kg/m®. Os homens
apresentaram a média da medida da circunferéncia da cintura (CC), do quadril

(CQ) e relagao cintura/quadril (RCQ) maior do que a das mulheres.
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Tabela 1 - Caracteristicas descritivas dos pacientes

Total de pacientes

(n=120)
Idade (anos) 43 (18-62)

Peso atual (kg)’ 122,8 (84,7-198,7)

Altura (cm)’ 160,9 (145,5-192,3)
IMC (kg/m?)” 46,9 + 6,22

CC (cm)” 138,3 + 16,18
CQ (cm)” 134,34 + 13,67
RCQ” 1,03 £ 0,10

Homens (n=37) Mulheres (n=83)

38 (18-60) 46 (18-62)

149 (105,8-198,7)  109,7 (84,7-161,3)

174,8 (159,0-192,3)  157,7 (145,5-182,1)
49,9 + 6,74 45,5 + 5,50
151,8 + 14,47 132,3 + 13,01
139,07 + 14,82 132,23 + 12,66
1,10+ 0,08 1,01+0,10

homens vs mulheres Mann-Whitney U (p<0,001) - dados apresentados em

mediana, minimo e maximo

™ homens vs mulheres t Student (p<0,001) - dados apresentados em média e

desvio padrao.

IMC: indice de massa corporal;

CC: circunferéncia da cintura; CQ:

circunferéncia do quadril; RCQ: relagao cintura-quadril.
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4.2.Composic¢ao corporal

A comparagao da composi¢cao corporal dos pacientes por meio de BIA
com PDA foi feita em 119 pacientes (houve 01 caso de exclusao).

Nao houve diferengas significativas entre as avaliagdes de composigao
corporal realizadas pela BIA e pela PDA. Entretanto, a analise da composicao
corporal individualizada por sexo encontrou subestimativa em homens e
superestimativa em mulheres pela BIA, em relacdo ao PDA. Os dados da

composigao corporal encontrados pela BIA e PDA encontram-se na tabela 2.
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Tabela 2 — Comparagao da composigao corporal dos pacientes estimada, por meio de bioimpedancia elétrica (BIA)

e pletismografia de deslocamento aéreo (PDA)

Método Todos pacientes (n=119) Masculino(n=36) Feminino (n=83)
PDA BIA PDA BIA PDA BIA
GC (%) 51,62+5,32 51,28+5,77 48,98+5,712° 45,26+5,04° 52,77+4,74° 53,89+3,78

GC (kg)  65,56+16,43 64,77+14,97  76,02+18,99%°  70,44+18,03° 61,02+12,88° 62,32+12,78
MM (%) 48,45+5,39 48,72+5,77 51,30+5,80 2° 54,74+5,04° 47,22+4,73° 46,11£3,78

MM (kg) 60,97+13,54 61,76+£15,69 77,34+9,86°° 82,9318,65° 53,86+7,32° 52,58+16,34

Valores expressos em média + DP.

?PDA vs BIA Teste t pareado (p<0,05 — no mesmo sexo).

® PDA masculino vs PDA feminino Teste ¢ de student (p<0,05).
°BIA masculino vs BIA feminino Teste t de student (p<0,05).

GC=gordura corporal; MM=massa magra; PDA=pletismografia de deslocamento aéreo; BIA=bioimpedancia elétrica.
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A comparagao entre BIA e PDA (método de referéncia) foi realizada a
partir da estimativa de gordura corporal por ambos os métodos.

Os dados de gordura corporal entre BIA e PDA apresentaram uma
precisdo excelente, acuracia e coeficiente de correlacdo de concordancia
(valores préximos de um) tanto para todo o grupo como por sexo (tabela 3). No
entanto, o grafico de Bland-Altman mostrou limites de concordéancia muito altos
para a populacdo em geral, homens e mulheres, conforme ilustrado nos

graficos 1, 2 e 3, respectivamente.
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Tabela 3 — Comparacéo da gordura corporal (kg) estimada por BIA e PDA.

Precisdo  Acuracia CCC  Diferenca (kg) e 95% limites

de concordancia

Todo grupo 0,955 0,994 0,950 -0,781 (-10,402; 8,841)
Masculino 0,973 0,954 0,929 -5,578 (-14,173; 3,017)
Feminino 0,964 0,995 0,959 1,300 (-5,486; 8,085)

Onde, CCC = Coeficiente de correlagdo de concordancia

-33-



Resultados

Grafico 1 — Grafico de Bland-Altman. Avaliagcédo da correlagédo entre GC (kg)

estimada pela BIA e PDA para todo o grupo (n=119).
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As médias de gordura corporal entre BIA e PDA foram dispostas em
relacdo a diferenga de gordura corporal entre os dois métodos. A linha roxa
representa a média da diferenca entre os dois métodos e as linhas vermelhas

representam os dois desvios-padrdo da média.
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Grafico 2 — Grafico de Bland-Altman. Avaliagcédo da correlagdo entre GC (kg)

estimada pela BIA e PDA para homens (n=36).
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As médias de gordura corporal entre BIA e PDA foram dispostas em
relacdo a diferenca de gordura corporal entre os dois métodos. A linha roxa
representa a média da diferenca entre os dois métodos e as linhas vermelhas

representam os dois desvios-padrdo da média.
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Grafico 3 — Grafico de Bland-Altman. Avaliagcéo da correlagédo entre GC (kg)

estimada pela BIA e PDA para mulheres (n=83).
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As médias de gordura corporal entre BIA e PDA foram dispostas em
relacdo a diferenca de gordura corporal entre os dois métodos. A linha roxa
representa a média da diferenca entre os dois métodos e as linhas vermelhas

representam os dois desvios-padrdo da média.

Quanto a possivel influéncia do IMC dos pacientes na precisdo da BIA
para estimativa da GC entre os diferentes sexos, em relacdo a PDA, a analise

dos dados n&o encontrou associacao entre essa variavel antropométrica e a
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estimativa da GC pela BIA tanto em homens como em mulheres, conforme

ilustra o grafico 4.

Grafico 4 — Diferenga entre a gordura corporal (kg) estimada por meio de BIA e

PDA estratificado por categoria de IMC e sexo.
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4.3.Desenvolvimento de novas equagoes de composi¢ao corporal

Os resultados das analises de regressao linear multivariada por
backward geraram duas equacgodes: a primeira criada para aparelhos de BIA,
que usam a resisténcia medida com frequéncia de 50kHz (HORIE-WAITZBERG
& BARBOSA-SILVA,) e a segunda para ser aplicada em aparelhos de BIA que
usam impedancia medida com frequéncia de 100kHz (HORIE-WAITZBERG &
BARBOSA-SILVA,).

Os resultados da analise de regresséo linear multivariada desenvolvida
no grupo amostra, composta por 50% da populacgéao total estudada, teve a GC

(kg) da PDA como variavel dependente.

1) Equacdo HORIE-WAITZBERG & BARBOSA-SILVA;

Para uso de BIA com resisténcia de 50kHz, a analise de regresséo linear
multivariada por backward revelou como melhores preditores da gordura
corporal para pacientes obesos graves as variaveis idade, peso atual, altura e
resisténcia de 50kHz e encontrou R? ajustado de 0,9729, conforme mostra a

tabela 4.
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Tabela 4 — Analise de regresséo linear multipla utilizando a gordura corporal

(kg) estimada como variavel dependente (R? ajustado = 0,9729).

‘Varidvel ~ Coeficiente  95% de intervalo de confianga ~ Valorde p -
Resisténcia 50kHz 0,09 0,08; 0,11 0,00
Peso atual (kg) 1,00 0,94; 1,06 0,00
Altura (cm) - 0,80 -0,94; -0,67 0,00
Idade (anos) 0,13 0,05; 0,20 0,00
Constante 23,25 1,78; 44,72 0,03

A equacédo HORIE-WAITZBERG & BARBOSA-SILVA, para estimar a

gordura corporal em obesos graves é:

HW&BS (kg): = 23,25 + (0,09 x res50) + (1,00 x peso atual) — (0,80 x altura) +

(0,13 x idade),

Onde: res50=resisténcia 50kHz, peso atual (kg), altura (cm) e idade (anos).

Entre as variaveis incluidas no modelo de regressao linear, o peso
corporal foi o principal contribuinte para a estimativa da gordura corporal em
obesos graves, seguida da resisténcia de 50kHz. A contribuicdo de cada

variavel é ilustrada no grafico 5.
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Grafico 5 — Contribuicdo de cada variavel de R? ajustado da equacéo Horie-

Waitzberg & Barbosa-Silvas.
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Onde, R50: Resisténcia de 50kHz
Valores de R%ajustado calculado a partir da retirada das variaveis estudadas
(idade, altura, resisténcia de 50kHz e peso corporal) do modelo completo,

considerando-se R?ajustado ideal=1.

2) Equacdo HORIE-WAITZBERG & BARBOSA-SILVA;

Para uso de BIA com impedéancia de 100kHz, a analise de regressao
linear multivariada por backward revelou como melhores preditores da gordura
corporal para pacientes obesos graves as variaveis idade, peso atual, altura e
impedancia de 100 kHz que encontrou R? ajustado de 0,9731, demonstrando
uma precisao satisfatoria da equacao, conforme dados apresentados na tabela

5.
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Tabela 5 — Analise de regresséao linear multipla utilizando a gordura corporal

(kg) estimada como variavel dependente (R? ajustado = 0,9731).

‘Varidvel ~ Coeficiente  95% de intervalo de confianga ~ Valorde p -
Impedancia 100kHz 0,10 0,08; 0,12 0,00
Peso atual (kg) 0,99 0,94; 1,05 0,00
Altura (cm) - 0,80 -0,93; -0,66 0,00
Idade (anos) 0,11 0,04; 0,19 0,00
Constante 23,97 2,60; 45,34 0,03

A equagao Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva, para estimativa da gordura

corporal em obesos graves é:

HW&BS (kg). = 23,97 + (0,10 x imp100) + (0,99 x peso atual) — (0,80 x altura) +

(0,11 x idade),

Onde: imp100=impedancia de 100kHz, peso atual (kg), altura (cm) e idade

(anos).

De maneira similar a equacdo HORIE-WAITZBERG & BARBOSA-
SILVA,, o peso corporal foi a principal variavel contribuinte da estimativa da
gordura corporal em obesos graves, seguida da impedancia de 100kHz. A

contribuicdo de cada variavel € ilustrada no grafico 6.
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Grafico 6 — Contribuicdo de cada variavel de R? ajustado da equacéo Horie-

Waitzberg & Barbosa-Silva,.
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4.4.Comparacgao das equagoes HW&BS, e HW-BS, de GC vs PDA vs BIA

As duas novas equacbes desenvolvidas foram comparadas com a PDA
(método de referéncia) e com a equagédo existente no aparelho de BIA de
quatro frequéncias utilizado neste estudo.

As duas equacbes HORIE-WAITZBERG & BARBOSA-SILVA
apresentaram precisdo, acuracia e coeficiente de correlacdo de concordancia
(CCC) melhores do que a equacéao residente da BIA de quatro frequéncias,

conforme os dados apresentados na tabela 6 e ilustrados nos graficos 7 e 8.

Tabela 6 - Comparacao da gordura corporal (kg) estimada obtida pela BIA de

quatro frequéncias e as novas equacdes HW&BS; e HW&BS, em relacdo a

PDA.
Precisdo  Acuracia CCC Diferenga (kg) e 95%
limites de concordancia
BIA 4 frequéncias 0,955 0,994 0,950 -0,781 (-10,402; 8,841)
HW&BS; 0,974 0,998 0,972 0,434 (-7,017; 7,884)
HW&BS, 0,973 0,995 0,969 1,441 (-5,919; 8,802)

Onde, HW&BS =nova equagao de estimativa da gordura corporal para
BIA utilizando a variavel resisténcia de 50kHz, HW&BS,=nova equacao de
estimativa da gordura corporal para BIA utilizando a variavel impedancia de

100kHz e CCC = Coeficiente de correlagao de concordancia.
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Grafico 7 — Concordancia entre a gordura corporal obtida pela BIA de quatro

freqUéncias e as novas equagdes HW&BS, e HW&BS, em relagdo a PDA.
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estimativa da gordura corporal para BIA utilizando a variavel impedancia de

100kHz e CCC = Coeficiente de correlagao de concordancia.
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Grafico 8 — Limites de concordancia entre a gordura corporal obtida pela BIA
de quatro frequéncias e as novas equagoes HW&BS e HW&BS, em relacéo a

PDA.
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As médias de gordura corporal de BIA e das novas equagdes em relacédo a PDA
sdo representadas pelos tridngulos e seus limites de concordancia (dois
desvios-padréao da média) pelas linhas pontilhadas. A linha continua amarela

representa diferenga entre os métodos igual a zero.
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5. Discussao

5.1. Dos Métodos
5.1.1. Da Bioimpedancia Elétrica (BIA)

O uso de BIA permite estimar a composigcao corporal, praticamente sem
riscos, com baixo custo, além de ter equipamentos de facil acesso para uso na
pratica clinica®. Este método estima os compartimentos corporais e a
distribuicdo dos fluidos intra e extracelulares através da condutividade elétrica®.

A BIA baseia-se em dois principios: a hidratagao dos tecidos € constante
em todos os tipos de populagdes (sadios, obesos, pacientes graves, cirurgicos)
23; 46

e 0 corpo humano comporta-se como um conjunto de cinco cilindros que

conduzem de forma homogénea a corrente elétrica®’.

A passagem da corrente elétrica permite aferir a resisténcia e a
reactdncia do corpo humano. Essas duas variaveis sdo processadas em
equacgoes residentes nos aparelhos de BIA e o resultado fornecido é a
estimativa dos distintos compartimentos de composi¢ao corporal (massa magra,

gordura corporal e agua corporal total).

Os resultados de BIA sofrem influéncia da configuragcdo geométrica do
corpo humano e da quantidade e distribuigdo da agua corporal total (intra e
extracelular). Portanto, o exame de BIA pode nao ser adequado em condi¢des

33; 34

onde a hidratagao tissular encontra-se alterada , como, por exemplo, em

individuos obesos graves.
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Adiciona-se que pacientes portadores de obesidade grau lll apresentam
distribuicdo de agua corporal diferente da de individuos eutréficos®*, com agua
corporal total concentrada, principalmente, no espago extracelular. Assim, em
obesos esta distribuicdo anédmala pode prejudicar a estimativa da composi¢ao
corporal por BIA*, reduzindo sua sensibilidade de estimar a gordura corporal e

superestimar a massa magra corporal®.

Apesar de suas limitagdes, a BIA parece ser ferramenta mais sensivel na
estimativa da GC de pacientes obesos do que a altura, o peso corporal ou
mesmo o IMCZ®. No entanto, as equacdes residentes nos aparelhos de BIA
foram desenvolvidas para populagao de individuos eutréficos. Por este motivo,
foi necessario que se criassem equacbes validadas para a populacdo de
obesos®. Contudo, as equacgbes especificas que validaram a BIA para
pacientes obesos podem nao ser adequadas para individuos portadores de

obesidade grave, com IMC acima de 34kg/m?, 2% 3213536

Com a utilizacdo de técnica classica preconizada para a medida de BIA,
medem-se as variaveis referentes a passagem de corrente elétrica nos

membros superiores e inferiores, mas nao no tronco.

Isto porque, em condi¢gdes de eutrofia, o tronco humano contribui apenas
com 10% a 20% da impedancia elétrica, embora represente 50% do peso

corporal total.
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Ja em individuos obesos, o formato corporal ndo é cilindrico e existe a
diferenga na distribuicdo corporal entre tronco e membros, isto €, ha maior
quantidade de massa magra nos membros e maior quantidade de gordura
corporal no tronco. Essa distribuicdo diferente da eutrofica pode prejudicar a
precisdo da BIA em obesos podendo haver superestimativa da massa magra e

subestimativa da gordura corporal®® %,

Ha que se considerar, ainda, que existem diversos aparelhos para
medida de BIA disponiveis para avaliagdo da composi¢cao corporal que incluem

modelos unifrequenciais e multifrequenciais.

Os aparelhos de medida de BIA de frequéncia unica sao de baixo custo e
comumente operam na frequéncia de 50kHz. Nesta intensidade, o aparelho de
BIA pode estimar a ACT, por ndo conseguir medir os compartimentos, AIC e
AEC, porque a entrada da corrente elétrica na célula é parcialmente bloqueada
pela capacitancia da membrana celular. Com o uso de aparelhos de medida de
BIA de duas ou mais frequéncias (5, 50, 100, 200 e 500kHz) & possivel a
completa penetracdo da corrente elétrica na célula. Assim, com frequéncias
altas, é possivel estimar a AIC e com o uso de frequéncias baixas predizer a

AEC.

Pacientes obesos apresentam razdo AEC:ATC maior que individuos
eutréficos, sendo essa diferenga diretamente proporcional ao IMC?2. O aumento
na ACT poderia superestimar a MM e subestimar a GC. Portanto, apesar do

menor custo do modelo de BIA unifreqlencial ele pode n&do ser adequado para
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avaliar a composi¢ao corporal de obesos graves em relagdo aos de BIA

multifreqUenciais.

No presente estudo, utilizou-se modelo de BIA de quatro frequéncias (5,
50, 100 e 200kHz), com o intuito de estimar a AIC e, consequientemente, avaliar

mais adequadamente a composigao corporal de pacientes obesos graves.

5.1.2. Da Pletismografia de Deslocamento Aéreo (PDA) como método de

referéncia para estimativa da composic¢ao corporal

O PDA é um meétodo preciso, nao invasivo, rapido e confortavel de
determinacdo de composigdo corporal®® 2" 2° que pode ser utilizado em
diferentes populagdes (criangas, adultos, obesos, idosos, atletas, entre

outras)?.

O PDA, assim como outros métodos de referéncia para avaliagado da
composig¢ao corporal (DEXA, tomografia computadorizada, isétopos marcados,
hidrodensitometria, ressonancia magnética, medidas de potassio corporal total
e andlise de ativacdo de néutrons), apresenta alto custo para sua
aquisicdo/manutencdo e necessita de mao de obra especializada para seu
manejo, o que limita, em muito, seu uso na pratica clinica. Além disso, com
excecao do aparelho de PDA, os métodos considerados de referéncia
apresentam limitacdo em relagdo a capacidade em acomodar ou suportar o

volume e peso corporal de pacientes obesos graves.
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O aparelho de PDA se distingue dos demais equipamentos de referéncia
por permitir acomodar com sucesso individuos com obesidade grau Il (104kg-

189kg e IMC de 36-59kg/m?) 26148,

O método de PDA foi validado recentemente, como referéncia para

estimativa da gordura corporal de individuos obesos graves®.

Com base nessas observagdes, no presente estudo optou-se por adotar
a PDA como método de referéncia para o desenvolvimento de equacgdes
preditivas de gordura corporal para obesos graves a partir de dados coletados

por BIA.

5.2. Dos Resultados
5.2.1. Composigao corporal

No presente estudo, a estimativa da GC (em kg), dos 119 individuos
demonstraram que a estimativa da GC (em kg) obtida pela BIA de quatro
freqUéncias nao foi significantemente diferente da estimada por PDA (p>0,05).

Apoés estratificagdao por sexo, a gordura corporal estimada por BIA foi
menor em homens e maior em mulheres do que aquela estimada por PDA.
Podemos atribuir as diferengcas encontradas na estimativa da gordura corporal
por BIA em relagdo ao PDA por aumento da agua corporal total, alteragdo na

configuracdo geométrica e aumento relativo da agua extracelular. ” %
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Outros autores se preocuparam em averiguar a precisdo de medida de
gordura corporal pela BIA com outros métodos de referéncia.

Assim, Heath e col. compararam a medida de GC de 46 pacientes
obesos graves estimada por meio de BIA de frequéncia de 50kHz e pesagem
hidrostatica. Os autores observaram que a BIA subestimou a porcentagem GC
em relagdo a pesagem hidrostatica em ambos os sexos (36,1% vs 41,8% em
homens e 43,1% vs 52,2% em mulheres; p<0,001)*, o que discorda dos
resultados obtidos no presente estudo. O uso de distinto método de referéncia
(pesagem hidrostatica) e modelo de BIA (freqléncia unica) poderia explicar as
diferencas encontradas entre o presente estudo e o estudo de Heath e col. A
diferenga no tamanho das amostras, na presente investigagdo 119 e no de
Heath e col 46, poderia ter influenciado nos resultados finais encontrados.

Individuos obesos apresentam hidratacao tissular distinta de individuos
eutréficos *°. Em estudo para validacido da BIA em pacientes submetidos a
cirurgia bariatrica, Das e col.?! verificaram que agua corporal total em obesos
grau lll é significativamente maior que o valor de referéncia em eutréficos. O
maior nivel de hidratagcao de pacientes obesos graves pode superestimar a MM
e, consequentemente, subestimar a gordura corporal ao se utilizar a BIA. No
presente estudo, essa subestimativa foi encontrada apenas em homens, e nado
em mulheres.

Por outro lado, em mulheres é possivel que a localizagdo da GC possa
influenciar a condutibilidade elétrica, uma vez que a BIA baseia-se no principio

de que o corpo humano € composto por cinco cilindros (dois bracos, duas
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pernas e tronco) com uma area uniforme*®. Sabe-se que a resisténcia elétrica é
inversamente proporcional a area corporal. Os aparelhos de BIA estimam a
resisténcia de todo o corpo, mas medem apenas a resisténcia dos membros
inferiores e superiores e ndo incluem a do tronco® 2. Estima-se que um brago
contribui com aproximadamente 4% do peso corporal e que uma perna contribui
com aproximadamente 17% do peso corporal, mas eles acabam por contribuir
com aproximadamente 40% e 45%, respectivamente, da resisténcia corporal

|23

total””. Contudo, em individuos obesos graves o tronco é relativamente curto e

apresenta grande diametro (impedancia € diretamente proporcional a altura e
inversamente proporcional ao diémetro)5°.

O impacto da diferente distribuicdo de gordura corporal nos resultados
encontrados de BIA foi avaliado em mulheres eutréficas com distribuicdo de
gordura androide e gindide, pareadas por idade e percentual de gordura
corporal medido por meio de pesagem hidrostatica.

I°' estudaram a eficacia de varias equacbes de

Swan e McConnel
estimativa da GC por meio de BIA de frequiéncia unica, sendo que a estimativa
da gordura corporal foi precisa somente em mulheres com gordura gindide, mas
nao foi apropriada para mulheres com obesidade abdominal. Os autores
sugeriram que a estimativa da gordura corporal em mulheres com a relagéo
cintura quadril > 0,80 deve ser interpretada com cautela®’.

No presente estudo, foi possivel ainda inferir, que a diferenga encontrada

entre os sexos tenha sido causada nao s6 por alteragcées na hidratacdo, mas

também pela localizagdo e distribuicdo diferente de gordura corporal entre
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homens e mulheres. Tradicionalmente homens concentram gordura na regido
abdominal, levando a subestimativa da gordura corporal, enquanto que
mulheres concentram gordura na regido dos quadris, podendo ocorrer uma
superestimativa da GC?*, o que corrobora com os resultados encontrados no

presente estudo.

5.2.2. Das novas equagoes de composigao corporal

Até o nosso conhecimento, este € o primeiro estudo que comparou a
medida de GC estimada pela PDA e BIA de quatro freqiéncias em grande
numero de pacientes obesos graves. A equacao residente no aparelho de BIA
de quatro frequéncias utilizada no presente estudo, ndo foi capaz de estimar
satisfatoriamente a GC de pacientes obesos graves. Assim sendo, com o intuito
de melhorar a precisdo da estimativa da GC nesta populag¢ao, novas equacgoes
preditivas de GC foram desenvolvidas.

Raramente encontra-se validacdo de equacbes preditivas utilizadas na
estimativa da medida de GC de individuos ou grupos populacionais. A falta de
validagado pode implicar erros sistematicos e levar a obtengdo de estimativas
menos confiaveis. No presente estudo, as novas equagdes preditivas para a
avaliagdo da GC em obesos graves foram validadas nessa populagéo,
encontrando-se maior precisdo do que a equacéao residente no aparelho de BIA

de quatro frequéncias.
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Apesar das novas equacdes preditivas de GC nao utilizarem o sexo
como preditor de GC em obesos graves, as outras variaveis explicam 97% da
variabilidade de estimativa da GC, como demonstrada pela analise de
regressao linear multipla e confirmada sua precisao e acuracia pelo grafico de
Bland Altman®®.

As variaveis como peso, altura, idade e impedancia de 100kHz e/ou
resisténcia de 50kHz, incluidas neste modelo, tiveram maior importancia para
predizer a gordura corporal ao invés do sexo. No presente estudo foram
incluidas mais mulheres do que homens. Essa desproporgcédo poderia, também,
justificar a exclusdo da variavel sexo nas equagdes preditivas de gordura
corporal.

As limitacbes e custos de métodos para estimativa de composi¢cao
corporal em obesos graves podem ser a razdo para a pouca quantidade de
estudos disponiveis na literatura. As novas equagdes preditivas de gordura
corporal para obesos grau lll, desenvolvidas e validadas no presente estudo,
permitirdo novas investigagcdes envolvendo instituicbes e pesquisadores sem

acesso a métodos de referéncia como a PDA.

O desenvolvimento de novas equagdes para estimativa de gordura
corporal especificas para obesos graves € de grande valia para a pratica clinica
ao permitir estratégias de terapia nutricional que melhor atinjam os seus

objetivos clinicos.
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5.3. Perspectivas de investigagao

5.3.1. Validagdo das novas equagoes de estimativa de gordura corporal

em obesos graves em condi¢goes de perda de peso rapida

Pacientes obesos graves podem ser submetidos a intervencao cirurgica
para rapida perda de peso. E de interesse averiguar o comportamento das

novas equacgoes perante as modificagdes rapidas de peso corporal.

5.3.2. Avaliagcao do gasto energético de repouso (GER) de pacientes

obesos graves

O GEB de individuos obesos encontra-se elevado quando comparado
com individuos eutréficos da mesma idade®*®*. Este gasto energético elevado
pode estar relacionado de forma proporcional ao aumento da massa magra que
também ocorre na obesidade®.

Em individuos obesos, as equagdes preditivas para determinacao do
gasto energético basal (GEB) sao imprecisas ao utilizar o peso corporal do
individuo para o calculo do GEB. Em adigéo, as equacgdes preditivas ndo levam
em conta a uniformidade dos compartimentos de composi¢ao corporal no obeso
(aumento da gordura corporal maior que o da massa magra). Como a gordura
corporal e a massa magra diferem metabolicamente, pode ocorrer
superestimativa do GEB®®.

As equacdes que determinam o GEB de pacientes portadores de

obesidade grau lll ainda merecem ser melhor discutidas, pois a determinacéo

-56 -



Discussdo

adequada do GEB desses pacientes podera contribuir para o sucesso da
terapia nutricional. A calorimetria indireta é considerada método de referéncia
na determinagdao do gasto energético de repouso (GER); entretanto, este
método nem sempre esta disponivel na pratica clinica. Desta forma, o
desenvolvimento de equacédo para determinagdo do GER, por método mais
acessivel nesta populagao, faz-se necessario.

Portanto, a fim de se explorar a hipétese de que pacientes obesos graves
tém o gasto energético de repouso diferente do de individuos saudaveis devido
ao aumento a quantidade de gordura corporal, pretende-se:

e Estimar o GER por meio de calorimetria indireta (método de referéncia);

e Comparar os resultados encontrados com as equagbes preditivas
existentes na literatura;

e Avaliar os possiveis determinantes do GER em obesos graves;

e Avaliar a necessidade de desenvolvimento de equagao preditiva de GER

especifica para esses pacientes;

e Correlacionar o GER com a medida de gordura corporal obtida pelas
novas equacdes desenvolvidas e validadas para pacientes obesos

graves.
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6.

Conclusoes

Dadas as condigcbes da presente pesquisa, em que pacientes obesos

graves tiveram gordura corporal estimada por meio de bioimpedancia elétrica

de quatro frequéncias e pletismografia de deslocamento aéreo, podemos

concluir que:

1)

A equacédo de estimativa de gordura corporal residente no aparelho de
BIA de quatro frequéncias néo foi precisa quando aplicada em individuos
obesos graves;

A nova equagao Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva; que usa resisténcia
medida por aparelho de BIA com freqiéncia de 50kHz permite estimar a
gordura corporal de pacientes obesos grau lll, com precisao;

A nova equagao Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva, que utiliza
impedancia medida por aparelho de BIA com frequéncia de 100kHz
permite estimar a gordura corporal de pacientes obesos grau lll, com
precisao;

As duas novas equacgdes desenvolvidas e estudadas (HW & BS1 e HW &
BS,) para aparelhos de BIA s&o especificas para obesos grau lll e
tiveram melhor desempenho na estimativa da gordura corporal do que as

equacgodes desenvolvidas para a populagao geral.
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7. Anexos

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

| - DADOS DE IDENTIFICAGAO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSAVEL LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIDADE N®: .....oooiooiooioeoieeeoeeeenn, SEXO: M0 FL

DATA NASCIMENTO: .......Jccoo.. ...

=N )= 1ol o N N oo APTO: ..o
BAIRRO: ..o (03[0 ) =S
(o= TELEFONE: DDD (............ ) et

2. RESPONSAVEL LEGAL ..ottt sttt bttt
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, CUrador €1C.) .......oiiiiiiiiiiii et nae e
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :......ccceooveiiiienireeeeeeen SEXO: M1 F [

DATA NASCIMENTO.: ...... J l.....

ENDEREGCO: ...ttt NO e APTO: i
BAIRRO: ..ottt CIDADE: ...ttt
CEP: e TELEFONE: DDD (............ ) ettt et sbeeete e eraeereeraea

Il - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTIFICA

1. TITULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “DESENVOLVIMENTO DE EQUACOES
PREDITIVAS DE GASTO ENERGETICO BASAL E COMPOSICAO CORPORAL EM
PACIENTES PORTADORES DE OBESIDADE MORBIDA — USO DA BIOIMPEDANCIA
ELETRICA”

PESQUISADOR: Lilian Mika Horie

CARGO/FUNCAO: Nutricionista INSCRICAO CONSELHO REGIONAL N° 13534 CRN 3

UNIDADE DO HCFMUSP: CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
3. AVALIACAO DO RISCO DA PESQUISA:

SEM RISCO H RISCO MINIMO X RISCO MEDIO [ ]

RISCO BAIXO [ RISCO MAIOR [
(probabilidade de que o individuo sofra algum dano como conseqiiéncia imediata ou tardia do estudo)

4.DURAGAO DA PESQUISA : Aproximadamente 2 anos.

Il - REGISTRO DAS EXPLICAGOES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:

1. justificativa e os objetivos da pesquisa
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O objetivo destina avaliar o seu gasto energético, que representa o quanto de calorias o
seu organismo precisa para manter suas necessidades vitais, como por exemplo, respirar e
manter o coragado batendo e também sua composigédo corporal, que é a quantidade de gordura

€ musculo existentes no seu corpo.

2. procedimentos que serao utilizados e propdsitos, incluindo a identificagcdo dos procedimentos

que sao experimentais

Os exames serdo realizados todos no mesmo dia. Para participar do estudo, vocé
devera se encaixar em alguns critérios. Caso seu médico/nutricionista decida que vocé
preenche os critérios, vocé ira assinar um formulario de consentimento e iniciar os
procedimentos do estudo. Para esta pesquisa vamos realizar avaliagdo nutricional com medidas
de peso, altura, composi¢cao corporal através do exame de bioimpedancia elétrica — teste
indolor, onde 02 fios serdo ligados na sua mao e pé, pletismografia de deslocamento aéreo —
teste onde vocé devera apenas respirar num bucal por 05 minutos e gasto energético — teste
onde deitado, vocé devera respirar normalmente por 30 minutos numa espécie de capacete.
Além destes procedimentos sera realizada coleta de sangue para analise bioquimica e

hormonal para conhecermos o perfil sanguineo.
3. desconfortos e riscos esperados

Os varios procedimentos deste estudo oferecem baixo ou nenhum risco de trazer algum
dano a sua condi¢ao clinica, ndo s&o muito demorados nem causam dor. As amostras de
sangue serdo coletadas com agulha e seringa descartaveis, e espera-se que causem

desconforto minimo, como por exemplo, um hematoma.
4. beneficios que poderao ser obtidos

Através do exame de calorimetria indireta sera possivel realizar um tratamento
nutricional mais adequado a sua condigédo e o exame de bioimpedancia elétrica e pletismografia
de deslocamento aéreo para conhecer as alteragdes da quantidade de gordura e musculo do
seu corpo. A andlise de sangue é importante para observarmos se existem alteragdes

bioguimicas e hormonais.
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o individuo.

Vocé nao é obrigado a participar do estudo. Mas através destes exames vocé podera
conhecer melhor o seu gasto energético e composigéo corporal.

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO
DA PESQUISA CONSIGNANDO:
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1. acesso, a qualquer tempo, as informagdes sobre procedimentos, riscos e beneficios
relacionados a pesquisa, inclusive para dirimir eventuais duvidas.
Vocé tem o direito de acessar seus registros médicos e informagdes sobre os procedimentos
de acordo com as leis nacionais a qualquer momento com o intuito de sanar possiveis duvidas.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo,
sem que isto traga prejuizo a continuidade da assisténcia.
Se vocé decidir participar deste estudo, vocé podera sair dele a qualquer momento sem

qualquer prejuizo, e isso ndo afetara de modo algum os cuidados futuros a serem recebidos de seu
médico, seu nutricionista ou hospital.

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
As informacgdes da pesquisa nao serao transmitidas exceto para profissionais especializados,
e sem jamais revelar seu nome ou identidade.
4. disponibilidade de assisténcia no HCFMUSP, por eventuais danos a saude, decorrentes da
pesquisa.
Caso haja alguma ocorréncia decorrente desta pesquisa, os pacientes deverao entrar em
contato com Dr Dan L. Waitzberg, através do telefone: 3062-0841.
5. viabilidade de indenizagao por eventuais danos a salude decorrentes da pesquisa.

N&o havera indenizagédo aos pacientes, porque esta pesquisa, ndo envolve danos ou riscoa a
saude dos mesmos.

V. INFORMAGOES DE NOMES, ENDEREGOS E TELEFONES DOS RESPONSAVEISAPELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRENCIAS
CLINICAS E REACOES ADVERSAS.

Nutricionista: Lilian Mika Horie - 3062-0841 / 3069-7560 (ramal 106) / 9831-9999 ou

Prof. Dr. Dan L. Waitzberg - 3062-0841.

VIl - CONSENTIMENTO POS-ESCLARECIDO

Declaro que, apds convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa

Sao Paulo, de de 2007.
assinatura do sujeito da pesquisa assinatura do pesquisador
ou responsavel legal (carimbo ou nome Legivel)
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Anexo B — Carta de aprovacdo da Comissao Etico Cientifica do Departamento
de Gastroenterologia da FMUSP

FACULDADE DE MEDICINA

da Universidade de Sao Paulo

Sao Paulo, 14 de julho de 2005.

lima.
Sra. Lilian Mika Horie

Prezada Sra. Lilian,

Atendendo sua solicitagdo, a Comissdo Etico-Cientifica do Departamento de
Gastroenterologia da FMUSP, em sua 1062 Reunido Ordinaria de 14 de julho de 2005,
analisou o seu projeto de pesquisa, intitulado: “DESENVOLVIMENTQO DE EQUAGOES
PREDITIVAS DE GASTO ENERGETICO BASAL E COMPOSICAC CORPORAL EM
PACIENTES PORTADORES DE OBESIDADE MORBIDA — USO DA BIOIMPEDANCIA
ELETRICA”.

Informo que, apds andlise e discussdo, o pedido foi APROVADO, com a seguinte
consideragio:

e sugestdo da troca do ftitulo para “DESENVOLVIMENTO DE EQUACOES

PREDITIVAS DE GASTO ENERGETICO BASAL £ COMPOSICAO CORPORAL

EM PACIENTES COM CBESIDADE MORBIDA — USC DA BIOIMPEDANCIA

ELETRICA®

Atenciosamente,

Presidente da Comisséao Etico-Cientifica do
Departamento de Gastroenteroiogia da FMUSP
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Anexo C — Carta de aprovacdo da Comissao de Etica para Analise de Projetos
de Pesquisa do HC-FMUSP e da FMUSP (CAPPesq)

FVF' o
L
APROVACAO

A Comiss@o de Etica para Andlise de Projetos de
Pesquisa - CAPPesq da Direforia Clinica do Hospital das Clinicas e da
Faculdade de Medicina da Universidade de Sdo Paulo, em sessdo de
14.12.05, APROVOUV o Pro;oco!o de Pesquisa n® 1069/05, intitulado:
“Desenvolvimento de equagdes preditivas de gasto energéticos basal e
composigdio corpgml em pacientes portadores de obesidade mérbida-
uso da bicimpeddncia eléirica.” apresentado pelo Departamento de
GASTROENTEROLOGIA, inclusive o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido.

Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar &
CAPPesq, os relatérios parciais e final sobre a pesquisa (Resoluglio do
Conselho Nacional de Sadde n® 196, de 10.10.1996, inciso IX. 2, letra “c*)

Pesquisador(a) Responsdvel: Prof. Dr. Dan Linetzky Waitzberg
Pesquisador (a) Executante: Sra. Lilian Mika Horie

CAPPesq, 14 de Dezembro de 2005.

PROF. DR. EUCLIDES AYRES DE CASTILHO
Presidente da Comissdo de Etica para Andlise

de Projetos de Pesquisa

Comissdo de Erica para Andlise de Projetos de Pesquiso do HCFMUSP ¢ da FMUSP
Diretoria Clinica do Hospital das Clinicas do Foculdade de Medicina da Universidade de Sdo Poulo
Rua Ovldio Pires de Campos. 225, 5° andar - CEP 05403 010 - S50 Paulo - SP
Fone: 011 - 30696442 fax : 011 - 3069 6492 - e-mail : cappesq@hcnet ysp.br / secretariocoppesq@henet usp br
VON
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Anexo D - Carta de aprovacdo do Comité de Etica em Pesquisa da

Universidade Federal de Sdo Paulo do Hospital Sdo Paulo
"NIIFECE

Uiniversidade Federal de Sdo Pawio Comité de Etica em Peaquiss
Fscola Paulista de Medicing Hospital Sdo Pauwlo

Sao Paulo, 26 de agosto de 2005.
CEP 0945/05

limo(a). Sr{a).
Pesquisador(a) MARCO TULIO DE MELLO
Co-lnvestigadores: Lilian Mika Horie; Dan Linetzky Waitzberg; Maria Cristina G Barbosa e Silva; Sandra Regina
Justino da Silva
Disciplina/Departamento: Psicobiologia da Universidade Federal de Séao Paulo/Hospital Sao Paulo
Patrocinador: Recursos Proprios.

PARECER DO COMITE DE ETICA INSTITUCIONAL

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Desenvolvimento de equagdes preditivas de gasto energético basal e
composigdo corporal em pacientes portadores de obesidade mérbida - uso de bioimpedancia elétrica”.

CARACTERISTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Estudo clinico de intervengdo terapéutica com o uso da
bioimpedancia elétrica.

RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: risco minimo, desconforto leve com coleta de sangue.

OBJETIVOS: Desenvolver equagdes preditivas para calculo de gasto energético basal e composicéo corporea em
pacientes portadores de obesidade marbida, a partir de dados obtidos por bioimpedancia(BIA).

RESUMO: Os pacientes que serdo selecionados deverdo ter idade entre 18 e 60 anos, de ambos 0s sexos, e serem
candidatos 2 intervencao cirirgica bariatrica e provenientes do Grupo de Estomago, Duodeno ¢ Intestino Delgado
da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo da Unifesp. Os pacientes seréo submetidos a avaliagdo
antropométrica e composigdo corporal por bioimpedancia elétrica e pletismografia de deslocamento aéreo, bem
como de gasto energético por meio de calorimetria indireta, dados esses que serdo émpregados no desenvolvimento
de equacdes de composigio corporal e gasto energético de pacientes portadores de obesidade mérbida ( n=100) que
permitam o calculo dessas varidveis a partir de dados exclusivamente por BIA.

FUNDAMENTOS E RACIONAL: O método de BIA é de grande interesse para a obtengio de informagdes diretas e
realistas das necessidades energéticas de individuos portadores de obesidade morbida e para o aperfeicoamento da
terapia nutricional no tratamento desses pacientes.

MATERIAL E METODO: descritos os procedimentos que serdo realizados por equipe especializada.

TCLE: Adequado, de acordo com a resolugio 196/96.

DETALHAMENTO FINANCEIRO: AFIP R$ 20 055,00

CRONOGRAMA: 24 meses.

OBJETIVO ACADEMICO: mestrado.

ENTREGA DE RELATORIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 21/08/2006 e 16/08/2007.

O Comité de Etica em Pesquisa da Universidade Federal de Sfo Paulo/Hospital S0 Paulo ANALISOU e APROVOU
o projeto de pesquisa referenciado.

1. Comunicar toda e qualquer alteracio do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas
circunstancias a inclusdo de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comité, apos
andlise das mudangas propostas.

2. Comunicar imediatamente ao Comité qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo.

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para
possivel auditoria dos 6rgdos competentes.

Atenciosamente, ;")

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana
Coordenador do Comité de Etica em Pesquisa da
Universidade Federal de S&o Paulo/ Hospital Sdo Paulo

Rua Botucatu, 572 - 1° andar — conj. 14 - CEP 04023-062 - S&o Paulo / Bras!!
Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162
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Introduction

Obesity is characterized by an excessive amount of body fat
(BF) that accumulates mainly in abdominal region, and
increases the risk for comorbidities such as hypertension,
diabetes, and heart disease."? Knowledge of the body com-
position of severely obese people could help to identify the
risk of developing these comorbidities and play an impor-
tant role in the planning and follow up of weight loss pro-
grams, mainly after bariatric surgery.>

The current methods used to evaluate the body com-
position in this population are limited by their inability to
accommodate the large physical size of the subjects, or
are inaccurate for use in extremely obese individuals.
Dual-energy X-ray absorptiometry computerized tomogra-
phy and nuclear magnetic resonance are limited by the
size of the scanning area they can accommodate. Hydro-
static weighing is time-consuming and often disliked by
patients. These methods are the reference methods used
to evaluate BF, but are not available in many clinical
settings and are impractical for use with most severely
obese patients.>™>

One of the most popular methods used to estimate BF in
clinical practice is bioelectrical impedance analysis (BIA).
BIA is available in single (SF-BIA) and multifrequency (MF-
BIA) models, and presents several advantages such as non-
invasiveness, portability, and relatively low cost. Although
SF- BIA is most used in clinical practices, this device could
not predict total body water accurately. MF-BIA seems to
give a better estimation of hydration than SF-BIA because
the principle of measuring the flow of current through the
body (impedance) is dependent on the frequency applied.
At low frequencies, the current cannot bridge the cellular
membrane and will pass predominantly through the extra-
cellular space. At higher frequencies penetration of the
cell membrane occurs and the current is conducted by
both the extra-cellular water (ECW) and intra-cellular
water (ICW).® However, in severely obese subjects,
abnormal body geometry and water distribution may prej-
udice BIA accuracy of body composition estimates; the
available BIA equations may not be accurate for these
populations.” ™

Despite these potential disadvantages, standard BIA
equations are still used for estimating body composition
of severely obese patients, and until now there have been
no body composition equations developed specifically to
predict BF in subjects with a body mass index (BMI) greater
than 34 kg/m?.6:810.11

There are no methods that can be used with confidence
in the severely obese subjects.> Three-compartment
models that include measurement of total body water
(TBW) are theoretically more accurate than the two-com-
partment models for measuring body composition of se-
verely obese individuals, since they take into account
individual variability in hydration. The necessity of more so-
phisticated equipment and time-consuming tests make
them available only in few research laboratories world-
wide.> Recently, air displacement plethysmography (ADP)
was validated as a reference method to evaluate the
body composition in severely obese subjects.'? However,
its high cost limits its clinical routine use.

Therefore, we aimed to compare the agreement of body
fat estimates obtained from the standard equation used for
four-frequency BIA (FourF-BIA) and ADP, and in the case of
incongruity between the estimates produced by these two
methods, to develop a new equation from BIA parameters
for estimating BF of severely obese subjects.

Subjects and methods

Subjects

One hundred and nine severely obese preoperative gastric
bypass patients participated in this study. Patients were
excluded if they were younger than 18 years of age, had
cancer, coronary heart disease, hepatic or pulmonary fail-
ure, chronic kidney disease, impaired thyroid function, or
were pregnant or breast-feeding.

This study was developed in the Department of Gastro-
enterology, Surgical Division from the University of Sao
Paulo, and the study protocol was approved by the Ethical
Committee from Clinics Hospital and School of Medicine.
We obtained written informed consent from each patient
prior to participation in the study.

Methods

Study protocol

We interviewed all patients upon prior to enrollment in
order to verify inclusion/exclusion criteria, explain in-
structions of the study protocol, and obtain informed
consent. Patients underwent anthropometrical and body
composition assessments within the following one to two
weeks.

Anthropometrical assessment
The anthropometrical measurements were performed in
the morning on the day of the body composition assess-
ment, and included body weight and height determina-
tions. Weight was measured to the nearest 0.01 kg using the
ADP scale, this scale was calibrated daily using two stan-
dard 10-kg weights. Height was measured to the nearest
0.1 cm using the stadiometer, model Sanny®, with subjects
standing erect without shoes.

BMI was calculated as body weight (in kg) divided by
squared height (in meters)."3

Body composition

The body composition of each patient was assessed by ADP
and FourF-BIA measurements in the same day. The patients
were admitted to the hospital at 07:00 h after a 12-h over-
night fast. Patients had been instructed to not smoke or not
drink alcohol on the day of the assessment. The same
trained technician evaluated all patients.

Bioelectrical impedance analysis

The FourF-BIA body composition was obtained using multi-
frequency bioelectrical impedance (QuadScan 4000, Body-
stat Ltda, Douglas, UK) operating at 5, 50, 100 and 200 kHz.
In order to obtain the resistance, reactance and phase an-
gle values the Phase Angle Program, BodyStat® of FourF-BIA
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was used. The examination was performed according to
standards of the National Institutes of Health.™

Air displacement plethysmography

Body composition was measured by air displacement
plethysmography (BOD POD; Life Measurement Inc., Con-
cord, CA, USA). Procedures for ADP have been explained in
detail elsewhere.'®'® Briefly, before each trial, the ADP
was calibrated using a 50.341-L cylinder. All subjects
were tested wearing minimal, tight-fitting clothing (swim-
ming suit or bra and panties for women and underpants
for men) and swimming cap to compress the hair.'”"'® Mea-
sured thoracic gas volume was used to calculate a corrected
body volume (corrected body volume = raw body volu-
me — thoracic gas volume). Body density was calculated
as body mass divided by the corrected body volume.'® BF
(in kg) was calculated as %BF multiplied by total body
mass obtained on the digital scale. Fat-free mass (FFM, in
kg) was calculated from body weight minus BF. The general
error range of ADP is 1-2% (the same as hydrostatic
weighing).

Statistical methods
The statistical analyses were performed using STATA,
version 9.2 (STATA Corp, College Station, TX, USA). The
results are expressed as the mean plus or minus standard
deviation (SD). We used the paired t-test to compare the
differences in BF and FFM obtained using BIA and ADP.
Comparisons of body composition between gender were
assessed by Student’s unpaired t- test or Mann—Whitney
U- test, when appropriate. The agreement between BF
values from the two methods (ADP and FourF-BIA) was
assessed according to the concordance correlation coeffi-
cient (CCC) and the Bland—Altman graphic.?® All analyses
were performed for the whole group and based on sex.
The sample was randomly separated, by statistical pro-
gram, into model building (50%) and validation (50%) sub-
samples. A backward multivariate linear regression was
used to develop two specific BF prediction equations from
anthropometrics (weight, height, body mass index (BMI))
and BIA parameters (phase angle, 50 kHz resistance and re-
actance and 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz and 200 kHz imped-
ance) in the model building subsample and tested in the
validation subsample. The predictor variables included
were: gender, age, weight, height, BMI, phase angle,
50 kHz resistance and reactance and 5kHz, 50 kHz,
100 kHz and 200 kHz impedance, and ADP BF was used as
the dependent variable. The agreement between BF values
from the ADP and the two new BF equations were assessed

Table 1 Descriptive statistics by gender and for total
sample

Character- All subjects Male Female

istics (n = 119) (n = 36) (n = 83)

Age (years) 41.61+11.61 38.51+11.73 42.99 + 11.35
Weight (kg) 126.55 + 26.71 152.77 + 25.10 114.86 + 17.61
Height (cm) 163.6+10.4 174.8+8.2  158.7+6.9
BMI (kg/m?) 46.88 +6.22 49.91+6.74 45.52+5.49

Values are expressed as mean + SD.

according to the concordance correlation coefficient (CCC)
and the Bland—Altman graphic.?° Statistical significance
was set at p < 0.05 for all tests.

Results
Physical characteristics of the subjects

We evaluated 120 patients in this study, but one patient
could not be included in the ADP assessment. Patient
characteristics are shown in Table 1. Most of the patients
were women (70%), BMI ranged from 34.4 to 59.6 kg/m?,
and age ranged from 18 to 62 years.

Comparison of BF (kg) estimated by BIA and ADP

BF estimates obtained from ADP and BIA varied from 39.0 kg
to 101.1 kg and 37.2 kg to 112.7 kg, respectively. Women
had a significantly greater %BF than men, although the
amount of fat (in kg) was greater in men (Table 2).

A non-significant difference of —0.8 kg in BF was found
between the two methods for the whole group. However,
quite different results were found between BF (kg) estima-
tions obtained by ADP and BIA when gender-specific analy-
ses were performed. As compared to BF estimation
obtained from ADP, BF (kg) obtained from BIA was overesti-
mated (1.3 kg) in females and underestimated in males
(—5.6 kg).

Data showed an excellent precision (r), accuracy (Cb),
and concordance correlation coefficient (CCC) for whole
group and separated by gender, as seen in Fig. 1. The
Bland—Altman plots for agreement in the sample as
a whole, and separated by gender, are displayed in Fig. 1.
Although bias was small in the total sample, 95% Cl ranges
were quite wide, as seen in Fig. 1.

Table 2 Body composition determinations by ADP and BIA
Method All subjects (n = 119) Male (n = 36) Female (n = 83)

ADP BIA ADP BIA ADP BIA
BF (%) 51.62 +5.32 51.28 +5.77 48.98 + 5.71*P 45.26 + 5.04¢ 52.77 + 4.74° 53.89 +3.78
BF (kg) 65.56 + 16.43 64.77 + 14.97 76.02 + 18.99*° 70.44 4 18.03° 61.02 4 12.88% 62.32 +£12.78
FFM (%) 48.45 £ 5.39 48.72 £5.77 51.30 & 5.80%° 54.74 +5.04° 47.22 +4.732 46.11 + 3.78
FFM (kg) 60.97 + 13.54 61.76 + 15.69 77.34 +9.86%P 82.93 £ 8.65° 53.86 +7.322 52.58 + 6.34

Values are express as mean =+ SD. 2ADP vs. BIA, p < 0.01; PADP male vs. ADP female, p < 0.05; “BIA male vs. BIA female, p < 0.05. BF,
body fat; FFM, fat free mass; ADP, air displacement plethysmography; BIA, bioelectric impedance analysis.
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Figure 1  Bland—Altman plot showing the limits of agreement

between body fat (BF) estimates made using multi-frequency
bioelectrical impedance (BIA) and air displacement plethysmo-
graph (ADP) in (A) whole group, (B) male, and (C) female. The
center line represents the mean differences between the two
methods, and the other two lines represent two SDs from the
mean (r = precision, Cb = accuracy, CCC = concordance cor-
relation coefficient).

Multivariate regression analysis was performed to iden-
tify the significant determinants of body fat from physical
variables and MF-BIA parameters, using body fat from ADP
as dependent variable.

New Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva equations
for estimating BF

The results of regression analyses developed in the model
building subsample, having BF (in kg) from ADP as

Table 3  Multiple linear regression analysis using body fat

(in kg) as the dependent variable

Body fat (adj B+ SEM 95% Cl p-Value

R? = 0.9729)

Resistance 0.094 + 0.008 0.079; 0.110  <0.001
(50 kHz)

Age (years) 0.126 +0.0390  0.047; 0.204 0.002

Current 1.000 + 0.0290  0.941; 1.056  <0.001
weight (kg)

Height (cm) —0.803 +0.067 —0.938; —0.667 <0.001

Intercept 23.250 +£ 10.691  1.777; 44.724 0.03

8, unstandardized coefficient; SEM, standard error of the mean;
Cl, confidence interval.

a dependent variable, are presented in Tables 3 and 4.
Two new prediction equations were developed from the
comparison FourF-BIA and ADP data: one to be applied
with data from resistance of 50 kHz BIA device (Horie-
Waitzberg & Barbosa-Silvas) and the other to be applied
with data from impedance of 100 kHz BIA device (Horie-
Waitzberg & Barbosa-Silva,).

Multivariate linear regression analyses were performed
to develop the regression equations. Our model shows that
age, current weight, height, and resistance of 50 kHz were
significant predictors of BF (in kg) and explained of 97% (adj
R? = 0.9729) of the variability of BF (in kg) for resistance of
50 kHz BIA (Table 3). The regression analysis for impedance
of 100 kHz BIA revealed that age, current weight, height,
and 100 kHz impedance explained 97% (adj R?> = 0.9731)
of the variance of BF (in kg) (Table 4).

The final equations used in subsequent analyses, are
presented for resistance of 50 kHz BIA and impedance of
100 kHz BIA:

Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva; (HW & BS,)

BF;(kg)=23.25+ (0.13 x age) + (1.00 x current weight)
+(0.09 x Rsp) — (0.80 x height)

(BF = body fat, age in years, current weight in kg,
Rso = 50 kHz resistance, and height in cm).
Horie-Waitzberg & Barbosa-Silva, (HW & BS,)

Table 4 Multiple linear regression analysis using body fat
(in kg) as the dependent variable

Body fat (adj @+ SEM 95% ClI p-Value

R* = 0.9731)

Impedance 0.100 + 0.008 0.083; 0.1150 <0.001
(100 kHz)

Age (years) 0.114 + 0.039 0.036; 0.191 0.005

Current 0.994 + 0.028 0.937; 1.051  <0.001
weight (kg)

Height (cm) —0.800 +0.067 —0.934; —0.664 <0.001

Intercept 23.970 + 10.639  2.602; 45.339 0.03

8, unstandardized coefficient; SEM, standard error; Cl, confi-
dence interval.
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Figure 2 Comparison of BF (in kg) estimate by BIA and new
predictions equations in severely obese patients. CCC = con-
cordance correlation coefficient (precision x accuracy).

BF;(kg) =23.97 + (0.10 x l199100) + (0.11 x age)
+(0.99 x current weight) — (0.80 x height)

(BF = body fat, age in years, current weight in kg,
100 = 100 kHz impedance, and height in cm).

The new equations were tested in the validation sub-
sample and they showed excellent precision, accuracy, and
CCC, providing better results than those obtained from the
general BIA equation (Fig. 2). Furthermore, lower limits of
agreement were found with the new equations, HW&BS;,
and HW&BS,, (—7.017 to 7.884 kg and —5.919 to 8.802 kg,
respectively) when compared to original general equation
of FourF-BIA (—10.402 to 8.841 kg).

Discussion

Body composition assessment in severely obese patients is
challenging. Few studies have measured body composition
in this population.*> 22! petroni et al.* evaluated the fea-
sibility of ADP use for body composition assessment in the
severely obese, and a more recent study validated ADP as
a reference method to estimate body composition in this
population.'?

The results of our study demonstrate that BF (in kg)
estimates generated using BIA and ADP did not differ when
considering the sample as a whole. However, when the
analysis was performed according to gender, results from
BIA underestimated BF in males and overestimated BF in
females. In contrast with our results, a previous study
comparing BF in 46 severely obese patients obtained using
BIA and underwater weighing, showed that BIA under-
estimated %BF in both genders (36.1% vs. 41.8% in men
and 43.1% vs. 52.2% in women; p < 0.001).%' Furthermore,
in our study ADP was used as reference method and BIA is
multifrequential. In the Heath et al.?! study the reference
method was underwater weighing and BIA was single fre-
quency. These differences in the studies could lead us to
different results. The exact factors causing variation in BF
estimations in severely obese patients have not been iden-
tified, but we suggest some possible influencing factors in
Table 5.7

The main keystone of using BIA as a body composition
assessment method is the assumption that the FFM hydration
is a constant factor, normally 73.2% in adults. Obese

Table 5 Possible causes of variability in BF estimation
from BIA in severely obese subjects’

Violations of assumptions Consequences of BF

estimation from BIA
ft TBW (increased FFM hydration) | BF

Body build alteration f BF
(not cylindrical)

Relative ECW increase | BF

Overall effect | BF

| underestimation; f overestimation.
BF, body fat; BIA, bioelectrical impedance analysis; TBW, total
body water; FFM, fat free mass; ECW, extracellular water.

individuals are likely to have a different body water
hydration as compared with lean individuals, which could
modify the final results.>”® In addition, Deurenberg?? noted
that resistance was affected by the intracellular water con-
tent, varied with subject’s physical activity, and may be de-
pendent on the intracellular to total body water ratio, and
hence to the intracellular to extracellular water ratio.

Das et al.’ performed a sophisticated BIA validation
study in patients who underwent bariatric surgery. They
verified that hydration (total body water) in severely obese
patients was significantly higher than the reference value
(0.738). The higher level of hydration in severely obese pa-
tients could lead us to overestimate FFM and, conse-
quently, underestimate BF when using BIA. In our study,
this underestimation could be found only in males, but
not when the sample was analyzed as a whole or when fe-
males were analyzed alone.

There is another assumption that may not be valid when
BIA is used as a body composition method for the severely
obese. Body build is considered to be a cylindrical conduc-
tor,2>2* and it is estimated that each arm is approximately
4% of body weight and each leg is approximately 17% of
body weight, but they contribute approximately 47% and
50%, respectively, to whole body resistance. The trunk con-
tains 50% of the body mass but contributes only 5—12% of
whole body resistance.®?> The body build of severely obese
patients is different from lean subjects. The variation of
the tissue composition of the limbs and trunk may result
in region-specific resistance differences®*2¢?” and contrib-
ute to BF overestimation.

Swan and McConnell?® studied the accuracy of several
general anthropometric and BIA regression equations used
to estimate the BF percentage in women with either upper
body (UB) or lower (LB) fat distribution patterns. They hy-
pothesized that the location of the body fat could influence
the electrical conductivity differently in the UB versus the
LB. This could explain the %BF differences between the
genders. Thus, the authors concluded that anthropometric
and some BIA equations are accurate for predicting the BF
percentage in lower BF ‘‘shaped’’ women, but are not ap-
propriate for women with primarily abdominal fat pattern-
ing. This different fat patterning (abdominal or not) could
be the reason for the differences in BF estimation accuracy
between genders.

Few studies have compared BIA and reference methods
in severely obese patients, and the equations in routine
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use were validated only in subjects with BMI lower than
34 kg/m2.6’8’10’11

To our knowledge, this is the first study that compares
the accuracy of ADP and multi-frequency BIA in a large
sample of severely obese patients. The new predictive
equations were developed to improve the accuracy of BIA
for estimating body composition in severely obese patients.
The standard equation used with the FourF-BIA instrument
is not adequate for these individuals, our prediction
equations use variables that are not influenced by hydra-
tion. Although the new regression equations did not use
gender as predictor of body fat in severely obesity patients,
they provided more accurate BF estimated in individual
obese patients than did equations from the BIA device, as
demonstrated by the Bland —Altman graphic. Variables
such as weight, height, age and impedance of 100 kHz,
which were included in the final model, have more impor-
tance in predicting the BF than sex. Moreover, there were
more women then men in our sample. This disproportion
between genders could be a possible cause for the exclu-
sion of this variable from the final model.

The limits and expense of available methods for evalu-
ating BF in severely obese subjects may be the reason for
the low number of studies comprising the literature. This
observation suggests that, in addition to the clinical
relevance of predictive equations developed in this study,
these equations could promote the development of new
studies involving the severely obese by institutions and
researchers who do not have access to reference methods
such as ADP.

The limitations of the present study include the rela-
tively small sample size and the disproportion of gender in
BF equations.

In conclusion, our findings show that the standard BIA
equation developed for the general population is not
accurate for assessing BF in severely obese patients.
However, our new equations developed especially for this
population show increased accuracy when compared to the
original BIA equation.
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