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RESUMO 

 

França FAM. Teste tuberculínico: comparação de dois instrumentos de leitura [tese 

de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012. 

 

Introdução- A busca ativa de indivíduos infectados pelo Mycobacterium 

tuberculosis, com o auxílio do teste tuberculínico, principalmente em populações de 

detentos, moradores de rua, infectados pelo vírus do HIV entre outras, tem como 

objetivo prevenir a evolução da infecção para a doença tuberculose e auxiliar o 

conhecimento de novos casos da doença. O teste tuberculínico é uma importante 

ferramenta, para identificar os indivíduos reatores (infectados) e não reatores (não 

infectados). Ele pode ser aplicado a partir de várias técnicas, mas a que permite a 

padronização e a comparação dos resultados é a técnica intradérmica de Mantoux, a 

mais usada atualmente. No Brasil, a leitura do resultado do teste tuberculínico é 

realizada, por recomendação do Ministério de Saúde, com régua milimetrada. Para 

seu uso é necessário um treinamento rigoroso, o que tem contribuído para a 

diminuição de leitores do teste tuberculínico na rotina dos serviços de saúde. Como 

alternativa temos outro instrumento, paquímetro, ainda não padronizado no Brasil. 

Outros países o utilizam nas rotinas dos serviços de saúde para busca de indivíduos 

reatores ou não ao teste tuberculínico, ele não cabe para aferição ou inquéritos 

epidemiológicos. Objetivo- Comparar os instrumentos de leitura dos resultados do 

teste tuberculínico obtidos através da leitura padronizada, feita por régua 

milimetrada, e a leitura, não padronizada, feita por paquímetro. Métodos- Estudo 

descritivo realizado numa população prisional de uma Penitenciária e de um Centro 

de Detenção Provisória, da cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, entre os meses 

de março a junho de 2008. Foi realizada a leitura do teste tuberculínico de forma 

dupla cega, por dois leitores, com instrumentos diferentes, paquímetro e régua 

milimetrada. Resultados- Foram administrados testes tuberculínicos em 1954 

indivíduos; destes 111 foram excluídos por não terem comparecido à leitura do teste, 

resultando em uma amostra de 1843 indivíduos divididos em 1059 (57,5%) na 

Penitenciária e 784 (42,5%) no Centro de Detenção Provisória. Os resultados 

comparativos entre os dois instrumentos, quando avaliados os reatores com os não 



reatores, foram altos e equivalentes, pois a sensibilidade (93%) e a especificidade 

(97%) foram praticamente as mesmas. A média da concordância foi alta entre os dois 

instrumentos (95,5%) e a discordância foi baixa (4,5%). O Ministério da Saúde 

preconiza uma concordância acima de 80% para aferição de novos leitores. 

Conclusões- Com este estudo observamos que o paquímetro pode ser considerado 

equivalente à régua milimetrada e poderá ser uma alternativa à régua para a leitura 

do teste tuberculínico no Brasil, principalmente para a busca de casos de tuberculose 

latente na rotina dos serviços de saúde, por ser um bom instrumento de separação dos 

indivíduos e não é suficiente para aferir um novo leitor. Entretanto, a régua deverá 

ser mantida, especialmente para inquéritos epidemiológicos. 

 

Descritores: Teste tuberculínico; Leitura do teste; Régua milimetrada; Paquímetro. 



ABSTRACT 

 

França FAM. Tuberculin skin test: comparison of two reading instruments [Thesis]. 

São Paulo: School of Public Health of USP, 2012. 

 

Introduction- The active search of individuals infected with Mycobacterium 

tuberculosis aims to prevent the development of infection to the disease tuberculosis 

and ancillary knowledge of new cases of the disease. The tuberculin test is an 

important tool to identify individuals (infected) and non-reactors reactors (non-

infected). It can be applied from various techniques. Nowadays Mantoux intradermal 

technique is the most widely used and allows the standardization and comparability 

of results. In Brazil, the reading of the tuberculin test result is performed with a ruler, 

by recommendation of the Ministry of health. For its use is required a rigorous 

training, which has contributed to the decline of tuberculin test readers in routine 

health services. Alternatively, caliper rule is a technique that can be used, but it is not 

standardized in Brazil. Objective- Compare the reading instruments of tuberculin 

skin test results obtained through the standardized reading, made by a millimeter 

ruler, and reading, not standardized, made with a caliper rule. Method- It was a 

descriptive study in a prison population of a Penitentiary and a Provisional Detention 

Centre in the city of Guarulhos, São Paulo, between the months of March to June 

2008. Tuberculin test reading was done in a double blind, tuberculin test by two 

readers, with different instruments, ruler and caliper rule. Results- Tuberculin skin 

tests were administered to 1,954 individuals; of these 111 was excluded for failing to 

appear for the reading test, resulting in a sample of 1,843 individuals divided in 

1,059 (57.5%) in Penitentiary and 784 (42.5%) in the Provisional Detention Center. 

The comparative results between the two instruments were high and equivalent 

(sensitivity=93% and specificity=97%). The average correlation was high among the 

two instruments (95.5%) and the disagreement was low (4.5%). The Ministry of 

Health recommends a concordance above 80% for benchmarking new readers. 

Conclusions- We observed that the caliper rule can be considered equivalent to the 

rule and may be an alternative for reading the tuberculin test in Brazil, especially to 



search for latent TB cases. However, the rule should be maintained, especially to 

epidemiological investigations. 

 

Descriptors: Tuberculin skin test; Reading of the test; Millimeter ruler; Caliper rule. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
 A tuberculose é um mal que afeta a humanidade há muito tempo; desde as 

histórias mais remotas, passando pelas histórias bíblicas, pelo romantismo literário, 

chegando aos tempos modernos. Com o advento do vírus HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana, sigla de “Human Immunodeficiency Virus”) houve um 

agravamento do problema (NOGUEIRA, 2001). 

 Atualmente, ela deixou de ser uma doença “romântica”, símbolo de ascensão 

social, voltou a ser uma “doença de pobres” (NOGUEIRA, 2001).  

 Durante a Revolução Industrial, séc. XIX, a tuberculose tomou mais força 

devido ao crescimento urbano desorganizado, que aliado às dificuldades 

socioeconômicas, às condições inadequadas de trabalho, de acesso ao saneamento 

básico, de higiene, de moradia e de alimentação, potencializou o crescimento do 

número de casos na Europa (NOGUEIRA, 2001). 

 A tuberculose é uma doença crônica e transmissível que infecta 1/3 da 

população mundial, com cerca de 9,2 milhões de doentes novos a cada ano e cerca de 

1,65 milhões de mortes pela doença anualmente, no mundo, sendo que 80% dos 

casos estão em 22 países considerados países em desenvolvimento (NOGUEIRA, 

2012). 

 O Brasil é o 16º país do mundo em número de casos de tuberculose, com 85 

mil casos novos por ano e cinco mil mortes. Destes casos novos citados, 48% 

concentram-se na região Sudeste do Brasil, incluindo São Paulo. Segundo o 

CVE/SES-SP (Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, “Prof. Alexandre Vranjac”), no ano de 2010 o número de novos 

casos de tuberculose pulmonar foi de 13.049 e no total, incluindo casos antigos, 

15.209. A tuberculose é a 4ª causa de mortes por doenças infecciosas (SES, 2012). 

 O sexo masculino continua sendo o mais afetado pela tuberculose, com maior 

frequência em adultos jovens entre 20 e 40 anos de idade (NOGUEIRA, 2012).  

 Entre as populações mais vulneráveis, quando comparadas com a população 

em geral, os indígenas têm quatro vezes maior risco de adoecer, seguidos pela 

população PVHA (população vivendo com HIV e AIDS), que tem um risco 30 vezes 

maior, os presidiários que tem um risco 40 vezes maior e por fim a população que 
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vive em situação de rua, com um risco 60 vezes maior (NOGUEIRA 2009, 

NOGUEIRA 2012). 

 A tuberculose sempre foi um grave problema de saúde para grupos de pessoas 

que permanecem confinadas, especialmente em presídios (MS, 1995; ABRAHÃO, 

2003; CVE, 2007). Estudos realizados desde 1944 em várias partes do mundo 

apontavam uma prevalência e incidência da tuberculose muito maior na população 

prisional do que na população em geral (MS, 1995; SES, 1999; ABRAHÃO, 2003). 

 Vários fatores contribuem para a alta endemicidade da tuberculose na 

população privada de liberdade e entre eles destacam-se as características desta 

população, constituída, geralmente, por jovens, de baixa escolaridade, oriundos de 

comunidades desfavorecidas, com maior prevalência de infecção pelo HIV e com 

antecedente de prisão (SEIDLER, 2005; ABRAHÃO, 2006; CDC, 2011). 

 Estes fatores aliados ao encarceramento em celas superlotadas, mal ventiladas 

e com pouca iluminação solar; aos baixos padrões de higiene do local; à exposição 

frequente ao Mycobacterium tuberculosis em ambiente confinado, submetem essa 

população a um alto risco de adoecimento e morte por tuberculose (SEIDLER, 2005; 

ABRAHÃO, 2006; CDC, 2011). 

 No Brasil, a maior parte dos presidiários ingressa nas prisões já infectados 

pelo Mycobacterium tuberculosis e as condições de confinamento favorecem tanto a 

evolução de infecção para doença, como a sua transmissão. Os profissionais que 

trabalham no sistema prisional e os visitantes são também submetidos a altos riscos 

de contrair tuberculose. Além disso, quando os presidiários voltam ao convívio 

social, a transmissão da tuberculose torna-se um problema para a comunidade na 

qual estes presos serão inseridos novamente (STEENLAND, 1997). 

 O PCT (Programa de Controle da Tuberculose) do Estado de São Paulo vem 

priorizando o controle da tuberculose no sistema prisional, desde 1996, a partir de 

uma proposta de trabalho conjunta das Secretarias Estaduais de Saúde e da 

Administração Penitenciária. Nesta época foi constituído um grupo de trabalho, 

envolvendo várias instituições, que escreveu recomendações operacionais baseadas 

em atividades prioritárias, como a busca ativa de casos no momento do ingresso, e 

com certa periodicidade, e o tratamento supervisionado. Estas atividades vêm sendo 
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acompanhadas nas ações de avaliação do Estado e das Regionais de Saúde (SES, 

1999). 

 Em junho de 2008, de acordo com os dados do Ministério da Justiça (MJ, 

2008) e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP, 

2007), a população do sistema penitenciário do Estado oscilava em torno de 153.000 

presidiários distribuídos em 143 unidades prisionais. Os coeficientes de incidência de 

tuberculose informados no Estado de São Paulo, nesta população, atingiam cerca de 

800 casos por 100.000 presidiários, valor bem superior aos 43 casos por 100.000 

habitantes da população em geral (CVE, 2007). 

 Em São Paulo, as informações sobre tuberculose nas prisões são provenientes 

de estudos realizados em determinadas Unidades Prisionais, como os de: 

 - Niero, na extinta Casa de Detenção de São Paulo, no período 1976-1980, 

onde encontrou uma incidência anual média de tuberculose pulmonar bacilífera de 

1.073/100 mil presos e uma incidência anual de tuberculose latente de 71,9%
 

(NIERO, 1982); 

 - Ferreira et al, no Presídio Feminino de São Paulo em 1992-1993, onde 

encontrou uma incidência de tuberculose de 9,9 casos/100 pessoas-ano em 

presidiárias HIV-positivas e 0,7 casos/100 pessoas-ano entre as presidiárias HIV - 

negativas. A incidência de infecção tuberculosa foi de 30,9/100 presas-ano, 

(FERREIRA et al, 1996); 

 - Rozman, na Casa de Detenção de São Paulo em 1993-1994, onde descreveu 

uma incidência de 2.650/100 mil presos (ROZMAN, 1993); 

 - Abrahão, nos Distritos Policiais da Zona Oeste da Cidade de São Paulo, em 

2000-2001, onde a incidência de tuberculose com forma pulmonar bacilífera foi de 

2.065/100.000 detentos e a incidência de infecção tuberculosa foi de 64,5% 

(ABRAHÃO, 2003). 

 Nas prisões do Rio de Janeiro, em 2004 a incidência foi de 3.137/100 mil 

presos, uma taxa 30 vezes maior do que a taxa da população geral do estado 

(SÁNCHEZ et al, 2007). 

 Caso a incidência da tuberculose no sistema prisional seja da mesma 

dimensão encontrada nestes estudos, estima-se que o sistema contribua com 7,5% 

dos casos de tuberculose do Estado. Se incluirmos os casos transmitidos para a 
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comunidade, este número poderá chegar a 10%, indicando a relevância e gravidade 

do problema (SES, 1999). 

 Mesmo assim, há que se ressaltar que essas altas taxas de incidência ainda 

podem estar subestimadas, devido à flutuação desta população (SÁNCHEZ et al, 

2007). 

 A prevalência da tuberculose, no sistema prisional, quando avaliada pelo 

método diagnóstico de baciloscopia, já se apresentou com taxa de 787/100.000 

presos/ano. Quando esta prevalência é comparada com o método de diagnóstico de 

cultura de escarro este valor aumenta para 5.310/100.000 presos/ano, o que gera um 

risco de infecção de 30 e 203 vezes, respectivamente, que é maior que o indicador na 

população em geral da cidade de São Paulo (58,7/100.000 presos/ano) (CVE, 2007). 

 Sánchez verificou que mesmo em países com baixa endemicidade da doença 

na população geral não prisional, a tuberculose na população prisional mantém 

incidência e prevalência maior que na população geral; este fato foi observado tanto 

para a forma sensível ao tratamento como também para a forma resistente 

(SÁNCHEZ et al, 2007).  

 Nessa situação o mais recomendado e viável é a realização de uma busca 

ativa de indivíduos infectados pelo Mycobacterium tuberculosis e de casos novos de 

tuberculose nessas populações, com o objetivo de conhecer e prevenir novos casos da 

doença (MS, 2010). 

 Há vários métodos de identificação de indivíduos infectados pela tuberculose 

atualmente. No Brasil, o método recomendado pelo Ministério da Saúde é o teste 

tuberculínico, e para a detecção da doença os métodos mais utilizados são a 

realização de exames bacteriológicos (baciloscopia e cultura) e a radiografia de tórax 

(MS, 2010). 

 O teste tuberculínico é um exame auxiliar para o diagnóstico da infecção 

latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) ou tuberculose latente (TBL), de 

importância epidemiológica e de saúde pública. A tuberculose latente consiste no 

período posterior ao primeiro contato do organismo não infectado com o bacilo e 

anterior ao aparecimento da doença (MS, 2010). 
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 Pode ser aplicado a partir de várias técnicas, mas a que permite a melhor 

padronização e a quantificação dos resultados obtidos é a técnica intradérmica de 

Mantoux, a mais usada atualmente (MS, 2010). 

 Um resultado positivo indica que houve infecção, mas não indica doença, já 

que, após a infecção, o indivíduo tem uma probabilidade de 90 a 95% de não 

desenvolver a doença, nos próximos dois anos (TARANTINO, 1997; MS, 2010). É 

especialmente útil para identificar crianças com suspeita de infecção e contatos de 

pacientes doentes. Em populações com baixo risco para adoecimento pela 

tuberculose não é recomendável seu uso, por gerar falsos positivos (MAZANA, 

2009). 

 Este teste é uma das ferramentas utilizadas para fins de controle 

epidemiológico, porque proporciona a medida do risco de infecção (GIKOVATE, 

1973). 

 No Brasil, apesar de o teste tuberculínico ser usado há muito tempo a teoria e 

o embasamento para tal foi se perdendo, dado aos poucos registros, aposentadoria e 

óbito dos profissionais pioneiros no assunto; às inúmeras dificuldades para realização 

de treinamentos sobre seu uso; exigências para aferição dos novos treinandos; 

dificuldades de populações para serem investigadas; entre outras causas. 

 Podem ocorrer erros durante a realização do teste tuberculínico, entre os quais 

erros na técnica de aplicação, incluindo a dose usada de PPD, a variação da 

quantidade de PPD injetado e a profundidade da injeção; além dos erros de leitura 

(considerado um dos principais erros), como a definição dos limites de enduração 

(EDWARDS, 1960; RUFFINO-NETTO et al, 1967; RIEDER, 2001). 

 O instrumento padronizado para leitura do teste tuberculínico no país é a 

régua milimetrada e para a utilização da mesma é preciso que o profissional seja 

treinado e aferido. Este treinamento é rigoroso, o que o torna de difícil execução, 

pois exige um número elevado de aplicações, leituras supervisionadas e de leituras 

duplas cegas além de um alto índice de acertos concordantes entre o novo leitor e o 

leitor de referência; exige também populações disponíveis para a administração e 

leitura do teste. Podem ocorrer erros durante a leitura, relacionados à qualidade da 

régua, e ao leitor quanto à sua acuidade visual e ao seu sentido tátil, além de outros 

fatores como a luz do ambiente, a definição das bordas de enduração do local de 
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administração da tuberculina, a cor da pele do investigado que pode dificultar a 

limitação das bordas da enduração, etc. (MARTINS et al, 2001; GELDENHUYS, 

2010). 

 O paquímetro surge como uma alternativa à régua porque é um dispositivo 

mecânico com partes móveis, que tem a capacidade de limitar a área de enduração do 

teste tuberculínico, o que torna o resultado mais preciso, excluindo assim muitos 

fatores que podem influenciar nesse procedimento. O paquímetro ainda não é 

padronizado no Brasil. Ele não é o instrumento indicado para aferição de novos 

leitores ou para estudos epidemiológicos, mas é de fácil uso na rotina dos serviços de 

saúde, com o objetivo de triagem. Em muitos países, como os EUA, o uso do 

paquímetro é uma alternativa. (GELDENHUYS, 2010). 

 Este estudo é parte da pesquisa “A tuberculose no sistema prisional – estudo 

em duas penitenciárias da cidade de Guarulhos-SP”. Projeto FAPESP (Processo nº 

07/54495-0).  

Este trabalho se propôs a fazer uma busca ativa de casos de tuberculose 

latente, na população carcerária do estudo citado no parágrafo anterior, realizando a 

leitura do teste tuberculínico com os dois instrumentos, régua milimetrada e 

paquímetro, para comparação da equivalência entre os dois. Não propõe a 

substituição da régua milimetrada pelo paquímetro, como instrumento padronizado 

no Brasil, mas testar a hipótese deste último ser uma alternativa a mais, de fácil uso 

nos serviços de saúde e para facilitar a busca de indivíduos reatores e não reatores ao 

teste, com maior agilidade, justificando assim, sua realização. 

 



24 

 

2 – HISTÓRICO 

2.1- Teste tuberculínico 

 Heinrich Hermann Robert Koch, nascido na Prússia, em um dos estados 

alemães, em 11 de dezembro de 1843, foi o estudioso que descreveu pela primeira 

vez o agente causador da tuberculose, o bacilo Mycobacterium tuberculosis 

(WIKIPÉDIA, 2011). 

 Ele estudou medicina em Friedrich Gustav Jakob Henle, na Universidade de 

Göttingen, e se graduou em 1866. Depois disto trabalhou no distrito de Wollstein 

(Wolsztyn), durante a guerra Franco-Prussiana, na Prússia poloniana. Neste período 

trabalhou muito e com poucos recursos. Mesmo assim, se tornou um dos fundadores 

da bacteriologia, junto com outras figuras importantes, como Louis Pasteur 

(WIKIPÉDIA, 2011).  

 As suas principais contribuições para a ciência médica incluem a descoberta e 

descrição do agente do carbúnculo e do seu ciclo; a etiologia da infecção traumática; 

os métodos de fixação e coloração de bactérias para estudo no microscópio, com 

respectiva identificação e classificação; e a descoberta, em 1882, do bacilo da 

tuberculose (o Bacilo de Koch) e sua responsabilização etiológica (WIKIPÉDIA, 

2011). 

 O seu primeiro artigo sobre esta descoberta contém a primeira declaração do 

que veio a ser conhecido como “Postulados de Koch”, publicados em 1882. Estes 

postulados foram úteis para provar que uma bactéria seria o agente causal de uma 

determinada doença. Estabeleciam que uma doença para ser transmissível, precisaria 

cumprir alguns critérios, baseados no paradigma uma - doença/uma - bactéria, e 

requeriam: 

 - O isolamento do agente em cultura pura da bactéria supostamente 

patogênica; 

 - Inoculação do patógeno; 

 - Produção dos sinais e sintomas referidos e  

 - Novo isolamento do patógeno em estudo.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gustav_Jakob_Henle
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_G%C3%B6ttingen
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_G%C3%B6ttingen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolsztyn
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolsztyn
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_m%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%BAnculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1882
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacilo_de_Koch
http://pt.wikipedia.org/wiki/Postulados_de_Koch
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 Este conceito da etiologia mono-microbiano das doenças infecciosas ajudou a 

sedimentar a noção de que cada espécie bacteriana se comportaria como uma 

entidade isolada, tanto no homem como na natureza (NASCIMENTO, 2011).  

 Em 1883, descobriu - ou redescobriu, segundo alguns autores – o vibrião 

colérico. Foi contemplado com o prêmio Nobel de Medicina de 1905 (WIKIPÉDIA, 

2011).  

 Em 1890, Robert Koch descreveu suas descobertas sobre a tuberculose. Entre 

suas descobertas estava a descrição do Mycobacterium tuberculosis, de como extrair 

o seu fluído, mais tarde chamado de tuberculina, e a possibilidade dele ser usado 

como tratamento da doença, pois havia passado cerca de oito anos trabalhando no 

isolamento e cultura do bacilo, testando a reprodutibilidade da doença em animais e 

observando a doença em humanos (EDWARDS, 1960). 

 Em 04 de agosto de 1890, descreveu o bacilo no Congresso de Medicina 

realizado em Berlim (WIKIPÉDIA, 2011). 

 Em janeiro de 1891, Koch descreveu que o fluído do bacilo, filtrado, seria 

chamado de tuberculina. A tuberculina OT (Old Tuberculin) era produzida pelos 

meios criados por ele na Alemanha e preparada a partir da extração de cultura de 

bacilos tuberculosos mortos, por meio do calor estabilizante, filtrados e evaporados a 

10% do volume original (EDWARDS, 1960).  

 Este material era um possível meio de cura para a doença. O tratamento da 

tuberculose com o fluído, sugerido por Koch, consistia em doses subcutâneas, 

administradas no volume de 0,01 ml, entre as escápulas (EDWARDS, 1960). 

 O uso indiscriminado da OT causou danos aos pacientes que buscavam a cura 

da doença e três meses depois Koch publicou que este fluído poderia causar efeitos 

adversos graves, especialmente em indivíduos já doentes (EDWARDS, 1960). Em 

alguns indivíduos podiam produzir muitas reações, com sinais e sintomas 

significativos, até um choque anafilático, pela sua grande quantidade de impurezas e 

também por conter proteínas do bacilo, tornando-se mortal para o paciente doente 

com a tuberculose (o chamado “Fenômeno de Koch”). Em geral não ocorriam 

manifestações locais imediatas, mas os pacientes apresentavam febre após quatro ou 

cinco horas da administração. Vômitos e outros sintomas inespecíficos também 

apareciam. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1883
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vibri%C3%A3o_col%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vibri%C3%A3o_col%C3%A9rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/1905
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 Quando ocorriam no local da aplicação da tuberculina, evidenciava-se uma 

reação de contorno delimitado, com consistência firme, às vezes com cor púrpura e 

edema. (ARAÚJO, 1993). 

 Este desastre freou o uso da tuberculina. Por esta razão Koch foi banido da 

sociedade científica da época e sua teoria caiu no descrédito, por não ser uma forma 

de tratamento da doença. Só posteriormente foi considerada um meio de diagnóstico 

de infecção (EDWARDS, 1960; ARAÚJO 1993).  

 A natureza da tuberculina é definida como um produto biológico, derivado da 

cultura de bacilos tuberculosos. É composta basicamente de proteínas extraídas de 

Mycobacterium tuberculosis humano ou bovino. Também contém glicídios 

(EDWARDS, 1960).  

 As frações protéicas da tuberculina são responsáveis pelo desencadeamento 

das reações de sensibilidade na derme, pelas reações sistêmicas e lesionais. Os 

glicídios só causam essas reações in vitro (EDWARDS, 1960).  

 Devido aos inúmeros efeitos colaterais da tuberculina OT foi necessária a sua 

purificação com o cultivo do Mycobacterium tuberculosis em meio sintético, 

surgindo a Tuberculin albumose frei (EDWARDS, 1960).  

 Em 1908, von Pirquet, demonstrou que quando a tuberculina era usada em 

pequenas doses diluídas e fracionadas não desencadeavam efeitos colaterais e 

produzia uma resposta inflamatória cutânea local, que indicava se o organismo 

estava ou não infectado pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, o teste 

tuberculínico passou a ser usado como teste auxiliar para o diagnóstico da 

tuberculose (RIEDER, 2001). 

 A purificação da tuberculina proporcionou uma maior especificidade do teste 

tuberculínico (CARNEIRO, 1963; RIEDER, 2001). 

 São vários os métodos usados para purificar a tuberculina. Um dos mais 

conhecidos e ainda empregado, nos EUA e países escandinavos, é o originário da 

bioquímica Florence Barbara Seibert (1898-1991), do Instituto Henry Phipps da 

Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Ela purificou a Old Tuberculin a partir da 

cultura de bacilo de Koch em meio sintético, através da precipitação com sulfato 

amônico obtendo o conhecido PPD-S (Purified Protein Derivative Standard) 

(MAZANA, 2009).  



27 

 

 Birkhaug et al., em 1952, apresentaram em um estudo feito com pessoas 

imunizadas pelo BCG, uma nova tuberculina purificada, denominada PT e afirmaram 

que os resultados obtidos tinham a mesma aplicabilidade do PPD-S 

(MASCARENHAS, 1953). 

 De acordo com MASCARENHAS (1953), Howard et al., em 1952, 

empregaram a PT comparando-a com o PPD-S e afirmaram que a primeira deu mais 

resultados positivos que a segunda, mas apenas em pessoas já imunizadas pelo BCG 

e definiram como seria uma substância ideal para o teste tuberculínico: 

 

“Uma substância ideal para as provas tuberculínicas cutâneas 

pode ser definida como um produto, quimicamente estável 

que em uma determinada quantidade produzirá, sem efeitos 

locais severos, uma reação cutânea em todos os indivíduos 

susceptíveis à tubérculo-proteina por infecção natural ou 

artificial, mas que não produzirá reações cutâneas ou não 

acarretará sensibilidade tubérculo-proteína em indivíduos não 

sensíveis. Este alvo ainda não foi atingido” 

(MASCARENHAS, 1953). 

 

 Outros estudiosos sobre a tuberculina foram Chain, que analisou a bioquímica 

de substâncias retiradas do bacilo de Koch (lipídeos, glicídeos, protídeos e suas 

frações) e Fabrisio que isolou de duas amostras de bacilo de Koch uma fração similar 

a da fração C, de Florence Seibert (MASCARENHAS, 1953). 

 Todos estes feitos citados demonstraram o encaminhamento das pesquisas 

sobre a composição da tuberculina, do corpo bacilar e das possibilidades dela causar 

alergia dérmica no homem.  

 A ação da tuberculina é variável de acordo com seu fabricante e com cada 

partida utilizada. Por esta razão, antigamente, havia a recomendação de que em cada 

produção tivesse a declaração de cada cepa de bacilo de Koch usada, o meio de 

cultura, condições de cultivo, métodos de separação e de purificação da tuberculina, 

além do sistema de aferição e resultados práticos obtidos com sua utilização 

(EDWARDS, 1960).  
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 Aconselha-se, portanto, que as tuberculinas sejam preparadas em um só 

laboratório, com padronização da técnica e sob supervisão, para minimizar 

diferenças entre uma partida e outra de tuberculina (MASCARENHAS, 1953). 

 A padronização consiste em estabelecer critérios uniformes de produção de 

um produto e da técnica de uso do mesmo, com qualidade controlada (CARNEIRO, 

1986).  A partir da padronização da técnica de aplicação da prova tuberculínica 

possibilitou-se a comparação dos dados obtidos. 

 Aferir um profissional em determinada técnica padronizada consiste em 

ajustá-lo ao padrão estabelecido para o teste (MICHAELLIS, 2012). É a verificação, 

por comparação com o padrão, da exatidão das indicações de um instrumento 

(MARTINS et al., 2001). 

 No ano de 1958, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incumbiu o 

Instituto Statens Serum Institut, de Copenhague, de produzir um novo tipo de PPD, 

padronizado, o RT 23, extraído por Seibert, para produção em larga escala. Este 

instituto foi o escolhido, porque já havia produzido outras 22 partidas de PPD. Eles 

então produziram o PPD-RT 23, com 650 gramas, que proporcionava a realização de 

33 milhões de reações, e que é usado até hoje (RIEDER, 2001). 

 A padronização do PPD-S, de onde é extraído o RT-23, provém do lote nº 

49608, constituído por 0,00002 mg de PPD mais 0,000008 mg de sais. A porção 

liofilizada, em volumes de 500.000 unidades de tuberculina, é a porção de referência 

para calibração e para sua preparação. Essa composição está guardada em 

Copenhague, na Dinamarca, no Stantens Serum Institut (RIEDER, 2001). 

 O PPD RT é equivalente a PPD-S, diluído em soro fisiológico, com 

estabilizadores (fosfatos, quinosol, Tween 80), com 2 UT em 0,1ml, conservado a 

4ºC, com validade de 6 meses. Os frascos contêm 20 ml para não haver exposição 

prolongada ao recipiente e não ocorrer a adsorção do produto pela parede do frasco 

(MS, 2011). 

 O PPD-RT-23 contém 2 UT (unidades de tuberculina) e é utilizado para a 

Prova Standard (ou padronizada) da OMS. A sua nomenclatura, RT, significa Renset 

Tuberculin e 23 é o número de partida (RIEDER, 2001). A dose a ser utilizada deve 

ser de 2 UT, que é especificada nos termos de peso por unidade de volume 

(EDWARDS, 1960). 
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 A sigla UT significa “unidades de tuberculina” e cada UT equivale a 0,04 

microgramas de tuberculina. Sua potencia é maior do que das partidas anteriores, 

pois foi incluído nele o diluente estabilizante Tween 80. Este teste foi distribuído 

pela OMS, em solução com 50 UT (RIEDER, 2001). 

 O PPD é facilmente adsorvido pela superfície interna do frasco de vidro e 

para evitar este fenômeno foi adicionado o Tween 80. O Tween 80 é um detergente 

não iônico estabilizante (Atlas Powdwe Company, Wilmington, Delaware, USA), 

adicionado na concentração de 5 para 100.000 (0,005%) ao diluente do PPD, a fim 

de torná-lo mais estável e diminuir o fenômeno físico da absorção da proteína às 

paredes dos recipientes, o que causava perda rápida da eficácia do PPD, quando 

diluído. Este detergente aumenta a durabilidade do PPD em até 6 meses, se 

refrigerado e ao abrigo de luz solar (EDWARDS, 1960).  

 Há outros tipos de tuberculina, como o tipo PPD-CT 68 Connaught, 

produzida no Canadá e a IP 48 produzida pelo Instituto Pasteur, de Paris, que foram 

as primeiras que possibilitaram uma produção em larga escala (RIEDER, 2001).  

 A clivagem química da tuberculina revelou que o peptídeo termoestável do 

núcleo é o responsável pela detecção da alergia à mesma. Este peptídeo é composto 

com peso molecular de 9.700 e outros seis aminoácidos, asparigina, glicina, serina, 

glutamina, metionina, arginina (RIEDER, 2001).  

 A tuberculina produz reação cruzada frente às várias espécies de 

micobactérias, típicas e atípicas e também à brucelose e actinomicose, por não 

produzir reação alérgica específica, caracterizando assim, a função auxiliar 

diagnóstica de infecção por qualquer micobactéria. Os indivíduos vacinados com o 

BCG (Bacilo Calmette-Guérin, proveniente do M. bovis) também apresentam reação 

alérgica ao teste tuberculínico. A utilização da tuberculina, via intradérmica, 

apresenta melhor resposta alérgica quando comparada com a administração via oral 

(RIEDER, 2001). 

 Após a infecção pelo Mycobacterium tuberculosis o organismo leva cerca de 

quatorze dias para dar a resposta imunológica celular de hipersensibilidade à 

tuberculina, devido às características intrínsecas do crescimento binário e lento do 

bacilo. Este é o período pré-alérgico (MS, 2010).  
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 O período pré-alérgico pode variar entre 3 a 20 dias, de acordo com o número 

de bacilos e o potencial de virulência dos mesmos e com os fatores individuais (MS, 

2010).  

 A hipersensibilidade à tuberculina torna-se variável com o decorrer do tempo, 

podendo ou não se manter em níveis elevados. O alto nível de hipersensibilidade se 

dá pelas seguidas exposições, que proporciona a reinfecção (MS, 2010).  

 A Figura 1 apresenta a evolução natural de sensibilidade à tuberculina que se 

dá a partir do primeiro contato do organismo vulnerável com o bacilo. Após este 

momento o organismo apresenta a janela imunológica, ou período antialérgico, 

quando o organismo exposto, inicialmente, não apresenta sensibilidade à tuberculina 

e após alguns dias ou anos passa a apresentar (TARANTINO, 1997).  

 A sensibilidade à tuberculina, se acontecer, pode evoluir progressivamente ou 

regredir com o decorrer do tempo; bem como o organismo pode não apresentar 

reação de sensibilidade alguma por toda a vida (TARANTINO, 1997). 

 

 Figura 1- Evolução natural da alergia (sensibilidade) tuberculínica. 

 

 

  Extraído de: TARANTINO, 1997, p. 331. 

 

 A reação causada pela tuberculina é uma hipersensibilidade tardia celular, 

mediada por células linfócitos T. Se há hipersensibilidade do organismo, este produz 

uma enduração no local da administração intradérmica da tuberculina a partir de 10 
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horas e atinge seu valor ideal para leitura do resultado em 48 a 72 horas. A medida 

desta enduração fornece o resultado do teste tuberculínico e desaparece lentamente, 

em alguns dias (EDWARDS, 1960; TARANTINO, 1997; RIEDER, 2001). 

 A enduração local é produzida pelo afluxo inicial de leucócitos 

polimorfonucleares, seguido de mononucleares linfócitos e macrófagos. 

Histologicamente, quando a tuberculina entra no organismo é observado o efeito 

direto e destrutivo dos mononucleares, sobre as células que a absorvem. A liberação 

do fator de reatividade cutânea, “skin reactive factor” (SRF) é o que produz a 

inflamação e aumenta a permeabilidade vascular. O SRF é o responsável pelo 

processo inflamatório visível – a enduração. Em torno da enduração podem intervir 

fenômenos histamínicos, causando eritema de intensidade variável. A resposta 

alérgica em alto grau pode causar flictema e em casos extremos até necrose 

(EDWARDS, 1960; RIEDER, 2001). 

 O termo alergia latente foi determinado por Willis, para os indivíduos que 

eram descobertos alérgicos através de provas tuberculínicas não usuais 

(MASCARENHAS, 1953).  

 Arlindo de Assis determinou que o período entre o desaparecer do eritema 

causado pela reação dérmica à tuberculina e o desaparecer da reação à tuberculina 

seria o período de alergia infra tuberculínica. Este termo também pode ser utilizado 

para categorizar indivíduos anérgicos transitórios por causas intercorrentes. 

Chaussinand (1947) denominou essa alergia como alergia oscilante 

(MASCARENHAS, 1953).  

 A hipersensibilidade à tuberculínica é mais impactante nos organismos 

reinfectados e nas reativações de focos latentes residuais (EDWARDS, 1960).  

 Em casos de tuberculose grave esta sensibilidade pode ser amenizada, porque 

há depressão sistêmica e à sensibilidade à tuberculínica (EDWARDS, 1960). 

 São várias as técnicas de aplicação do teste tuberculínico. Entre elas 

destacam-se: 

 - A prova de von Pirquet - apresentada à Sociedade de Medicina de Berlim, 

em 08 de maio de 1907, era uma técnica de cutireação ou prova por escarificação, 

sendo feita com uma ou duas escarificações no antebraço, colocando, em seguida, 

uma gota de tuberculina bruta sobre elas.  
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 A escarificação deveria ser feita sem que houvesse sangramento. O antebraço 

deveria ficar em repouso e descoberto, por 5 a 10 minutos. A leitura do resultado 

deveria ser realizada após 48 horas da aplicação. A reação seria positiva quando 

houvesse infiltração de 3 mm ou mais. 

 Bouveyron publicou nos anos de 1921 e 1932, a adição de adrenalina à OT 

para a prova de Pirquet, sendo denominada prova adrenalina - Pirquet, cuja reação 

positiva se dava por 4 mm ou mais de infiltração. A adição da adrenalina fazia-se 

juntando uma gota da solução a 1% da OT a um cm
3
 de tuberculina. Essa mistura 

tinha validade de uma semana (FREITAS, 1910; EDWARDS, 1960).  

 - Método de Moro - idealizado por Moro e Doganoff em 1907, que 

sugeriram um meio mais simplificado de aplicação do teste. Era feita uma geléia de 

tuberculina, aderida a um adesivo e colocada sobre a pele. Este modelo era 

equiparável ao modelo de Von Pirquet. 

 Patch realizou uma modificação da prova percutânea de Moro. Uma gota de 

tuberculina bruta ou purificada era colocada em uma gaze recoberta por um 

esparadrapo, denominada “a gaze de Patch”. A pele depois de limpa com éter, álcool 

ou acetona recebia essa gaze, que era retirada após 48 ou 72 horas para leitura do 

resultado.  

 Volmer e Lyons, em 1951, apresentaram um “patch test” com material 

transparente, para facilitar a posterior leitura do resultado. A leitura da prova 

tuberculínica com gaze de Patch era uma das dificuldades de execução deste método, 

especialmente em experimentos que envolvessem crianças, em campanhas de 

becegeização, realizadas na Europa.  

 Ustvedt, em 1949, estudou a comparação entre os métodos de Patch e 

Mantoux, durante a campanha de BCG na Europa e afirmou que havia erros na 

leitura dos resultados dos dois métodos, pois estes eram descritos com o adicional 

das impressões que os profissionais tinham sobre o que viam. Este relato só 

corroborou para afirmar a necessidade de padronização da técnica utilizada na 

aplicação e leitura dos resultados obtidos (MASCARENHAS, 1953). 

 - A prova de Mantoux – Charles Mantoux, médico francês, nascido em 14 

de maio de 1877 e falecido em 1947, em Paris, desenvolveu a técnica intradérmica 

do teste tuberculínico. Ele cursou medicina na Universidade de Paris e foi orientado 
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por Pierre Paul Broca. Era especialista em doenças transmissíveis, em especial a 

sífilis. Após adoecer por tuberculose, sua saúde tornou-se frágil. Durante os verões 

europeus Charles Mantoux trabalhava no Instituto Pasteur e também se dedicava ao 

tratamento dos pacientes tuberculosos nos Alpes franceses. Aos 68 anos perdeu seu 

filho durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial, o que o entristeceu muito, 

prejudicando mais sua saúde, levando-o à morte (MAZANA, 2009). 

 Segundo relato do filho de Mantoux, Gerard Mantoux, e de seu amigo 

Bezançon, especialista francês em tuberculose, Mantoux não estava completamente 

convencido dos resultados obtidos através da técnica do austríaco Clemens Freiherr 

von Pirquet (1874-1929). Por isso, decidiu testar novas técnicas de administração da 

tuberculina em cobaias (MAZANA, 2009). 

 Após contato com o pediatra francês Pierre Nobecourt sobre seus 

experimentos, observou uma série de casos nos quais a reação cutânea foi negativa e 

a prova ocular foi positiva, o que afirmava que havia uma inconsistência nos 

resultados da prova de Pirquet. Como Mantoux já testava a administração 

intradérmica em pacientes tuberculosos, percebeu que alguns pacientes apresentavam 

uma reação inflamatória com eritema e uma pequena inflamação no local da 

administração. Em 1908, fez sua primeira publicação sobre estes achados para a 

Academia de Ciências de Paris. Neste relato, Mantoux descreveu a necessidade de 

visualizar e de palpar o local da reação. Ele também relatou que a enduração máxima 

ocorria após 48 horas da administração (MAZANA, 2009). 

 Ao longo do tempo, em seus estudos, percebeu que com o passar da idade 

aumentavam as chances de resultado positivo no teste tuberculínico, sendo que após 

15 anos de idade, a positividade variava de 66 a 84% (MAZANA, 2009). 

 Em 1910 Mantoux publicou na revista de medicina francesa Preste medicale, 

seu estudo comparativo entre a técnica de Mantoux e a técnica de Pirquet. Este 

estudo avaliou 492 reações ao teste tuberculínico, das quais 428 coincidiram com 

seus resultados e 64 discordaram, sendo positivas para a técnica de Mantoux e 

negativas na técnica de Pirquet. Assim, ele chegou à conclusão que sua prova era 

mais sensível em comparação a técnica de Pirquet (MAZANA, 2009). 

 - Método de Trambusti - Bruno Trambusti, em 1929, propôs outro método 

de realização da prova tuberculínica, usado na Finlândia. O método de Trambusti 
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consistia em uma injeção intradérmica de uma gota de tuberculina. TARANTINO 

(1997) descreveu que Phillys (1951), realizou um estudo comparando o método de 

Trambusti com o de Mantoux, utilizando 10 UT de PPD. Cada uma das provas foram 

lidas por enfermeiras aferidas, após três dias do teste. Ele concluiu que o método de 

Trambusti era mais rápido, indolor e realizado com menor rigor de esterilidade, 

quando comparado com o método de Mantoux. A maior desvantagem encontrada foi 

a diferenciação entre os limites de positividade, onde o de Trambusti demonstrou 

20% de positividade contra 4% do Mantoux (EDWARDS, 1960; TARANTINO, 

1997). 

 Destas técnicas de aplicação do teste, o teste intradérmico de Mantoux foi o 

mais vigoroso, porque tinha maior precisão e proporcionava a comparação dos 

resultados. A interpretação de seu resultado é feita a olho nu, permitindo-se afirmar 

se o teste é positivo ou se é negativo (EDWARDS, 1960). 

 Outras técnicas utilizadas são: Wolf-Eisner-Calmette; Heaf; Tine test; 

Rosenthal, entre outras. Mas, atualmente, a técnica mais utilizada é a de Mantoux 

(GIKOVATE, 1973). 

 A grande discussão que havia na época era qual seria o melhor método de 

aplicação do teste tuberculínico para ser usado em inquéritos de incidência de 

infecção tuberculosa. Cada uma das técnicas citadas apresentaram suas limitações de 

aplicação, como a dificuldade em sua administração ou na leitura de seu resultado. 

 As opiniões eram divergentes. Quando comparados os métodos de 

cutireações de Pirquet e Mantoux, os mesmos demonstravam semelhanças em seus 

resultados, como os apresentados a seguir:  

 - Paula Souza, em 1939 e Certain, em 1941, compararam a sensibilidade dos 

métodos de Pirquet e Mantoux a 1:10 e concluíram que a maior sensibilidade da 

reação de Mantoux é mais aparente nos primeiros anos de vida do indivíduo; a 

reação de Pirquet subestima as reações positivas em idades menores. Neste estudo 

não foi possível medir a sensibilidade entre os dois métodos, porque suas relações 

variam com o grau de impregnação tuberculosa. Nos ambientes muito alergizados, 

quando a reação de Mantoux é usada nos casos negativos da reação de Pirquet, esta 

poderia mascarar os positivos pelo método de Mantoux. Por último, as exigências 

sobre maior ou menor sensibilidade da reação de Mantoux sobre a de Pirquet 
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poderiam depender das idades e ambientes alérgicos em que fosse procedido o 

inquérito (MASCARENHAS, 1953). 

 - Estudo realizado por Carvalho em 1947 e em 1948 avaliou em 790 

adolescentes a reação de Pirquet, feita por cutireação com 4 escarificações na pele e 

diluição de 1:1 milhão até 1: 10 de tuberculina e o método de Mantoux. Destes 790, 

571 foram alérgicos à cutireação de Pirquet, e ao Mantoux nas mesmas proporções, 

com positividade semelhante. Nos 219 cuti-negativos houve oito resultados fraco 

positivos (3,7%), com diluição milesimal da solução e 71 (32,4%) forte reatores (59 

positivos e 12 médios), com a diluição centesimal. Assim, o autor recomendava a 

cutireação (com 4 escarificações) como melhor opção nos casos de inquéritos para 

investigação de infecção tuberculosa, devido à semelhança dos resultados entre os 

dois métodos, com recomendação de diluição de 1:1000 para o método de Mantoux, 

na dose de 0,1mg (MASCARENHAS, 1953). 

 Este mesmo achado foi descrito por Paula Souza em 1947, recomendando que 

fossem feitas até duas provas tuberculínicas em cada indivíduo para evitar faltas na 

segunda prova ou na leitura (MASCARENHAS, 1953). 

 

“Partindo assim destes dois fatos, que a execução do Mantoux a 1:10 

aumenta sensivelmente o número de tuberculino-reação positivas e que 

ela não apresenta inconvenientes quando as demais reações são 

negativas, propomos o seguinte como norma de sua aplicação em Centro 

de Saúde: início pela prova de Pirquet, pela sua facilidade, rapidez, 

menor receio nos clientes de menor idade, leitura mais fácil e de 

resultado praticamente semelhantes às diluições de 1: 1000 e 1: 100 de 

Mantoux; leitura em 48 horas e nessa ocasião, se for negativa, passar 

imediatamente para a prova intradérmica a 1:10, que será lida 48 horas 

mais tarde.” 

 Ressalta-se que o relato feito por Paula Souza foi prévio ao período PPD, 

quando os testes ainda eram realizados com tuberculina diluída. Assim, não havia 

como comparar e nem como testar a concordância entre os estudos realizados 

(MASCARENHAS, 1953). 

 Quando comparados os métodos da gaze de Patch com Mantoux, temos os 

seguintes estudos: 
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 - Birvings, em 1940, dizia que a primeira só poderia ser comparada se o 

Mantoux fosse na diluição de 1:1000 (MASCARENHAS, 1953).  

 - Já Ustvedt, em 1949, concluiu que o primeiro método tinha resultados 

semelhantes ao segundo com 1 UT, mas que era menos sensível que o segundo, 

exceto se aplicado em pessoas maiores de 12 anos e, portanto, não deveria ser 

utilizado para tal comparação (MASCARENHAS, 1953). 

 - Phyllis e Sanoven, em 1951, relataram que quando comparados os métodos 

de Mantoux e Trambusti houve uma discordância de 10% de positividade entre os 

dois, considerando que o resultado foi lido por enfermeiras aferidas. O método de 

Mantoux apresentou uma positividade de 70% e o método de Trambusti de 60% 

(MASCARENHAS, 1953). 

 A comparação dos resultados da aplicação de dois métodos de prova 

tuberculínica não é tão simples, pois inúmeros fatores de confusão podem influenciar 

seu resultado. 

 A determinação do volume da dose de tuberculina utilizada no teste 

tuberculínico se faz necessária, para padronizar seu uso e garantir a segurança do 

teste, para que a técnica intradérmica de Mantoux possa ser utilizada universalmente, 

permitindo a identificação adequada de reatores e não reatores e a comparação dos 

resultados obtidos. 

 A unidade internacional de tuberculina é definida como a atividade biológica 

contida em 0,000028 mg da preparação padrão, consistindo em 0,00002 mg de PPD 

mais 0,000008 de sais. Uma porção do preparado de referência está guardada em 

Copenhague, Dinamarca, no Statens Serum Institut, liofilizado e distribuído em 

volumes de 500 000 unidades. Cada nova tuberculina produzida para venda deve ser 

calibrada por comparação com este padrão, em cobaias (RIEDER, 2001). 

 Forcolow, em 1941, realizou um estudo clínico epidemiológico nas cidades 

de Ohio e Minnesota, EUA, sobre qual seria a dose ideal de PPD. Este estudo será 

apresentado no gráfico a seguir (Figura 2). No eixo X estão as várias diluições do 

PPD e no eixo Y a porcentagem acumulativa dos reatores positivos ao teste, com 

mais de 5 mm de diâmetro de enduração (EDWARDS, 1960). 
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 Figura2- Porcentagem acumulada de reatores às doses seriadas de PPD em 

vários grupos populacionais. Ohio e Minnesota. EUA. 

 

 

Extraído de: EDWARDS, 1960, p. 81. 

 

 As diluições de PPD utilizadas variavam de 0,000001 mg, a mais fraca, até 

1,0 mg, a dose mais forte (EDWARDS, 1960). 

 Os indivíduos investigados estão distribuídos em dois grupos: 

 Grupo 1- Com histórico de contato com doente de tuberculose 

 Linha A: 60 doentes de tuberculose, de 0 a 14 anos de idade; 

 Linha B: 468 doentes de tuberculose de 15 a 70 anos de idade; 

 Nessas duas linhas a dose de 0,000001 mg identificava 75% dos infectados e 

ocorria muita perda de indivíduos não identificados como tal. 

 Linha C: 499 pacientes psiquiátricos, com história de contato com pacientes 

com tuberculose; nesta linha a dose usada era de 0,00001 mg de PPD que não 

identificava as crianças doentes nem os infectados na população em geral, e nas 

crianças da população em geral identificava apenas algumas. 
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 Linha D: crianças de 0 a 14 anos com história de contato com doentes por 

tuberculose. Nesta linha a dose aplicada era de 0,001. Com esta dose era possível 

identificar todos os doentes, 20% das crianças da população em geral, excluindo os 

menores de 5 meses. 

 Grupo 2- Indivíduos de um orfanato sem história de contato com doentes de 

tuberculose 

 Linha E: 7 a 19 anos de idade; 

 Linha F: 4 a 6 anos; 

 Linha G: 6 meses a 3 anos; 

 Linha H: crianças de 0 a 5 meses de idade (EDWARDS, 1960). 

 Com a análise do gráfico de porcentagem acumulativa, pode-se observar qual 

seria a dose ideal única de PPD para captação do maior número de infectados com o 

volume ideal de dose. Ao observar-se o gráfico, percebe-se que a dose de 0,001 mg 

de PPD é a dose ideal, pois esta demonstra o menor número de falsos positivos e 

capta o maior número de infectados, com ou sem histórico de contato com casos de 

tuberculose (EDWARDS, 1960). 

 A verificação da dose ideal foi confirmada pelo estudo de Palmer, onde o 

risco relativo de reagir a uma dose maior do que a dose padrão definida de 5 UT de 

PPD-S (Figura 3) era muito maior em pessoas sem história de contato do que nas que 

a tinham (RIEDER, 2001). 
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 Figura 3- Risco relativo de reagir a uma dose de tuberculina maior que a 

estandardizada em função da história de contato. 

 

 

 Extraído de: RIEDER, 2001, p. 33. 

 

 Com base nestes estudos, foi validada a dose ideal sugerida por Forcolow, 

pois quando usadas altas doses havia a possibilidade de aumentar o número de falsos 

positivos, ficando então definida que a dose que atingia o melhor nível de 

sensibilidade e especificidade era a de 5 UT PPD-S (EDWARDS, 1960; RIEDER, 

2001). 

 Em um estudo subsequente nos Estados Unidos (Figura 4) foi feita uma 

comparação entre a tuberculina PPD-S a 5 UT e diferentes doses de tuberculina RT 

23 (EDWARDS, 1960; COMSTOCK, 1964). 
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 Figura 4- Frequência da distribuição dos tamanhos das reações tuberculínicas 

com 5 UT de Tuberculina PP-S (linha cheia) e com 2 UT de Tuberculina PPD RT 23 

(linha ponteada), entre crianças esquimós e recrutas da marinha americana. 

 

 

Extraído de: RIEDER, 2001, p. 33. 

 

 Neste estudo foi demonstrado que 2 UT de tuberculina RT 23 e 5 UT de PPD-

S provocavam uma distribuição semelhante dos tamanhos das reações cutâneas em 

crianças esquimós, que tinham uma elevada prevalência de infecção tuberculosa e 

uma baixa prevalência de infecção por micobactérias ambientais (EDWARDS, 

1960).  

 As duas doses também induziram distribuições semelhantes em recrutas da 

Marinha Americana, em que havia uma relativamente baixa prevalência de infecção 

tuberculosa e uma relativamente alta prevalência de infecção com micobactérias 

ambientais. Contudo, os autores notaram que as 2 UT de tuberculina RT 23 

identificaram uma considerável proporção (cerca de 40%) de indivíduos com reações 

intermediárias (6 mm e mais), entre os recrutas dos estados do sudeste (região com 

alta prevalência de micobactérias não tuberculosas - MNT), indicando uma baixa 



41 

 

especificidade da tuberculina PPD RT 23 em áreas de prevalência elevada de 

infecção com micobactérias ambientais (RIEDER, 2001; EDWARDS, 1960). 

 Apesar da padronização da técnica de administração (intradérmica) e da dose 

(equivalente a 5 UT de tuberculina PPD-S), podiam ser observadas grandes variações 

na distribuição dos tamanhos das reações, de acordo com as características da 

população e da região onde o indivíduo estava inserido. Isto foi exemplificado pelos 

estudos realizados em Minnesota, estado situado ao norte dos Estados Unidos, com 

clima frio e sem relato de MNT (Micobactéria não tuberculosa), e na Carolina do 

Norte situada na região sudeste, de clima temperado e com relato de MNT (Figura 5) 

(RIEDER, 2001). 

 

 Figura 5 - Frequência da distribuição dos resultados dos testes cutâneos 

tuberculínicos, por idade, em Minnesota e na Carolina do Norte, EUA. 

 

 

 Extraído de: RIEDER, 2001, p. 35. 

 

 Enquanto em Minnesota o grupo dos infectados era facilmente separado dos 

não infectados, em cada grupo etário, na Carolina do Norte isso era muito mais 

difícil (RIEDER, 2001). 
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 O maior inquérito tuberculínico realizado fez-se com recrutas da Marinha 

Americana (Figura 6), no período de 1958 a 1965, quando cerca de 700.000 homens 

foram submetidos ao teste tuberculínico (RIEDER, 2001). 

 

 Figura 6- Frequência da distribuição dos resultados dos testes cutâneos 

tuberculínicos (5 UT PPD-S) em recrutas da marinha americana com (linha 

tracejada) e sem (linha ponteada) história de contato. 

 

 

 Extraído de: RIEDER, 2001, p. 36. 

 

 Como parte do estudo, um grupo de 5.544 doentes com tuberculose fez 

também o teste, com 5 UT de tuberculina PPD-S, sendo que a distribuição das 

reações entre estes doentes foi próxima do normal, com um pico de frequência 

situado entre os 16 e os 17 mm. Resultados semelhantes foram encontrados em 

estudos anteriores apoiados pela OMS, com rastreios tuberculínicos em doentes com 

tuberculose (RIEDER, 2001).  

 Aos recrutas da Marinha Americana era perguntado se haviam tido contato 

prévio com doentes com tuberculose (RIEDER, 2001). O número de recrutas sem 

contato era de cerca de 400.000 e o dos que tinham história de contato, cerca de 
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10.000. Estes dados constituem uma base sólida para estabelecer conclusões 

(RIEDER, 2001). 

 Na Figura 7 foi descrita a probabilidade de infecção pelo M. tuberculosis, 

segundo o diâmetro de enduração e a história de contato com doentes de tuberculose 

(RIEDER, 2001). 

 

 Figura 7- Probabilidade de infecção pelo M. tuberculosis, segundo diâmetro 

de enduração e história de contato com doentes pela tuberculose. 

 

 

Extraído de: RIEDER, 2001, p. 37. 

 

 Esta figura mostra que a probabilidade de infecção é maior quando há história 

de contato com doentes de tuberculose, pois o limite de 10 mm de enduração 

identificou 70% dos infectados entre os que tinham história de contato e apenas 10% 

dos que não tinham história de contato (RIEDER, 2001). 

 

 Na realização do teste tuberculínico um dos principais erros acontece no 

momento da leitura do resultado do teste. Meyer e Phyllis, em 1951, realizaram 

estudos para a verificação dos erros possíveis no teste tuberculínico. Neste estudo 

uma enfermeira treinada fazia os testes e outra lia as reações, sem que tivessem 
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conhecimento prévio das doses de tuberculina, das reações anteriores do paciente ou 

observações feitas por outro leitor. Os dados foram colhidos em coletividades 

diferentes, em Oslo, na zona rural da Dinamarca e em hospitais para pacientes 

tuberculosos do mesmo país e do México. Neste experimento foram usadas doses de 

PPD, correspondentes a 1, a 2,5, a 5 e a 10 UT (EDWARDS, 1960; RIEDER, 2001). 

 Em cada uma das coletividades estudadas foram examinados de 100 a 300 

indivíduos, no ano de 1950. O erro experimental, no tamanho da infiltração foi de 

aproximadamente 2 mm, sendo o limite máximo de 6 mm, em pessoas que fizeram 

testes simultâneos, no antebraço direito e esquerdo. Quando comparados os 

resultados, houve uma positividade de 10,5% para o teste realizado no antebraço 

direito em comparação com o teste realizado no antebraço esquerdo, principalmente 

entre as reações de 3 a 5 mm de infiltração. O que sugere uma variação entre leitores. 

(EDWARDS, 1960; RIEDER, 2001). 

 Assim ficou padronizado que o erro aceitável para a leitura do resultado do 

teste seria de até 2 mm para mais ou para menos. 

 Os erros de leitura podem ser comparados pelo uso da tabela de correção de 

distribuição dos resultados, que dispõe a frequência obtida em uma população e 

compara os resultados lidos pelo leitor que está no processo de aferição com o leitor 

padrão, com margem de erro considerável de 2 mm para mais e para menos. Esse 

modelo de tabela foi sugerido por RUFFINO-NETTO et al (1967). 

 Para melhorar a categorização dos valores para a leitura do resultado do teste 

tuberculínico, com a finalidade de classificar os indivíduos em reatores e não reator 

ao teste foi realizado um estudo epidemiológico por Edwards e Edwards, adaptado a 

partir do estudo de Palmer e Battes de 1952, no hospital de Battey State, na Georgia, 

EUA (EDWARDS, 1960). 

 Nele foram verificados os diâmetros das indurações das reações ao teste 

tuberculínico, com doses de 5 UT de PPD-S, em um grupo de pacientes internados 

por tuberculose. Nos 1.592 pacientes reativos ao teste, a maioria das indurações se 

concentravam na metade dos valores observados, entre 15 e 22 mm. A reação foi 

considerada positiva com valores entre 16 e 20 mm de diâmetro. Ao avaliarem a 

frequência dos resultados obtidos, observaram que estes se distribuíam em uma curva 

normal (EDWARDS, 1960).  
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 Arantes et al (1976), realizaram um estudo sobre a interpretação da 

sensibilidade tuberculínica na população da cidade de Ribeirão Preto, SP, onde o 

primeiro passo foi entender a categorização dos valores dos resultados. Concluíram 

que a distribuição dos valores, em diâmetros, obtidos em uma população, também se 

dispunham em uma curva normal ou histograma e este oferecia muitas hipóteses de 

interpretação.  

 Este histograma, da distribuição dos diâmetros de enduração, demonstra: 

 - A qualidade técnica da leitura realizada; 

 - O comportamento da população estudada, frente às micobactérias e  

 - O impacto da prevalência da doença na região sobre o indivíduo avaliado. 

 Na Figura 8 é possível observar que, quando a prevalência da reação fraca é 

baixa, o histograma se apresenta de forma bimodal e bipartido e o lado esquerdo 

contém a moda em torno de 0 a 2 mm, caindo para a direita. A parte da direita tem 

uma forma normal, com a moda entre 18 e 20 mm e quase não há sobreposições 

entre os resultados obtidos (EDWARDS, 1960). 
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 Figura 8- Distribuição de reatores e não reatores ao teste tuberculínico em 

duas populações, pura e impura. 

 

 

 Extraído de: ARANTES, 1976, p. 220. 

 

 Quando a prevalência das reações fracas é alta, o intervalo entre as duas 

modas é preenchido e podem se sobrepor, entre alternativas. Este fenômeno pode 

sugerir infecção por outras micobactérias, daí a denominação de população “impura” 

(EDWARDS, 1960). 

 Outros estudos semelhantes foram realizados e seus resultados enviados à 

Organização Mundial da Saúde. Os resultados eram todos semelhantes e 

classificavam os indivíduos como componentes de populações puras ou impuras. 

Populações puras se referiam a populações infectadas pelo Mycobacterium 

tuberculosis, sem micobactérias atípicas, encontradas, principalmente, nas regiões 



47 

 

temperadas e subtropicais e as impuras, que seriam populações infectadas por 

variadas micobactérias, como Mycobacterium tuberculosis e outras micobactérias 

atípicas. Ocorrem com maior frequência nas regiões tropicais; locais onde o teste 

tuberculínico seria menos discriminador. (EDWARDS, 1960).  

 Resultados obtidos por estes estudos: 

 Na figura 9 observa-se que a distribuição de reatores e não reatores ao teste 

tuberculínico, em populações das regiões do México, Dinamarca, do Sudão e da 

Carolina do Norte. A partir da análise desses gráficos essas populações foram 

classificadas como puras (Dinamarca e Carolina do Norte) e como impuras (México 

e Sudão), o Sudão apresentou um maior predomínio de infecção (EDWARDS, 

1960). 

 

 Figura 9 - Distribuição de reatores e não reatores ao teste tuberculínico em 

escolares, com PPD-S e PPD RT. 

 

 

Extraído de: ARANTES, 1976, p. 221. 

 

 Partindo-se do princípio de que os resultados obtidos através do teste 

tuberculínico se apresentam em um histograma de curva normal (Figura 10), com 

erro considerado de 5%, seus extremos terão de um lado indivíduos abaixo de 4 mm 

de enduração, considerados como não infectados e de outro lado os indivíduos acima 
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de 10 mm de enduração, considerados forte reatores e, portanto, infectados pelo 

bacilo da tuberculose. O que determinou o limiar classificatório dos indivíduos não 

reatores, forte reatores e a maior porção esperada, de fracos reatores (TARANTINO, 

1997). 

 

 Figura 10– Histograma de resposta à tuberculina PPD RT, segundo 

população inserida em regiões com presença de infecção apenas pelo M. tuberculosis 

e regiões com infecção por outras micobactérias atípicas além do M. tuberculosis. 

 

 

Extraído de: TARANTINO, 1997, p. 333. 

 

 A reação à tuberculina sofre influência de vários fatores relacionados à 

pessoa, como idade (os extremos não respondem de forma adequada à tuberculina), 

gestação (período no qual ocorre o aumento de velocidade da absorção linfática), uso 

de contraceptivos orais, período pré-menstrual, edema excessivo no local da 
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aplicação, eritema solar ou a outra radiação, vacinas de vírus vivo que interagem com 

a tuberculina, outras doenças [neoplasias (principalmente linfoma de Hodgkin), 

tuberculose disseminada, derrame pleural tuberculoso, meningoencefalite 

tuberculosa, sarcoidose, viroses (sarampo, febre amarela), amiloidose, 

hipotireoidismo, hanseníase wirchowiana e AIDS e desnutrição protéico-calórica; 

fatores relacionados às causas externas, como o uso de corticosteróides, citostáticos e 

vacinas virais (sarampo, pólio, febre amarela); ao produto (conservação inadequada, 

prazo de validade vencido, dose insuficiente, injeção subcutânea, leitura incorreta e 

procedência não confiável da solução de tuberculina) e ao profissional que 

administra o produto, como inexperiência ou falha na administração ou na leitura do 

resultado do teste (RIEDER, 2001). 

 Assim, devido ao grande número de fatores de interferência na leitura do teste 

tuberculínico, devem prevalecer, para o diagnóstico da doença, os dados clínicos, 

epidemiológicos, bacteriológicos e radiológicos (SEIDLER, 2005). 

 A vacinação com BCG influencia nos resultados do teste tuberculínico, 

porque a vacina já induz a resposta imunológica específica, levando o resultado do 

teste tuberculínico a um resultado falso positivo de infecção natural, que varia de 

acordo com o tempo decorrido desde a vacinação (RIEDER, 2001). 

 A vacina BCG (M. bovis BCG) pode manter o teste tuberculínico positivo por 

até dois anos, em crianças vacinadas ao nascer, por isso relaciona se a interpretação 

do teste à idade e ao tempo de vacinação (MS, 2010). 

 Há novos métodos de identificação de indivíduos com tuberculose latente. 

Esses métodos buscam a identificação desses indivíduos, através da detecção de 

substâncias que sinalizam a infecção, como as do tipo Interferon gama, que é uma 

proteína glicosilada, no sangue periférico [Interferon Gamma Release Assay 

(IGRA)], que será uma das alternativas ao PPD (MAZUREK, 2010). 

 Estes testes ainda não são recomendados para uso na rotina diagnóstica de 

tuberculose ativa e/ou latente, em nosso meio (MAZUREK, 2010). 

 Em 2001, o teste de tuberculose QuantiFERON (QFT) (Cellestis Limited, 

Carnegie, Victoria, Austrália) tornou o IGRA o primeiro interferon gamma aprovado 

pelo instituto norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA) como um 

novo método de auxílio para o diagnóstico de infecção pelo M.tuberculosis. Em 
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2005, o teste QuantiFERON-TB Gold (QFT-G) (Cellestis Limited, Carnegie, 

Victoria, Austrália) foi o segundo IGRA aprovado pelo FDA como mais um auxílio 

para o diagnóstico de infecção por M. tuberculosis. Assim o CDC publicou as 

diretrizes para o uso do QFT em 2003 e para o uso do QFT-G em 2005 (MAZUREK, 

2010). 

 Algumas vantagens foram citadas quando comparados o teste tuberculínico 

com o IGRA; entre elas observa-se que o IGRA é um teste que apresenta resultados 

quantitativos, que permitem uma interpretação mais correta dos casos 

verdadeiramente positivos. É um teste laboratorial, cuja amostra é sanguínea, e 

portanto, não requer um retorno do indivíduo para leitura do resultado. Não tem 

interferência da vacinação prévia com o BCG, como o teste tuberculínico. Além de 

ser uma alternativa plausível diante de situações onde o teste tuberculínico não possa 

ser utilizado. Uma da limitações para utilização destes testes é que para realiza-los é 

necessário uma estrutura laboratorial. (MAZUREK, 2010).  

 

2.2- Teste tuberculínico no Brasil e padronização da técnica 

intradérmica 

 O teste tuberculínico realizado no Brasil utiliza a tuberculina PPD RT 23. Sua 

aquisição era feita gratuitamente junto a OMS até o ano de 1996. O produto obtido 

vinha já com a solução reconstituída, necessitando apenas de seu envasamento. Após 

o ano de 1996 a OMS e o Statens Serum Institut romperam a parceria de distribuição 

gratuita do produto para os países membros. Desde então o país tem adquirido de 

laboratórios particulares o produto já pronto para uso. O Instituto de Tisiologia e 

Pneumologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi o primeiro a diluir o 

concentrado do PPD e, posteriormente, o Centro de Referência Prof. Hélio Fraga da 

Fundação Nacional de Saúde. (RUFFINO-NETTO, 2006). 

 O teste tuberculínico era realizado sem uma padronização, o que não permitia 

a comparação dos dados. Após debates ocorridos em 1966, que resultaram na 

publicação de três artigos sobre erros na leitura do teste tuberculínico por limitações 

de padronização de profissionais da área da saúde, foi proposta a padronização da 

técnica de aplicação e leitura do teste no Brasil para médicos, enfermeiras e 
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educadores de saúde. Assim, foi solicitada uma assessoria da OMS para a 

padronização da técnica intradérmica no Brasil, tanto para a aplicação do BCG 

intradérmico quanto para a aplicação e leitura do teste tuberculínico (RUFFINO-

NETTO et al., 1967). 

 Há muitos anos a OMS percebeu a necessidade de ter uma padronização 

mundial da técnica para o uso do teste tuberculínico, com o objetivo de 

homogeneizá-la e possibilitar comparações entre os testes realizados. A padronização 

indicada pela OMS englobava o produto, os materiais médico-hospitalares 

empregados e os profissionais que iriam administrar o teste (MARTINS et al., 2001). 

 Para a padronização do produto a OMS adotou a dose única de 0,1 ml (2 UT-

Unidades Tuberculínicas) da tuberculina RT-23, produzida pelo laboratório de 

Statens Serum Institut de Copenhague, em 0,1ml de diluente estabilizante (contendo 

0,005% de Tween 80), aplicada por via intradérmica, pela técnica de Mantoux, com 

critério de leitura quantitativa (maior diâmetro transverso da área de enduração 

palpável) e com categorização dos critérios de interpretação (MARTINS et al., 

2001). 

 A Comissão Técnica da Campanha Nacional de Controle da Tuberculose, em 

1961, recomendou a prática do teste tuberculínico em toda a área nacional. Em 1968, 

o Brasil recebeu a assessoria da Organização Mundial da Saúde. 

 A organização do processo de padronização da técnica intradérmica foi 

realizada pelos professores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob 

supervisão da consultora da OMS, Enfermeira Britta Sundin, do Serum Institut de 

Copenhague, que esteve no Brasil com o objetivo de padronizar cinco profissionais 

da área da saúde, de cada estado da União, para a utilização da técnica intradérmica 

na administração do PPD e na vacinação para BCG intradérmica. Cada profissional 

ficou responsável pelo treinamento de outros doze que, em sequência, eram 

responsáveis pelo mesmo número de treinandos e, assim, sequencialmente. Ao 

mesmo tempo, foram feitas várias pesquisas operacionais que demonstraram a 

viabilidade da implantação da vacina BCG intradérmica na rede de serviços, 

cumprindo, dessa forma, a Portaria Ministerial nº452 de 06/12/76/ MS (MARTINS et 

al., 2001). 
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 O processo de padronização da técnica intradérmica, foi organizado no estado 

de São Paulo pelos professores Diógenes Augusto Certain, Geraldo Chaves Salomon 

e Marília Belluomini, além das educadoras em saúde, Stela Maria Nardy e Hebe 

Cardoso Alves, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sob 

supervisão da consultora da OMS. 

 No estado de São Paulo, após este processo, foram realizados vários 

treinamentos de técnicos da saúde na Técnica Padronizada de Aplicação e Leitura do 

Teste Tuberculínico e da Vacina BCG-intradérmica, colaborando assim na 

implantação desta técnica na Rede de Saúde do Estado de São Paulo.  

 Durante os anos compreendidos entre 1970 e 1974, a educadora Dra. Stella 

Maria Costa Nardy, organizou vários treinamentos no estado de São Paulo, com o 

objetivo de que cada região de saúde tivesse ao menos um profissional capacitado 

para a aplicação e leitura do PPD e aplicação do BCG. Após estes anos os 

treinamentos continuaram sendo realizados pela Faculdade em associação com a 

Secretaria de Estado da Saúde, sob a orientação da Enfermeira Janete Nassar. 

 Atualmente, no Estado de São Paulo, o treinamento é feito segundo o Manual 

do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, que foi redigido com base nas 

normas ministeriais em 2001. 

 No Brasil tivemos a participação de algumas pessoas no treinamento de 

padronização realizado pela Enfermeira Brita Sundin e foi possível coletar relatos de 

algumas dessas pessoas. O objetivo da conversa, que resultou nesse relato, era 

conhecer como foi iniciada a implantação da técnica intradérmioca e, 

consequentemente, do teste tuberculínico por essa técnica, para embasar nosso 

trabalho. Além do mais, as pessoas que contribuíram com esses relatos são figuras 

importantes para a implantação e manutenção deste teste no estado de São Paulo.  

 No ano de 2008 conversamos com a Dra. Stella Maria Costa Nardy, doutora 

em Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que nos recebeu 

gentilmente em sua residência, na região Central da capital paulista. Nesta conversa 

ela nos relatou toda a experiência vivida nos dias do treinamento ocorrido no Brasil, 

especificamente, no estado de São Paulo e sua vivência profissional na implantação 

da técnica em São Paulo. 
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 A Dra. Stella Maria Costa Nardy, é educadora em saúde, formada pela 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 1956. No ano de 

1957 foi nomeada para trabalhar na área de Tisiologia no Centro de Saúde Pública da 

Paula Souza da mesma universidade. Em 1980, foi nomeada docente do 

Departamento de Epidemiologia da FSP.  

 Ela foi treinada pela Enfermeira Britta Sundin e foi a primeira pessoa a 

aplicar a vacina BCG intradérmica em crianças do primeiro ano escolar do estado de 

São Paulo, em 1970.  

 A Dra. Stella referiu que no ano de 1968 a Enfermeira Britta Sundin, 

consultora da OMS, esteve no Brasil para padronizar profissionais da área da saúde 

no processo de aplicação intradérmica do teste PPD e vacina intradérmica BCG. A 

meta estabelecida para este trabalho era de padronizar cinco profissionais por estado 

da Federação Brasileira.  

 No estado de São Paulo, foram padronizadas duas enfermeiras e três 

educadoras em saúde, porém apenas duas educadoras em saúde e uma enfermeira 

persistiram no trabalho. O treinamento desta padronização foi realizado em 

presidiários da região da Grande São Paulo, com duração de quinze dias e realização 

de 400 aplicações e 400 leituras, junto com a consultora da OMS com a meta de 

acerto, na leitura cega, de 90%. Os profissionais que foram padronizados para 

aplicação intradérmica ficaram com a incumbência de multiplicar este conhecimento 

no seu estado de origem.  

 A Dra. Stella se tornou uma referência estadual para a padronização e 

aferição na técnica de aplicação do teste tuberculínico e do BCG intradérmico para o 

estado de São Paulo. Organizou vários treinamentos para profissionais da saúde até a 

sua aposentadoria. Participou de várias pesquisas nesta área inclusive da implantação 

do BCG intradérmico no estado de São Paulo. 

 Outro nome de referência com que conversamos foi a Enfermeira Jannete 

Nassar, enfermeira especializada em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de 

Santos, no ano de 1969. 

 Ela foi treinada pela Dra. Stella e foi referência para a técnica de aplicação e 

leitura do teste tuberculínico, na Secretaria Estadual de Saúde do estado de São 

Paulo. Auxiliou na implantação do BCG intradérmico no estado de São Paulo 
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 No início da implantação do BCG intradérmico em São Paulo, o público alvo 

das administrações eram as crianças de ensino fundamental e antigo ginásio. Na 

época, o estado de São Paulo foi o último da Federação a implantar a vacinação da 

BCG, porque neste período o estado enfrentou a epidemia de meningite. Após 1976, 

o estado de São Paulo tinha 16 enfermeiras padronizadas para a aplicação 

intradérmica do PPD e da vacina BCG, entre elas a Enf. Jannete. Estas enfermeiras 

foram padronizadas durante um treinamento na cidade Franco da Rocha, no extinto 

Instituto Nosocomial do Juqueri, onde havia cerca de 7000 pacientes psiquiátricos 

confinados, entre os anos de 1970 e 1974. Após 1976 os atendentes de enfermagem 

passaram a serem padronizados para aplicação intradérmica com objetivo de colocar 

a aplicação da vacina BCG na rotina das Unidades Básicas de Saúde e ambulatórios 

estaduais.  

 O interior paulista implantou a vacinação da BCG intradérmica antes da 

capital. Todas as crianças que estavam entrando na escola recebiam a vacina BCG, as 

demais crianças nas Unidades Básicas de Saúde e os recém-nascidos recebiam na 

rotina.  

 Segundo a Enfermeira Jannete, atualmente, a padronização da aplicação tem 

caído em desuso, pela dificuldade de coletividades para a leitura. Assim, os critérios 

para o número de aplicações e leituras necessitaram ficar mais brandos. Outro ponto 

crítico é a falta de disseminadores da informação do método de utilização e aplicação 

intradérmica do PPD e da vacina BCG para as novas gerações. 

 Ela relatou que iniciou suas atividades junto ao departamento de 

Epidemiologia, na área de Tisiologia, da Faculdade de Saúde Pública da USP em 

1980, onde trabalhou com o professor Dr. Gilberto Ribeiro Arantes e com o Dr. 

Péricles Alves Nogueira. Colaborou nas pesquisas de campo realizadas pelo Dr. 

Antonio Ruffino Netto, em Ribeirão Preto. Hoje ela trabalha na Secretaria Municipal 

de São Paulo, no Programa Municipal de Controle da Tuberculose. 

 O trabalho iniciado pela Dra. Stella e pela Enf. Jannete tiveram 

prosseguimento, na Faculdade de Saúde Pública da USP com a Enfermeira Prof. Dra. 

Cleide Lavieri Martins, do Departamento de Práticas em Saúde Pública, da FSP, 

USP, que é a responsável por escrever o último Manual de Atualização da aplicação 

e leitura do teste tuberculínico, no estado de São Paulo, lançado em 2001 pelo CVE-
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SES-SP e por ajudar a manter as diretrizes e treinamentos no estado de São Paulo. 

Também mantém parte dos objetos que fizeram a história do PPD, no Brasil, além de 

outros materiais para difundir o conhecimento sobre o teste tuberculínico. 

 Registramos nossos agradecimentos às personalidades que generosamente 

dividiram suas experiências conosco. 

 Nos últimos tempos o número de enfermeiros sem formação técnica para 

aplicação do PPD e da BCG, aumentou, por falta de instrutores e também de 

coletividades indicadas para este fim (MARTINS et al., 2001). 

 Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose, 

elaborado pelo Ministério da Saúde, no ano de 2010, o Brasil deve usar a tuberculina 

PPD-RT 23, na dose de 0,1 ml, que contém 2 UT e que guarda a equivalência 

biológica com 5 UT de PPD-S, que é utilizada em outros países (MS, 2010). Toda a 

técnica de armazenamento, aplicação e leitura seguem as normas preconizadas pela 

Organização Mundial da Saúde (MARTINS et al., 2001).  

 Para a padronização adequada da leitura do teste tuberculínico é necessário 

um treinamento para aferição dos profissionais que o irão realizar. A princípio este 

profissional deverá ter habilitação técnica para aplicar injeção intradérmica. Para a 

aferição é necessário que o mesmo realize um treinamento com conteúdo teórico 

sobre os aspectos epidemiológicos e clínicos da tuberculose, o Programa de Controle 

da Tuberculose, o teste tuberculínico (conceito, produto, dose, via e local de 

aplicação, mecanismo de ação em relação ao sistema imunológico, indicações, 

contra-indicações, cuidados após a aplicação, características e conservação do 

produto, registro de dados, e material necessário). A bibliografia para treinamento 

deve conter os manuais de normas para o controle da tuberculose e textos sobre 

aplicação de injeção intradérmica (MARTINS et al., 2001). 

 Inicialmente o instrutor deve verificar se o treinando tem alguma habilidade 

na realização das aplicações intradérmicas para definir a estratégia de treinamento 

prático. Este poderá se dar através da realização de injeções intradérmicas com soro 

fisiológico em adultos ou em braços postiços. Outra forma de realizar o treinamento 

consiste na aplicação do PPD diretamente no cliente que pode ocorrer tanto na 

Unidade de Saúde, como numa coletividade (MARTINS et al., 2001).  
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 Em relação à capacitação na técnica de leitura do teste tuberculínico 

continuam válidas as recomendações descritas no Manual de Procedimentos do Teste 

Tuberculínico, que compreendem a realização de 200 leituras abertas e 50 leituras 

duplas cegas. O treinando que obtiver 90 a 100% de acerto nas leituras duplas cegas 

estará apto a ser leitor de referência e aquele que atingir de 80 a 89% estará aferido 

para realizar a leitura do teste tuberculínico, mas não poderá ser considerado leitor de 

referência (MARTINS et al., 2001). 

 Ao final do treinamento para aferição este profissional deverá aplicar 

rigorosamente, por via intradérmica, 0,1 ml de PPD RT 23 no terço médio do 

antebraço esquerdo e realizar sua leitura adequadamente dentro dos padrões 

estabelecidos. Como a aplicação e a leitura do teste são procedimentos 

interdependentes não é recomendável que sejam separados esses itens em 

treinamentos distintos (MARTINS et al., 2001). 

 Como o uso da régua para leitura do teste tuberculínico exige muito rigor para 

seu uso, o paquímetro surge como uma alternativa. O uso do paquímetro pode ajudar 

a prevenir as limitações encontradas com o uso da régua, pois ele é um dispositivo 

mecânico com partes móveis, é tecnicamente mais fácil de usar, não exige 

treinamentos longos nem um número elevado de aferições, apesar de ter um custo 

maior e de ser mais frágil. Uma justificativa para não necessitar de um treinamento 

longo com várias aferições, é porque ele tem a capacidade de limitar a área de 

enduração, o que torna o resultado mais preciso e de maior facilidade de leitura. Com 

isso ele se torna uma alternativa para a realização do teste tuberculínico na rotina dos 

serviços de saúde, por facilitar a acessibilidade ao teste (GELDENHUYS, 2010).  

 Há muitas discussões sobre a variação intra e inter leitores, mas a variação 

entre instrumentos ainda é algo a ser mais explorado. Os instrumentos ainda não 

foram exaustivamente avaliados e não há manuais que definam o melhor instrumento 

para leitura do teste. Se há ou não equivalência entre a régua e o paquímetro, este 

estudo pode explorar as implicações para os custos, método e interpretação do teste 

tuberculínico. Outro objetivo do uso do paquímetro é determinar se a variabilidade 

da medida do teste é afetada pelo instrumento utilizado para tal (GELDENHUYS, 

2010). 
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 No estudo desenvolvido por GALDENHUYS (2010) houve a comparação 

dos dois instrumentos citados e ele concluiu que a variação entre leitores é maior do 

que a variação entre os instrumentos. Os resultados obtidos com o paquímetro 

tendenciaram para resultados positivos quando a enduração estava entre 10 e 15 mm 

de diâmetro. Apesar da teórica vantagem do uso do paquímetro, não houve 

diferenças significativas entre os resultados obtidos com os dois instrumentos, 

justifica a equivalência dos dois para uso daquele que estiver disponível 

(GELDENHUYS, 2010). 
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3 - OBJETIVOS 

Geral: 

 Comparar os instrumentos de leitura dos resultados do teste tuberculínico 

obtidos através da leitura padronizada, feita por régua milimetrada, e a leitura, não 

padronizada, feita por paquímetro. 

 

Específico: 

 Validar ou não validar o uso do paquímetro, como instrumento alternativo 

para leitura do teste tuberculínico, na triagem de indivíduos reatores e não reatores. 
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4 - MÉTODOS 

4.1 - Tipo de estudo 

 Este estudo é descritivo e é parte da pesquisa “A tuberculose no sistema 

prisional – estudo em duas penitenciárias da cidade de Guarulhos-SP”. Projeto 

FAPESP (Processo nº 07/54495-0), aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (Of. COEP 61/08 protocolo 1692). 

 O período do estudo de campo aconteceu entre os meses de março e junho de 

2008. 

 

4.2 – Caracterização das Unidades prisionais 

 Os locais de estudo escolhidos foram: 

- Penitenciária: 

 Abriga indivíduos já sentenciados, sendo destinada ao cumprimento de penas 

privativas de liberdade em regimes fechado e semi-aberto.  

- Centro de Detenção Provisória (CDP): 

 Abriga presos provenientes de 12 Distritos Policiais da Zona Leste da cidade 

de São Paulo, que estão aguardando julgamento ou já sentenciados, que 

aguardam vagas em Penitenciárias. 

 

4.3 - População de estudo 

 A população deste estudo foi composta por presos da Penitenciária e do CDP, 

descritos anteriormente. Segundo registros dos locais, no ano de 2007, havia 1.322 

presos na Penitenciária e 1.902 no CDP. Portanto, a população de estudo presumível 

seria de, aproximadamente, 3.915 indivíduos, mas foram analisados 1.258, na 

Penitenciária e 958 no CDP, totalizando 2216 presos, considerando que este número 

sofre flutuação no decorrer do tempo. 

 

4.4 – Coleta de dados e material 

 Para a coleta dos dados deste trabalho foram seguidas as seguintes etapas: 

 Aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública. 
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 Realização da busca ativa de tuberculose latente na população de presos que 

aceitaram participar da pesquisa. Para isso, eles assinaram o “Termo de 

Consentimento Esclarecido” (Anexo 1). 

 Administração do teste tuberculínico (PPD-RT23 - 2UT/0,1ml), pela técnica 

de Mantoux. 

 Retorno aos presídios, 72 horas depois, para realização das leituras dos 

resultados do teste tuberculínico. 

 As fichas para coleta de dados eram distintas, o registro da leitura com a 

régua era feito na ficha com dados sócio demográficos, pertencente ao estudo maior. 

O registro da leitura feita com o paquímetro era registrada em uma ficha que não 

continha campos para coleta de dados sócio-demográficos (Anexo 2).  

 

 Para a realização do teste tuberculínico foram realizados os seguintes 

procedimentos: 

 Chegava-se às unidades prisionais antes do horário marcado para o 

início da aplicação dos testes, para preparação do local de trabalho e 

dos materiais que seriam utilizados. 

 Cada um dos profissionais responsáveis pela aplicação do PPD 

transportava sua caixa com materiais de trabalho (de escritório e 

médico-hospitalares) e uma caixa térmica com o PPD. 

 Antes da administração do teste tuberculínico verificava-se o 

preenchimento correto da ficha de registro do detento, a identificação 

do mesmo e realizava-se a orientação sobre a realização dos 

procedimentos de administração e leitura do teste.  

 Verificava-se se o antebraço esquerdo do detento apresentava 

condições desfavoráveis para a aplicação do teste, como cicatrizes, 

tatuagens, inflamações. 

 Após a aplicação do teste anotava-se nas fichas dos presos qualquer 

intercorrência e o nome do aplicador do teste. 
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 O material utilizado para a administração e leitura do teste tuberculínico 

consistiu em: 

 Tuberculina (PPD- RT 23 tween 80); 

 Seringa descartável de 1 ml com graduação em décimos de mililitros e 

agulha descartável com bisel curto acoplado à seringa, para injeção 

intradérmica; 

 Frasco com álcool; 

 Papel toalha; 

 Recipiente com algodão; 

 Caixa coletora para materiais pérfuro-cortantes; 

 Régua milimetrada (Anexo 3) transparente de 10 cm, para leitura do 

teste; padronização brasileira (MARTINS et al., 2001); 

 Instrumento a ser testado, paquímetro (Anexo 3). 

 

 Décadas atrás, antes do advento do HIV, os materiais médico-hospitalares 

padronizados eram reutilizáveis, estes exigiam reprocessamento e armazenamento 

minucioso que garantisse sua reutilização. Atualmente, com o uso de materiais 

descartáveis a padronização destes ficou comprometida, pois depende da qualidade 

do material disponível. 

 Como lidamos com material que oferecia risco biológico ocupacional, foram 

necessárias algumas medidas de biossegurança durante a aplicação do teste 

tuberculínico:  

 Utilização de álcool gel, para higienização das mãos, antes e depois de 

cada aplicação do teste. Foi usada essa estratégia para higienização 

das mãos, pela dificuldade de acesso a uma pia para tal finalidade; 

 Descarte do material utilizado em recipiente apropriado, sem 

preocupação de proteger as agulhas, para evitar acidentes (picadas 

com agulhas nas mãos); 

 Uso de óculos, devido à possibilidade de o produto “espirrar” pela 

pressão exercida na injeção intradérmica (fato que ocorre quando o 

bisel da agulha não é introduzido totalmente na pele), atingindo os 
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olhos. Se ocorresse um acidente ocular, seria indicado o uso de colírio 

com corticóide (Dexametasona, por exemplo). Instilar uma gota no 

olho acometido, quatro (4) vezes ao dia, por três (3) dias ou até a 

regressão total do processo inflamatório (MARTINS et al., 2001). 

 

 Quanto à aplicação e leitura do teste, este foi realizado conforme o Manual de 

Atualização – treinamento nas técnicas de aplicação e leitura do teste tuberculínico 

(MARTINS et al., 2001). 

 

Técnica de aplicação do teste: 

 higienizar as mãos com álcool gel; 

 retirar da caixa térmica o frasco de PPD; 

 verificar a concentração (2 UT), o prazo de validade e o aspecto do 

produto; 

 remover o lacre e fazer a limpeza da rolha de borracha com algodão e 

álcool; 

 introduzir a agulha no frasco de PPD e aspirar o líquido; 

 retirar o ar da seringa, ajustando a dose para 0,1 ml; 

 selecionar no terço médio do antebraço esquerdo, um local com 

poucos pelos, sem cicatrizes ou lesões distante de veias calibrosas. 

Caso não seja possível a utilização do local padronizado (aplicação de 

PPD há menos de 15 dias, cicatrizes, tatuagens, etc.), realizar a 

aplicação no antebraço direito, registrando o fato na ficha do preso; 

 segurar o antebraço esquerdo do preso entre os dedos médio e 

indicador, distendendo a pele com o polegar; 

 introduzir o bisel voltado para cima de forma visível ao aplicador, 

observando que a seringa fique paralela à pele. Para maior firmeza, 

era fixado o canhão da agulha com o polegar, evitando que o bisel 

saísse da sua posição; 

 injetar lentamente 0,1 ml de PPD, observando que a pele não esteja 

mais distendida; 
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 retirar o polegar do canhão e puxar lentamente a seringa com agulha e 

 desprezar a seringa e a agulha na caixa coletora. 

 

 Ao final da administração do teste era necessário verificar se havia no local 

da aplicação uma pápula esbranquiçada com poros visíveis, pois no caso de qualquer 

intercorrência era necessário intervenção e registro da mesma. 

 

 A leitura do resultado do teste tuberculínico foi realizada da seguinte forma: 

 Realizada após 72 horas da aplicação. 

 O procedimento de preparação do local de trabalho acontecia com a 

chegada antecipada, distribuição dos materiais (de escritório e médico 

hospitalares) e das mesas de trabalho. 

 A leitura dos resultados do teste tuberculínico foi realizada por 

enfermeiras aferidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de 

São Paulo, de forma duplo cega. A primeira e segunda leituras eram 

realizadas sequencialmente. A leitura com a régua era feita pelas 

enfermeiras de referência e a com paquímetro, por outra enfermeira 

leitora; não havendo comunicação entre as leitoras sobre os resultados 

do teste. Era mantida uma distância física considerável entre as 

leitoras para garantir que não haveria influência do primeiro resultado 

obtido sobre o segundo. Marcações nos locais da enduração na 

primeira leitura não foram utilizadas, para não influenciar no resultado 

da segunda leitura. Os valores eram marcados nas fichas de cada um 

dos presos, sendo que o resultado obtido com a leitura do paquímetro 

era marcado em uma ficha a parte. Os resultados foram conhecidos e 

comparados no momento da análise dos dados deste trabalho, com 

auxílio dos mapas de leituras comparadas e do gráfico de correção das 

leituras duplo cega.  

 

 Para identificação da área de enduração eram necessários os seguintes passos: 
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 Identificar o preso, conferir se os dados das fichas estavam corretos e 

observar se havia descrito alguma ocorrência durante a aplicação do 

teste; 

 Observar o aspecto da reação; 

 Palpar o local da aplicação do teste, com o dedo indicador para 

localizar a enduração; 

 Caso haja enduração, delimitar a borda externa com os dedos 

indicadores (não era permitido marcar a pele); 

 Marcar visualmente o local; 

 Primeira leitura, com leitor de referência: posicionar a régua 

transversalmente ao eixo do braço e medir em milímetros o maior 

diâmetro transverso da enduração. Caso se observe eritema, edema ou 

linfagite, não considerá-los na mensuração, restringindo-se aos limites 

da enduração (MARTINS et al., 2001);  

 Segunda leitura, com leitor: posicionar o paquímetro transversalmente 

ao eixo do braço e movimentá-lo para medir, em milímetros, o maior 

diâmetro transverso da enduração (eram considerados os mesmos 

critérios da régua, medir apenas o local de enduração, não do eritema). 

 

 Tanto para a leitura com régua milimetrada, quanto para o paquímetro, foram 

utilizados os mesmos critérios de categorização para classificação do indivíduo como 

não reator, reator fraco e reator forte: 

 Não reator (enduração de 0 a 4 mm); 

 Reator fraco (enduração de 5 a 9 mm); 

 Reator forte (enduração acima de 10 mm). 

 No Brasil essa medição é feita com o uso de um instrumento, a régua 

milimetrada, que é feita de plástico. Em países nórdicos há um instrumento 

alternativo, o paquímetro, que é feito de material mais maleável que permite maior 

flexibilidade durante a medição da área endurecida. Essa alternativa de instrumentos 

se dá na rotina dos serviços de saúde, quando realizam a busca de indivíduos 

infectados.  
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 Os valores categorizados para classificação dos indivíduos investigados 

disponíveis eram os seguintes: 

 

 Quadro 1- Categorização da interpretação da leitura do teste tuberculínico. 

 

Tamanho da 

enduração
Classificação Interpretação

0-4 mm NÃO REATOR não infectado, anérgico

5 a 9 mm
REATOR 

FRACO

infectado pelo bacilo de Koch, 

outras mico bactérias ou 

vacinados pela BCG

>= 10 mm REATOR FORTE
infectados, doentes ou não, 

vacinados recentes com BCG  

Obs.: Nos indivíduos infectados pelo HIV o resultado > ou = a 5 mm é considerado 

reator. 

Extraído de: Ministério da Saúde, 2002. 

 

 A partir do novo Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose, 

do Ministério da Saúde, do ano de 2010, os indivíduos deverão ser classificados 

como não reatores e reatores, ou seja, testes tuberculínicos anteriormente 

classificados como fraco e forte reator passam a ser todos reatores. A partir do 

resultado acima de 4 mm de diâmetro de enduração o indivíduo é classificado como 

reator ao teste tuberculínico. Esta nova resolução foi aplicada no presente trabalho 

em algumas tabelas. 

 O paquímetro utilizado neste estudo foi trazido dos EUA, por um docente da 

Faculdade de Saúde Pública da USP que foi aferido para leitura do teste 

tuberculínico com este instrumento, no CDC. 

 

4.5 – Critérios de inclusão e exclusão 

 Neste estudo foram incluídos os detentos das unidades prisionais citadas que 

aceitaram participar deste estudo, que assinaram o termo de consentimento e que 

estavam presentes no dia da administração e da leitura do teste. Caso um desses itens 

não fossem contemplados o mesmo seria excluído da amostra. 
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4.6 - Análise dos Dados 

 Com base nas informações obtidas na leitura do teste tuberculínico foi feita 

uma ficha de registro no Programa EPI-INFO Windows, para digitação dos dados. 

 Para a apresentação dos resultados obtidos foram utilizadas tabelas, gráficos, 

figuras e quadros. 

 Para avaliar a equivalência do paquímetro, como instrumento alternativo à 

régua, para leitura do teste tuberculínico, na rotina de busca de indivíduos infectados, 

foi realizada uma análise dos resultados obtidos com a leitura feita com a régua 

milimetrada, que é padronizada, em comparação com os resultados obtidos com a 

leitura realizada com o paquímetro, não padronizado, para posterior confronto dos 

resultados e verificação da concordância ou não dos mesmos.  

 Isso foi feito a partir de tabelas quadriculadas usadas para a correção das 

leituras duplas cegas, que continham a distribuição das medidas das reações do teste 

tuberculínico (RUFFINO NETTO et al., 2005); e tabelas 2x2, que possibilitaram a 

avaliação da sensibilidade e especificidade, porcentagem de concordância e 

discordância (GORDIS, 2004). 

 Especificidade: capacidade de o teste identificar corretamente os resultados 

negativos. 

 Sensibilidade: capacidade de o teste identificar corretamente os resultados 

positivos. 

 Concordância ou coincidentes: valores idênticos identificados pelos dois 

instrumentos, considerando o erro de 2 mm para mais e para menos. 

 Discordância: valores que excederam os limites de concordância. 

 

4.7 - Processamento dos Dados 

 Os dados foram processados na base de dados EPI-INFO Windows e Excel, 

analisados e apresentados em tabelas, gráficos, figuras e quadros. 

 

4.8 - Aspectos éticos 

 O presente trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Saúde Pública – USP. 
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 Como este estudo envolve seres humanos, de acordo com a Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, foi elaborado um Termo de Consentimento 

Esclarecido (Anexo 1), que foi aprovado no Comitê de Ética, acima mencionado, e 

assinado pelos presos que aceitaram participar da pesquisa. 

 

4.9 – Limitações do estudo 

 Os resultados deste estudo podem apresentar algum viés de informação, 

devido à alta rotatividade dos presos nas unidades prisionais. 

 

4.10 – Potencialidade 

 Verificação da possibilidade de disponibilizar o uso de mais uma ferramenta 

para auxiliar no diagnóstico da infecção tuberculosa latente. 
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5 - RESULTADOS 

 No período março a junho de 2008, realizou-se uma busca ativa de 

tuberculose latente na população carcerária de uma Penitenciária de um Centro de 

Detenção Provisória (CDP) localizados na cidade de Guarulhos, região metropolitana 

de São Paulo. 

 Da população estimada de 2.358 detentos nas duas unidades prisionais, 1.954 

(83%) foram submetidos ao teste tuberculínico. Dos 1.954 detentos submetidos ao 

teste, 111 não compareceram para a leitura do teste e foram excluídos da amostra, 

resultando em um total de 1.843 indivíduos para a leitura do teste tuberculínico. 

 Dos 1.843 detentos incluídos neste estudo, 1.059 (57,5%) eram da 

Penitenciária e 784 (42,5%) eram do CDP. 

 Assim, distinguimos duas populações, uma da Penitenciária onde os 

indivíduos tinham mais tempo de encarceramento, por já terem sido sentenciados, e 

outra população no CDP onde a população carcerária não era sentenciada ainda. Isto 

é, foram detidos recentemente e aguardavam o julgamento, o que sugere a hipótese 

de tempos diferentes de exposição ao ambiente carcerário e diferentes oportunidades 

de infecção. 

 Os Quadros 2 e 3 apresentam as tabelas quadriculadas utilizadas para a 

correção das leituras, duplo cega, das medidas do teste tuberculínico realizadas com 

a régua milimetrada e com o paquímetro. 

 O Quadro 2 refere-se às medidas dos testes tuberculínicos realizados na 

Penitenciária, cuja amostra era de 1.059 testes tuberculínicos aplicados.  

 Dos 1.059 testes aplicados 219 tiveram seu resultado negativo (menor que 4 

mm) segundo a leitura da régua, destes. 193 (88,1%) foram concordantes nas duas 

leituras e 840 tiveram resultado positivo (maior que 4 mm.) segundo a leitura da 

régua, destes 453 (53,9%) foram concordantes. Num total de 646 (61,0%) as medidas 

eram concordantes. 

 Quando observamos os valores discordantes que superaram o critério para 

maior que 2 mm foi de 311 (77,0%) e para menor que 2 mm foi de 91 (23,0%). Num 

total de 402 (38,0%) discordantes. 
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Quadro 2 – Quadro de correção das leituras duplo cega do teste tuberculínico, realizadas com os instrumentos régua e 

paquímetro, em uma Penitenciária da cidade de Guarulhos. São Paulo. 2008. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 166 8 11 8 5 9 5 4 4 9

1 1 1

2 1

3 3 1 4 2 2 2 1 2

4 1 3 3 3 5 3 2

5 2 2 4 7 5 4 3 2 2 1

6 1 2 1 7 4 6 3 3 1 2 2

7 1 3 4 4 8 7 4 1 7 1 1 1

8 1 1 4 2 7 9 9 4 6 5 4 1 1 1 1

9 1 3 2 4 5 4 7 1 2 1

10 3 1 2 2 11 16 22 11 8 6 6 9 3 4 3 2

11 5 3 6 7 10 5 11 4 7 2 2 2 1

12 6 7 7 11 6 10 7 8 4 2 3 3 1 1

13 2 1 3 3 11 9 6 13 5 5 5 2 2

14 1 3 2 4 3 7 9 9 5 5 5 3 3 2 1

15 1 3 10 6 15 9 7 5 1 3 1 3 1 1

16 3 2 5 1 5 2 7 2 3 3 1

17 1 4 3 6 5 7 4 2 3 4 3 1

18 1 1 4 3 1 5 1 3 1 1 2 1

19 1 1 1 2 2 4 2 3 1

20 1 1 1 6 1 4 3 3 2

21 1 2 1

22 1

23 1 1 1 1

24 1

25 1 1

26 1

27

28

29

30

P
A

Q
U

ÍM
E

T
R

O

RÉGUA

 

 

Diferenças de 2 mm para mais e para menos, entre os positivos

Coincidentes entre os positivos

Legenda

Coincidentes entre os negativos

Diferenças de 2 mm para mais e para menos, entre os negativos



70 

 

Quadro 3 – Quadro de correção das leituras duplo cega do teste tuberculínico, realizadas com os instrumentos régua e 

paquímetro, em um Centro de Detenção Provisória da cidade de Guarulhos, São Paulo. 2008. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0 280 2 4 3 5 11 3 5 5 2 1 1

1 1

2 1 1

3 2 1 1 1

4 2 1

5 2 1 1 2 1 2

6 3 1 3 2 4 1 4

7 1 1 5 9 7 1 5 3 2

8 1 2 1 5 4 6 4 3 1

9 1 2 4 1 2 5 1 1 1

10 1 1 3 4 4 5 3 7 7 2 2 4 1

11 1 1 1 4 1 3 1 5 1 1 2 1

12 4 2 9 2 6 8 4 1 1 1

13 1 5 2 6 3 7 2 3

14 2 1 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3

15 2 4 2 3 6 3 5 4 3 1 4 1

16 3 1 1 1 9 1 2 1 1 2 1

17 1 3 4 3 4 1 2 3 3 1 1

18 1 1 2 2 1 4 1 1 3 7 2

19 1 1 4 1 1 1 4 1 1

20 2 1 1 1 1 1 6 2

21 1 2 2 1 1 1

22 1 3 1 1

23 3 4 2

24 1 1 1 1 1

25 1 1

26 1 1

27 1

28

29 1 1

30 1

P
A

Q
U

ÍM
E

T
R

O

RÉGUA

 

 

Diferenças de 2 mm para mais e para menos, entre os positivos

Coincidentes entre os positivos

Legenda

Coincidentes entre os negativos

Diferenças de 2 mm para mais e para menos, entre os negativos
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 O Quadro 3 refere-se às medidas dos 784 testes tuberculínicos realizados no 

CDP, dos quais, 312 eram negativos e destes 290 (92,9%) eram concordantes nas 

duas leituras e dos 472 positivos na leitura da régua. 256 (54,2%) eram concordantes. 

Nesta figura a concordância foi de 546 (69,6%).  

 Quando observamos os valores discordantes que superaram o critério para 

maior que 2 mm temos a somatória de 131 (17,0%) e 2 mm para menos foi de 107 

(14,0%), num total de 238 (30%) discordantes. 

 As Tabelas 2x2, numeradas de 1 a 6, apresentam as reações dos testes 

tuberculínicos com comparações entre os resultados reatores e não reatores das 

leituras realizadas, segundo os instrumentos utilizados.  

 Em seguida apresentam os valores de sensibilidade e especificidade, do teste 

tuberculínico realizado nas populações da Penitenciária e do CDP. Os dados destas 

tabelas foram extraídos das tabelas quadriculadas (Quadros 2 e 3). 

 A Tabela 1 apresenta as reações dos testes tuberculínicos segundo os 

resultados de não reatores (0 a 4 mm) e de reatores (5 mm. e mais) das leituras 

realizadas, segundo os instrumentos utilizados. Em seguida apresenta seus valores de 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo do teste 

tuberculínico realizado nas populações da Penitenciária. 
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 Tabela 1 – Distribuição dos resultados reatores e não reatores ao teste 

tuberculínico, segundo instrumentos régua e paquímetro, identificados em uma 

Penitenciária da cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 

 

 

Penitenciária

reator
não 

reator
Total

reator 781 9 790

não reator 59 210 269

Total 840 219 1059

Sensibilidade= 93%

Especificidade= 96%

Concordantes= 94%

Discordantes= 6%

Régua 

P
a
q

u
ím

e
tr

o

 

 

 

 Nesta tabela, quando comparadas as reações entre reatores (somatória dos 

fracos e fortes) e não reatores, as porcentagens de sensibilidade (93,0%) e 

especificidade (96,0%) mantiveram-se semelhantes. 

 Os valores concordantes foram de 94,0% e os discordantes de 6,0%. 

 A Tabela 2 apresenta as reações dos testes tuberculínicos segundo os 

resultados de não reatores (0 a 4 mm) e de reatores (5 mm e mais) das leituras 

realizadas, segundo os instrumentos utilizados. Em seguida apresenta seus valores de 

sensibilidade e especificidade do teste tuberculínico realizado na população do 

Centro de Detenção Provisória. 
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 Tabela 2 – Distribuição dos resultados reatores e não reatores ao teste 

tuberculínico, segundo instrumentos régua e paquímetro, identificados no Centro de 

Detenção Provisória, da cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 

 

 

CDP

reator
não 

reator
Total

reator 441 10 451

não reator 31 302 333

Total 472 312 784

Sensibilidade= 93%

Especificidade= 97%

Concordantes= 95%

Discordantes= 5%

Régua 

P
a
q

u
ím

e
tr

o

 

 

 

 Nesta tabela, quando comparadas as reações entre não reatores e reatores, as 

porcentagens de sensibilidade (93,0%) e especificidade (97,0%) mantiveram-se 

semelhantes. 

 Os valores concordantes foram de 95,0% e os discordantes de 5,0%. 

Se comparados os valores com os obtidos na Penitenciária podemos 

considerar que foram semelhantes. 

 Na tabela 3, quando comparadas as reações entre reatores fracos e não 

reatores, a porcentagem de sensibilidade apresentou-se baixa, 66,0%. A 

especificidade foi de 96,0%.  

 Os valores concordantes foram de 83,0% e discordantes foram de 17,0%. 
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 Tabela 3 – Distribuição dos resultados reatores fracos e não reatores ao teste 

tuberculínico, segundo instrumentos régua e paquímetro, identificados em uma 

Penitenciária da cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 

 

 

Penitenciária

reator 

fraco

não 

reator
Total

reator fraco 109 9 118

não reator 57 210 267

Total 166 219 385

Sensibilidade= 66%

Especificidade= 96%

Concordantes= 83%

Discordantes= 17%

Régua 

P
aq

u
ím

et
ro

 

 

 

 Na tabela 4, quando comparadas às reações entre reatores fracos e não 

reatores, a porcentagem de sensibilidade apresentou-se baixa, 68,0%. A 

especificidade foi de 97,0%.  

 Os valores concordantes foram de 91,0% e discordantes foram de 9,0%. 
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 Tabela 4 – Distribuição dos resultados reatores fracos e não reatores ao teste 

tuberculínico, segundo instrumentos régua e paquímetro, identificados em um Centro 

de Detenção Provisória na cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 

 

 

CDP

reator 

fraco

não 

reator
Total

reator fraco 62 8 70

não reator 29 302 331

Total 91 310 401

Sensibilidade= 68%

Especificidade= 97%

Concordantes= 91%

Discordantes= 9%

Régua 

P
aq

u
ím

et
ro

 

 

 

 Na tabela 5, quando comparadas as reações entre reatores fracos e reatores 

fortes, a porcentagem de sensibilidade foi de 88,0%. A especificidade foi baixa, de 

71,0%.  

 Os valores concordantes foram de 85,0% e discordantes foram de 15,0%. 
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 Tabela 5 – Distribuição dos resultados reatores fracos e reatores fortes ao 

teste tuberculínico, segundo instrumentos régua e paquímetro, identificados em uma 

Penitenciária na cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 

 

 

Penitenciária

reator 

forte

reator 

fraco
Total

reator forte 555 43 598

reator fraco 74 109 183

Total 629 152 781

Sensibilidade= 88%

Especificidade= 71%

Concordantes= 85%

Discordantes= 15%
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 Na tabela 6, quando comparadas às reações entre reatores fracos e reatores 

fortes, a porcentagem de sensibilidade apresentou se com 89,0%. A especificidade 

foi baixa, de 66,0%.  

 Os valores concordantes foram de 84,0% e discordantes 15,0%. 
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 Tabela 6 – Distribuição dos resultados reatores fracos e reatores fortes ao 

teste tuberculínico, segundo instrumentos régua e paquímetro, identificados em um 

Centro de Detenção Provisória na cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 

 

 

CDP

reator 

forte

reator 

fraco
Total

reator forte 311 32 343

reator fraco 36 62 98

Total 347 94 441

Sensibilidade= 89%

Especificidade= 66%

Concordantes= 84%

Discordantes= 15%
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 O Gráfico 1 demonstra a distribuição das reações do teste tuberculínico, 

obtidos na população carcerária da Penitenciária com o auxílio da régua e do 

paquímetro. Esta distribuição se deu através de uma curva bimodal. 
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 Gráfico 1 - Distribuição das reações ao teste tuberculínico, segundo 

instrumento de leitura régua milimetrada, realizadas em uma Penitenciária da cidade 

de Guarulhos. São Paulo, 2008. 
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 No Gráfico 2, da mesma forma que no Gráfico 1, as curvas se mostraram de 

forma bimodal e semelhantes. 
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 Gráfico 2 - Distribuição das reações ao teste tuberculínico, segundo 

instrumento de leitura paquímetro, realizadas em uma Penitenciária da cidade de 

Guarulhos. São Paulo, 2008. 
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 Os Gráficos 3 e 4 apresentam a distribuição das reações do teste 

tuberculínico, obtidos na população carcerária do CDP, com o auxílio da régua e do 

paquímetro. Estas distribuições também se mostraram na forma de curva bimodal. 
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 Gráfico 3 - Distribuição das reações ao teste tuberculínico, segundo 

instrumento de leitura régua milimetrada, realizadas em um Centro de Detenção 

Provisória da cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 
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 Gráfico 4 - Distribuição das reações ao teste tuberculínico, segundo 

instrumento de leitura paquímetro, realizadas em um Centro de Detenção Provisória 

da cidade de Guarulhos. São Paulo, 2008. 
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6- DISCUSSÃO 

 A importância da tuberculose na população prisional é uma preocupação para 

a saúde pública, pois as condições precárias de confinamento favorecem a 

transmissão, a infecção e a doença.  

 Nessa situação, o mais recomendado e viável é a realização de uma busca 

ativa de indivíduos infectados pelos Mycobacterium tuberculosis e de casos novos de 

tuberculose nessas populações, com o objetivo de prevenir e conhecer os novos casos 

da doença. 

 Há vários métodos de identificação de indivíduos infectados pela tuberculose, 

atualmente. No Brasil o método recomendado pelo Ministério da Saúde é o teste 

tuberculínico e para a detecção da doença os métodos mais utilizados são a 

realização de exames bacteriológicos e a radiografia de tórax. 

 A realização do teste tuberculínico é uma importante ferramenta para a 

triagem na busca de casos de tuberculose latente em populações específicas e para 

auxiliar no controle da tuberculose.  

 O teste tuberculínico pode ser aplicado a partir de várias técnicas, mas a que 

permite a padronização e a quantificação dos resultados obtidos é a técnica 

intradérmica de Mantoux, a mais usada atualmente. 

 Apesar de o teste tuberculínico ser usado há muito tempo a teoria e o 

embasamento para tal foi se perdendo, dado às inúmeras dificuldades tanto na 

realização de treinamentos sobre seu uso, como às exigências para aferição dos 

treinandos, dificuldades de populações para serem investigadas, entre outras. 

 No Brasil, o instrumento padronizado para leitura do resultado do teste 

tuberculínico é a régua milimetrada, que requer um treinamento minucioso para seu 

uso. Em contrapartida, poderemos ter a opção de utilizar o paquímetro, porque ele 

não requer um treinamento tão rigoroso para seu uso e ainda não é padronizado no 

Brasil. 

 Neste trabalho pudemos observar que o teste tuberculínico tem grande papel 

no histórico da tuberculose no mundo.  

 Sua trajetória iniciou se com Robert Koch, que em janeiro de 1891 descreveu 

a descoberta da tuberculina, que era o fluído do bacilo de Koch filtrado, como um 
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possível meio de cura para a doença. Mas três meses depois ele publicou que este 

fluído poderia causar efeitos adversos graves, especialmente em indivíduos já 

doentes. 

 Os efeitos colaterais causados pela tuberculina ficaram conhecidos como o 

“Fenômeno de Koch” e aconteciam em indivíduos primo infectados, que já 

apresentam proteção contra novas inoculações do bacilo de Koch. Os efeitos 

colaterais iam desde reações de hipersensibilidade simples até exacerbadas, choque 

anafilático e morte. 

 Por esta razão Koch foi banido da sociedade científica da época e sua teoria 

caiu no descrédito, por não ser uma forma de tratamento da doença. Só 

posteriormente foi reconhecido como meio de diagnóstico de infecção. 

 A tuberculina é um produto biológico, derivado da cultura de bacilos 

tuberculosos. É composta basicamente de proteínas extraídas de Mycobacterium 

tuberculosis humano ou bovino. Ela passou por um longo processamento de 

purificação da matéria prima para que chegasse a um material seguro para o uso. 

 São vários os métodos usados para purificar a tuberculina. O principal deles 

foi o usado por Florence Barbara Seibert (1898-1991), do Instituto Henry Phipps da 

Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Ela purificou a “Old Tuberculin” a partir 

da cultura de bacilo de Koch em meio sintético, através da precipitação com sulfato 

amônico obtendo o conhecido PPD-S (Purified Protein Derivative Standard). Essa 

purificação é a usada até hoje. A purificação da tuberculina proporcionou uma maior 

especificidade ao teste tuberculínico. 

 Além da purificação da tuberculina vários métodos de aplicação do teste 

tuberculínico foram utilizados, mas os que se sobressaíram foram os métodos de 

Pirquet, Moro, Mantoux e Trambusti. O teste intradérmico de Mantoux foi 

considerado o teste mais vigoroso, porque ele é de fácil administração, maior 

especificidade e sensibilidade. O método de Mantoux é o padrão atual de utilização, 

inclusive no Brasil.  

 Charles Mantoux criou seu método de aplicação do teste tuberculínico por 

querer testar os métodos disponíveis para tal finalidade na época; em especial queria 

testar a técnica usada por von Pirquet. 
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 Em 1910 ele publicou seu estudo comparativo com o método de von Pirquet e 

neste estudo concluiu que seu método era mais sensível para triar infecção 

tuberculosa. 

 A determinação do volume da dose de tuberculina utilizada no teste 

tuberculínico se faz necessária como parte do processo de padronização do mesmo, 

através da técnica intradérmica de Mantoux.  

 Após a padronização da técnica de aplicação da prova tuberculínica tornou-se 

possível a comparação dos dados obtidos. 

 Uma grande contribuição para a definição da dose ideal de PPD foi dada por 

Forcolow, em 1941, e foi descrito por Edwards. O estudo de Forcolow foi um estudo 

clínico epidemiológico, realizado em Ohio e Minnesota, nos EUA. Neste estudo ele 

descreveu qual seria a dose capaz de identificar indivíduos infectados com uma dose 

ideal de tuberculina, a partir da observação de populações específicas, com várias 

faixas etárias e história de contato e não contato com casos de tuberculose. 

 Edwards cita que, por meio deste estudo, observou que a dose com maior 

captação de infectados tinha volume ideal de 0,001 mg de PPD, pois conseguiu 

captar o maior número de infectados com ou sem histórico de contato com casos de 

tuberculose e em várias faixas etárias. 

 A verificação da dose ideal foi confirmada pelo estudo de Palmer, onde o 

risco relativo de reagir a uma dose maior do que a dose padrão, definida como 5 UT 

de PPD-S, era muito maior em pessoas sem história de contato do que nas com 

história de contato.  

 No Brasil, a teste tuberculínico usado é composto por tuberculina PPD RT-23 

SSI, nas concentrações de 2 e 10 UT/0,1 ml de solução. O produto é proveniente do 

Statens Serum Institut, de Copenhagen. A dose de PPD usada atualmente é de 0,1 ml, 

intradérmica (Mantoux). 

 Após a aplicação da tuberculina é esperada uma reação, causada pela 

hipersensibilidade tardia celular, mediada por células linfócitos T. Se há 

hipersensibilidade do organismo, este produz uma enduração no local da 

administração intradérmica da tuberculina a partir de 10 horas e atinge seu valor 

ideal para leitura do resultado em 48 a 72 horas. Esta enduração desaparece 

lentamente, em alguns dias.  
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 A leitura deste resultado é feita através da palpação local e medida de seu 

diâmetro transverso, em milímetros. 

 A medida do diâmetro da enduração causada pela hipersensibilidade a 

tuberculina fornece os parâmetros para identificação do indivíduo como não reator (0 

a 4 mm), reator fraco (5 a 9 mm) e reator forte (acima de 10 mm).  

 Seu resultado pode sofrer influências externas causadas por questões 

relacionadas ao produto usado, capacitação do aplicador e leitor, a prevalência da 

doença no local onde o indivíduo está inserido e às características intrínsecas do 

indivíduo. 

 Para melhorar a categorização dos valores para a leitura do resultado do teste 

tuberculínico, com a finalidade de classificar os indivíduos em infectados ou não 

infectados pelo bacilo da tuberculose, foi realizado um estudo epidemiológico, 

demonstrado por Edwards e Edwards, adaptado a partir do estudo de Palmer e Battes, 

de 1952.  

 Este estudo identificou a curva de reatores à tuberculina e definiu o perfil de 

infecção em populações consideradas puras (infectadas por Mycobacterium 

tuberculosis) e impuras (infectadas por Mycobacterium tuberculosis e por outras 

micobactérias atípicas).  

 Assim, os valores se mostraram em um histograma de curva normal, com erro 

considerado de 5%, cujos extremos terão de um lado os indivíduos abaixo de 4 mm 

de enduração, considerados como não infectados e o outro extremo os indivíduos 

acima de 10 mm de enduração, considerados forte reatores e, portanto, infectados 

pelo bacilo da tuberculose. O que determinou o limiar classificatório entre indivíduos 

não reatores e forte reatores, foi a maior porção esperada, de fracos reatores. 

 O teste tuberculínico tem duas aplicabilidades específicas, a clínica e a 

epidemiológica.  

 Normalmente este teste é utilizado na rotina dos serviços de saúde onde a 

informação que mais interessa é saber se o indivíduo investigado e está ou não 

infectado pelo bacilo de Koch.  

 A clínica é usada para identificar infecção individual e grau de infectividade e 

a epidemiológica para identificar infecção populacional e eficácia da vacinação com 

a BCG. 
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 O teste tuberculínico é um teste fácil de aplicar e eficaz para aquilo que se 

propõe, a triagem de infecção da tuberculose. 

 No Brasil, o teste tuberculínico é realizado com o método de Mantoux, com 

PPD RT 23, para uso intradérmico, nas concentrações de 2 e 10 UT/0,1 ml de 

solução. A leitura do resultado do teste é feita com a régua. O Brasil foi padronizado 

para aplicação intradérmica no ano de 1968, para que se pudesse padronizar o 

método e comparar os dados. 

 A organização do processo de padronização da técnica intradérmica no 

Estado de São Paulo foi feita com o auxílio de professores e técnicos da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e enfermeiras da Secretaria de 

Estado da Saúde, sob supervisão da consultora da OMS, Enfermeira Britta Sundin, 

do Serum Institut, de Copenhague.  

Esta enfermeira esteve no Brasil com o objetivo de padronizar cinco 

profissionais da área da saúde, de cada estado da União, para a utilização da técnica 

intradérmica de administração do PPD e vacinação para BCG intradérmica. 

 A régua milimetrada, por exigir para treinamento, uma grande população e 

rigor na aferição dos futuros leitores do teste, tem a sua utilização dificultada na 

rotina dos serviços de saúde. Este treinamento intenso para o uso da régua deve ser 

indicado para a realização de estudos epidemiológicos. 

 O paquímetro, usado em países como os EUA, não padronizado no Brasil, 

não exige um treinamento tão rigoroso, mas é uma alternativa à régua para a busca 

de indivíduos reatores ou não ao teste tuberculínico, nos serviços de saúde. Porém 

não é um bom instrumento para aferição de um leitor 

 A hipótese testada por este estudo é da equivalência dos instrumentos, régua e 

paquímetro, para leitura do teste tuberculínico, nos serviços de saúde. 

 As populações estudadas se distinguiram pelo tempo de encarceramento. Na 

Penitenciária os indivíduos já eram sentenciados e com maior tempo de 

encarceramento. No CDP os detentos eram recém-encarcerados, sem sentença 

definida, e com pouco tempo de detenção. 

 Os Quadros 2 e 3 apresentaram quadriculados com a distribuição das reações 

dos testes tuberculínicos, segundo as leituras duplo cegas, conforme instrumento de 
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medição régua e paquímetro, em duas populações distintas, da Penitenciária (Quadro 

2) e do CDP (Quadro 3). 

 Ao observarmos estes quadros percebemos que os valores foram expostos 

como concordantes e discordantes. Os concordantes foram identificados pelas faixas 

coloridas (verde=não reatores; amarela e laranja= reatores), considerando uma 

margem de aceitabilidade de 2 mm para mais e 2 mm para menos, em relação aos 

valores coincidentes.  

 Os valores discordantes foram expostos nos demais espaços quadriculados. 

 Os valores concordantes no Quadro 2 correspondem a 61,0%, na população 

da Penitenciária e no Quadro 3 a de 69,6%, na população do CDP. 

 Os valores discordantes no Quadro 2 foram de 38,0%, na população da 

Penitenciária e no Quadro 3 foram de 30,0%, na população do CDP.  

 Observamos que os valores de concordância e discordância foram 

semelhantes nas duas populações, o que nos sugere equivalência dos instrumentos, 

de acordo com as variações intrínsecas das duas populações de estudo. 

 No geral, as duas figuras, apesar de serem referidas a populações diferentes, 

apresentaram-se de forma semelhante, com maior parte dos valores em torno dos 

valores coincidentes. 

 As tabelas 2x2 numeradas de 1 a 6 apresentaram os valores de reatores e não 

reatores ao teste tuberculínico, segundo o instrumento de medição. Seguidos pelos 

valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos. 

Também apresentaram os valores de concordância e discordância. Ressaltamos que 

os valores foram extraídos dos quadros quadriculados (Quadros 2 e 3). 

 Na tabela 1, onde foram avaliadas as reações entre os reatores e não reatores, 

na população da Penitenciária, percebemos que a sensibilidade foi alta (94,0%) e a 

especificidade alta (96,0%). Nessa situação a régua e o paquímetro foram 

equivalentes, pois separaram bem os reatores dos não reatores. Além de 

apresentarem bons valores de sensibilidade e de especificidade, o que se espera como 

um bom resultado para um teste de triagem. 

 O valor preditivo positivo foi de 99,0%, o que demonstra que a probabilidade 

da população Penitenciária ser reatora ao teste tuberculínico é altíssima, o que vem 

de encontro com o risco de infecção dessa população pelo tempo de encarceramento. 
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Por essa mesma característica o valor preditivo negativo também foi influenciado e 

apresentou um valor de 78,0%. 

 A concordância alta de 94,0% e a discordância de 6,0% conferiram a 

equivalência entre os instrumentos. 

 Na Tabela 2 avaliamos os reatores e não reatores, na população do CDP, que 

tinha menor tempo de encarceramento. A sensibilidade foi um pouco menor que o 

observado na tabela anterior, de 93,0%, e a especificidade foi de 97,0%. Podemos 

considerar estes dois valores altos e bons para um teste de triagem.  

 Nas tabelas 3 e 4 comparamos os não reatores com os reatores fracos, nas 

duas populações de estudo e observamos que a sensibilidade e a especificidade foram 

baixas em ambas as populações. Os valores preditivos positivos e negativos também 

foram baixos. Os valores concordantes foram baixos e os discordantes foram altos. 

Com estes valores observamos que o teste tuberculínico não é bom para separar os 

reatores fracos (5 a 9 mm de diâmetro) dos não reatores. 

 Na tabela 5 comparamos os reatores fracos com os reatores fortes, na 

população da Penitenciária, onde a sensibilidade (88,0%) e a especificidade (71,0%) 

foram baixas. Os valores concordantes (85,0%) e discordantes (15,0%) foram 

menores e diferentes dos apresentados na tabela 1, onde separamos reatores dos não 

reatores. Novamente verificamos que o teste não é tão bom para separar indivíduos 

com valores próximos, como reatores fracos e fortes. É um bom teste para separar os 

que são e os que não são reatores. 

 Na tabela 6 fizemos a mesma comparação, na população do CDP. Os valores 

demonstrados nessa tabela foram semelhantes aos apresentados na tabela 5.  

A sensibilidade (89,0%) e a especificidade (66,0%) do teste foram baixas. O que 

demonstra que o teste também não foi bom para separar reatores fracos de fortes na 

população do CDP. O valor preditivo positivo não foi tão alto (91,0%) e o valor 

preditivo baixo, de 63,0%, o que é compatível com as características da população do 

CDP. Os valores concordantes (84,0%) foram acima de 80,0%, ponto de corte para 

validação das leituras do teste, porém mais baixos que os das tabelas 1 e 2. Os 

valores discordantes foram de 15,0%, um valor alto, que sustenta a hipótese de que 

os instrumentos usados neste estudo não são tão bons para separar valores próximos. 
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 Os Gráficos de 1 a 4 demonstram a distribuição das reações ao teste 

tuberculínico, segundo local, Penitenciária e CDP, e instrumentos utilizados, em 

curvas bimodais.  

 O que observamos nessas figuras foi que as curvas mantiveram-se 

semelhantes, nas duas populações. Quando comparados os instrumentos, as curvas 

foram semelhantes também. Em todas as curvas pudemos destacar a separação de 

não reatores de reatores. Observamos também que houve uma distribuição dispersa 

entre os reatores, com predominância no valor limite de 10 mm, nas duas populações 

e nos dois instrumentos. 

 Já que uma das hipóteses deste estudo era demonstrar que o paquímetro pode 

ser um instrumento alternativo à régua milimetrada, para uso nos serviços de saúde, 

diante dos resultados encontrados afirmamos que isso é possível.  

 Ele não é um instrumento bom para aferição de leitores, mas para uso 

rotineiro é. Ele é um bom instrumento para identificar e separar indivíduos reatores e 

não reatores, sem exigir treinamentos rigorosos (quadros 2 e 3).  

 Seu custo pode ser maior que o da régua, mas é preciso analisar em estudos 

futuros o custo-efetividade de seu uso, inserindo-o em nossa realidade. 
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7- CONCLUSÕES 

 Com este estudo concluímos que na comparação entre os instrumentos 

utilizados para leitura das medidas do teste tuberculínico, os resultados concordantes 

e discordantes foram muito parecidos entre os dois instrumentos, ou seja, o 

paquímetro teve bom desempenho, semelhante ao da régua milimetrada, instrumento 

padronizado no Brasil, nas duas populações. Os valores de sensibilidade e 

especificidade também foram semelhantes. 

 Apesar da facilidade do uso do paquímetro, em comparação à régua, a 

variação das medidas obtidas não foi afetada pelos instrumentos.  

 A decisão sobre qual instrumento utilizar necessita da avaliação de outros 

fatores, como a experiência, conhecimento e habilidade do leitor em um dos 

instrumentos em particular; disponibilidade do instrumento e custos. 

 Com isso concluímos que o paquímetro é uma alternativa plausível para ser 

padronizado no Brasil, como um instrumento alternativo à régua, para ser usado nos 

serviços de saúde, na busca de casos de tuberculose latente.  

 A régua deverá ser mantida em seu uso pré-determinado e deverá ser 

considerada como instrumento elegível para inquéritos epidemiológicos sobre 

tuberculose latente. 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 A “Pesquisa operacional no sistema prisional sobre estratégias de descoberta 

de casos de tuberculose” está sendo realizada, porque precisamos conhecer a situação 

da tuberculose na população carcerária da Penitenciária "José Parada Neto e do 

Centro de Detenção Provisória I (CDPI)", localizados na cidade de Guarulhos, SP. 

 Para conseguirmos atingir este objetivo, precisamos da colaboração do (a) 

Senhor (a) no sentido de responder a um questionário, fornecer escarro para exames, 

permitir a aplicação intradérmica do teste tuberculínico, permitir o exame radiológico 

e a espirometria. 

 Consideramos que esta pesquisa não traz riscos maiores para o (a) Senhor 

(a), além do inconveniente da aplicação de uma injeção na pele. Entretanto, espera-se 

conseguir um diagnóstico precoce dos doentes com tuberculose, encaminhá-los para 

tratamento, evitando assim a propagação desta doença no ambiente penitenciário, 

visando a proteção dos presos e funcionários sadios e de seus respectivos familiares. 

 Garantimos que daremos todas as informações que o (a) Senhor (a) necessitar 

sobre a pesquisa, antes e durante sua realização, e que não haverá qualquer prejuízo 

para o seu cuidado, caso o (a) Senhor (a) se recuse a participar ou desista em 

qualquer fase da pesquisa. 

 Asseguramos, também, que as informações registradas serão mantidas em 

sigilo, sem qualquer identificação do nome dos participantes. 

 

São Paulo,____de__________________de 2008 

 

______________________                               ______________________ 

Assinatura do entrevistador                                Assinatura do entrevistado 

Nome:                                                                Nome: 

Telefone de contato: 3061-7730 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE REGISTRO DE LEITURA 

RESULTADOS DOS EXAMES DOS PRESOS 

 

NOME:  

 

1- PPD 

Leitura com régua 

DATA DE APLICAÇÃO:___/___/___  

DATA DA LEITURA:___/___/___ 

 RESULTADO: 

   Negativo (não reator) 

   Reator fraco:_____mm 

   Reator forte:_____mm 

 

Leitura com paquímetro 

DATA DE APLICAÇÃO:___/___/___  

DATA DA LEITURA:___/___/___ 

 RESULTADO: 

   Negativo (não reator) 

   Reator fraco:_____mm 

 

   Reator forte:_____mm 
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ANEXO 3 

 

 

Fotos dos instrumentos comparados 

 

Paquímetro 

 

 

 

Régua milimetrada 
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