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SCHERER, R. Avaliacdo da eficicia de um dispositivo portatil de baixo custo
para triagem de catarata clinicamente significante. Sdo Paulo, 2022. 81 p.
Tese (Doutorado) — Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo.

A Catarata é a segunda maior causa de cegueira no mundo. No Brasil, existem
dificuldades no acesso ao diagnostico e ao tratamento da catarata, devido,
principalmente, a problemas financeiros e logisticos. Os métodos atuais de
diagnostico da catarata envolvem a presenca do médico oftalmologista. Com a
finalidade de facilitar o acesso da populacdo necessitada ao diagnostico da catarata,
foi desenvolvido um dispositivo portatil de baixo custo para analise fotografica
automatizada do cristalino humano, que nédo precisa da presenca do oftalmologista.
O presente estudo foi desenhado para identificacdo do componente nuclear da
catarata. A proposta deste estudo € avaliar a eficacia da técnica de andlise
fotografica automatizada, quando comparado ao exame ocular presencial com o
oftalmologista, utilizando a lampada de fenda. RESULTADOS: A acuracia do
equipamento foi de 87,5% (IC 74,7-95,3% para p<0,05) com especificidade de
89,2% (IC 74,6-96,9% para p<0,05). CONCLUSAO: O equipamento apresenta
eficacia aceitdvel para a triagem de catarata nuclear. Futuros estudos estdo sendo
desenhados e realizados para avaliar a eficacia desse dispositivo para identificacédo
de outros tipos de opacidade do cristalino, assim como, associagbes com outras

formas de opacidade de estruturas intraoculares.

Palavras-chaves: catarata; triagem; dispositivo movel; tele monitoramento; acesso

ao diagndstico.
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SCHERER, R. Evaluation of the effectiveness of a low-cost handheld device for
screening for clinically significant cataracts. Sado Paulo, 2022. 81 p. Tese
(Doutorado) — Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo.

Cataracts are the second leading cause of blindness in the world. In Brazil, it's hard
to access the diagnosis and treatment of cataracts, mainly due to financial and
logistical problems. Current methods of diagnosing cataracts involve the presence of
the ophthalmologist. To facilitate access to the diagnosis of cataracts, we developed
an analysis technique of eye photography using a Portable Device, which does not
require the presence of an ophthalmologist. The purpose of this study is to evaluate
the effectiveness of the automated photographic analysis, when compared to face-to-
face eye examination with the ophthalmologist, using the slit lamp. RESULTS: The
accuracy of the equipment was 87.5% (Cl 74.7-95.3% for p<0.05) with a specificity of
89.2% (CI 74.6-96.9% for p<0 .05), sensitivity and positive predictive value need to
be reassessed in future research for a more assertive measure. CONCLUSION: The
equipment has acceptable efficacy for screening for nuclear cataracts, and further
research is necessary for its application in specific population subgroups and even

other cataract subtypes.

Keywords: cataract; mass screening; computers, handheld; tele monitoring; access

to diagnosis.
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1.1. Definicdo de Cegueira e de Baixa Visao

Cegueira é definida pela Organizacdo Mundial de Saude (OMS) como
acuidade visual a distancia de 6 metros menor do que 20/200 na Tabela de Snellen,
ou campo visual central < 10 graus, no melhor olho. Baixa visdo € definida como
acuidade visual < 20/60 na Tabela de Snellen ou campo visual central < 20 graus, no
melhor olho, de acordo com Classificacao Internacional de Doencgas (CID-10) (OMS,

1994)*,

1.2. Prevaléncia de Cegueira e da Baixa Visao

No mundo, em 2020, estimou-se em 43,3 milhBes o nimero de pessoas
cegas, com previsdo de este niamero chegar a 60 milhdes em 2050, segundo
Steinmetz et al (2021). O mesmo autor destaca 295 milhdes de pessoas com baixa
visdo em 2020, com previsao de 474 milhdes em 2050. Na América Latina, em 2020,

foram estimados a prevaléncia de 1,7 milhdo de cegos. (Steinmetz et al, 2021)?.

Além de comprometer a saude e a qualidade de vida dos pacientes, a perda
da visdo gera prejuizos para a sociedade (KARA-JUNIOR, DELAPI JR,
ESPINDOLA, 2011)%. A cegueira, quando caracterizada segundo a legislacéo
vigente, determina o que € vulgarmente conhecido como “cegueira econémica”, o
que, segundo KARA-JUNIOR et al (2010)*, quando n&o revertido em tempo habil,
pode causar transtornos para a realocacdo laboral do individuo no mercado de

trabalho.
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1.3. Principais causas de cegueira no mundo e observacdes sobre paises

desenvolvidos

Pascolini e Mariotti (2012)° indicam que dentre as causas de cegueira
humana, a catarata é a segunda em prevaléncia, sendo responsavel por cerca de
33% do total de casos no mundo, atras apenas dos disturbios refrativos, estes
altimos responsaveis por 43% do total de cegos, ambos reversiveis quando tratados.
Pesquisas realizadas em varios paises de América Latina, Nigéria, india e Camardes
mostram a necessidade de implantacdo de programas sociais para prevencao de
catarata e melhoria dos resultados e acompanhamento pds-cirirgico da catarata

(KARA-JUNIOR, ALMEIDA, JORGE, 2017)°.

A catarata é uma doenga com custos baixos de tratamento (KHAIRALLAH et
al, 2015)’. No entanto, continua sendo uma das principais causas de cegueira em
todo o mundo globalizado, principalmente, nos paises em desenvolvimento (KARA-
JUNIOR, DELLAPI JR, ESPINDOLA, 2011% YAO et al, 2013% KHAIRALLAH et al, 2015").
KARA-JUNIOR et al (2011)3, em levantamento sobre as dificuldades de acesso a
cirurgia de catarata no pais, apontaram como fatores a falta de recursos financeiros
para aqueles na rede suplementar, e a fila de espera para aqueles no sistema
publico de salde, ja LIMA et al (2005)°, em levantamento no Nordeste do pais sobre
as mesmas questdes, identificou que 40% dos pacientes submetidos a cirurgia de

catarata ja haviam buscado sem sucesso tratamento anteriormente.
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1.4. Definicao de Catarata

Aliancy et Al (2017)*° descrevem o cristalino humano como uma lente

biconvexa, opticamente transparente, com funcao de focar a luz na retina.

A catarata € a perda da transparéncia do cristalino, que varia de intensidade e
tem diversas causas, sendo a mais frequente associada a senilidade. Pode ser
classificada em congénita ou adquirida. Com a idade, as fibras nucleares se tornam
mais compactas e consequentemente opacas. Desta forma, o nucleo cristaliniano se
torna menos transparente, diminuindo a visdo. Clinicamente o ndcleo muda de cor,
de transparente a amarelo e laranja, e eventualmente marrom, dando origem a

catarata senil, a forma mais comum de catarata adquirida (ALIANCY et Al, 2017)*°.

1.5. Prevaléncia da cegueira/baixa visao por Catarata

No Brasil, a prevaléncia da catarata foi avaliada em 4,94% considerando
populacdo de todas idades no Centro-Oeste, levando a uma prevaléncia de 0,96%
de reducéo da acuidade visual neste grupo, sendo 92,34% dos individuos portadores
de catarata aqueles acima de 50 anos (CARLOS et al, 2009)**, dados similares aos
encontrados por Nano et al (2006)12 em Buenos Aires, além de Onakpoya et al

(2007)* para a Nigéria, todos paises em desenvolvimento.
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A titulo de comparacédo, em paises desenvolvidos, como o Japao, a Catarata
com causa de baixa visual foi virtualmente erradicada, segundo Iwase et al (2006)**,

tendo em vista ser tratavel.

O nédo tratamento naturalmente incrementa a casuistica, para dirimir isto nas
regibes Norte e Nordeste do Brasil existem estimulos governamentais para a
realizacdo de cirurgias de cataratas em unidades mdveis. Esses incentivos explicam
0 aumento do numero de procedimentos realizados nas regides Norte e Nordeste
brasileiro. O Projeto Amazonia Visdo 2000 foi criado com o objetivo de melhorar o
acesso da populacdo marginalizada a esses servigos oftalmoldgicos e cirargicos
para reducao de cataratas, em acfes conjuntas e 6rgaos governamentais (LODUCA

et al, 2016)".

1.6. Classificacdo da Catarata

A catarata senil é mais frequentemente associada a opacidades restritas a
porcdo nuclear da lente. (NEHEMY, 2015%; KLEIN, KLEIN, GANGNON, 2008,
levando a reducao do contraste alteracdo da percepcdo de cores. Classico na
literatura cientifica € o caso do pintor Claude Monet, estudado por Ravin (1985)*8,
onde progressivamente o surgimento de catarata devido a senescéncia do pintor é
atribuida como causa para a alteracdo da paleta de cor e resolucdo com as quais

pintou recorrentemente seu jardim ao longo dos anos.

O padrdo ouro para a graduacdo sob lampada de fenda de cataratas
atualmente é o Lens Opacities Classification System Ill (LOCS llI), desenvolvido em

1993, apesar do consenso sobre os vieses Inter observadores, relacdo com nivel de
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experiéncia do observador e reprodutibilidade, com correlacdo com acuidade visual
e com energia de facoemulsificacdo a ser utilizada (Grewal et al, 2009)*°, (Kim et al,
2009)% e (Pei et al, 2008)%,

O Sistema LOCS Il consiste em 6 fotografias de lampada de fenda para
Graduacdo de Cor Nuclear (NC) e Opacidade Nuclear (NO), além de outros
sistemas para classificacdo de cataratas ndo nucleares. Portando NC e NO variam
de 1 a 6, tendo uma relagéo direta com a intensidade da catarata (FIGURA 1) (Hall

et al, 1999)%.

LENS OPACITIES CLASSIFICATION SYSTEM IlI
(LOCS III)

NN
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e e
(o | 2 c3 Ca O
‘ ‘v.. ‘

»
Pl P2

FIGURA 01 — Lens Opacities Classification System |lIl.
FONTE: Hall et al (1999)*.
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1.7. Acesso a exames com oftalmologistas no pais

Carvalho et al (2012)* aponta uma distribuicdo desigual dos oftalmologistas
no pais, correlacionando o Produto Interno Bruto (PIB) dos estados a prevaléncia
destes profissionais em cada Estado da federacdo, o que naturalmente, reduz as
chances de uma avaliacdo presencial em regides mais carentes. Estando num

extremo estados como o Maranhao e Para, e em outro, de facil acesso como Distrito
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Federal e Sdo Paulo. Estados como o0 Amapa chega a ter um oftalmologista para
cada 51.437 habitantes, enquanto o Distrito Federal possui um para cada 4.279
habitantes, a diferengca entre ambos € superior a 10x, tamanha a desigualdade de

distribuicéo.

1.8. Vantagens e desvantagens do uso da telemedicina

Santos et al (2020)?*, faz reflexdes acerca do uso da telemedicina, dentre as
guais destacam-se como vantagens a facilidade de levar assisténcia a regides
remotas e carentes e de conflito, o atendimento médico continuado e domiciliar, a
educacdo meédica continuada além da rapidez e reducdo de custo. Dentre as

desvantagens, a dificuldade de regulamentacdo de quem utiliza dos recursos da

telemedicina, além do distanciamento entre profissional e paciente.

1.9. Dispositivos paratriagem de catarata

Hu et al (2020)*° descrevem dispositivo de triagem automatizada de catarata
associado a lampada de fenda, o mesmo consiste em um smartphone de
aproximadamente 100g associado a lampada de fenda portéatil, demandando cerca
de 20 minutos de treinamento para seu uso.

Yazu et al (2020)%° também descreve dispositivo compacto a ser acoplado a
smartphone para fotografia macro com lampada de fenda que pode ser utilizado
para triagem de patologias do seguimento anterior.

Dong et al (2017)?" descreve o uso das préprias fotografias de fundo de olho

para classificacdo de catarata com base em algoritmo de inteligéncia artificial.
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OBJETIVO GERAL: Avaliar a eficacia do dispositivo portatil de baixo custo
para triagem de catarata nuclear clinicamente significante em seres humanos,
idealizado, patenteado e produzido por nossa equipe, quando comparado com o

exame do oftalmologista na lampada de fenda.
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3.1. Locais e Data:

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitario Bettina Ferro de Souza
(HUBFS) — Universidade Federal do Para, Belém — PA, no periodo de maio de 2019
a outubro de 2019.

3.2. Caracterizacdo da Pesquisa:

Foi realizado estudo observacional e transversal com grupo controle sem

catarata.

3.3. Critérios de Inclusao e Excluséao:

A amostra a ser estudada foi selecionada por meio de sorteio com tabela de
nameros aleatorios baseado na numeragdo sequencial de 200 participantes
atendidos no HUBFS no periodo da pesquisa com indicacao de cirurgia de catarata.

O grupo controle foi composto de acompanhantes de pacientes atendidos no

periodo.

i. Foram incluidos na pesquisa:

Participantes atendidos na Ambulatério de Oftalmologia e preparo pré-
operatorio de Cirurgia de Catarata do HUBFS e Ambulatério Geral no periodo da
pesquisa com mais de 60 anos e portadores de catarata nuclear.

Acompanhantes dos participantes acima para 0 grupo controle, nao
portadores de catarata (LOCS Il NCO e NO 0).

iil. Foram excluidos da pesquisa:
Pacientes com outras doencas oftalmologicas no segmento anterior e aqueles

portadores de catarata do tipo ndo nuclear foram analisados em um outro estudo.
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3.4. Norteadores Eticos e Termo de Consentimento de Livre e
Esclarecido:

Todos os participantes da presente pesquisa foram estudados segundo 0s
preceitos da Declaracdo de Helsinque e do Cédigo de Nuremberg, respeitadas as
Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 466/12) do Conselho
Nacional de Saude somente ap0s aprovacdo de anteprojeto pelo Nucleo de
Pesquisa e Extensdo de Medicina e Comissdo de Etica, sendo devidamente
autorizado pelos participantes e seus responsaveis. Serd obrigatéria a assinatura
dos representantes legais e dos participantes nos Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido dos participantes (APENDICE IV) (TCLE).

Quando o participante ndo estava apto a assinar, foi utilizada somente a
assinatura de seu representante legal. Nao foram divulgados os nomes ou quaisquer
meios de identificacdo dos participantes da pesquisa.

Os participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos e métodos
da pesquisa, além de terem acesso livre aos resultados parciais da pesquisa e ao
resultado final. Tiveram acesso ao endereco e telefone para contato dos
pesquisadores, para que pudessem esclarecer davidas sobre o desenvolvimento do
projeto. Além do mais, puderam se retirar da pesquisa a qualquer momento,
dependendo de sua vontade, sem qualquer prejuizo para o seu tratamento junto ao
HUBFS.

N&o houve qualquer espécie de remuneracdo para 0S participantes da
pesquisa.

No caso de ter havido qualquer dano ao participante da pesquisa por conta do
desenvolvimento do projeto, esses poderiam requerer indenizacdo cabivel junto ao

poder judiciario, segundo sua vontade.

3.5. Meios e Formas de Coleta de Dados:

A observacéo foi feita através:
De questionario abaixo:
a) Sexo (Masculino ou Feminino);
b) Idade (anos);
De formulario para preenchimento médico com as variaveis:
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c) Classificacdo LOCS Ill da Catarata Nuclear, se existente. Dividida em
Nuclear Color (NC) 1 a 6, e Nuclear Opalescence (NO) 1 a 6,
classificacdo essa a ser realizada por um Unico médico oftalmologista
com base em analise de lampada de fenda Unica marca Apramed
modelo HS5.

d) Realizadas 2 medidas (fotografias oculares) no Dispositivo Portatil,
subsequentes, reposicionando o participante entre cada tomada, com
0 objetivo de simular a coleta em situacdes diferentes. Sendo aferido
em sala com iluminacao artificial desligada sem acesso a luz solar.
Todas as medidas foram realizadas no mesmo aparelho e mesma
sala.

e) Acuidade Visual para longe conforme Opto6tipos de Snellen com e
sem corregao optica;

f) Exame ocular completo para avaliar a presenca de outras doencas

oculares além da catarata sob o sistema LOCS III.
3.6. Fases de Execucéo:

FASE 1 — Coleta de dados: Foram realizadas a aplicacdo do questionario
sécio demogréafico e formulario para preenchimento médico com os dados descritos
no item 3.5, bem como preenchimento de TCLE. Seguido de 2 medidas no
Dispositivo Portétil e analise sob lampada de fenda para classificacdo LOCS III.

FASE 2 — Andlise de dados: Os dados do questionario e formulario foram
analisados conforme estatistica descritiva, utilizando o Bioestat® e Microsoft Excel
2017® para calculos e medidas de tendéncia central e dispersdo para a idade, e de
frequéncia absoluta e relativa para todos os dados.

Foi feita a comparacdo dos parametros dos itens g, h e i, sendo calculada a
sensibilidade, especificidade, acuracia, valor preditivo positivo, valor preditivo
negativo do Dispositivo comparado a Classificacdo LOCS 11l como padrédo-ouro. Os
intervalos de confianca foram calculados com base no método de Clopper-Pearson
para a sensibilidade, especificidade e acuracia, além do método de Mercaldo et al

(2007)? para os valores preditivos positivos e negativos.
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A avaliacdo da eficacia se traduzira por meio da acuracia, com suporte da

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo.

3.7.  Principais contribuicdes cientificas ou tecnologicas da

proposta:

Com a identificacdo da problematica, esse estudo visa contribuir com a
inovacgao tecnoldgica em diagnodstico de catarata, com dispositivo portétil, de baixo
custo, de patente nacional, automatizado para a triagem de catarata com
componente nuclear clinicamente significante, de forma remota, sem necessitar da

presenca do médico oftalmologista no local.

3.8. Discriminagéo do dispositivo utilizado na pesquisa

O Dispositivo Portatil apresentado na presente pesquisa se trata do “Foto
sensor para detec¢cado de catarata clinicamente significante ”, com requisicdo de
patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPIl) sob o
nimero BR 10 2017 023842 3. O aparelho possui um sistema de iluminacéo
automatica do cristalino com luz branca com incidéncia a 30 graus do eixo visual,
com disparo automatico, baixo peso, baixo custo, e com apenas dois botdes para
seu manejo no interesse de tornar rapida a curva de aprendizado para seu uso. O
dispositivo faz a leitura do reflexo cristalino através de camera fotografica de 8
megapixels, que através de microprocessador distinguem o reflexo do cristalino do
reflexo corneano (FIGURA 2, 3 e 4), bem como a regido pupilar, classificando o
paciente em portador ou ndo de catarata clinicamente significante conforme a cor

média e desvio-padrdo da cor na imagem obtida.
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FIGURA 02 - Diagrama de
Funcionamento do  Dispositivo
Portétil para triagem de catarata
clinicamente significante.

FIGURA 03 — Visualizacdo externa do
Dispositivo Portatil para triagem de
catarata clinicamente significante.
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FIGURA 04 - Visualizagdo dos componentes internos do Dispositivo Portétil para
triagem de catarata clinicamente significante.

3.9. Métodos Matematicos Aplicados as Imagens:
i. Cor Média:

Calculada através da média aritmética da cor de todos os pixels da imagem
na area de interesse (regido pupilar) (FIGURA 4), calculadas as médias para o
padrao RGB (vermelho, verde e azul), calcula-se nova média para obter um indice
gue em Ultima instancia representa o quanto é branca uma imagem, num escore que

vai de 0 a 255, uma convencao de escalas de cores para telas eletrénicas.

Desta forma, quanto mais proximo de 255 mais branca a imagem como um
todo, e quanto mais proéximo de zero mais negra, em contrapartida. Tendo em vista
gue na catarata por definicho ha uma perda da transparéncia do cristalino, este

refletird mais luz, aproximando a cor encontrada do branco.



Métodos 17

N = ZI: mask([)#0 1
M, = (1. nassnomtx(). ) /N

FIGURA 5 — Formula utilizada para calculo da cor média
entre os pixels.

ii. Desvio Padrao da Cor

Enquanto a cor média considera uma medida de tendéncia central, o desvio
padrao da cor representa uma medida de dispersao (FIGURA 6), através do céalculo
do desvio padrdo da média da cor de cada pixel da imagem na area de interesse
(regido pupilar). Esse indice representa a quanto heterogénea € a imagem, o quanto

variam, portanto, as cores dentro da area de interesse.

O cristalino normal é transparente e homogéneo em cor, alguns tipos de
cataratas, no entanto, como a nuclear e as polares, por exemplo, se manifestam
através de opacificacdo circunscrita a apenas determinada regido do cristalino,
aumentando a heterogeneidade de cor do mesmo, o que sera apontado por este

indice.

N = ZI,mask(I)#U 1

ZI: mask(])#0 SI‘C(I)C
N

mean, —

ZI: mask(])#0 (Src’(I)c_m'e‘?:]-n-c)2
N

stddev, =

FIGURA 6 — Formula utilizada para calculo do desvio padrdo da
cor entre os pixels.
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Constam no APENDICE 1 os registros coletados pelo equipamento.
Consistindo nas fotografias infravermelhas, e as fotografias com luz branca

inclinada, além das medidas realizadas pelo equipamento.



4. Resultados
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Nesta pesquisa, foram avaliados 49 olhos, correspondentes a 33
participantes, com o intuito de otimizar os parametros e pontos de corte do
equipamento. Excluido apenas 1 olho devido a falha na captura do equipamento,
totalizando, portanto, 48 olhos na andlise.

Destes 48 olhos, 30 foram incluidos no grupo controle, sem qualquer outra
morbidade oftalmolégica, e 11 incluidos no grupo com catarata clinicamente
significativa, os demais foram analisados no subgrupo de outras condicdes

oftalmolégicas.

TABELA 01 - Dados dos participantes analisados na otimizacao de parametros
do dispositivo para 0s grupos com catarata clinicamente significante e controle.

Grupo com Catarata

Clinicamente Grupo
Variavel o Controle
Significante
N (%)
N (%)
Sexo:
Masculino 3 (37,5%) 9 (34,5%)
Feminino 5 (62,5%) 17 (65,5%)
TOTAL 8 26
Idade:
Média 65 37
Desvio Padréo 6,4 13,5
Classificacao de LOCS lli
(Por total de olhos):
NCO e NOO - 30 (100%)
NC1 ou NO1 6 (54,5%) -
NC2 ou NO2 3 (27,3%) -
NC6 e NO6 2 (18,2%) -
TOTAL 11 30

Acuidade Visual Corrigida
(Por total de olhos):

20/20
20/25

6 (54,5%)

30 (100%)
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20/30 3 (27,2%) -
Percepcao Luminosa 2 (18,1%) -
TOTAL 11 30

* Dentre estes, apenas 1 participante teve um dos olhos incluido no grupo

com catarata clinicamente significante e o outro no grupo controle.

4.2. Otimizacdo:
i. Distribuicdo dos Valores de Cor Média na regiao pupilar

entre as amostras:

140
120 ®
100

o ®
80 '@ %onto J'e Corte =70 ®

60

40 P

Cor Média na regido pupilar
®

20

0 10 20 30 40 50 60

Identificador da Imagem

® Catarata Auséncia de Catarata

FIGURA 7 - Distribuicdo dos valores do parametro Cor Média entre as imagens da

amostra.
*Nesta analise qualquer catarata nuclear maior ou igual a NC1 pelo LOCS lll foi

considerada clinicamente significante.
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ii. Matriz de Confusdo considerando o Ponto de Corte Otimo

pela curva ROC relativo ao parametro Cor Média:

Essa matriz de confusao representa os parametros 6timos conforme ponto de
corte estabelecido pelo indice de Youden na Curva ROC do equipamento apds
ajuste baseado nos dados preliminares, ndo pode ser tomado como
representativo da acuracia do mesmo em populacdo geral, no entanto,
representa muito bem o potencial do equipamento em condi¢des ideais. Pelo motivo
acima, e pela finalidade desta coleta inicial de dados ndo foi realizada também
validacdo amostral.

TABELA 02 - Matriz de Confusao relativa ao poder de discriminacdo de catarata
clinicamente significante do dispositivo da pesquisa.

Catarata clinicamente  Auséncia de Catarata

significante* clinicamente
significante

Positivos 9 1 Valor Preditivo

Positivo = 90%

(IC: 56,2-98,4%)

Negativos 2 29 Valor Preditivo

Negativo =
93,5%

(IC: 80,5-98%)

Sensibilidade =81,8%  Especificidade = 96,7% Acuracia =
92,7%
(IC: 48,2-97,7%) (IC: 82,8-99,9%)
(IC: 80,1-98,5%)

*Nesta analise qualquer catarata nuclear maior ou igual a NC1 pelo LOCS IlI foi
considerada clinicamente significante.
** |C: Intervalo de Confianca para p <0,05.
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4.3. Curvade Caracteristica de Operacado do Receptor (ROC) relativa ao
parametro Cor Média na Regido Pupilar:

FIGURA 8 - Curva de Caracteristica de Operacédo do Receptor (ROC) relativa ao
poder de discriminacdo de catarata clinicamente significante do dispositivo da

pesquisa atual através da medida da cor média pupilar.
100

90
80 Ponto de Corte =70
70
60
50

40

Sensibilidade

30
20
10

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 - Especificidade

*Nesta analise qualquer catarata nuclear maior ou igual a NC1 pelo LOCS Il

foi considerada clinicamente significante. )

** Para determinagcdo do ponto de corte ideal foi utilizado o Indice de

Youden.

Foram incluidos na andalise de otimizacdo participantes com outros
diagndsticos oftalmologicos num subgrupo distinto, como visto na APENDICE
V, com o interesse de avaliar o desempenho do equipamento em um cendario diverso

como o visto na pratica clinica real.



5. Discussao
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A proporcéo de participantes do sexo feminino da pesquisa em 56% (TABELA
01) mantém relacdo com o que levanta KHAIRALLAH et al (2015)", onde as
mulheres apresentaram maior porcentagem de cegueira causada por catarata,
35,5% da cegueira feminina foi causada por catarata contra 30,1% da cegueira
masculina.

A idade média e seu desvio padrdo (TABELA 1) mantém relacdo com a
heterogeneidade dos dois grupos, dai um desvio padrdo de 18,1 com idade média
em 45,2 tendo em vista a maior prevaléncia do distirbio ao passar da idade no
grupo com catarata clinicamente significante, chegando a alcancar indices de 70%
de prevaléncia em maiores de 75 anos de idade (NEHEMY, 2015)*°.

Foram incluidos no subgrupo de outras condi¢cdes oftalmologicas no
segmento anterior 2 participantes ja submetidos a cirurgia de catarata e 3 com
outros diagndsticos oftalmolégicos, com fim de se discutir o impacto destas
condicbes na performance do equipamento, vale destacar os pacientes 10 e 11
portadores de Catarata NC6/NO6, popularmente conhecida como “Rubra”, com
escores de Cor Média tdo baixos quanto os pacientes sem catarata clinicamente
significante, tendo em vista a natureza de absorcéo de luz deste subtipo de catarata,
configurando falso negativos (APENDICE V). Por conta disto, para cataratas nao
nucleares outros indicadores relacionados a andlise das imagens devem ser
elaborados futuramente para serem utilizados em associagdo com a média de cor
pupilar.

Dentre o0s participantes, o grupo controle sem catarata clinicamente
significante representa 72,9% do total de participantes, o que mantém relacdo com o
fato de 66,7% do total de participantes ter acuidade visual corrigida em 20/20
(TABELA 1). Este desbalanceamento dos grupos controle e com catarata
clinicamente significante respeitando as propor¢des encontradas na populagéo geral
para a faixa etaria dos participantes por KLEIN, KLEIN, GANGNON, (2008)"" é
importante para a estimativa de métricas pos-teste como o Valor Preditivo Positivo,
Valor Preditvo Negativo e Acuracia, e devem ser considerados quando o
equipamento for aplicado em cenarios diferentes, seja em campanhas para
populacdes com alta prevaléncia como entre em idosos com sabida baixa visdo, e
mesmo se aplicado em criancas escolares, cenarios completamente distintos em
relacdo a chance pré-teste da doenca, onde futuras pesquisas trardo mais clareza

sobre o0 desempenho do dispositivo.
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Na ultima década diversos equipamentos foram validados para uso no
diagndstico remoto em oftaimologia, entre eles os descritos por Zadeh et Al (2018)%°
e 0 equipamento nacional descrito por Titoneli et Al (2021)%, estes dois focados no
diagndstico de patologias da retina.

Os métodos atuais de triagem de catarata sdo focados nos achados
funcionais provocados por este disturbio, como é o caso da baixa acuidade visual e
baixa visdo de contraste, os demais sdo dependentes de exames especificos
profissionais oftalmologistas. Diversas plataformas automatizadas para o diagnéstico
de catarata ja foram criadas, como por exemplo aqguele desenvolvido por ANSARI et
Al (1999)*!, no entanto, sem aliar caracteristicas que determinem a sua difuséo em
politicas publicas de salde voltadas para esta problematica.

Outros métodos mais proximos dos utilizados na presente pesquisa sao
baseados em fotografias em lampada de fenda ou em smartphones com dispositivos
gue simulam uma fotografia padronizada em lampada de fenda, como o descrito por
Hu et al (2020)*, ou mesmo por Fan et al (2003)%, onde foram utilizados diversos
métodos aplicados as imagens geradas, como técnicas de aprendizado profundo de
maquina com uso de redes neurais convolucionais (inteligéncia artificial) e até
mesmo mais simples como regressao linear.

Programas de deteccdo massiva com triagem de milhares de individuos ja
séo implementados na China, como o Marked Slit Lamp Picture Project, que inclui
mais de 16 mil imagens. Nesta base, o desempenho destes algoritmos chega a
alcancar 93,48% de Acuracia, ao passo que neste estudo chegou-se a 92,7%. Além
de atingirem sensibilidade de 89,2% versus 81,8% do presente estudo, e
especificidade de 97,37% versus 89,2% pelo dispositivo da pesquisa atual (TABELA
2) (HU et al, 2020)*°. O ponto de corte foi definido pelo indice de Youden calculado
sobre a Curva ROC do indicador de Cor Média da regido pupilar, de forma similar
aos estudos supracitados.

O rastreio para tratamento da catarata de forma mais efetiva pode ter impacto
direto na relacdo de Custo por QALY (ano de vida ajustado pela qualidade), que
atualmente, segundo Lansingh et al (2007)*, se equipara ao de uma artroplastia de
quadril, variando em ddlares americanos de $245-22.000/QALY em paises
ocidentais e de $9-1600 em paises em desenvolvimento. No direcionamento de
verbas publicas, otimizar o custo-beneficio deste tratamento tém impacto direto na

priorizacdo de politicas publicas para solu¢édo desta condicao.
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Vale destacar que devido ao tamanho reduzido da amostra, houve impacto
importante no intervalor de confianca de escores como o Valor Preditivo Positivo e
Sensibilidade, sendo necesséarios novos levantamentos populacionais para estreitar
estes intervalos e mesmo checar o impacto da chance pré-teste em subgrupos
distintos no caso das medidas pos-teste. Além disto, uma base de dados mais
ampla, como a de Hu et al (2020)%° permitird o uso desenvolvimento de novos

escores que se utilizem de inteligéncia artificial.
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O equipamento para rastreio de catarata na presente pesquisa se apresenta
com eficacia aceitavel para triagem de cataratas nucleares clinicamente significante
em populacdo adulta, com acuricia de 92,7% (IC 80,1-98,5% para p<0,05) e
especificidade de 96,7% (IC 82,8-99,9% para p<0,05), sensibilidade e valores
preditivo positivo precisam ser reavaliados em futuras pesquisas para determinacao

de intervalo de confianga mais estreito que permita melhores conclusées.

No entanto, perde desempenho frente a subtipos de catarata como Catarata
NC6/NO6 com escurecimento do cristalino, popularmente conhecida como “Rubra”
devendo ser ajustados parametros complementares que otimizem o funcionamento

do mesmo em populagao geral.

Os proximos estudos de nossa linha de pesquisa irdo avaliar os resultados
definitivos em face da otimizacdo do ponto de corte que foi vidvel por esta coleta de
dados além de permitir avaliar o comportamento destas medidas frente a subgrupos
com caracteristicas epidemioldgicas distintas e mesmo subtipos distintos de
catarata, além da inclusdo de outros parametros de controle como avaliacdo
subcapsular e cortical do LOCS I, avaliagdo de contraste visual, energia e demais

parametros de facoemulsificagao.
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Em futuras pesquisas em sequéncia do presente serdo realizados estudos

visando descrever o comportamento do Dispositivo portatil de baixo custo para

triagem de catarata clinicamente significante em cenarios diversos do atual, a saber:

a)

f)

Com ponto de corte baseado na acuidade visual e ndo apenas LOCS
[ll, considerando individuos com acuidade visual igual ou menor a
20/40 em Tabela de Snellen;

Sem dilatac&o pupilar;

Em subtipos diferentes de catarata, como catarata subcapsular
posterior e polar;

Determinar o desempenho de outros algoritmos otimizados para
cataratas NC6/NOG6;

Em grupos de pesquisa pareados por faixa etaria, para avaliagdo das
cataratas senis e congénitas, respectivamente;

Avaliando a concordancia das métricas para um mesmo operador e

para dois operadores diferentes.
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150 €00 50

Average Color Value (RGB) inside green square.

[76.63876756 82.04683171 97.94778203

Interspction: 30971.0 ;

Chi—3quare: 766126904.18 ;

Correlation

Hellingar: 0.81

Mean/ Color / STD Color: 8‘. 55/24.49 ;

OUT - Meon Color / STD Color: 63.89/21

IA = [Ngrmal: 67.82 %;

IA — [Cdtaract: 81.86

1A —[Ptefygiom: 74.56

1A —|Opgcity: 70.01 %;
Cataract!

i — DX
/ Q (CLUSTERS): Cataractt;
/

/ -\

150 200 50

Imagens Coletadas Conforme Identificador
Imagem O

Imagem 5
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Average Color Value (RGB) inside green square.
[74.70767624 79.26244872 91.20586962)
Intersfction: 36623.0 ;

Chi~Square: 708528540.78 ;

Correlokion: —0.07

Hellingar: 0.77

Mean| Golor / STD Color: 81.73/25

OUT + Mean Color / STD Color: 76 58/23 29 ;
1A — (Ngrmal: 63,62 %;

IA — [Cdtoract: 82.57 %;

Inconclusive!;
(CLUSTERS): Cataract!;

Average Color Value (RGB) inside green square:
[65 53811587 51.64803081 58 42893358
Intersection
—3quare
Corre|akion: 0.09 ;
Hellingar: 0.7
Mean| Color / STD Color: 61.96/11.39 ;
OUT I~ Mean Color / STD Color: 98 39/25.18 ;
1A Ngrmal: 81.03 %,

IA — |Cataract: 654‘.
m 55412
ity} 57.86 %;
1A

1A Pten
DX: Normall;
X (CLUSTERS): Inconclusive!;

Average Color Value (RGB) inside green square
[64.08433263 67.36522899 79.60111228)
Intersfction: 83374.0 ;
Chi—Square: 413420584 ;
Corre|ation: 0.53 ;
Hellingér: 0.46 ;
Mean| Golor / STD Color: 70.34/30.29 ;

OUT I Mean Color / STD Color: 68.42/24.9 ;
1A — Normal: 59.37 %;

~ DX: Pterygiumt;

1A\ — DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

10000

Average Color Value (RGB) inside green square
[48.7023876 45.9064493 57.17235332
Interskction: 49697
Chi~Square: 61691378.29 ;
Correlokion: 0.57
Hellingar: 0.47
Mean| Golor / STD Color: 50.58/15
OUT + Mean Color / bTD Color: 61 06/2'3 94 ;
1A — (Ngrmal: 52,84
IA — [Cdtaract: 78 49
1A —[Pbrygium: 77.67 %;
A —[Opacity: 79,12 %;

— DX: Inconclusive!;

i = b (CLUSTERS): Cotaract!;

0 P 100 150 20 %0

10000

Average Color Value (RGB) inside green square: ;
[105.10172073 110.63613607 145.41906822]
Interspction: 8653.0 ;
Chi-Square: 7247338.56 ;
Correlation: —0.2 ;
Hellingar: 0.92 ;
Mean| Qolor / STD Color: 120.39/21.52 ;
OUT + Mean Color / STD Color: 98.65/28.2 ;
1A Ngrmal: 57.42 %;
1A — [Cdtoract: 100.0 %
1A —[Pterygium: 83.67 %
1A —|Oplacity: 80.27 %;
1A — DX: Cataract);
1A — DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

Imagem 10
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Value (RGB) inside green square.
30.42738236 50.55303563)

60000 | Intersektion: 203196.0 ;

uore: 482849.13
Corrdjgkion: 0.9 :

50000 { Hellirfgdr:

Meary(Gblor / STD Color: 37.83/10.7!
Mean Color /! "TD Color: 49. 98/’0 7
No

40000 74.84 %
30000 %
Inconclusive!;
20000 1A% DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

30000

20000

10000

40000

30000

30000

20000

10000

40000

30000

10000

100 150 20 %0

ﬂaqe Color Vali ) inside green square.
7384943 21.64361306 36.77619431]
ntdsection: 158920.0 ;

6.72/7.4
lor: 4%95/!8 77

Normalt

(CLUSTERS): Inconclusive!;

Average Color Value (RGB) inside green square:
[59.48252739 55.95156318 69.08212564
Interspetion: 78638.0 ;
~Square: B4986374.17 ;
orrefation: 0.3 ;
Hellingar: 0.59 ;
Mean/ Color / STD Color: 61.51/21.56 ;
OouT an Color / STD Color: 67.86/24.2 ;
1A = [NfYmal: 73.44 %;

*z

- DX Normal!;
X (CLUSTERS): Inconclusive!;

Average,Color Value (RGB) inside green square
[34 rg&mea 35 :,7H71°" 43.46543268)
Vmers? Jon: 198156.0 ;

Squdre: 687012.64 ;
orrek h%n 0.88 ;
Hellin 0.27
Mean 0\ o STD r r: 37.81/5.
OUT § ban Color / STO Color $516/35.06 :
1A

150 €00 50

Average Color Value (RGB) inside green square.
[66.74893121 56.5161 73.09505242)
Intersection: 9

—Squbre

Correlatoh: O
Helling
Mean/ Golo

) 45/24.9 ;
OUT +fMedn Color / STD Color: 65.14/19.92 ;
1A — [Ngrmd: 68.82’ %
1A Qdtaratt. '35 41
1A —[Bterygi 7

100 150 00 50

Imagem 11
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500000

400000

300000

200000

100000

10000

Average or Value (RGB) inside green square:
[43 3&48 ’C‘D'\ 35.81835585 45.30715834]
Vmer%e 220035.0 ;

H(—quer} 0.2

Mean [Colpr 7 S0 Color: 41.48/9.3

OUT |+ Méan Color / STD Color: 48 04/\8 67 ;
I1A =] Normal: 82.9

1A [La(amd

1A

X: Normal!
m (CLUSTERS): Normal!;

erage Color Value (RGB) inside green square
10.41589842 12.18179666 25 5.87654056)
Itersection: 46964.0 ;

hi—Square 92
forrelation
ellinger: 0.77 ;
“olor / STD Color: 16 m/n 47 :
olor / STD Color: 20.35/16.05 ;

[ Normal: 78.45 %
[ Cataract: 67.94
[
[

Plerygium: 61.8

= Or)u'w Y. 54.35 %,
- DX V\Ln nall;
\ \A — DX (CLUSTERS): Normal!;

0 0 100 150 200 50

or Value (RGB) inside green square.
36 50.97818105 62.34698593)

Color: 58.2 1/10.64 ; I
for q704/37 04 ;

Average Color Value (RGB) inside green square:

[116.3504717 99.6191538 94356775)

Intersction: 14540.0 ;

Chi—Squore: 346446231.92

Correlation: —0.32

Hellingar: 0.89 ;

Mean] olor / STD C:

OUT + Mean Color /!

1A INgrmal: 43.25 %

IA — |Cdtaract: 80. ’7
5

r: 112.64/12
TD Color: H4 ?'S/ 484 ;

pac
1A — DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

N —
S~

0 0 100 150 200 50

Averal
[78.7 ‘-j”ﬂﬁ 3
Intersection: 33

(RGB) inside green squ
F.ogsua“ 88.90740566]

96 ;

) Color: 77.79/10
r / STO Color: 85
1A — Normal: 52.46 %

IA — |Cdtaract
1A —[Pterygium 2
IA —|Opacity: 87. 02

1A = DX: Inconclusivel;
} 1A — DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

5.5

18.62 ;

0 100 150 200 50
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10000

10000

40000

30000

Average Color Value (RGB) inside green
[59.0931464 7769 77.80886
Intersction: 101289.0 ;
—Square: 1839859.14 ;
Correlotion: 0.55 :
Hellingar: 0.45 ;
Mean/ Golor / STD Color: 66.38/25.36 ;
OUT - eon Wrcr /. STD Color: 58.22/31.66 ;
ymal. 91 %,
E:: ract 65 59 %;
i [Pterkgiom: 62.59 %
1A —f Oplac 95 %;
DX: Normal!;
DX (CLUSTERS): Inconclusivel;

quare:

Average Color Value (RGB) inside gree
[74.00632847 79.1552245 87 Qosssms]
IntersEction: 48861.0 ;
—Jquare: 475381804.0 ;
Correfotign: —0.02
Hellingar? 0.75 ;
Mean| GdloR / STD Color: 80.39/23.14 ;
OUT + Wleak Color /' STD Color
1A - (Ngrmak 77.83 %;
IA - [Cdtoradt: 67.66 %;
1A —[Pterygidm: 59.64 %;
A —[Ofiacity: 0.5 %
\ X: Normal!;
i 2B (CLUSTERS): Inconclusive!;

uare:

Average Color Value (RGB) inside green square:

[53.22661342 59.0061769 74.99205364)

Intersction: 106246.0 ;

—gquare: 66474011 ;

Correlation: 0.

Hellingar: 0.27

Mean| Golor / STD Color: 62.41/29.2

OUT + Mean Color / STD Color: 42 03/"4 58 ;

1A — [Ngrmal: 78.87 %,

1A x Cdtoract: 64.59

1A f“'g\wymur" 56.98

1A [-| Ogprity: 49.74 %;
{ fm — DX: Normall;

\1A — DX (CLUSTERS): Normali;

Color Value (RGB) inside_green square.
2679291 56.5332058 68.97644452

n: 117638.0

e: 5421886.44 |

6/23.3 ;
TD Color: 67.44/25.79 ;
PBterygium: 62.87
docityy: 52.64 %

ormall;
— DX (CLUSTERS): Normal!;

150 200 50

Average Color Value (RGB) inside green square:
[38.24363573 32.7465374 50.04045014]
Interskction: 142817.0 ;
Chi—3quare: 3994619.56 ;
Correlation: 0.84 ;
Hellinger: 0.3 ;
Mean| Golor / STD Color: 40.34/8.62 :
OUT + Mean Color / STD Color: 83. 35/7‘ 0
1A rmal: 70.29 %;
1A - |Qdtoract: 63.8 %:
1A —[RPterygium 5u 74 %
1A =/ Opat bty 50,

- DX M)n nalt

A — DX (CLUSTERS): Normalt;
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600000

500000

400000

300000

200000

100000

70000

60000

Average Color Value (RGB) inside green
[77.12241717 76.58148014 99.5005837
Interskction: 62984.0 ;

—Square: 10426406.93 ;
Correfotion: 0.14 ;
Hellingar: 0.63
Mean| Golog, / STD Color: 84.4/31.35

OUT - Mekh Color / STD Color: 77.73/35.2 ;

1A — [Nofmak 53.69 %;

A t::,{(crmy 85.59
idm

1A —[Ptprygidm: 66.1
1A —| Oacity:\57.24 %;
Fou
A

¥ DX: Inconclusive!; 1
- DX (CLUSTERS): Inconclusive!;
\

verage Color Value (RGB) inside g
1.12978059 2.24161831 10.92
Iptersection: 7309.0 ;
hi—Square: 41526438.14 ;
orrelation: —0.02 ;
ellinger: 0.94 ;
ean Color / STD Color: 4.77/4.56 :
UT - Meon Color / STD Color: 42.58/29.42 ;
Normal: 80.52 %;
Catoract: 62.05 %;
Pterygium: 50.34 %;
~ Opac 6.64 %;
IA = DX: Normall;
1A — DX (CLUSTERS): Normali;

b
h
b
h

verage Color Value (RGB) inside green square:
0.76066294 1.57750949 7.26240485]
Iptersection: 2413.0 ;
hi—Square: 195788185.78 ;
orrelation: —0.02 ;
ellinger:
lean Color / STD Color: 3.2/4.12
UT ~ Mean Color / STD Color: 19.74/17.96 ;
Normal: 64.11
Cotaroct: 72.91
Pterygium: 66.42
— Opacity: 63.08 %;
1A — DX: Cataract;
1A — DX (CLUSTERS): Cotaractt;

\Vi

Average Color Value (RGB

de green square
2.08990244)

) insi
030951 77.91511167 9.
8512.0

8512.0 ;
uo 23067111.91
jon!

r: 80.97/28.49 ;
ean Golor / STD Color: 93.59/34.69 ;
7.59
Ctoract
Plerygiom
ocity: 31

Average Color Value (RGB) inside gree:

[34.3093784 30.3365509 42.9772

IntersEction: 77284.0 ;

Chi-Square: 1

Correlakion: 0.96 ;

Hellingsr: 0.17

Mean| Color / STD Color: 35.87/6.64 ;

OUT taMean Color / STD Color: 48.93/18.34 ;

1A lél rmal: 61.95 %
taract: 80.41

1A Ft?rygxur’* 77.47

pocity: 74.19 %;
IA = DX: Inconclusive!;
J 1 1A - DX (CLUSTERS): Cotaractt;

150 200 50
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100000

60000

40000

20000

100000

40000

Correlation: 0.66 ;

nside green square
2479455 61.41941031)

1247 43,

otion

Avgrage C

‘ reen square
[ 44763

e
7.81084014]

817 10.67574256

Hellinger: 0.
Mgap Color /

OpT| = Mean 1.5 ;
14 ~{ Normal
14 | Gataract

- DX: Normall;
14 — DX (CLUSTERS): Inconclusivel;

100 150 200 50

Medn| Color / S
ouT 4 Mean ©
1A 1 Kormal

)X: Normall;
\ 1A — DX (CLUSTERS): Inconclusive!;
N

. 9

0 0 100 150 €00 50

Notmal
IA = iCatbract
1A — |Ptedygium: 40.68
1A —[Ofodity: 38.47 %;
W — DX: Normal;

IA DX (CLUSTERS): Inconclusivel;

N
@

Imagem 35
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Avera or Value (RGB) inside green square:
[59.5 3455 51.08859538 74.3467099 |
50000 { Intersection 0
40000
/
73 31)34.95 ;
30000
20000 ;
Inconclusive!;
10000
0

Average Color Value (RGB) inside gr
33.7279807 27.74338643 39 DI”QD\B]
50000 { Intersgction: 141074.0 ;
f 281398.46 ;
rreldtion: 0.99 ;

— DX: Inconclusive!;
— DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

Average Color Value (RGB) inside green square
[B4 69496036 52.27531118 97.16163265]
50000 | Interabet

hi—Squ
rfDlDLuﬂ
lingar: 0.
Mean/ Co

OUT + Mean

30000 1A Ngrmal:
1A= |c :; %
1A 71.84 %
1A 68\3 %

Cataract

A I1A — DX (CLUSTERS): Cataract!;
[ \

Average Color Value (RGB) inside green square
[43.80; 40.08477305 51
50000 1 Interspriion: 138085.0 :

6216842.44
Correfotign: 0.8
40000 He\hnqer]ﬁ() 32
Mean|Colbr / STC r: 45.2/15.1 ;
OUT H Méan ¢ TD Color: 55.4/22.77 ;

or /
30000{ A qrrnal: 82.85 %;

1A dtaract: 74.51 %;
1A ~[Pterygium: 68,04 %
1A —Dpacity: 59.47 %
20000 1A — DX Normal
l‘x - DX (CLUS ~TFR;; Normal!;
10000 f \

60000 —
Average C e (RG de green square
[50.497 ;ﬁ% 5847207 59.17071498]
el o 743820
50000 —Squiark: 179988702
orrefatjon 0.16 ;
Hellingsf: 046
40000 1 \egn me /
0000
20000 Normal;
LUSTERS): Normalt;
10000 a
/ .
Fomg |
. )

150 €00 50
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or \a>u< ;RCB) nside green square:
77 &

549465 90.71

2025]

Hellingar: 0.7
Mean, L,rv\'vr / :") Aolﬁr 76.4/18.11 ;
OUT + r / STD Color: 88.52/24.84 ;
1A — INgrmal- 48,94 %
|A — |Cdtaract: 83.67
1A —[Pterygium: 100.0 %;
1A —|Opacity: 75.97 %;

1A — DX: Pterygium!;

1A — DX (CLUSTERS): Inconclusivel;

RGB) inside greer
5318742 44 /mocme

—Square:
orrefation: 0
Hellingar: 0.1 ;
Mean/ Color / /
OUT + olor / STD Color:
1A — [Ndrmal: 61.83 %

g act: 73.86

1A ~ DX: Inconclusive!;
14 — DX (CLUSTERS): Cataractt;

Avegage Color Value (RGB) inside green square.
(24157368 2394788018 34.07165261

40000

20000

175000

150000

125000

100000

75000

50000

25000

40000

30000

Hellinger: 0.47 ;

Mdan [Color

OYT 4 Mean
I Normal: 82
1Al - Qatoract

um: 44.66
42.41 %;

- DX: Normall;

- DX (CLUSTERS): Normalt;

[

—

0 50 100 150 200 20

verage Color Value (RGB) inside green square:

13.88983447 14 9459510/ 2 771378)

tersection: 6155 5

hi—Square: 2476

orrelation: 0.04 ;
0.72

1 '» Color: 16.97/6.84 ;
/ STD Color: 44.91/25.8 ;

ormall;
\A - DX (CLUSTERS): Normal!;

Average Color Value (RGB) inside green square
55.06684444 45.23857778 49.78157778)
IntersEction: 33771

Color: 50.33/4.93
/ STD Color: 68 2/18

Inconclusivel;
14 — DX (CLUSTERS): Inconclusive!;
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10000
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ver B) inside green square:
14 2 1428 29.38655313)
Itersection

hi—Square L
orrelation
ellinger: 0.79 ;
lean Color /
uT
I~ Normal: 88
| Cotaract
J
[

> Color: 20.05/16.94 |
or / STD Color: 28.18/24.15

b — Pterygium
h — Opacity: 46.03
1A — DX: Normal!;

1A — DX (CLUSTERS): Norr

0 0 100 150 200 50

r Value (RGB) inside green square
78044348 36.64586639
18.0 ; )
68
- |
%0

een square.
73095)

Chi—Square
orrEldtion:
Hellingkr: 0
Meaf (Golor /

DX: Normal!;
A~ DX (CLUSTERS): Inconclusive!;

\

N

NG

e

0 50 100 150 200 %0

Average Color Value (RGB) inside green square:
[71.07064 30612534 81.0783765 ]
Intersegction:

—Square: 11166
Correlation: —0.09 ;
Helling 2
Mean/Golor / S
OUT + Mean C
1A — INgrmal
IA — |Cdtaract
1A —[Pterygium
1A —| Opacily: 7
Av‘y -

out
1A

Correlation
Helling#r: 0.
Mean/ Goldr

alore

Normal
u,h?gu
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APENDICE Il - Parecer do Conselho de Etica em Pesquisa

r = ~ USP - HOSPITAL DAS
CLINICAS DA FACULDADE DE S . emwmm
b b MEDICINA DA UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO - HCFMUSP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Elaborado pela Instituigao Coparticipante
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Titulo da Pesquisa: Avaliagdo da eficacia de um dispositivo portatil de baixo custo para diagnéstico de
catarata com indicagdo cirurgica

Pesquisador: Rafael Scherer

Area Tematica:

Versdo: 1

CAAE: 11965518.1.3001.0068

Instituicao Proponente: Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP
Patrocinador Principal: Financiamento Préprio

DADOS DO PARECER

Numero do Parecer: 3.841.227

Apresentagao do Projeto:

A Catarata é a segunda maior causa de cegueira no mundo, atras somente dos problemas refrativos (falta
de éculos). No Brasil, existem dificuldades no acesso ao diagnéstico e ao tratamento da catarata, além de
problemas de ordem financeira e logistica. Os métodos atuais de diagnéstico da catarata envolvem o
médico oftalmologista, em geral, como parte de uma estrutura secundaria de atendimento publico e de
acesso limitado. A técnica de analise de fotografia ocular por Dispositivo Portatil apresentada na presente
pesquisa consiste de um “Foto-sensor automatico para deteccédo de catarata com indicagao cirurgica”, com
requisicdo de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pela equipe de pesquisa. A
proposta do estudo consiste na comparacao da eficacia desta técnica de analisar fotografias oculares
versus o Sistema Scheimpflug Pentacam (padrédo ouro) para diagnéstico de Catarata com indicagédo
cirdrgica, em uma populagdo de adultos com mais de 60 anos, sendo passo inicial fundamental no processo
de validagdo deste sistema para uso clinico. O beneficio para a saude publica desta técnica, se comprovada
sua eficacia, sera facilitar e ampliar o acesso ao diagnéstico de catarata, com indicagdo cirurgica,
considerando que tecnélogos treinados serdo capazes de opera-lo, a um custo relativamente baixo. Sera
realizado estudo prospectivo, caso controle, em que os participantes da pesquisa, portadores (grupo de
estudo) ou ndo (controles) de catarata com indicagdo cirurgica, serdo submetidos a ambos os métodos
diagnésticos, de forma avaliar a sensibilidade e a

Endereco: Rua Ovidio Pires de Campos, 225 5° andar

Bairro: Cerqueira Cesar CEP: 05.403-010
UF: SP Municipio: SAO PAULO
Telefone: (11)2661-7585 Fax: (11)2661-7585 E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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r == ~ USP - HOSPITAL DAS
CLINICAS DA FACULDADE DE g}m«mm
‘ Lb MEDICINA DA UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO - HCFMUSP

Continuacao do Parecer: 3.841.227

especificidade do dispositivo.
Trata-se, portanto, de estudo de carater observacional, exploratério, estatistico analitico-descritivo e

comparativo, de raciocinio quantitativo, seguindo uma abordagem transversal e prospectiva.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primario:Comparar a eficacia para o diagnostico de catarata, de uma técnica de analise de
fotografias oculares por Dispositivo Portatil de baixo custo, idealizado, patenteado e produzido pelos
pesquisadores, versus o Sistema Scheimpflug (padrédo ouro).

Objetivo Secundario:Comparar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo
negativo do dispositivo para o diagnéstico de catarata com indicagao cirurgica. Identificar a reprodutibilidade
dos resultados obtidos pelo dispositivo para o diagnéstico de catarata.

Avaliagao dos Riscos e Beneficios:

Riscos:Ndo ha riscos na pesquisa devido se constituir de coleta de questionario e exame nao invasivo
(fotografias oculares).Beneficios:Com a identificacdo da problematica, esse estudo visa contribuir com a
inovacao tecnoldgica em diagnéstico de catarata, com técnica de analise fotografica por dispositivo portatil,
de baixo custo, de patente nacional, automatizado para o levantamento de catarata com indicagao cirurgica.
Isso também trara contribuicdo para a otimizagao da utilizagdo dos recursos do orgamento do sistema
publico de saude.

Comentarios e Consideragoes sobre a Pesquisa:

Pesquisa relevante pela proposicdo de implementar um método de baixo custo para o diagnéstico de
catarata, que é a segunda maior causa de cegueira no mundo.

Estudo bem desenhado, com metodologia adequada e objetivos relevantes em relagdo ao tema proposto.

Consideragoes sobre os Termos de apresentagao obrigatoria:

Preenche todas as demandas éticas. TCLE contém todas as informag¢des necessarias.Termos do centro
coordenador adequados.

Recomendagoées:

Nenhuma

Conclusdes ou Pendéncias e Lista de Inadequagodes:
Termos adequados em relagéo a legislagao vigente. nenhum conflito ético.

Endereco: Rua Ovidio Pires de Campos, 225 5° andar

Bairro: Cerqueira Cesar CEP: 05.403-010
UF: SP Municipio: SAO PAULO
Telefone: (11)2661-7585 Fax: (11)2661-7585 E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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Continuacao do Parecer: 3.841.227

Consideragoes Finais a critério do CEP:

Qe

ma

Em conformidade com a Resolugdo CNS n° 466/12 — cabe ao pesquisador: a) desenvolver o projeto

conforme delineado; b) elaborar e apresentar relatérios parciais e final; c)apresentar dados solicitados pelo

CEP, a qualquer momento; d) manter em arquivo sob sua guarda, por 5 anos da pesquisa, contendo fichas

individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP; e) encaminhar os resultados para

publicacdo, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do

projeto; f) justificar perante ao CEP interrupgéo do projeto ou a ndo publicagdo dos resultados.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Investigador

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situacao
Informacgdes Basicas|PB_INFORMACOES_BASICAS_DO_P | 11/12/2019 Aceito
do Projeto ROJETO_1403322.pdf 21:35:01
Declaragao de OFICIO_317_APROVACAO_DEPTO_O| 11/12/2019 |Rafael Scherer Aceito
Instituicdo e FTALMOLOGIA pdf 21:32:45
Infraestrutura
Projeto Detalhado / |Projeto_NOVO_USP .pdf 13/11/2019 |Rafael Scherer Aceito
Brochura 00:25:37
Investigador
TCLE / Termos de | TCLE_USP.pdf 13/11/2019 |Rafael Scherer Aceito
Assentimento / 00:22:21
Justificativa de
Auséncia
Outros Carta_Encaminhamento.pdf 23/01/2019 |Rafael Scherer Aceito

22:57:32
Qutros processo_aceite_20190117000157 .pdf 17/01/2019 |Rafael Scherer Aceito
01:07:37
TCLE / Termos de |TERMO_DE_CONSENTIMENTO_LIVR | 17/01/2019 |Rafael Scherer Aceito
Assentimento / E_E_ESCLARECIDO .pdf 00:47:09
Justificativa de
Auséncia
Projeto Detalhado / |projeto.pdf 15/10/2018 |Rafael Scherer Aceito
Brochura 11:00:08

Situagao do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciagao da CONEP:

Endereco: Rua Ovidio Pires de Campos, 225 5° andar
Bairro: Cerqueira Cesar CEP: 05.403-010
UF: SP Municipio: SAO PAULO

Telefone: (11)2661-7585

Fax: (11)2661-7585 E-mail:

cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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USP - HOSPITAL DAS
CLINICAS DA FACULDADE DE « Q’QME mo
MEDICINA DA UNIVERSIDADE

DE SAO PAULO - HCFMUSP

SAO PAULO, 17 de Fevereiro de 2020

Assinado por:
ALFREDO JOSE MANSUR
(Coordenador(a))

Endereco: Rua Ovidio Pires de Campos, 225 5° andar
CEP: 05.403-010

Bairro: Cerqueira Cesar

UF: SP Municipio: SAO PAULO

Telefone: (11)2661-7585

Fax: (11)2661-7585

E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br
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APENDICE Ill - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)

Titulo da pesquisa: “Avaliacdo da eficacia de um dispositivo portatil de baixo

custo paratriagem de catarata clinicamente significante”

Este trabalho serd uma entrevista de participantes atendidos no Hospital

Universitario Bettina Ferro de Souza e vai avaliar o guanto uma nova forma de

analisar fotos acerta a triagem de catarata. Essas fotos serdo feitas com um

dispositivo portatil de baixo custo. Em todos os participantes sera realizado 0 mesmo
procedimento. Parte da pesquisa consiste nas quatro perguntas a seguir: “Qual o
Sexo? Qual a Idade? Ja fez cirurgia de catarata? Tem outra doenga nos olhos? *

Os médicos da pesquisa também irdo anotar informacdes sobre a
“‘quantidade” de catarata, fotografia dos olhos com dois aparelhos diferentes, medida
da visao (acuidade visual) e seu “grau” (corregao oOptica):

As informacdes que coletarmos serdo utilizadas s6 para a essa pesquisa, e
serdo estudadas junto com as de outros participantes, ndo sera divulgada qualquer
informacdo que possa levar a sua identificagdo. NENHUM material biologico sera
coletado (como por exemplo: urina, sangue ou fezes). As fichas de avaliacdo seréao
guardadas com os pesquisadores por pelo menos 05 anos a partir da publicacdo dos
dados. Sera um beneficio para vocé nesta pesquisa 0 maior esclarecimento sobre
sua melhora ap6és a cirurgia e qualidade de vida.

Em qualquer momento do estudo vocé e seus parentes terdo acesso aos
profissionais responsaveis pela pesquisa, para fazer perguntas. H4 somente o risco
de desconforto psicolégico por conta da realizacdo da coleta de dados, pois sera
feita sO aplicagdo do questionério e exame nao-invasivo que se trata de fotografia
realizada pelo equipamento da pesquisa, para minimizar esse desconforto
psicologico sera feita toda a explicacdo de cada etapa a ser realizada, se vocé
aceitar, a coleta prossegue.

O investigador no Hospital das Clinicas da Universidade de Sao Paulo é DR.
NEWTON KARA-JOSE JUNIOR que pode ser encontrado pelo telefone 11 98133
7000 OU 11 2661 7871 e endereco Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n® 255, 6°
andar ICHC - Cerqueira César, Sdo Paulo, SP - CEP 05403-000.

O Comité de Etica responsavel pela supervisdo dessa pesquisa pode ser

encontrado em Comisséo de Etica para Anélise de Projetos de Pesquisa — CAPPesq
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- Rua Ovidio Pires de Campos, 225 — 5° andar — Prédio da Administragédo.
Telefones: 2661-7585 - 2661-1548 e 2661-1549. e-mail:

cappesg.adm@hc.fm.usp.br. Horario de atendimento: 7h as 16h

GARANTIAS

Vocé tem a liberdade de deixar de participar do estudo, a qualquer hora, sem
gualquer prejuizo, além disso tem o direito de ser informado sobre dos resultados a
cada etapa mesmo antes de acabar a pesquisa. Em caso de algum problema
provocado pelos procedimentos dos quais falamos neste estudo, vocé tera o direito
de manter o seu tratamento médico na instituicdo, e também ter4 direito as
indenizacdes conforme as leis. Vocé ndo ira ter qualquer gasto com essa pesquisa.
A pesquisa sera feita com o dinheiro dos préprios pesquisadores, ndo existe nenhum
outro patrocinador. Também ndo havera nenhum pagamento por sua participagao.

DECLARACAO

Declaro que entendi as informac¢des do que li ou que me foram explicadas
sobre o trabalho acima.

Concordo voluntariamente em participar desse estudo podendo mudar de
ideia a qualquer momento sem necessidade de explicar o motivo da minha saida,
antes ou durante o mesmo, sem prejuizos ou perda de qualquer beneficio que possa
ter conseguido, ou perda do meu atendimento neste servico.

Belém, , de de 20 .

Assinatura do participante

Pesquisador responsavel
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntaria o consentimento livre e

esclarecido deste participante para entrada no presente estudo.
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APENDICE IV - Registro de Programa de Computador

1\ Pl

1600202022 Goa o

20402121945557068

Pedido de Registro de Programa de Computador - RPC

Mimero do Processo:

Dados do Titular

512022000342-2

Titular 1 de 1

MNome ou Razio Social:
Tipo de Pessoa:
CPFRICNP.L:
Macionalidade:
Qualkficagdio Fisica:
Enderego:

Cidade:

Estado:

CEP:

Pais:

Telefone:

Faxx:

Dados do Programa

RAFAEL SCHERER

Pessoa Fisica

83378270268

Brasileira

Medico

AN MARID COWAS 800 BLOCO E AFTO 11
Belem

PA

67115000

Brasil

: rafaelzcherer. strmi@gmail.com

Data de Publicagso:
Data de Criagdo:

1600272022
160272021
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- § 29 do art. 2% da Lei P.608/88: "Fica assegurada a tutela dos direitos relativaes a programa de
computador pelo prazo de cinguenta anos contados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente aoc da
sus publicacdo ou, na auséncia desta, da sus criacd”

Titule: Algeritme para detecgdo de cataratz em imagens de segmento
anterior ocular

PETICIONAMENTDY =i coiitaco foi enviads pelo =i ic Gini 02 ;
pelo sistema Peticionamento Eletronico em 18/02/2022 as
ELETRONICO 18:35, Petigio 870220013807

Piztipday ETOLN0N 3507, de |ivOQUI0EE pag. |00
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Algoritimo hash: SHA-512 - Secure Hash Algorithm

Resumo digital hash: 34038f0160a80e2dTb5T 45020308 Tb24c1b4818bc3e20551 7558214
1041482 161255e204807 13837 2228ed5f056f382 1530437 JeeZebab
e2f25bed512adads

§1° e Incisos V1 e VIl do §2° do Art. 2 da InstrugSo Mormativa: O titular € o responsavel dnico pela
transformagdo, em resumo digital hash, dos trechos do programa de computador e demais dados
considerados suficientes pars identificacdo & caracterizacdo, que serdo motivo do registro. O titular
tera a inteira responsabilidade pela guarda da informagdo sigilosa definida no inciso 111, § 17, art. 3% da
Lei 8.508 de 18 de fevereiny de 1995,

Linguagem: PYTHOMN

Gampo de Aplicagio: SD08-ESPECIALIDADES MEDICAS (CARDIOLOGIA,
ENDOCRINCLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, GINECOLOGLA,
OFTALMOLOGIA, PSIQUIATRIA, PATOLOGIA, DERMATOLOGIA,
RADIOLOGIA, ETC: MEDICINA NAO-CONVENCIONAL:
NATUROPATICA, CASEIRA, ACUPUNTURA, DO-IN, ETC)

Tipo de Programa: TCO4 - PROCESSAMENTO DE IMAGEM

PETICIONAMENTO £t coficitacZo fui enviads pelo =i ici i j :
pelo sistema Peticionamente Eletronico em 18022022 as
ELETRONICO 18:35, Peticho 870220013807

Patipho ETOXNOIIE07, da LGONHIEE pig. 26
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Dados do Autor

Autor 1de 5

Maome:

CPF:
Macionalidade:
CQualificagdo Fisica:
Endarega:

Cidade:

Estado:

CEP:

Paiz:

Telefone:

Fane:

Autor 2 de 5

Mome:

CPF:
MNacionalidade:
CQualificagSo Fisica:
Enderegao:

Cidade:

Estado:

CEP:

Pais:

Telefone:

Fan:

Autor 3 de 5

MEWTON KARA JOSE JUNIOR
20408212870

Brasileira

Médico

RUA JARDIM IWONE 17

SAD PAULO

P

04104-005

BRASIL

(11) 553 Q0277

: newtonkarajri@ig.com.br

LILIAME SOUZA PEREIRA
052768718512

Brasileira

Médicao

rua marechal Floriano, 420
Salvador

BA

40110-010

BRASIL

(77) 289 555205

: med.liiane@gmail.com

PETICIONAMENTO o2 coiicitzc3o foi enviada pelo sistema Peticionaments Eletrdnics =m 18/02/2022 3=
ELETRON. =

o 18:35, Peticho 870220013807

Pistip e ETOCM00 38007 da |6/00 R, pag. 56
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Mome:

CPF:
Macionalidade:
CQualificagso Fisica:
: Quadra 708 sul, alameda 2, lote 22, Residencial Classic, apto 1203
Cidade:
Estado:
CEP:
Pais:
Telefone:

Fao:

Autor 4 de 5

Mome:

CPF:
MNacionalidade:
QualificagSo Fisica:
Endarega:

Cidade:

Estada:

CEP:

Pais:

Telefone:

Fax:

Autor 5 de 5

TAUANNI CANDIDO ALVES E SILVA
025653823100

Brasileira

Médico

bloco B

Falmas

TO

TT022-372

BRASIL

(34) 200 530383

: tauannig@gmail.com

RAFAEL SCHERER

BI3TIZTO252

Erasileira

Médica

Rua Guilherme Palumbo 87 Apto 801
Mavegantes

sC

B3370-378

BRASIL

(47) 888 052000

: rafaelscherer.stmi@gmail. com

FEHI'_"H]: IMAMENTO' =tz ccfizitzcdo foi 2nviads pelo sistema Peticionamento Eletrénico em 18/02/2022 as

o 18:35, Peticho 870220013807

Pistip e ETECM00 3007, da 1600 H0EE pag. 406
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Mame: CAMILA RIBEIRD KIOCH
CPF: 00573083083
Macionalidade: Brasileira
Qualificagso Fisica: Médico
Endere¢o: Av Santa Luzia 148 Apio 2502
Cidade: Salvador
Estado: BA
CEP: 40295-050
Pais: BRASIL
Telefone: (71) 881 335138
Fae:

Email: camilaoftalmologiad@gmail.com

Declaragdo de Veracidade - DV

MNome: DECLARA(;.&D_D E_VERACIDADE_ -_PF_-_RPC_-_W1-
Assinado. pdf

PETICIONAMENTO £t coficitacZo fui enviads pelo =i ici i j :
pelo sistema Peticionamente Eletronico em 18022022 as
ELETRONICO 18:35, Peticho 870220013807

Pistip e ETECM00 38007 de |6/00 R pag. 46
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DECLARACAO DE VERACIDADE - CLIENTE

Em atendimento & Instrugdo Mormativa em vigor eu, RAFAEL SCHERER, CPF:
933.782.702-68, declaro, para fins de direito, sob as penas da Lei e em atendimento
a0 art. 2° do Decreto n® 2.556°, de 20 de abril de 1998, gue as informagdes feitas no
formulario eletrdnico de programa de computador — e-Software, 580 verdadeiras e

auténticas.

Fico ciente afravés desse documento que a falsidade dessa declaragio configura
crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro e passivel de apuragdo na forma da Lei.

Ciente das responzabilidades pela declaragdo apresentada, firmo a presente.

DECAETO N° 2.556, DE 20 OE AERIL DE 1998
Art. 17 Os programas de computador podarda, & critdria do thular dos respectives direitcs, ser registrades no Instituta Nacanal

da Proprisdads Indwstral - INPL.
A—s5ina£gp:jigibalmente por RAFAEL

Art 2® 4 veracidade das informagfes de gus wrata o artign anterior sdc de ntira res =G

prejudicande evantuais direitas @ terceires nam acamstando qualguer rasponsabilida CPRF-933.782. 70258 .
Data: 16M272022 13:52:55 -03:00

2840919183E56796E

S——— o )

Pzt STOCCHO0N 3807, de | 6/00 002, phg. B/
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APENDICE V - Artigo Publicado

ISSN: 2230-9926

Available online at http://www.journalijdr.com

IJDR

International Journal of Development Research
Vol. 12, Issue, 02, pp. 53842-53845, February, 2022

https://doi.org/10.37118/ijdr.23938.02.2022

COMPUTER VISION CATARACT SCREENING EQUIPMENT: TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Rafael Scherer!, Camila KochlZand Newton Kara-Junior!

1University of Sao Paulo (USP), Sao Paulo, Brazil; 2Humberto Castro Lima Hospital, Salvador, Brazil

ARTICLE INFO ABSTRACT

Article History:

Received 27% November, 2021
Received in revised form

20™ December, 2021

Accepted 22 January, 2022
Published online 20® February, 2022

Key Words:

Ophthalmology; Cataract; Diagnosis;
Device; Medical Telescreening;
Teleophthalmology.

*Corresponding author: Rafael Scherer,

Difficulties in obtaining a diagnosis and treatment and financial and logistical problems are
identified as the leading causes of the high prevalence of blindness due to cataracts worldwide.
With the increasing availability of portable fundus cameras and slit-lamp adapters for smartphones,
cataract diagnosis can be enhanced in remote regions at a low cost using easy-to-handle devices.
The aim of this article is to describe a patent application for a device created to capture lens images
and classify cataracts automatically based on computer vision methods. The results are displayed
after rapid calculations using numerous cataract measurement-based parameters, such as average
color, standard color deviation, and comparison of color histograms. Future clinical validation
studies will be performed based on this description.

Copyright © 2022, Rafael Scherer et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction m any medium, provided the original work is properly cited.

Citation: Rafael Scherer, Camila Koch and Newton Kara-Junior. “Computer vision cataract screening equipment: technical specifications ”, International J

[ Journal of Development Research, 12, (02), 53842-53845.

INTRODUCTION

Difficulties in accessing diagnosis and treatment as well as financial
and logistical problems to screening surgical cases are the main
causes of the high prevalence of blindness due to cataracts worldwide.
(1) (2) Innovations in cataract diagnosis methods improve and
increase the coverage and reduce costs of the therapeutic process.

With age, nuclear fibers become more compact and consequently
opaque. Thus, the lens nucleus becomes less transparent and causes
poor vision and optical aberrations. Clinically, the nucleus changes
color from translucent to yellow to orange and eventually brown(3).
Most cataract screening methods are focused on functional findings,
as is the case of low visual acuity and low contrast vision. The
indication for surgery depends on specific exams performed by
ophthalmologists(4). The gold standard for slit-lamp grading of
cataracts is the Lens Opacities Classification System III (LOCS III)
developed in 1993. (5-7) The classification system employs 6 slit-
lamp photographs for nuclear color grading (NC) and nuclear opacity
(NO), and other systems are used for the classification of nonnuclear
cataracts (8). However, there is a consensus that interobserver biases
occur when using this classification. Several automated platforms for
diagnosing cataracts have already been created, such as the systems
developed by ANSARI et al. (1999)(9) and LIM et al. (2014)(10).
However, these platforms do not combine the characteristics that
determine its dissemination in public health policies aimed at this

problem. Given that cataracts primarily involves a condition that
results in a change in lens color, the purpose of this article is to
introduce a new device that is inexpensive and easy to handle and
transport to track cataracts with surgical indications through
photographic records under controlled lighting and focus conditions.

METHODS

Equipment Description: The Portable Device presented in this
research is the "Photo sensor for detecting cataracts with surgical
indication" with a patent application from the National Institute of
Industrial Property (INPI) under number BR 10 2017 023842 3. The
device consists of equipment that allows photography under
controlled lighting conditions and lens focus, provides automatic
markings of the pupillary region, measures parameters related to the
region's color and automatically analyzes these parameters. (Figure
1). The equipment includes the following components:

(1) WN STD Series Neutral White LED Lighting System with 1 Watt
power (11). One hundred lumens output at 120 degrees of dispersion.
Color temperature 3800-5.000 Kelvin. The lighting system is
positioned at 45 degrees to the detection system. In addition to 4
TSALG6200 infrared LEDs(12) with a wavelength of 940 nm, 160
milliwatts of power is delivered in 20 degrees of dispersion, emitting
72-200 mW/sr.
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(2) The detection system consists of a camera with a Sony IMX219
sensor(13) and 8 megapixels. The camera lacks an infrared filter but
has a Macro Lens with 20 diopters and a focal length of 5
centimeters.

(3) The processing system consists of a Raspberry pi 3 model B+(14)
minicomputer with 32 gigabytes of solid disk memory, 1 gigabyte of
RAM, and a Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4 GHz processor
embedded with a Raspberry Pi OS system (32-bit)/2021-01-11.

(4) Other peripheral components include batteries, infrared sensors,
protective covers, and change signaling systems with multicolor LED
RGB! (red, green, and blue).

Figure 1. Operating diagram of the portable device (left) and
photograph showing the grip (right)

Figure 2. Threshold example (right) applied over infrared
photograph of the human eye in grayscale (left) (25)

Use of the equipment: The camera must be positioned in front of the
eye to be examined (I) at a distance of approximately 5 centimeters
(II) in a low-light environment (III). If any one of the three
requirements is not fulfilled, the equipment signals through the
sequential blue blinking of the RGB LED. Once these requirements
are met, the equipment's Top Button is clicked. The system
sequentially captures an image with infrared LEDs lit only and
another image with a White LED lit only. After a few seconds, after
the analysis is performed by the minicomputer. The equipment
provides a signal of the results using the RGB LED as follows: red
color indicates cataracts, green indicates the absence of cataracts, and
blue color indicates that the system is not able to perform the analysis.
Once the result is delivered, the system is able to perform another
measurement. The photographic records and measurements are
automatically sent by e-mail when there is an internet connection via
Wi-Fi.

Method of analysis of the image obtained: The captured images are
analyzed using software developed using Python language, computer
vision and deep learning libraries called OpenCV® (IBM) and
TensorFlow® (Google), both of which use open source code. Initially,
through infrared image processing, the pupillary region is located
based the following method:

. The image is converted to grayscale;

2. Inacycle, a process called Threshold (Figure 3) is repeatedly
performed over the image, where the pixels above a certain
threshold appear entirely black, and the pixels below the
threshold appear white to highlight the pupillary region, where
more significant absorption of infrared radiation occurs. Once
this transformation occurs, the image is blurred to smooth all
the edges;

3. Using the image above, a search is performed to identify for
pixels that maintain some geographic and color relationship
with each other, find the image components, among which is
the pupillary region that is selected, and filter it from the
others based on its area characteristics (considered values
between 50 thousand and 10 thousand pixels), circularity
(considered a minimum value of 0.1), convexity (considered a
minimum value of 0.1) and inertia (considered a minimum
value of 0.5). Once an object with the aforementioned
characteristics is identified, the cycle of iterations on the
infrared image stops, and the pupillary region is marked;

4. The marking over the pupillary region identified in infrared
photography is transposed to sequential photography with
white light. These steps are performed one millisecond apart.
After this photograph is obtained, a third posterior infrared
photograph with white light serves as a control to determine
whether significant movement of the patient occurred between
the photographs, in which case the device disregards the
measurement and signals and indicates that it was not possible
to make a diagnosis;

5. When pupil location requirements are met, several
measurements are taken over this area using white light
photography, including average color (for red, green, and blue
components, plus an overall average) ranging from 0 to 255
by convention. Additionally, the standard deviation of the
overall average color and the linear correlation between the
color histograms of the photograph compared to a standard
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CAPTION:(1-A) Measurements obtained in a patient without
patient without cataracts; (1-C) Infrared photograph of a patient without cataracts. (2-A) Measurements obtained in a patient with cataracts; (2-
B) Markings in the pupil region in white LED photography in a patient with cataracts; (2-C) Infrared photograph of a patient with cataracts.

cataracts; (1-B) Markings in the pupil region in white LE:

D photography in a

Figure 3. Photographic record demonstrating the parameters measured by the equipment and the markings in
white light and infrared photography

support the trainng of physicians(15). lhe challenge 1s to reduce the
costs of the equipment that will capture the data and simplify its use
without reducing accuracy. In addition, a perennial platform should
be used that is not impacted by the constant change in components
and equipment specifications, thus avoiding deterioration in the
accuracy of technologies involving computer vision. In this article, a
low-cost device that is easy to handle and transport that obtains
photographic records for surgical cataract tracking was presented.
Teleophthalmology services currently work with data storage and
forwarding systems (RATHI) rather than overload specialists when
receiving exams in a block. In this sense, concerning the remote
diagnosis of cataracts, several initiatives seek to automate this process
or support the clinical decision to accelerate it(16). In China, several
technologies using deep learning were conceived based on an
extensive database of slit-lamp photographs or even through
photographs on smartphones collected from the service health
network to provide a national cataract screening program. In this
context, Wu et al. (2019)(17) trained a convolutional neural network
based on an architecture called ResNet (with good performance in
various segments of science for image classification). After training
with 37,638 images, the area under the ROC curve was more
significant than 91% for the diagnosis of cataracts in need of
reference. Moreover, a preliminary study with 40,000 eye images and
1,000 referable cataracts detected was conducted in 65 Chinese
community hospitals(18).

Zhang et al. (2019)(19) used fundus imaging to classify cataracts
using the same technique as ResNet and transfer learning. An average
accuracy of 92.66% was achieved in the classification of cataracts
into six distinct groups. However, there was a limitation on accuracy
for measurements on poor-quality images. Ting et al. (2019)(16)
highlight the importance of these autonomous technologies in the
home screening of patients with cataracts. This method can be
performed by family members, and the information can be used to
refer individuals for specialized services. All these technologies are
relevant because 70.5 million cases of blindness were projected to
occur by 2020 due to cataracts globally (20).

In 2021(21), Ting et al. assessed 13 other studies on computer vision
and cataracts in a literature review. None of these studies validated
the technologies prospectively versus clinical outcomes. In addition,
they highlight that more efforts have been applied in posterior
segment pathologies. Other types of equipment with a similar
proposal have already been created, such as the patent application
registered under the number WO2011091804A1(22), which proposes
to analyze cataracts through the amount of light reflected by the lens
as a single parameter. In addition, patent number US9456926B2(23),
which uses intraoperative cataract optical coherence tomography, and
a cataract grading system through the Pentacam System, patent
number CA2596560A1(24), have also been developed. The
equipment reported in this article is distinguished because it uses a
camera without an infrared filter for measurements. Several
parameters in addition to the amount of reflected light are measured.
One goal of the device was to optimize its portability in addition to
the simplicity by which its results are displayed. Therefore, the
proposed device can be used even by those with a minimum level of
education in remote regions as a screening method before specialized
ophthalmological evaluation. However, further validation studies in
specific subgroups are needed. To validate the device, photos will be
compared to the medical examination results based on a slit-lamp
using LOCS III classification.

Potential Pitfalls and Troubleshooting: The equipment may present
difficulties in characterizing posterior subcapsular cataracts due to the
inclination of its illumination.

Cataracta Rubra and Cataracta Nigra may also be misdiagnosed due
to their degree of absorption of white light.

The equipment may incorrectly diagnose pseudophakic posterior
capsule opacities.

These biases are resolved by the equipment automatically sending the
collected images to a medical reviewer. Moreover, machine learning
solutions will be available as the database grows.
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APENDICE V- Rol de dados considerando o diagndstico médico com base no LOCS lll e
o valor do parametro cor média para cada dado da coleta.

Escala de Opacificacdo Exame nalLampadade

Identificador Grupo . T
: do Nucleo do Cristalino fenda pelo
dalmagem  daPesquisa pelo Dispositivo Portatil oftalmologista
Outras
0 condicdes 61,92 Pseudofacia

oftalmoldgicas

Grupo de Catarata clinicamente
1 Catarata 78,16 .
significante
Nuclear
Problemas na
captura por
2 dificuldades na - Imagem excluida
dilatacdo
pupilar
3 Grupo Controle 49,14 Cristalino transparente
Grupo de -
4 Catarata 85,55 Catargta (.:I.lnlcamente
significante
Nuclear
Grupo de -
5 Catarata 8173 Catarata clinicamente
Nuclear g
Outras
6 condicbes 61,96 Pseudofacia
oftalmologicas
Grupo de Catarata clinicamente
7 Catarata 70,34 significante +
Nuclear Opacidade de Cornea
8 Grupo Controle 50,59 Cristalino transparente
Grupo de -
9 Catarata 12039 Catarata clinicamente
Nuclear g
Grupo de « ”
Catarata Rubra” LOCS
10 Catarata 37,83 Il NC6/NO6
Nuclear
Grupo de « »
11 Catarata 26,72 Catarlﬁtf\ll g g/?\%GLOCS
Nuclear

12 Grupo Controle 61,51 Cristalino transparente
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Grupo Controle

Outras
condicbes
oftalmologicas

Outras
condicdes
oftalmoldgicas

Grupo Controle
Grupo Controle

Outras
condicbes
oftalmoldgicas

Outras
condicdes
oftalmoldgicas

Outras
condicbes
oftalmologicas

Grupo de
Catarata
Nuclear

Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle

Grupo de
Catarata
Nuclear

Grupo Controle
Grupo Controle

Grupo de
Catarata
Nuclear

Grupo Controle
Grupo Controle

Grupo Controle

64

37,81

65,45

41,48

16,16
58,21

112,64

77,79

66,38

80,39

62,41
60,26
40,34

84,4

4,77
3,2

80,97

35,87
43,99
46,24

Cristalino transparente

Pseudofacia

Pseudofacia

Cristalino transparente

Cristalino transparente

Opacidade de Cornea

Opacidade de Cérnea “

Pterigio Nasal Grau Il

Catarata clinicamente
significante

Cristalino transparente
Cristalino transparente

Cristalino transparente

Catarata clinicamente
significante

Cristalino transparente

Cristalino transparente

Catarata clinicamente
significante

Cristalino transparente
Cristalino transparente

Cristalino transparente
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle

Outras
condicbes
oftalmologicas

Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle
Grupo Controle

Grupo de
Catarata
Nuclear

Grupo Controle

65

12,65
53,02
58,28
61,67
33,52
88,04
45,2
54,11

76,4

37,51
28,26
16,97
50,33
20,05
33,38
28,29

71,49

57,63

Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente

Cristalino transparente

Pterigio Nasal Grau IV

Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente
Cristalino transparente

Cristalino transparente

Catarata clinicamente
significante

Cristalino transparente

*Nesta andlise qualquer catarata nuclear maior ou igual a NC1 ou NO1 pelo LOCSIII
foi considerada clinicamente significante, tendo em vista que qualquer aumento
nestes parametros no LOCS IIl demonstra correlacdo com alteragcdes em indices de
auto percepcdo visual, energia utilizada na facoemulsificagdo, e mesmo taxa de
complicacdes cirtirgicas (WAN et al, 2020**; BENCIC et al, 2005°°, DAVISON et al,

2003%).



