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RESUMO 
 

 

 



 
 

Matilde INE. Entendendo a interação entre esforço muscular respiratório e a ventilação 

proporcional assistida plus (PAV+) em um simulador mecânico [tese]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

 

OBJETIVO: Avaliar como se comporta a interação de diferentes intensidades de esforço (-3, 

-7 e -11 cmH2O) e amplitudes de esforço inspiratório (demora de 5%, 10% e 15%) no modo 

ventilatório PAV+, acoplado a um simulador mecânico (complacência de 100 mL/cmH2O e 

resistência de 10 cmH2O/L/seg), analisando as variáveis respostas tempo inspiratório (Tinsp), 

volume corrente expiratório (VCexp), pico de fluxo inspiratório e pressão de pico inspiratório 

(Ppico). Verificar a diferença de comportamento do modo PAV+ com o modo PSV utilizando 

as mesmas combinações de esforço e as mesmas variáveis respostas. METODOLOGIA: Foi 

acoplado o simulador ao respirador mecânico e iniciado o experimento com o registro 

sequencial (script) de três diferentes intensidades de esforço (-3, -7 e -11 cmH2O) e três 

diferentes amplitudes de esforço (demora de 5%, 15% e 20%) pré-programados no software do 

simulador ASL5000, totalizando 9 combinações de esforço inspiratório. Para cada uma das 19 

%Apoio e 16 valores de PSV foram combinadas as intensidades e amplitudes de esforço. As 

variáveis respostas foram coletadas do software ASL5000_SW. RESULTADOS: No modo 

PAV+, foi encontrada variação significativa na comparação da intensidade de esforço, da 

amplitude de esforço e da %Apoio, com valores ascendentes das variáveis respostas na 

combinação dos três fatores e individualmente. A intensidade de esforço se sobressaiu à 

amplitude de esforço na mudança das variáveis, e seu aumento foi amplificado com as 

mudanças das %Apoio. Observamos aumento do VCexp com o uso de uma maior amplitude 

de esforço, esta variação promoveu elevação da Ppico em %Apoio medianas a altas e dentro de 

valores seguros. No modo PSV, foi encontrado esforços perdidos nas combinações com a 

intensidade de esforço de -3 cmH2O, a partir da PSV de 6 cmH2O, e na intensidade de -7 

cmH2O, a partir da PSV de 17 cmH2O. Nas situações de esforços não detectados houve aumento 

do VCexp e do Tinsp com o uso de uma menor intensidade de esforço. As mudanças das 

variáveis respostas parecem estar mais relacionadas à mudança da PSV do que com a 

intensidade ou amplitude de esforço. CONCLUSÃO: A PAV+ respondeu prontamente às 

variações de intensidade, amplitude de esforço e %Apoio, com respostas equivalentes das 

variáveis respostas. Foi possível elevar o VCexp com o uso de uma maior amplitude de esforço, 

mantendo a Ppico em valores seguros de uso clínico. A resposta das variáveis estudadas na 

PSV, frente às variações de esforço, não oscilou de forma esforço-dependente como ocorreu na 



 
 

PAV+. A PAV+ parece proporcionar uma assistência ventilatória adequada à variabilidade 

inspiratória normal de cada paciente.  

Descritores: Respiração artificial; Suporte ventilatório interativo; Medidas de volume 

pulmonar; Unidades de terapia intensiva; Músculos respiratórios; Mecânica respiratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 
 

Matilde INE. Understanding the interaction between respiratory muscle effort and assisted 

proportional ventilation plus in a mechanical simulator [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

OBJECTIVE: To evaluate how the interaction between different inspiratory effort (-3, -7 and 

-11 cmH2O) and inspiratory delay (5%, 10% and 15%) behaves in the PAV+ ventilation mode 

coupled to a mechanical simulator (compliance of 100 mL/cmH2O and resistance of 10 

cmH2O/L/sec), analyzing the response variables inspiratory time (IT), expiratory tidal volume 

(ETV), peak inspiratory flow (PIF) and peak pressure (PP). Check the difference in behavior 

between the PAV+ mode and the PSV mode using the same effort combinations and the same 

response variables. METHODOLOGY: The simulator was coupled to the mechanical 

respirator and the experiment started with the sequential recording (script) of three different 

inspiratory effort (-3, -7, -11 cmH2O) and three different delays (5%, 15% and 20%) pre-

programmed in the ASL5000 simulator software, totaling 9 combinations of inspiratories 

efforts. For each of the 19 leves of assist and 16 PSV values, the effort and delay were 

combined. Response variables were collected from the ASL5000_SW software. RESULTS: In 

PAV+ mode, a significant variation was found in the comparison of inspiratory effort, delay 

and levels of assist, with ascending values of the response variables in the combination of the 

three factors and separately. The effort out over delay in the variation of variables, and its 

increase was amplified with changes in the levels of assist. We observed an increase in ETV 

with the use of a greater inspiratory delay, and the increase of PP with inspiratory delay occurred 

mainly from medians e highers level of assist (remained within safe values). In PSV mode, lost 

effort was found in combinations with the effort of -3 cmH2O, from the PSV of 6 cmH2O, and 

in the effort of -7 cmH2O, from the PSV of 17 cmH2O. In these situations of undetected efforts, 

there was an increase in ETV and IT with the use of a lower effort. The change in the response 

variables was more related to the change in PSV than to the inspiratory effort and delay. 

CONCLUSION: PAV+ responded promptly to variations in effort and delay, with a 

proportional increase in terms of response variables. It was possible to increase the ETV with 

the use of a greater inspiratory delay, keeping the PP at safe values for clinical use. The response 

of the variables studied in PSV, in the face of variations in effort, did not fluctuate in an effort-

dependent manner, as occurred in PAV+. PAV+ seems to provide adequate ventilatory 

assistance with the normal inpiratory variability of each patient. 

Descriptors: Respiration artificial; Interactive ventilatory support; Lung volume 

measurements; Intensive care units; Respiratory muscles; Respiratory mechanics. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Assincronias 

A ventilação mecânica (VM) é um procedimento frequentemente utilizado nas Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI) e promove manutenção da vida dos pacientes que a necessitam. 

Dentre seus objetivos estão: manter as trocas gasosas em níveis adequados e reduzir o trabalho 

respiratório até que o motivo que resultou na indicação da VM esteja resolvido ou compensado 

1.  

Assincronias são comuns durante a ventilação mecânica (VM), podendo ocorrer em 

todos os modos, assistidos ou controlados, quando o ventilador está mal ajustado ao paciente 2, 

3. Para se evitar tais assincronias, deve-se buscar sempre a melhor interação paciente-ventilador 

através de um acoplamento entre o esforço inspiratório e o disparo do aparelho, entre a demanda 

ventilatória e as ofertas de fluxo e volume corrente (VC), e entre o momento de interrupção da 

inspiração do paciente e a ciclagem do aparelho 4, 5. A identificação das assíncronas através da 

análise das curvas de pressão, fluxo e volume são, muitas vezes, de difícil detecção pois podem 

variar com alterações sutis e requerem uma monitorização refinada, por vezes invasivas 6.  

É possível encontrar uma ampla frequência de assincronias na literatura, podendo 

variar de 10 a 100% dos pacientes sob VM em algum período sob o qual está submetido à 

ventilação. Fatores como número e duração das observações, métodos de detecção, população 

estudada e definição ou tipos de assincronias podem influenciar na precisão das análises 7. A 

fim de quantificar esse fenômeno foi proposto o Índice de Assincronias (IA), que é definido 

como a porcentagem de ciclos respiratórios com assincronias em relação a todos os ciclos 

respiratórios (incluindo os esforços não detectados pelo ventilador ou esforços perdidos) 8, 9. 

Estudos mostram que um IA maior 10% está relacionado com o prolongamento do tempo de 

VM, aumento do risco de traqueostomia, pior prognóstico clínico, aumento do tempo de 

internação na UTI ou hospitalar e maior taxa de mortalidade 8,9. A literatura também relata a 

existência de Clusters, que seriam definidos como curtos períodos de tempo com uma alta 

frequencia de assincronias 8-11.  

As assincronias podem ser divididas em: assincronias de fluxo, de disparo e de 

ciclagem. As assincronias de disparo são as mais frequentes na VM e podem ser chamadas de: 

disparo ineficaz ou esforço perdido, quando o esforço do paciente é ineficaz para iniciar um 

ciclo respiratório; autodisparo, quando o ciclo respiratório se inicia sem esforço inspiratório do 
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paciente; ou duplo disparo, quando o esforço do paciente persiste após o término do tempo 

inspiratório do ventilador gerando um segundo ciclo respiratório 12. Já as assincronias de fluxo, 

por sua vez, podem ser detectadas durante a fase inspiratória do ciclo respiratório, sendo o fluxo 

inspiratório inferior à necessidade e esforço do paciente (fluxo insuficiente) ou maior que o 

desejado pelo paciente (fluxo excessivo). E por fim, as assincronias de ciclagem ocorrem na 

transição da fase inspiratória para a fase expiratória, sendo o tempo inspiratório do ventilador 

inferior ao tempo inspiratório do paciente, chamada de ciclagem precoce, ou superior ao tempo 

inspiratório do paciente, intitulada ciclagem tardia 13.  

Independente do motivo que levou o paciente a necessitar de VM, quanto maior a 

gravidade clínica do paciente maior é a ocorrência de assincronias, sobretudo nas fases iniciais 

do suporte ventilatório 5. Algumas condições podem aumentar a demanda respiratória como 

sepse, acidose, dor e ansiedade, dificultando o acoplamento paciente-ventilador de forma ideal 

e necessitando do uso de sedação/analgesia para estabilização do quadro 14. Vários fatores 

podem influenciar a interação paciente-ventilador e contribuir para o desenvolvimento das 

assincronias, e esses fatores podem estar relacionados ao ventilador, ao paciente ou a interface 

entre os dois 15. A otimização dos parâmetros ventilatórios, o ajuste do nível de suporte e o 

ajuste do tempo inspiratório podem diminuir o IA sem aumentar o trabalho dos músculos 

respiratórios em paciente sob VM 16. 

 

1.2 Modos ventilatórios proporcionais 

Existem modos ventilatórios projetados para ajustar a pressão inspiratória 

proporcionalmente à demanda inspiratória do paciente e são conhecidos como modos 

proporcionais. Entre eles está a assistência ventilatória ajustada neuralmente (NAVA), que foi 

projetada para melhorar a interação paciente-ventilador. O NAVA é controlado pela mudança 

de atividade elétrica do diafragma (EAdi), obtida através da colocação de uma sonda 

nasogástrica equipada com eletrodos de eletroneuromiografia (EMG) 17.  

Outro modo de ventilação proporcional criado para melhor atender a demanda 

inspiratória do paciente é a Ventilação Proporcional Assistida (PAV), que é uma ventilação que 

oferece uma ajuda proporcional ao esforço do paciente. Entretanto os cálculos necessários para 

isso não eram inicialmente realizados de forma automática, dificultando o contínuo ajuste na 

ocorrência de alguma mudança clínica 18. A ventilação proporcional assistida plus (PAV+) foi 

projetada como um modo ventilatório no qual o aparelho oferece assistência proporcional e 
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instantânea, ou seja, o ventilador amplifica os esforços inspiratórios do paciente e possibilita 

que os parâmetros ventilatórios sejam controlados automaticamente 19. Uma revisão sistemática 

e metanálise publicada em 2018 buscou estudos que analisavam o NAVA e a PAV+ quanto a 

redução da falha no desmame e a diminuição da duração da VM, as quais ficaram mais 

evidentes apenas com a PAV+ 20. O modo PAV+ é considerado o modo ventilatório mais 

fisiológico por três motivos: devolve o controle da ventilação ao centro respiratório do paciente, 

possibilita um nível ótimo de trabalho através da ajuda necessária e não necessita de intervenção 

invasiva adicional (como a passagem de um cateter esofágico, no caso do NAVA) 19-21. Para 

que ocorra o funcionamento adequado do modo, o ventilador necessita estimar o esforço 

muscular do paciente, este esforço é definido pela pressão muscular inspiratória (Pmus) na 

equação do movimento: 

Pmus = (FI × RTE) + (FI × RP) + (VC × EP) + PEEPt 

 

A equação do movimento corresponde aos componentes do sistema respiratório: o 

componente resistivo e o componente elástico. Na equação apresentada acima, FI é o fluxo 

inspiratório, RTE é a resistência do tubo endotraqueal ou da traqueostomia, RP é a resistência 

do sistema respiratório, VC é o volume corrente, e EP é a elastância do sistema respiratório 

(inverso da complacência). A cada 5 ms a PAV+ compensa automaticamente a resistência do 

tubo, e mede o fluxo inspiratório e o VC (sendo este, a integral do fluxo pelo tempo). Entretanto 

ainda é necessário descobrir o valor do RP e EP, e assim possuir todos os dados para a obtenção 

da Pmus. Para isso o ventilador realiza pausas inspiratórias através de microplatôs com duração 

de 300 ms. Essas pausas ocorrem de forma automática e aleatória a cada 4 a 10 incursões 

respiratórias. A partir do momento que o ventilador conhece todas as variáveis da equação, ele 

terá o valor da Pmus e conhecera o esforço realizado pelo paciente. Conhecendo todas as 

variáveis, o ventilador consegue oferecer a porcentagem de apoio (%Apoio), que é uma divisão 

do trabalho respiratório entre o paciente e o ventilador. Esse ajuste vai de 5% a 95% e para 

saber se o ajuste da %Apoio está adequado, a PAV+ oferece uma barra gráfica onde é possível 

monitorar o trabalho respiratório (WOB) (Figura B.1) de forma ilustrativa 20-22. 
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Figura B.1 - Barra gráfica de WOB na PAV+. Onde WOBpt é o trabalho do paciente o WOBtot 

é o trabalho do ventilador. 
 

 

O objetivo terapêutico é manter WOBpt (trabalho do paciente) entre 0,3 e 0,7 J/L, 

sendo este um nível ótimo de trabalho. Pois abaixo de 0,3 J/L, significa muita ajuda por parte 

do ventilador e acima de 0,7 J/L, o paciente está trabalhando acima da sua capacidade 21. A 

monitoração contínua da resistência e da complacência pulmonar ajuda a acompanhar a 

progressão da doença e a identificar em tempo real as complicações eventuais. Como a pressão, 

o fluxo e o volume são agora definidos pelo centro respiratório, os parâmetros ajustados no 

ventilador no modo PAV+ são: %Apoio, disparo (fluxo ou pressão), ciclagem (fluxo), fração 

inspirada de oxigênio (FiO2), Pressão positiva expiratória (PEEP), diâmetro e tipo do tubo 

orotraqueal ou traqueostomia e limites de pressão e volume (Figura B.2). 

 
 

 
Figura B.2 - Parâmetros ajustados pela PAV+, onde %Supp corresponde ao 

%Apoio. 
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Quando comparado com a Pressão de Suporte (PSV), o modo PAV+ aumenta as 

chances de o paciente permanecer em modos espontâneos, reduzindo consideravelmente o 

tempo de VM 20, 22. Estudos experimentais com pulmão mecânico mostraram que a PAV+ é 

capaz de detectar alterações de resistência, de complacência e da demanda ventilatória, 

conseguindo compensá-los de maneira dinâmica e fisiológica. Os mesmos estudos também 

evidenciaram que níveis de 25-80 de %Apoio correspondem a valores pressóricos de 5-25 

cmH2O e VC de 3,5-8,0 ml/kg 23-25. Diversos estudos mostram que desde que o nível de 

assistência seja superior a 20% a PAV+ fornece uma estimativa confiável da pressão de recuo 

elástico passivo e corresponde, independente do impulso respiratório, a valores reais e precisos 

da Complacência estática (Cst) e driving pressure 26-29. 

De acordo com Vasconcelos e colaboradores, a PAV+ oferece menores valores de VC, 

melhor sincronia e menor tempo de disparo após o estímulo inspiratório, comparado ao PSV 30. 

Outro estudo, que avaliou a PAV+ em humanos, demonstrou que %Apoio entre 50 e 65 

correspondem com segurança a uma PSV menor ou igual a 15 cmH2O 31. Giannouli et al., em 

1999 observaram que valores mínimos da PAV+ e PSV não se divergem entre si, no entanto 

conforme o nível de suporte em ambos os modos aumentavam, a assincronia também 

aumentava. A ventilação em PSV proporciona maior aprisionamento de ar em configurações 

máximas, impedindo o disparo normal e causando esforços perdidos 32. O acionamento ineficaz 

é a assincronia mais frequente durante a ventilação com PSV  2 e está associado a um pior 

desfecho 33. A hiperinsuflação dinâmica é o principal mecanismo fisiopatológico subjacente à 

sua ocorrência e pode surgir ao se aumentar o nível de apoio da PSV, portanto esse evento é 

considerado como um sinal de excesso de assistência 34. Na PAV+ a assistência é diretamente 

proporcional ao esforço inspiratório do paciente, logo é viável ajustar o ganho para manter o 

esforço dentro de uma faixa desejável e evitar teoricamente a supra ou sub-assistência. Além 

de ter pouca influência sobre a driving pressure e o Tinsp do ventilador, o que limita fortemente 

a ocorrência de hiperinsuflação dinâmica e, assim, de esforço ineficaz 34, 35. Porém a PAV+, 

assim como outras formas convencionais de ventilação, não consegue compensar nem superar 

os efeitos da PEEP intrínseca (PEEPi) 36. 

Beloncle et al. 37, em 2016 utilizou um modelo de pulmão ativo com diferentes 

mecânicas respiratórias para analisar se a Pressão inspiratória (Paw) fornecida pelo ventilador 

e o WOB calculado pela PAV+ eram precisos. Para isso eles obtiveram a Paw teórica através 

da equação do movimento e o WOB exibido pelo ventilador, e compararam com o WOB 

medido a partir de um diagrama de Campbell. Eles relataram que a assistência prestada pela 
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PAV+ segue com uma subassistência de 25% do WOBtot (mais comum entre a %Apoio 40 a 

80) 37-39. Além disso, a PEEPi ou auto-peep pode ser um fator importante que contribui para a 

imprecisão de PAV +. Para evitar aumento da subassistência os autores indicaram uma titulação 

de PEEP cuidadosa, pois mesmo uma PEEPi leve, em torno de 4 cmH2O, já é capaz de gerar 

uma subassistência de até 40%. Durante o disparo, o paciente exerce uma Pmus sem nenhuma 

assistência fornecida pela PAV+, promovendo um atraso na pressurização do ventilador e uma 

redução do tempo inspiratório neural 37. Porém, como já sinalizado este disparo é comum em 

todos os modos de ventilação (exceto no NAVA) e um aumento adicional no atraso do disparo 

decorrente da PEEPi leva a uma maior elevação do tempo inspiratório do ventilador e uma 

maior subassistência 40.  

Uma revisão sistemática e meta-análise afirmou que a PAV + pode ser usada como 

uma estratégia inicial em pacientes com insuficiência respiratória aguda, além de promover 

melhor qualidade de sono em pacientes em VM e um mais adequado desmame ventilatório.  O 

mesmo estudo sugere que as evidências atuais não suportam o uso da PAV+ em pacientes 

graves e que a heterogeneidade da literatura sugere que mais estudos sobre o assunto devam ser 

realizados 41. 

 

1.3 Esforço muscular na PAV+ 

Visto as especificações da PAV+ e algumas particulariedades desse modo ventilatório, 

é importante definir o que é esforço muscular inspiratório e como essa atividade pode ser 

interpretada pelos diferentes modos de ventilação. De Vries et al., em 2018, definiram o esforço 

muscular respiratório como sendo qualquer atividade dos músculos inpiratórios que consome 

energia e que visa estimular a respiração 42. O esforço respiratório é rigidamente controlado 

para atender às demandas respiratórias do organismo, sendo que o desequilíbrio entre o esforço 

e estas demandas pode levar a uma insuficiência respiratória. A VM deve aliviar o WOB do 

paciente, possibilitando o equilíbrio entre a carga e a capacidade respiratória. Na ventilação 

mecânica assistida, o WOB é compartilhado pelo paciente e pelo ventilador 42. 

A inspiração é impulsionada principalmente pelo diafragma, o encurtamento das fibras 

musculares deste musculo aumenta o tamanho da caixa torácica (levando a queda da Pressão 

pleural - Ppl) e comprime a cavidade abdominal (com aumento da Pressão abdominal - Pab) 43. 

A queda na Ppl irá gerar um gradiente de pressão sobre os pulmões, a pressão transpulmonar 

(Ptransp), podendo ser calculada subtraindo Ppl da pressão de abertura das vias aéreas (Pao) 44. 
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Ptransp (cmH2O) = Pao (cmH2O) - Ppl (cmH2O) 

A musculatura respiratória acessória pode ser recrutada quando a carga respiratória é 

elevada. Assim como o diafragma, a contração desses músculos expande o tórax e diminui a 

Ppl, promovendo um aumento na Ptransp e subsequente insuflação dos pulmões 45. Na PAV+ 

o disparo acontece da mesma forma que nos modos tradicionais de ventilação assistida, assim, 

o ventilador detecta o esforço muscular e fornece a assistência de acordo com o valor pré-

estabelecido. A PAV+ calcula a pressão total (Ptotal) fornecida ao sistema respiratório e obtém 

a porcentagem da pressão total a ser administrada. A Ptotal é e soma da Pressão inspiratória 

(Paw) e a Pmus gerada pelo esforço do paciente.  

Ptotal = Paw + Pmus  

Nessa equação, a pressão necessária para gerar um volume de ar dentro dos pulmões 

é determinada pelas forças resistivas e elásticas do sistema respiratório 22, 46-49. A Paw é, 

portanto, uma fração da Ptotal e proporcional ao Pmus durante o ciclo inspiratório. O ganho 

indica a porcentagem de alívio do trabalho do músculo respiratório, que será definido através 

da %Apoio pré-determidada pelo profissional responsável pelo ajuste do ventilador mecânico. 

Ou seja: 

Paw/Pmus=%Apoio / (100% x %Apoio) 49  

A principal diferença fisiológica da PSV com os modos proporcionais pode ser 

explicada pela relação entre a Pmus e o VC fornecido pelo ventilador. Numa respiração não 

assistida, o aumento gradual da Pmus promove o aumento gradual e linear do VC (assumindo 

um equilíbrio entre Pmus e Pressão arterial de dióxido de carbono – PaCO2). Essa inclinação 

representa a eficiência dos músculos respiratórios 47. Porém na PSV, o VC é consequência da 

pressão pré-estabelecida e pode ser entregue com esforço mínimo (esse volume, em geral, varia 

de acordo com o valor de PSV e a complacência do sistema respiratório) 22, 48-51. A presença 

deste "volume corrente basal" pode sugerir de forma errônea que o paciente respira de forma 

espontânea e eficaz, enquanto ele unicamente aciona o ventilador e relaxa os músculos 

inspiratórios, o que leva o ventilador a uma assistência excessiva 49. Na ventilação com alvo de 
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pressão, o trabalho do ventilador ou a pressão aplicada deve ser independente da Pmus. Ou seja, 

durante uma respiração específica, uma pressão constante deve ser aplicada às vias aéreas 

durante a inspiração, não importando o esforço ou a Pmus gerado pelo paciente 50. Já na PAV+ 

existe uma relação direta entre a Pmus e a pressão gerada pelo ventilador. O esforço do paciente 

aumenta da mesma forma que a pressão aplicada pelo ventilador aumenta. Do mesmo modo, 

conforme o esforço do paciente diminui a pressão aplicada pelo ventilador diminui 17, 51, 52. Isso 

demonstra que o paciente tem total controle sobre seu padrão ventilatório e o ventilador somente 

responde a sua demanda, e assim o VC e a frequência respiratória (FR) podem variar 

consideravelmente de respiração a respiração, respeitando a variabilidade ventilatória normal 

de cada indivíduo 49-52. Em geral durante a ventilação invasiva, a mudança da PSV para a PAV+ 

resulta em menor VC, FR mais rápida, menor Pressão de pico inspiratório (Ppico) nas vias 

aéreas e menor pressão média nas vias aéreas, sem alterações significativas nas trocas gasosas 

ou na hemodinâmica 27, 36, 38, 52. 

 

1.4 Intensidade e amplitude de esforço inspiratório 

Embora a VM seja uma ferramenta crucial para diminuir o esforço respiratório, a 

fraqueza diafragmática pode desenvolver-se rapidamente com a inatividade diafragmática 53, 54. 

Porém o esforço inspiratório espontâneo vigoroso pode levar a lesão pulmonar autoinfligida 

pelo paciente (P-sili) e lesão do diafragma (miotrauma) 32. Essas lesões levam a ventilação 

prolongada, desmame difícil e aumento da morbidade/mortalidade 55-57. A respiração 

espontânea segura apresenta um desafio complexo, pois se deve objetivar a redução do VC e 

da Ptransp para se evitar a P-sili, enquanto também se mantém um nível adequado de esforço 

respiratório a fim de se evitar a atrofia diafragmática. Manter o esforço respiratório adequado 

pode ser essencial para preservar a função do diafragma e, dessa forma, monitorar o esforço 

respiratório durante a VM deve ser uma preocupação clínica constante 58. Assim, o correto 

monitoramento respiratório é fundamental 32. 

Na PAV+ é expressa a percentagem da pressão total assistida (ou seja, o ganho ou a 

%Apoio) de acordo com a Pmus realizada pelo paciente 39. Os níveis ideais de Pmus do paciente 

durante a VM assistida são incertos, dados sugerem que valores de Pmus semelhantes aos de 

indivíduos saudáveis respirando em repouso são adequados e podem prevenir a atrofia do 

diafragma (mantendo de 5 a 10 cmH2O) 39, 59. De Vries et al, em 2022 60 definiram que manter 

a Pressão transdiafragmática (Pdi) média entre 3 e 12 cmH2O é seguro para manter uma 
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ventilação protetora pulmonar. O limite inferior (3 cmH2O) foi selecionada para ocorrer a 

diferenciação de forma confiável das oscilações cardíacas, e o limite superior (12 cmH2O) foi 

baseado na faixa superior de oscilações da Pressão esofágica (Pes) em indivíduos saudáveis 60-

62.  

Os profissionais podem utilizar o exame físico para avaliar o esforço respiratório na 

prática clínica. Por exemplo, o recrutamento dos músculos acessórios é um sinal de aumento da 

carga de trabalho respiratório 63, assim como o movimento interno do abdome durante a 

inspiração (respiração paradoxal) significa que os músculos acessórios exercem mais força do 

que o diafragma, o que é frequentemente interpretado como um sinal de fadiga diafragmática 

iminente 42. No entanto, esses padrões respiratórios não permitem uma avaliação quantitativa 

do esforço respiratório 64 . Analisar as formas da onda de pressão e fluxo exibidas no ventilador 

são inadequadas e insuficientes para avaliar o esforço respiratório durante a VM parcialmente 

apoiada, pois não conseguem distinguir adequadamente entre o esforço respiratório do paciente 

e o trabalho do ventilador 42. É difícil avaliar a atividade muscular respiratória durante a VM 

sem técnicas diagnósticas específicas. 

A utilização de um cateter esofágico com balão esofágico e gástrico (balão duplo) pode 

ser usado para quantificar especificamente a pressão gerada pelo diafragma (Pdi) através da 

monitorização da Pes e da pressão gástrica (Pga), e assim monitorar a interação paciente-

ventilador estimando a Pmus. O diafragma é responsável de 60 a 70% do VC das respirações 

normais, desse modo esse método reproduz de forma representativa a força da musculatura 

inspiratória global 65. Esta técnica é utilizada principalmente em pesquisas e não rotineiramente 

na prática clínica 32, porém a titulação do suporte inspiratório guiado pela Pdi pode aumentar o 

tempo em que os pacientes mantem o esforço diafragmático dentro de uma faixa predefinida de 

proteção sem comprometer a ventilação protetora pulmonar 62. 

A medida padrão ouro para avaliação do esforço respiratório é o Produto pressão x 

tempo (PTP) através da análise da Pes e do VC. O PTP está intimamente correlacionado com o 

gasto de energia da musculatura inspiratória 66 e é comumente relatado durante um intervalo de 

1 minuto de monitorização. Como o PTP é sensível a frequência e a duração das contrações, 

esta avaliação possui boa correlação com o consumo energético durante uma ampla sequência 

de cargas inspiratórias 67. O PTP possui validade quanto ao esforço incapaz de disparar o VM 

(esforços perdidos), sendo especialmente relevante em pacientes de UTI com baixa interação 

com o ventilador 68. Valores de PTP entre 50 e 100 cmH2O/s/min refletem o consumo adequado 

de oxigênio e o esforço inspiratório aceitável 49, 69. 
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As medidas descritas acima podem ser difíceis de obter e interpretar, em decorrência 

de sua complexidade, especificidade e necessidade de invasão. Recentemente, eletromiografia 

do diafragma e o ultrassom (USG) tornaram-se cada vez mais populares para avaliar o esforço 

respiratório em pesquisas e cuidados clínicos 70, 71. A utilização do USG é um método não 

invasivo, livre de irradiação e pode ser utilizado várias vezes em um curto espaço de tempo. O 

método visa observar a mobilidade da cúpula diafragmática e a espessura diafragmática, porém 

é um método operador-dependente e pode oferecer dificuldades em situações de curativos na 

parede torácica e/ou nos pacientes obesos 65, 72. Já o controle neural do esforço respiratório, 

através das medidas eletroneuromiográficas, possui forte associação com as demandas 

respiratórias do organismo. Os eletrodos de superfície têm sido usados para medir a atividade 

do diafragma, músculos respiratórios acessórios e músculos expiratórios, porém a qualidade 

das gravações pode ser prejudicada por atividades cruzadas de músculos adjacentes e outros 

fatores como gordura, edema e artefatos de movimento 42. Os parâmetros derivados do EAdi 

através do cateter esofágico com eletrodos não são necessariamente uma medida direta do 

esforço respiratório, pois estão mais intimamente relacionados com a unidade neural 73. O EAdi 

é insensível ao recrutamento de músculos acessórios, tornando-o menos adequado para avaliar 

o esforço respiratório em altas cargas de trabalho, onde é necessário o recrutamento de tais 

músculos 73. Porém, é eficaz para o diagnóstico de esforços inspiratórios fracos, que não são 

capazes de promover o disparo do VM e consequente início do ciclo inspiratório. 

Quando uma oclusão das vias aéreas expiratórias é aplicada aleatoriamente durante um 

esforço inspiratório (de até 5s), o esforço espontâneo do paciente durante a oclusão gera uma 

deflexão negativa na pressão das vias aéreas que reproduz o esforço muscular respiratório. A 

magnitude da deflexão da pressão negativa durante a oclusão (Pocc) se correlaciona com a 

Pmus durante respirações mecanicamente assistidas e pode ser uma possibilidade de 

monitorização do esforço inspiratório 74, 75. A pressão gerada sob as vias aéreas ocluídas durante 

os primeiros 100 milissegundos (0.1 segundos) de um esforço inspiratório ou P0.1, é um método 

disponível e simples para estimar a unidade respiratória durante a ventilação mecânica. 

Entretanto fornece poucas informações sobre a magnitude do estresse pulmonar dinâmico 

gerado através da combinação de esforço inspiratório do paciente e da assistência do ventilador 

oferecida 76. 

Carteaux et al. 77, em 2013, avaliaram a viabilidade clínica da titulação da ventilação 

assistida proporcional com o objetivo de atingir uma faixa pré-definida de esforço respiratório. 

O pico da Pmus é estimado em cmH2O e pode calculado beira-leito como: 
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Pmus = (Pawpico – PEEP) × [(100 - %Apoio) / %Apoio] 

Portanto, 50% de assistência proporcional é igual a 1, desta forma, a Paw menos a 

PEEP é igual à Pmus máxima. O algoritmo de ajuste da %Apoio foi definido para objetivar 

uma Pmus respiratória entre 5 e 10 cmH2O e um PTP de 50-150 cmH2O/s/min 77. Este estudo 

mostrou que ajustar o nível de assistência para manter um limite predefinido de Pmus é viável, 

simples e muitas vezes suficiente para ventilar os pacientes até a extubação.  Alguns estudos 

sugerem iniciar a ventilação no modo PAV+ com a %Apoio 50, devido à relação da estimativa 

de Pmus e PTP propostas por Carteaux, e assim ajustar a %Apoio em função da barra de WOB 

exibida na interface gráfica do ventilador para manter o WOBpt de 0,3 a 0,7 J/L 52, 77-79.  

Tendo em vista tais métodos de avaliação do esforço muscular e a relação direta da 

PAV+ com o esforço realizado, é importante definirmos o que é denominado intensidade de 

esforço e amplitude do esforço já que tais definições são importantes e serão utilizadas 

amplamente no presente trabalho. Como afirmado acima, a manometria esofágica pode 

monitorar a interação paciente-ventilador avaliando a presença e a intensidade do esforço 

respiratório com base no balanço de Pes, estimando assim a Pmus 75, 80. Desse mesmo modo 

podemos definir a intensidade do esforço como a força ou capacidade que o músculo possui de 

se encurtar e vencer uma carga 81. Por sua vez, a amplitude do esforço muscular diafragmático 

não está amplamente definida na literatura, entretanto de certa forma corresponde à 

porcentagem de inclinação para atingir o pico máximo do esforço inspiratório, e este depende 

do comprimento muscular inicial, da endurance, da espessura muscular e da Capacidade 

pulmonar total (CPT) 16,32, 75, 80. Na literatura atual, existem dúvidas sobre a influência da 

intensidade de esforço e da amplitude do esforço muscular inspiratório nos deslocamentos de 

fluxo e volume pelo sistema respiratório, principalmente na VM Proporcional. Frente a isso o 

presente estudo tem a proposta de melhor entender diferentes intensidades de esforço e 

amplitudes de esforços durante a aplicação do modo PAV+ em diferentes porcentagens de 

assistência em um simulador mecânico acoplado ao VM. 
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2. OBJETIVO 

Avaliar como se comporta a interação de diferentes intensidades de esforço (-3, -7 e -

11 cmH2O) e amplitudes de esforço inspiratório (demora de 5%, 10% e 15%) no modo 

ventilatória PAV+, acoplado a um simulador mecânico (complacência de 100 ml/cmH2O e 

resistência de 10 cmH2O/L/seg), analisando as variáveis respostas tempo inspiratório, volume 

corrente expiratório, pico de fluxo inspiratório e pressão de pico inspiratório. E verificar a 

diferença de comportamento do modo PAV+ com o modo PSV utilizando as mesmas 

combinações de esforço e as mesmas variáveis respostas.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Laboratório de ventilação mecânica do INCOR-HC-FMUSP, 

na cidade de São Paulo. Utilizamos o simulador ASL-5000 (Ingmar Medical®) para a 

realização dos esforços inspiratórios, o funcionamento ocorre através da simulação de um 

pulmão computadorizado que compreende um pistão se movendo em um cilindro. Acoplado ao 

simulador, está o ventilador Puritan Bennett 980 da empresa Meditronic® (Figura B.3) através 

de um circuito descartável, um filtro trocador de calor e umidade (HME) e um tubo orotraqueal 

número 8. Para a gravação e análise dos dados foi utilizado um software ASL5000_SW 3.5. 

Utilizamos o mesmo ventilador para obtenção dos dados nos dois modos ventilatórios.  

Como não foram utilizados dados clínicos, laboratoriais, materiais biológicos e/ou 

informações provenientes de pacientes, desse modo e de acordo com a Resolução CNS nº 466 

de 2012 o estudo teve isenção de aprovação de comitê de ética da instituição envolvida. Antes 

da realização das medidas do estudo, foi realizada a calibração do simulador, assim como a do 

ventilador mecânico. A calibração do simulador foi realizada através da empresa Biométrica®, 

com a emissão do certificado 028/21 (Figura B.4). Já a do ventilador foi realizada pela empresa 

Meditronic® (Figura B.5).  

 

 
Figura B.3 - Simulador ASL 500 acoplado no Ventilador Mecânico Puritan 

Bennett 980. A simulação dos dois modos (PAV+ e PSV) 

ocorreu no mesmo ventilador. 
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c  

Figura B.4 - Certificado de calibração do simulador ASL5000, efetuado pela empresa 

Biometrica®. 

 

 

Figura B.5 - Calibração do ventilador Puritan Bennett 980 através dos testes SST, 

EST e POST, ambos realizados pela empresa Meditronic®. 
 

 

Acoplamos o simulador ao respirador mecânico e iniciamos o experimento com o 

registro sequencial (script) de três diferentes intensidades de esforço (-3, -7 e -11 cmH20) e três 

diferentes amplitudes de esforço (5%, 15% e 20%) pré-programadas no software do simulador 
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ASL5000. O script foi idealizado pelos autores da tese e desenvolvido com a ajuda de um 

engenheiro clínico para que os valores definidos de intensidade de esforço e amplitude de 

esforço se combinassem entre si no decorrer de cada simulação (Figura B.6). Todas as 

combinações foram repetidas 15 vezes nos dois modos ventilatórios. Após a realização do 

número pré-definido de repetições, um dos itens (intensidade ou amplitude de esforço) era 

automaticamente alterado pelo simulador. Os esforços seguiram a seguinte sequência de 

combinações de intensidade e amplitude de esforço, consecutivamente: -3 cmH2O e 5%; -3 

cmH2O e 10%; -3 cmH2O e 15%; -7 cmH2O e 5%; -7 cmH2O e 10%; -7 cmH2O e 15%; -11 

cmH2O e 5%; -11 cmH2O e 10%; e terminando com a combinação -11 cmH2O e 15%. 

Obtivemos um total de 9 combinações de esforços inspiratórios.  

 
Figura B.6 - Script da sequência de intensidades (-3, -7, -11 cmH2O) e amplitudes (5, 10, 15%) 

dos esforços inspiratórios. 
 

Unificamos para todas as combinações uma mesma mecânica pulmonar, através de 

uma complacência total de 100 ml/cmH2O (cada compartimento continha uma complacência 

de 50 ml/cmH2O, dispostos em paralelo de acordo com a fórmula da capacitância: Ceq = C1 + 

C2) e uma resistência de 10 cmH2O/L/seg (Figura B.7). Do mesmo modo, também utilizamos 

do valor de ciclagem de 3L/min (PAV+) ou 25% (PSV), PEEP de 5 cmH2O e sensibilidade 2.0 

L/min em todas as combinações realizadas (PAV+ e PSV). 
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Figura B.7 - Script no simulador ASL5000_SW 3.5, exemplificando 

uma combinação de intensidade de esforço de –3 cmH2O 

e uma amplitude de esforço de 5%. 

 

Após inserir o script no simulador, iniciamos às simulações com a PAV+. Os 3 tipos 

de intensidade de esforço e os 3 tipos de amplitude de esforço foram combinados com cada 

uma das 19 %Apoio ajustadas na PAV+ (%Apoio de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 

40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 95%). Na tabela A.1 está 

exemplificada a simulação de uma %Apoio com o script idealizado. 
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Tabela A.1 - Combinações das intensidades de esforço e amplitudes de esforço para uma 

mesma %Apoio. 

Combinação RP Cst Intens 

-3 

Intens 

-7 

Intens 

-11 

Ampl 

5% 

Ampl 

10% 

Ampl 

15% 

%Ajuda 

5-95 

1 10 100 X   X   15 

2 10 100 X    X  15 

3 10 100 X     X 15 

4 10 100  X  X   15 

5 10 100  X   X  15 

6 10 100  X    X 15 

7 10 100   X X   15 

8 10 100   X  X  15 

9 10 100   X   X 15 

(RP) Resistência, cmH20/L/seg; (Cst) Complacência, cmH20; Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %. 

 

Também foram realizadas diversas simulações, utilizando do mesmo script pré-

definido no simulador, porém agora variando 16 valores de Pressão de Suporte (PSV de 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 cmH2O). A tabela A.2 evidencia uma simulação 

com as combinações de intensidade de esforço e amplitude de esforço para um mesmo valor de 

PSV. 

 

Tabela A.2 - Combinações das intensidades de esforço e amplitudes de esforço para uma 

mesma PSV. 

Combinação RP Cpl Intens 

-3 

Intens 

-7 

Intens 

-11 

Ampl 

5% 

Ampl 

10% 

Ampl 

15% 

PSV 

5-20 

1 10 100 X   X   5 

1 10 100 X   X   5 

2 10 100 X    X  5 

3 10 100 X     X 5 

4 10 100  X  X   5 

5 10 100  X   X  5 

6 10 100  X    X 5 

7 10 100   X X   5 

8 10 100   X  X  5 

9 10 100   X   X 5 
(RP) Resistência, cmH20/L/seg; (Cst) Complacência, cmH20; Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %. 

 

Os valores da %Apoio e PSV foram modificados manualmente no ventilador antes do 

início de cada simulação, os demais parâmetros permaneceram inalterados durante toda a 

coleta. 
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3.1 Descrições das variáveis 

As variáveis respostas de cada simulação foram coletadas via software ASL5000_SW 

(Figura B.8) e após o término da coleta de dados, foram examinadas off-line.  

• Volume corrente expirado (VCexp): Volume, em mililitros (ml), de ar que sai dos 

pulmões a cada respiração.  

• Tinsp: Tempo, em segundos (s), que o simulador leva desde o início da entrada de 

ar até o momento da ciclagem e início da expiração.  

• Pico de fluxo inspiratório: Maior valor obtido, em litros por minuto (L/min), de fluxo 

de ar dentro dos pulmões durante a inspiração. 

• Ppico: Pressão máxima em centímetros de água (cmH2O) atingida durante a fase 

inspiratória do ventilador. 

 

 
Figura B.8 - Software ASL5000 _SW. 
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3.2. Análise estatística 

Para cada uma das 15 repetições, nas 3 combinações de intensidades de esforço, 3 

combinações de amplitude de esforços musculares e nas 19 simulações de %Apoio, obtivemos 

171 combinações, totalizando 2565 observações compiladas para todas as variáveis respostas: 

VCexp, Tinsp, Pico de fluxo inspiratório e Ppico. Já no modo PSV obtivemos, nos mesmos 

formatos de descrição, 135 combinações e um total de 2025 observações ppara cada variável.  

Na análise das curvas, observamos a ocorrência de esforços perdidos no modo PSV 

em situações no qual foi utilizado a intensidade de esforço de -3 cmH2O, a partir da PSV de 6 

cmH2O, e em todas as situações do uso da intensidade de esforço de -7 cmH2O a partir da PSV 

de 17 cmH2O. Na PSV de 16 cmH2O foi encontrado somente um esforço não reconhecido, na 

combinação da intensidade de esforço de -7 cmH2O com a amplitude de esforço de 15%. Nos 

momentos que ocorreram tais situações, não foram preenchidos os valores das variáveis 

respostas na planilha de dados. A tabela A.3 (Anexo A) esquematiza os esforços perdidos 

encontrados em cada combinação do modo PSV, tais acontecimentos constituíram 463 

observações incompletas. Por fim, este evento representa cerca de metade das 15 observações 

programadas para cada combinação, isto é, uma observação faltante seguida de uma observação 

presente ou em sentido inverso, como ilustrado na figura B.9 (Anexo B). Tais esforços não 

identificados foram ausentes na PAV+, em todas as combinações de intensidade e amplitude 

de esforço inspiratório e em todos os valores de %Apoio analisados.  

A análise comparativa foi realizada com os parâmetros de interesse das variáveis 

respostas, analisados em três valores de PAV+ (%Apoio de 5%, 50% e 90%) e três valores de 

PSV (PSV de 5, 10 e 15 cmH2O), e comparados com os valores de intensidade de esforço e 

amplitude de esforço através das análises de variâncias (ANOVA) com 3 fatores. No modo 

PAV+, utilizamos a %Apoio de 90 como medida comparável (ao invés da %Apoio de 95) 

devido a sobreassistência (runaway) encontrada e mais evidente na %Apoio de 95 21, o que 

poderia causar viés nas análises e nas conclusões. Os três pontos utilizados na PSV para esta 

mesma comparação foram 5, 10 e 15 cmH2O, pois o uso de uma PSV maior que 15 cmH2O não 

possui significância clínica e evidencia risco de lesões pulmonares ao paciente. Em seguida os 

resultados foram comparados através das comparações múltiplas de Bonferroni a fim de 

verificar em quais situações ocorreram mudanças significativas. Estas análises foram realizadas 

com uso do software IBM-SPSS for Windows versão 22.0 e tabulados com uso do software 

Microsoft-Excel 2010. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%.  
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A análise descritiva da intensidade de esforço, da amplitude de esforço e de cada 

variável resposta, em ambos os modos e seus valores de assistência, foi realizada através da 

Análise Descritiva Unidimensional e a Análise Descritiva Multidimensional por meio de média, 

desvio padrão, mediana, mínima e máxima, e apresentada com os seguintes gráficos: densidade 

estimada, correlação de Pearson, dispersão, boxplots, perfil de média e perfil de mediana.  

Para modelar cada variável resposta foi realizada, inicialmente, diversas tentativas 

ajustando modelos mais simples, como regressões lineares múltiplas, mas eles não se 

mostraram adequados. Assim, para flexibilizar a distribuição dos erros, foram utilizados 

modelos lineares generalizados (MLGs). Entretanto, o ajuste de tais modelos não se mostrou 

satisfatório. Com isso, foram realizadas diversas tentativas com modelos aditivos generalizados 

(MAGs). Por fim, a classe de modelos que melhor se adequou aos dados foram os modelos 

aditivos generalizados para localização, escala e forma (GAMLSS, na sigla em inglês). Tais 

estimativas foram realizadas somente para a PAV+ devido aos resultados controversos 

encontrados na PSV decorrente dos esforços perdidos, impossibilitando a realização das 

medidas estimadas.  

Para as variáveis respostas VCexp, Tinsp, Pico de fluxo inspiratório e Ppico os quatro 

parâmetros da distribuição assumida, μ, σ, ν e τ, foram modelados com as intensidades e 

amplitudes de esforço, e funções de suavização (splines) para o valor de modo da PAV+. Para 

a modelagem do parâmetro de localização, μ, foi utilizada uma spline para cada combinação de 

intensidade e amplitude. As funções de ligação utilizadas para a modelagem dos parâmetros μ, 

σ, ν e τ foram log, log, identidade e log respectivamente. Devido à utilização do modelo 

GAMLSS com distribuição Box-Cox T é conveniente analisar os resultados através da 

comparação de medianas. Há uma observação em uma combinação da Ppico (ciclo respiratório 

1 da combinação de intensidade -3 cmH2O, amplitude 5% e %Apoio 35) que produz um resíduo 

negativo grande (-18,5 cmH2O) e que distorce a aparência dos gráficos de resíduos. Desse modo 

serão apresentados os gráficos de resíduos com valores truncados no intervalo (-5; 5) na Ppico. 

Pelos gráficos de resíduos truncados, observa-se que o modelo normal, apesar de produzir 

resíduos com caudas pesadas, fornece bom ajuste para a média (e também para a mediana) desta 

variável. Estas análises foram realizadas através do Microsoft Word 2016 e utilizando do 

software R para Windows, versão 4.0.5. 

E por fim, foi apresentado as medianas estimadas para cada combinação de intensidade 

de esforço e amplitude de esforço, para as %Apoio de 10%, 50% e 80%, respectivamente. Para 

quantificar o efeito do aumento da intensidade/amplitude de esforço foi incluído os percentuais 
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de variação das medianas estimadas, em relação à combinação com a intensidade de esforço de 

-3 cmH2O e amplitude de esforço de 5%, para as %Apoio de 10%, 50% e 80% respectivamente. 

Igualmente, porém com caráter complementar ao estudo, foi apresentado os valores referentes 

ao WOBpt e WOBtot (coletados do layout do ventilador) nas mesmas %Apoio de 10, 50 e 80, 

através de gráficos de perfis de médias e tabelas com os valores absolutos, com as médias e 

seus respectivos desvios padrões. Do mesmo modo que na análise anterior estas análises 

utilizaram do Microsoft Word 2016 e utilizando do software R para Windows, versão 4.0.5. 
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4. RESULTADOS 

Nas tabelas A.4 a A.11 (Anexo A) apresentamos os valores encontrados em todas 

as simulações para todas as variáveis respostas. Mostraremos graficamente e 

estatisticamente a evolução das simulações de esforço nos modos PAV+ e PSV. 

Enfatizaremos o comportamente de cada variável resposta na PAV+, a partir dos 

diferentes esforços inspiratórios. E por último a comparação dos dois modos ventilatórios 

com relação ao comportamento das variáveis respostas nas diferentes intensidades e 

amplitudes de esforço.  

 

4.1 Análises comparativas e descritivas das variáveis respostas na PAV+ 

nos diferentes tipos de esforços 

As Figuras B.10 e B.11 exibem graficamente a relação entre as quatro variáveis 

respostas, por intensidade de esforço e amplitude de esforço no modo de ventilação 

PAV+, através de três informações diferentes: na diagonal, apresentado o gráfico da 

densidade estimada para cada variável; acima da diagonal (à direita), a correlação de 

Pearson, separada por valor de intensidade  (-3, -7 e -11 cmH2O) ou amplitude de esforço 

(5%, 10% e 15%); e, abaixo da diagonal (à esquerda), os gráficos de dispersão. Não se 

notam diferenças tão evidentes entre os grupos, com exceção da intensidade -3 cmH2O 

na análise da intensidade de esforço, que parece apresentar uma concentração maior em 

valores baixos, se comparada aos outros níveis de intensidades. Resumidamente se nota 

correlação entre as variáveis respostas no que diz respeito às intensidades ou amplitudes 

de esforço, porém estas variáveis se comportaram de formas distintas quando analisados 

os esforços inspiratórios separadamente. Na figura referente à intensidade de esforço 

(Figura B.10), observa-se uma mais clara separação entre as dispersões dos valores de 

intensidade analisados. Já os gráficos de dispersão referentes à amplitude de esforço 

(Figura B.11), ambos possuem um comportamento similar, com a mistura dos pontos, 

indicando uma possível menor influência na mudança dos valores dos parâmetros 

ventilatórios.  
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Figura B.10 - Relação entre variáveis respostas por intensidade de esforço no 

modo PAV+. Intensidade, cmH2O; Tinsp, s; VCexp, ml; Pico de 

fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 

 
Figura B.11 - Relação entre variáveis respostas por amplitude de esforço no modo 

PAV+; Amplitude, %; Tinsp, s; VCexp, ml; Pico de fluxo 

inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
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As Figuras B.12 a B.15 mostram os perfis de médias das variáveis respostas com 

seus respectivos intervalos de 95% de confiança, pelos valores de %Apoio analisados na 

PAV+ e, respectivamente, pela intensidade de esforço e amplitude de esforço. As linhas 

tracejadas representam os pontos analisados comparativamente, através da análise de 3 

fatores (ANOVA) dos parâmetros de interesse. Não foi incluído a %Apoio de 95 nesta 

análise devido aos valores discrepantes decorrentes da sobreassistência (runaway) mais 

evidentes neste nível de assistência, como já sinalizado e possível de identificar nas 

figuras citadas abaixo. As tabelas A.12 a A.21, referentes à análise das Comparações 

Múltiplas de Bonferroni, se encontram no Anexo A. 

Os gráficos das figuras citadas acima sugerem a existência de uma tendência de 

crescimento das variáveis respostas com o aumento da %Apoio. Mais especificamente, 

elas sugerem uma ordenação dos valores das variáveis respostas com relação à 

intensidade de esforço, em que valores mais elevados das variáveis respostas estão 

associados às combinações de intensidades de esforço mais fortes (-11 cmH2O por 

exemplo). Ao mesmo tempo, observa-se também certa ordenação das respostas de acordo 

com a utilização das amplitudes de esforço, no entanto de forma menos acentuada. A 

intensidade de esforço se sobrepôs a %Apoio, mas é importante ressaltar o aumento 

exponencial das variáveis respostas com o acréscimo da %Apoio na combinação dos 

fatores. A partir da segunda metade das %Apoio a separação das curvas de Pico de fluxo 

inspiratório e Ppico com a amplitude de esforço é mais expressiva. Já as curvas do Tinsp 

e VCexp seguem uma evolução com uma tendencia paralela no decorrer da ampliação 

dos valores de %Apoio, também no que diz respeito a amplitude de esforço. Em paralelo 

a intensidade de esforço de -3 cmH2O promoveu valores baixos nas variáveis VCexp, 

Pico de fluxo inspiratório e Ppico, em comparação com as demais intensidades analisadas, 

possibilitando com uma pequena ascenção após %Apoio superiores a 50. 

Em resumo, a PAV+ respondeu às variações de esforços de forma correspondente 

através da elevação das variáveis respostas no decorrer da combinação dos esforços 

inspiratórios mais fortes ou mais demorados, sendo o primeiro com maior impacto 

(exceto no Tinsp, que foi mais influenciado pela amplitude de esforço). O acréscimo de 

%Apoio possibilitou uma alavancada no valor das variáveis respostas, nas intensidades 

de esforço de -11 e -7 cmH2O. Na %Apoio de 95, pode-se notar a ocorrência de 

sobreassistencia com elevação acentuada dos valores das variáveis respostas (com 

excessão do Tinsp, que apresentou queda). 
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Figura B.12 - Perfis de médias do Tinsp por valor do modo de ventilação PAV+ e 

por intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de esforço, 

cmH2O; Amplitude de esforço, %; Tinsp, s. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: O Tinsp médio apresentou 

comportamento estatisticamente significativo nos três valores de PAV+ analisados 

(%Apoio de 5%, 50% e 90%) entre os valores de intensidades de esforço aplicadas (p = 

0,001) e apresentou diferenças médias estatisticamente significativas entre as amplitudes 

de esforço independente dos demais fatores (p < 0,001).   

Comparações Múltiplas de Bonferroni: Foi observado que o aumento da amplitude 

de esforço promoveu aumento do Tinsp médio, independentemente do valor de %Apoio 

e da intensidade de esforço (p < 0,001). A utilização da %Apoio de 90% foi capaz de 

aumentar os valores médios de Tinsp de forma estatisticamente significativa, maior que 

em qualquer outra situação de PAV e intensidade de esforço analisada (p < 0,05). 
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Figura B.13 - Perfis de médias do VCexp por valor do modo de ventilação PAV+ e por 

intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; VCexp, ml. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: Foi observado comportamento 

médios significativo em três fatores diferentes (VCexp: p PAV*Intensidade < 0,001, p 

PAV*Amplitude < 0,001 e p Intensidade*Amplitude < 0,001). Ou seja, os valores médios 

do VCexp, no modo PAV+, variaram conforme mudança das intensidades e amplitudes 

de esforço. Assim como a amplitude de esforço promoveu variação conforme se mudava 

os valores de PAV+ e a intensidade de esforço proporcionou variação dos valores médios 

da variável conforme se mudava o valor de PAV+. 

Comparações Múltiplas de Bonferroni: O VCexp médio aumentou estatisticamente 

conforme aumentado os níveis de PAV+ e a intensidade de esforço (p < 0,05), sendo que 

o aumento da intensidade se sobrepôs ao aumento do valor da %Apoio, por exemplo, na 

comparação PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 o valor do VCexp 

foi maior na PAV=50%*Intensidade=-7, ou seja, uma maior intensidade de esforço se 

sobressaiu a uma maior %Apoio (p < 0,001) na geração do VCexp. A média do VCexp 

aumentou estatisticamente conforme se aumentava o valor de PAV+ ou o valor da 
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amplitude de esforço (p < 0,05), sendo que somente uma comparação não ocorreu 

diferença estatisticamente significativa (PAV=5%*Amplitude=10% vs 

PAV=50%*Amplitude=5%). 

 

 

Figura B.14 - Perfis de médias do Pico de fluxo inspiratório por valor do modo de 

ventilação PAV+ e por intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de 

esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Pico de fluxo inspiratório, 

L/min. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: Foi observado comportamento 

médios significativo em três fatores diferentes (Pico de fluxo inspiratório: p 

PAV*Intensidade < 0,001, p PAV*Amplitude < 0,002 e p Intensidade*Amplitude < 

0,023). Ou seja, os valores médios do Pico de fluxo inspiratório, no modo PAV+, 

variaram conforme mudança das intensidades e amplitudes de esforço. Assim como a 

amplitude de esforço promoveu variação conforme se mudava os valores de PAV+ e a 

intensidade de esforço proporcionou variação dos valores médios da variável conforme 

se mudava o valor de PAV+. 
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Comparações Múltiplas de Bonferroni: A média do Pico fluxo inspiratório 

aumentou conforme se aumentava os níveis da PAV+ e a intensidade de esforço (p < 

0,05). Entretanto o aumento da intensidade de esforço é mais forte que o aumento do 

valor de %Apoio. O aumento da %Apoio acarretou aumento médio estatisticamente 

significativo do Pico fluxo inspiratório, independente da amplitude de esforço utilizada 

(p < 0,05), porém situações de comparações com uma mesma %Apoio o uso de uma 

maior amplitude de esforço não gerou diferenças estatisticamente significativas (p > 

0,05). 

 

Figura B.15 - Perfis de médias da Ppico por valor do modo de ventilação PAV+ e por 

intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; Ppico, cmH2O. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: Foi observado comportamento 

médios significativo em três fatores diferentes (Ppico: p PAV*Intensidade < 0,001, p 

PAV*Amplitude < 0,001 e p Intensidade*Amplitude < 0,003). Ou seja, os valores médios 

da Ppico, no modo PAV+, variaram conforme mudança das intensidades e amplitudes de 

esforço. Assim como a amplitude de esforço promoveu variação conforme se mudava os 
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valores de PAV+ e a intensidade de esforço proporcionou variação dos valores médios 

da variável a conforme se mudava o valor de PAV+. 

Comparações Múltiplas de Bonferroni: A média da Ppico aumentou conforme se 

aumentava os níveis da PAV+ e a intensidade de esforço (p < 0,05). Entretanto o aumento 

da intensidade de esforço é mais forte que o aumento do valor de %Apoio. O aumento da 

%Apoio acarretou aumento médio estatisticamente significativo do Ppico, independente 

da amplitude de esforço utilizada (p < 0,05), porém situações de comparações com uma 

mesma %Apoio o uso de uma maior amplitude de esforço não gerou diferenças 

estatisticamente significativas (p > 0,05). 

 

4.2 Detalhamento do funcionamento da PAV+ 

A seguir iremos explanar o funcionamento da PAV+, apresentando o 

comportamento das combinações de esforço nas %Apoio em cada variável resposta de 

forma individualizada. Assim como os valores estimados e as porcentagens de variação 

com o acréscimo do esforço inspiratório, para três valores de %Apoio (10, 50 e 80%). Ao 

final exibiremos o comportamento do trabalho do “paciente” e ventilador, nos mesmos 

três valores de %Apoio.  

 

4.2.1. Volume corrente expirado na PAV+ 

As figuras B.16 a B.19 (Apêndice B) mostram os gráficos de resíduos do modelo 

ajustado. A figura B.20 mostra uma ordenação entre os diferentes níveis de intensidade e 

amplitude de esforço, como era esperado conceitualmente e já visto anteriormente, ou 

seja, uma tendência crescente da variável resposta com o aumento do valor do modo e 

dos níveis de esforço. Para cada combinação de valor de modo, amplitude e intensidade, 

o gráfico apresenta as medianas observadas (pontos) e estimativas para μ (curvas) com 

intervalos de confiança de 95% ponto a ponto. Esse gráfico mostra um bom ajuste do 

modelo, com exceção em valores de modo mais extremos (%Apoio acima de 85). Em 

%Apoio próximas a 100, é mais provável a ocorrência de situações de sobreassistência 

(runaway) 49, justificando o ocorrido. A PAV+ respondeu prontamente às mudanças de 

esforço, sendo possível aumentar o VCexp em todas as combinações de intensidade e 
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amplitude de esforço, além de um aumento vertiginoso com o aumento da %Apoio em 

intensidades de esforço mais fortes (-7 cmH2O e -11 cmH2O). 

 

Figura B.20 - Gráfico de medianas observadas (pontos) e parâmetro μ estimado (curvas) 

para o VCexp, com intervalo de confiança de 95% ponto a ponto. 

Intensidade de esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; VCexp, ml. 

 

Nas tabelas A.22, A.24 e A.26 são apresentadas as medianas estimadas para cada 

combinação do VCexp, para os níveis de valor de modo de 10%, 50% e 80%, 

respectivamente. Para quantificar o efeito do aumento da intensidade e da amplitude de 

esforço, as tabelas A.23, A.25 e A.27 apresentam os percentuais de variação das medianas 

estimadas, em relação a combinação da intensidade de esforço de -3 cmH2O com a 

amplitude de esforço de 5% para os mesmos níveis de valor do modo, respectivamente. 

Ocorreu aumento considerável do VCexp com a mudança da intensidade de esforço, 

amplitude de esforço e %Apoio, chegando a um aumento acima de 450% na %Apoio de 

80 com relação a combinação de esforço referência (intensidade de esforço de -3 cmH2O 

e amplitude de esforço de 5%). O aumento foi consideravelmente maior com a utilização 

da intensidade de esforço do que com a amplitude de esforço, nos 3 valores de %Apoio 

(10, 50 e 80). 
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Tabela A.22 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do VCexp 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 10%. 

Intensidade/Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 

91,85 

(91,52; 92,19) 

108,28 

(107,91; 108,66) 

121,89 

(121,47; 122,31) 

-7cmH2O 

160,97 

(160,71; 161,24) 

195,25 

(195,03; 195,46) 

225,80 

(225,55; 226,04) 

-11cmH2O 

226,89 

(226,45; 227,33) 

279,12 

(278,56; 279,69) 

324,74 

(324,09; 325,39) 

VCexp, ml; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; máximo) 

 

 

Tabela A.23 - Diferença percentual das medianas estimadas do VCexp para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 10%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade/Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O - 18% 33% 

-7cmH2O 75% 113% 146% 

-11cmH2O 147% 204% 254% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 
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Tabela A.24 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do VCexp 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 50%. 

Intensidade/ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
95,75 

(95,41; 96,09) 

114,54 

(114,17; 114,92) 

127,31 

(126,89; 127,74) 

-7cmH2O 
202,61 

(202,28; 202,94) 

252,72 

(252,44; 253,00) 

292,76 

(292,46; 293,07) 

-11cmH2O 
320,76 

(320,16; 321,37) 

402,71 

(401,90; 403,51) 

466,50 

(465,58; 467,41) 

VCexp, ml; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; máximo) 

 

 

Tabela A.25 - Diferença percentual das medianas estimadas do VCexp para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 50%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O - 20% 33% 

-7cmH2O 112% 164% 206% 

-11cmH2O 235% 321% 387% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 
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Tabela A.26: - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do VCexp 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 80%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
125,00 

(123,65; 126,36) 

149,77 

(148,34; 151,21) 

168,32 

(166,59; 170,04) 

-7cmH2O 
317,68 

(315,19; 320,18) 

391,05 

(389,22; 392,88) 

448,14 

(446,18; 450,11) 

-11cmH2O 
553,43 

(548,86; 557,99) 

667,06 

(660,72; 673,40) 

727,80 

(720,88; 734,72) 

VCexp, ml; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; máximo) 

 

 

Tabela A.27 - Diferença percentual das medianas estimadas do VCexp para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 80%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O - 20% 35% 

-7cmH2O 154% 213% 259% 

-11cmH2O 343% 434% 482% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 
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4.2.2 Tempo Inspiratório na PAV+ 

As Figuras B.21 a B.24 (Apêndice B) mostram os gráficos de resíduos do modelo 

ajustado, que indicam um ajuste razoavelmente adequado. A Figura B.25 mostra as 

medianas observadas e estimadas para cada combinação de valor da PAV+, intensidade 

de esforço e amplitude de esforço, para o intervalo de 95% de confiança. É evidente o 

trajeto não linear e contínuo do Tinsp nas combinações com a intensidade de esforço de 

-3 cmH2O, independente da amplitude de esforço, evoluindo com tendencia mais retilínea 

após a %Apoio de 50. A PAV+, apresentou do mesmo modo que no VCexp, um menor 

ajuste ao modelo em %Apoio superiores a 85. Nesta variável a amplitude se sobrepôs a 

intensidade de esforço, diferentemente das demais variáveis. 

 

Figura B.25 - Gráfico de medianas observadas (pontos) e medianas estimadas (curvas) 

para o Tinsp, com intervalo de confiança de 95% ponto a ponto. 

Intensidade de esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Tinsp, s. 

 

São apresentadas nas tabelas A.28, A.30 e A.32 as medianas estimadas para cada 

combinação das variáveis explicativas, nas %Apoio de 10%, 50% e 80%, 
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respectivamente, enquanto as tabelas A.29, A.31 e A.33 apresentam os percentuais de 

variação das medianas estimadas, em relação a intensidade de -3 cmH2O e amplitude de 

esforço de 5%, para os mesmos valores de %Apoio acima. Em geral, nota-se o aumento 

do Tinsp com o aumento do valor da PAV+ (porém com valores percentuais inferiores 

que às demais variáveis respostas). O aumento do Tinsp também ocorreu conforme 

realizado esforços mais fortes ou demorados (este mais evidente), entretanto de forma 

menos acentuada que no VCexp. 

 

Tabela A.28 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Tinsp 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 10%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
0,78 

(0,78; 0,79) 

0,92 

(0,91; 0,93) 

1,04 

(1,03; 1,05) 

-7cmH2O 
0,80 

(0,80; 0,80) 

0,94 

(0,94; 0,94) 

1,07 

(1,06; 1,07) 

-11cmH2O 
0,79 

(0,79; 0,80) 

0,93 

(0,93; 0,93) 

1,07 

(1,06; 1,07) 

Tinsp, s; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; máximo) 

 

Tabela A.29 - Diferença percentual das medianas estimadas do Tinsp para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 10%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  18% 33% 

-7cmH2O 2% 20% 37% 

-11cmH2O 1% 19% 37% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 
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Tabela A.30 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Tinsp 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor 

do modo PAV+ em 50%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
0,81 

(0,80; 0,81) 

0,93 

(0,93; 0,94) 

1,03 

(1,02; 1,03) 

-7cmH2O 
0,86 

(0,86; 0,87) 

0,99 

(0,99; 0,99) 

1,11 

(1,11; 1,12) 

-11cmH2O 
0,88 

(0,88; 0,88) 

1,01 

(1,01; 1,01) 

1,14 

(1,13; 1,15) 

Tinsp, s; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; máximo) 

 

Tabela A.31 - Diferença percentual das medianas estimadas do Tinsp para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 50%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  16% 28% 

-7cmH2O 7% 23% 38% 

-11cmH2O 9% 25% 41% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 
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Tabela A.32 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Tinsp 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 80%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
0,93 

(0,92; 0,94) 

1,05 

(1,03; 1,06) 

1,17 

(1,15; 1,19) 

-7cmH2O 
1,07 

(1,06; 1,08) 

1,19 

(1,18; 1,20) 

1,29 

(1,28; 1,30) 

-11cmH2O 
1,15 

(1,14; 1,16) 

1,25 

(1,24; 1,26) 

1,36 

(1,35; 1,37) 

Tinsp, s; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; máximo) 

 

Tabela A.33 - Diferença percentual das medianas estimadas do Tinsp para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 80%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  12% 26% 

-7cmH2O 15% 28% 39% 

-11cmH2O 23% 34% 46% 

Intensidade: cmH2O; Amplitude: %; Porcentagem (%) 
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4.2.3 Pico de fluxo inspiratório na PAV+ 

As Figuras B.26 a B.29 (Apêndice B) mostram os gráficos de resíduos do modelo 

ajustado, indicando um ajuste razoavelmente adequado. A Figura B.30 apresenta as 

medianas observadas e estimadas para cada combinação de valor do modo PAV+, 

intensidade de esforço e amplitude de esforço, novamente com um intervalo de 95% de 

confiança em cada ponto. É possível identificar uma ordenação com o tipo de esforço 

inspiratório e o acréscimo do Pico de fluxo inspiratório. Do mesmo modo, notamos uma 

maior resposta com o aumento da intensidade de esforço do que com o aumento da 

amplitude de esforço, sendo que esse último gerou variação mais expressivas em %Apoio 

medianas a elevadas. 

 

 
Figura B.30 - Gráfico de medianas observadas (pontos) e medianas estimadas (curvas) 

para o Pico de fluxo inspiratório, com intervalo de confiança de 95% 

ponto a ponto. Intensidade de esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; 

Pico de fluxo inspiratório, L/min. 

 

As medianas estimadas para cada combinação das variáveis explicativas, nos 

níveis de valor de modo de 10%, 50% e 80% são apresentadas nas tabelas A.34, A.36 e 

A.38 respectivamente. Para complementar, as tabelas A.35, A.37 e A.39 apresentam as 
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diferenças percentuais das medianas estimadas em relação a intensidade de esforço de -3 

cmH2O e amplitude de esforço de 5% para os níveis de %Apoio de 10%, 50% e 80%, 

respectivamente. Tanto nas figuras quanto nas tabelas, nota-se o aumento do Pico de fluxo 

inspiratório com o aumento do valor do modo, da intensidade de esforço e da amplitude 

de esforço.   

 

Tabela A.34 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Pico de 

fluxo inspiratório para cada combinação de intensidade e amplitude de 

esforço, fixado valor do modo PAV+ em 10%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
10,87 

(10,81; 10,92) 

11,32 

(11,26; 11,38) 

11,22 

(11,16; 11,29) 

-7cmH2O 
20,62 

(20,58; 20,67) 

21,14 

(21,08; 21,20) 

20,71 

(20,65; 20,78) 

-11cmH2O 
29,35 

(29,28; 29,42) 

30,22 

(30,12; 30,32) 

29,63 

(29,51; 29,75) 

Pico de fluxo inspiratório, L/min; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana 

(mínimo; máximo) 
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Tabela A.35 - Diferença percentual das medianas estimadas do Pico de fluxo inspiratório 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor 

do modo PAV+ em 10%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  4% 3% 

-7cmH2O 90% 95% 91% 

-11cmH2O 170% 178% 173% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 

 

 

Tabela A.36 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Pico de 

fluxo inspiratório para cada combinação de intensidade e amplitude de 

esforço, fixado valor do modo PAV+ em 50%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
11,30 

(11,27; 11,34) 

11,78 

(11,74; 11,82) 

11,78 

(11,74; 11,83) 

-7cmH2O 
24,29 

(24,23; 24,35) 

26,61 

(26,54; 26,69) 

27,17 

(27,10; 27,25) 

-11cmH2O 
37,87 

(37,79; 37,96) 

41,66 

(41,54; 41,78) 

42,92 

(42,77; 43,07) 

Pico de fluxo inspiratório, L/min; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana 

(mínimo; máximo) 
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Tabela A.37 - Diferença percentual das medianas estimadas do Pico de fluxo inspiratório 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 50%, com relação à intensidade de -3 cmH2O 

e amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  4% 4% 

-7cmH2O 115% 135% 140% 

-11cmH2O 235% 269% 280% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 

 

 

Tabela A.38 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Pico de 

fluxo inspiratório para cada combinação de intensidade e amplitude de 

esforço, fixado valor do modo PAV+ em 80%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
13,24 

(13,14; 13,35) 

14,50 

(14,38; 14,62) 

15,25 

(15,12; 15,38) 

-7cmH2O 
31,36 

(31,05; 31,66) 

35,56 

(35,18; 35,94) 

38,03 

(37,65; 38,42) 

-11cmH2O 
50,58 

(50,16; 51,01) 

57,43 

(56,83; 58,03) 

60,81 

(60,06; 61,56) 

Pico de fluxo inspiratório, L/min; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana 

(mínimo; máximo) 
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Tabela A.39 - Diferença percentual das medianas estimadas do Pico de fluxo inspiratório 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor 

do modo PAV+ em 80%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  9% 15% 

-7cmH2O 137% 169% 187% 

-11cmH2O 282% 334% 359% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 
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4.2.4 Pressão de pico na PAV+ 

Nas Figuras B.31 a B.35 são apresentados os gráficos de resíduos com valores 

truncados no intervalo (-5; 5). Pelos gráficos de resíduos truncados, observa-se que o 

modelo normal, apesar de produzir resíduos com caudas pesadas, fornece bom ajuste para 

a média (e também a mediana) da Ppico. A figura B.36 apresenta o gráfico das medianas 

observadas para cada combinação da %Apoio, amplitude de esforço e intensidade de 

esforço, representadas pelos pontos e curvas das estimativas para μ, sendo apresentado 

também o intervalo de confiança de 95%. Esse gráfico mostra uma ordenação entre os 

diferentes níveis de intensidade de esforço e amplitude de esforço, além de um aumento 

da variável com o aumento da %Apoio. Observa-se o aumento vertiginoso da Ppico com 

a evolução das %Apoio quando combinado intensidades de esforço mais fortes. Portanto, 

é evidente a influência da intensidade de esforço de forma mais expressiva, em todos os 

valores da PAV+ estudados, e o impacto da amplitude de esforço principalmente na 

segunda metade das %Apoio de forma menos expressiva.  

 

Figura B.36 – Medianas observadas (pontos) e medianas estimadas (curvas) para 

a Ppico, com intervalo de confiança de 95% ponto a ponto. 

Intensidade de esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Ppico, 

cmH2O. 
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De forma análoga ao que foi feito as variáveis anteriores, nas tabelas A.40, A.42 e 

A.44 são apresentadas as medianas estimadas para cada combinação da Ppico, para os 

níveis de %Apoio de 10%, 50% e 80%, respectivamente. Ademais, as tabelas A.41, A.43 

e A.45 apresentam os percentuais de variação das medianas estimadas, em relação à 

intensidade de esforço de -3 cmH2O e a amplitude de 5%, nas mesmas %Apoio 

respectivamente. Convém notar que para valores de modo 10 e 50, as medianas estimadas 

pouco aumentam com a amplitude de esforço (principalmente quando a intensidade é -3 

cmH2O). 

 

Tabela A.40 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Ppico 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 10%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
7,59 

(7,57; 7,61) 

7,60 

(7,58; 7,62) 

7,61 

(7,58; 7,63) 

-7cmH2O 
8,83 

(8,82; 8,84) 

8,90 

(8,89; 8,91) 

9,00 

(8,99; 9,02) 

-11cmH2O 
10,17 

(10,15; 10,19) 

10,28 

(10,26; 10,30) 

10,34 

(10,32; 10,36) 

Ppico, cmH2O; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; 

máximo) 
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Tabela A.41 - Diferença percentual das medianas estimadas do Ppico para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do modo 

PAV+ em 10%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e amplitude de 

5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  0% 0% 

-7cmH2O 16% 17% 19% 

-11cmH2O 34% 35% 36% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 

 

 

Tabela A.42 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Ppico 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 50%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
7,67 

(7,65; 7,70) 

7,78 

(7,76; 7,80) 

7,82 

(7,80; 7,85) 

-7cmH2O 
10,84 

(10,80; 10,88) 

11,31 

(11,28; 11,34) 

11,51 

(11,47; 11,54) 

-11cmH2O 
14,36 

(14,30; 14,42) 

15,28 

(15,23; 15,33) 

15,65 

(15,59; 15,71) 

Ppico, cmH2O; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; 

máximo) 
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Tabela A.43 - Diferença percentual das medianas estimadas do Ppico para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 50%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  1% 2% 

-7cmH2O 41% 47% 50% 

-11cmH2O 87% 99% 104% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 

 

 

Tabela A.44 - Estimativas e intervalos de confiança de 95% para a mediana do Ppico 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 80%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O 
8,97 

(8,91; 9,03) 

9,45 

(9,38; 9,51) 

9,81 

(9,75; 9,88) 

-7cmH2O 
14,87 

(14,64; 15,09) 

16,45 

(16,29; 16,62) 

17,45 

(17,28; 17,63) 

-11cmH2O 
21,49 

(21,19; 21,79) 

24,24 

(24,00; 24,49) 

25,82 

(25,51; 26,12) 

Ppico, cmH2O; Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Mediana (mínimo; 

máximo) 
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Tabela A.45 - Diferença percentual das medianas estimadas do Ppico para cada 

combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado valor do 

modo PAV+ em 80%, com relação à intensidade de -3 cmH2O e 

amplitude de 5%. 

Intensidade\ Amplitude 5% 10% 15% 

-3cmH2O  5% 9% 

-7cmH2O 66% 83% 95% 

-11cmH2O 140% 170% 188% 

Intensidade, cmH2O; Amplitude, %; Porcentagem (%) 

 

4.2.5. Análise descritiva do trabalho realizado pelo simulador e pelo ventilador 

As figuras B.37 a B.39 ilustram o comportamento do WOBpt e WOBtot nas 

%Apoio de 10, 50 e 80. Estas informações foram coletadas do layout do ventilador a cada 

ciclo ventilatório no modo PAV+ e apresentadas complementariamente. É possível 

observar que o trabalho aumenta com a elevação dos esforços (acréscimo da intensidade 

de esforço e/ou da amplitude de esforço). Na Figura B.37, vê-se que na %Apoio de 10 os 

dois trabalhos (WOBpt e WOBtot) seguem um perfil retilíneo e ascendente, com mínimos 

distanciamentos entre eles, ou seja, a elevação do trabalho do “paciente” não foi 

compensada pelo aumento do trabalho do ventilador. Já nas %Apoio de 50 e 80 (Figuras 

A.38 e A.39), o WOBpt e WOBtot evoluem com a separação entre as linhas, onde o 

WOBpt permanece predominantemente horizontal ao eixo x do gráfico, e o WOBtot 

obtém tendencia crescente e retilínea no decorrer do aumento das intensidades e 

amplitudes de esforço inspiratório. As %Apoio mais elevadas garantiram a compensação 

do trabalho do “paciente”, com a manutenção desse trabalho em níveis baixos. As tabelas 

A.46 a A.48 (Apêndice A) apresentam os valores absolutos da média do WOBpt e 

WOBtot, e seus respectivos desvios padrões.  

Analisando os gráficos referentes às variáveis respostas e os gráficos dos WOB 

nas %Apoio de 10, 50 e 80, observamos que a elevação do esforço respiratório na 

utilização de uma menor %Apoio (no caso, %Apoio de 10) possibilitou a geração de 

valores inferiores das variáveis respostas (em relação às outras %Apoio de 50 e 80). Já a 
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adequação da %Apoio, frente à uma elevação do trabalho, gera uma ascensão vertiginosa 

das variáveis respostas (principalmente com a realização de uma intensidade de esforço 

mais forte). Isto demonstra a importância da correção da assistência ventilatória na PAV+ 

em situações de elevação do trabalho ventilatório, para a manutenção do WOBPT em 

níveis seguros (0,3 a 0,7 J/L) e consequente ganho nos parâmetros ventilatórios. É 

necessária a constante manutenção da %Apoio em valores nos quais o trabalho do 

paciente não seja subassistido ou sobreassistido.  

 

 

Figura B.37 - Perfil de média do trabalho realizado pelo simulador (WOBpt) e pelo 

ventilador (WOBtot) na %Apoio de 10. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; WOB, J/L. 
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Figura B.38 - Perfil de média do trabalho realizado pelo simulador (WOBpt) e pelo 

ventilador (WOBtot) na %Apoio de 50. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; WOB, J/L. 

 

 

Figura B.39 - Perfil de média do trabalho realizado pelo simulador (WOBpt) e pelo 

ventilador (WOBtot) na %Apoio de 80. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; WOB, J/L. 
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4.3 Análises comparativas e descritivas das variáveis respostas na 

PSV nos diferentes esforços inspiratórios 

Nas figuras B.40 a B.43, são apresentados os perfis de média das variáveis 

respostas nos valores analisados do modo PSV e, respectivamente, pelas intensidades e 

amplitudes de esforço estudadas. As linhas tracejadas indicam os valores de PSV 

comparados pela análise de variável de 3 fatores. Os gráficos apresentados nas figuras 

parecem mostrar uma tendência crescente das variáveis respostas com o aumento do valor 

do modo PSV. Convém notar a quase ausência de variabilidade nas observações 

referentes às intensidades de esforço, representada pelos curtos intervalos de confiança, 

diferentemente da PAV+.   

As situações de esforços perdidos encontrados na intensidade de esforço de -3 

cmH2O (iniciado na PSV de 6 cmH2O) proporcionaram resultados distorcidos ou ilógicos 

com relação ao esperado, onde um esforço mais fraco (-3 cmH2O) foi capaz de elevar o 

Tinsp e o VCexp. Esta assincronia também se iniciou na intensidade de esforço de -7 

cmH2O a partir da PSV de 17 cmH2O, também influenciando o comportamento das 

variáveis respostas a partir desse ponto. Além disso, o comportamento com relação à 

variável Ppico parece ser linearmente determinístico. Diferentemente da PAV+, as 

variáveis respostas não se comportaram de forma exponencial, tendo um perfil retilíneo 

com o acréscimo do suporte na PSV e com a combinação dos diferentes esforços 

inspiratórios. Ademais observa-se que a amplitude de esforço não pareceu ter efeito 

expressivo nas variáveis. É possível verificar pouca diferenciação nas curvas referentes 

às amplitudes de esforço, diferentemente das curvas de intensidade de esforço, que 

apresentaram uma separação visível entre os valores estudados.  

Resumidamente, é possível notar que a intensidade de esforço de -3 cmH2O 

gerou um Tinsp e um VCexp maior que a intensidade de esforço de -7 cmH2O ou -11 

cmH2O, consecutivamente. O Pico de fluxo inspiratório aumentou com o uso da 

intensidade de esforço mais forte e teve a sua evolução alterada na PSV de 17 cmH2O, 

quando se iniciou os esforços perdidos na intensidade de esforço de -7 cmH2O. E a Ppico 

sofreu pouca alteração com as mudanças de esforços inspiratórios, elevando-se 

majoritariamente com o acréscimo do valor de PSV. As tabelas A.49 a A.52 (Anexo A) 

mostram as Comparações Múltiplas de Bonferroni para o modo PSV. 
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Figura B.40 - Perfis de médias do Tinsp por valor do modo de ventilação PSV e por 

intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; Tinsp, s. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: O comportamento médio do Tinsp 

foi estatisticamente significante de acordo com as categorias de 3 fatores influenciáveis: 

valor de PSV, intensidade de esforço e amplitude de esforço (p < 0,001). 

Comparações Múltiplas de Bonferroni: Foi apresentado diferenças médias 

estatisticamente significativas (p < 0,05), com poucas exceções (p > 0,05), principalmente 

em comparações entre mesmas intensidades de esforço (em sua maioria com a intensidade 

de esforço de -3 cmH2O), diferentes amplitudes de esforço e em situações com os mesmos 

e/ou diferentes valores de PSV. Na maioria das comparações houve aumento dos 

parâmetros com o aumento das categorias dos fatores, porém algumas situações 

acarretaram numa redução nos parâmetros.  
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Figura B.41 - Perfis de médias do VCexp por valor do modo de ventilação PSV e por 

intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; VCexp, ml. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: O comportamento médio do VCexp 

foi estatisticamente significante de acordo com as categorias de 3 fatores influenciáveis: 

valor de PSV, intensidade de esforço e amplitude de esforço (p < 0,001). 

Comparações Múltiplas de Bonferroni: Foi apresentado diferenças médias 

estatisticamente significativas (p < 0,05), com poucas exceções (p > 0,05), principalmente 

em comparações entre mesmas intensidades de esforço (em sua maioria com a intensidade 

de esforço de -3 cmH2O), diferentes amplitudes de esforço e em situações com os mesmos 

e/ou diferentes valores de PSV. Na maioria das comparações houve aumento dos 

parâmetros com o aumento das categorias dos fatores, porém algumas situações 

acarretaram numa redução nos parâmetros.  
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Figura B.42 - Perfis de médias do Pico de fluxo inspiratório por valor do modo de 

ventilação PSV e por intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de 

esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Pico de fluxo inspiratório, 

L/min. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: O comportamento médio do Pico 

de fluxo inspiratório foi estatisticamente significante de acordo com as categorias de 3 

fatores influenciáveis: valor de PSV, intensidade de esforço e amplitude de esforço (p < 

0,001). 

Comparações Múltiplas de Bonferroni: Foi apresentado diferenças médias 

estatisticamente significativas (p < 0,05), com poucas exceções (p > 0,05), principalmente 

em comparações entre mesmas intensidades de esforço (em sua maioria com a intensidade 

de esforço de -3 cmH2O), diferentes amplitudes de esforço e em situações com os mesmos 

e/ou diferentes valores de PSV. Na maioria das comparações houve aumento dos 

parâmetros com o aumento das categorias dos fatores, porém algumas situações 

acarretaram numa redução nos parâmetros.  
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Figura B.43 - Perfis de médias da Ppico por valor do modo de ventilação PSV e por 

intensidade/amplitude de esforço. Intensidade de esforço, cmH2O; 

Amplitude de esforço, %; Ppico, cmH2O. 

 

Análise de variâncias (ANOVA) com 3 fatores: O comportamento médio da Ppico 

foi estatisticamente significante de acordo com as categorias de 3 fatores influenciáveis: 

valor de PSV, intensidade de esforço e amplitude de esforço (p < 0,001). 

Comparações Múltiplas de Bonferroni: Foi apresentado diferenças médias 

estatisticamente significativas (p < 0,05), com poucas exceções (p > 0,05), principalmente 

em comparações entre mesmas intensidades de esforço (em sua maioria com a intensidade 

de esforço de -3 cmH2O), diferentes amplitudes de esforço e em situações com os mesmos 

e/ou diferentes valores de PSV. Na maioria das comparações houve aumento dos 

parâmetros com o aumento das categorias dos fatores, porém algumas situações 

acarretaram numa redução nos parâmetros. A Ppico foi a variável que obteve o maior 

número de comparações médias sem significância estatística (p < 0,05), porém ainda com 

sua maioria significativa. 
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4.4 Comparação dos modos PAV+ e PSV nos diferentes tipos de 

esforços inspiratórios 

Iniciaremos as comparações dos dois modos ventilatórios estudados, 

descrevendo o comportamento destes modos nos diferentes valores de intensidade e 

amplitude de esforço. A Figura B.44 exibe os gráficos boxplots com as medianas dos 

valores observados das quatro variáveis respostas por intensidade de esforço nos dois 

modos de ventilação estudados. Os boxplots mostram que para o modo de ventilação 

PAV+, aumentando-se a intensidade de esforço (para -11 cmH2O, por exemplo) todas as 

variáveis respostas tendem a aumentar. No entanto esse comportamento não ocorreu 

como esperado na PSV, onde o Tinsp e o VCexp apresentaram queda em seus valores na 

combinação de uma intensidade de esforço cada vez maior. Tal fato pode ter ocorrido 

pela existência de esforços perdidos, presentes principalmente na intensidade de esforço 

de -3 cmH2O, gerando hiperinsuflação 32-34. Além disso, existe uma quantidade relevante 

de valores discrepantes (outliers), principalmente na PAV+ e majoritariamente 

pertencentes a combinação com a %Apoio de 95, onde ocorreram situações mais 

evidentes de sobreassistência (runaway). Já na figura B.45 são exibidos os boxplots das 

quatro variáveis respostas pela amplitude de esforço nos dois modos de ventilação, PAV+ 

e PSV. Aumentando a amplitude de esforço observa-se um menor aumento das variáveis 

na PAV+ em comparação com a intensidade de esforço, principalmente no Pico de fluxo 

inspiratório e Ppico. No modo PSV, ao contrário, essas variações ficam muito menos 

evidentes, independente da variável resposta. 
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Figura B.44 - Boxplots das variáveis respostas por intensidade de esforço e modo de 

ventilação. Intensidade de esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; 

Tinsp, s; VCexp, ml; Pico de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
 

 
Figura B.45 - Boxplots das variáveis respostas por amplitude de esforço e modo de 

ventilação. Intensidade de esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; 

Tinsp, s; VCexp, ml; Pico de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
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As figuras B.46 a B.49 ilustram os perfis de médias das variáveis respostas nos 

valores de intensidade de esforço e amplitude de esforço, nos dois modos de VM. As 

figuras B.46 e B.47 sugerem que, na PAV+, as variáveis respostas aumentam com a 

elevação da intensidade de esforço e da amplitude de esforço, respectivamente. A 

elevação do Pico de fluxo inspiratório e da Ppico foi menor com a adiação da amplitude 

de esforço do que com a intensidade de esforço. Quanto ao modo PSV, o Pico de fluxo 

inspiratório e a Ppico parecem aumentar, assim como o Tinsp e o VCexp tenderam a 

diminuir, com o aumento da intensidade de esforço (Figura B.48). Já a amplitude de 

esforço parece não produzir grandes efeitos nas variáveis respostas na PSV, ocorrendo 

um aumento atenuado somente no VCexp e na Ppico (Figura B.49). 

 

 
Figura B.46 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de intensidade de esforço 

no modo de ventilação PAV+. Intensidade de esforço, cmH2O; Tinsp, s; 

VCexp, ml; Pico de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
 

 



RESULTADOS  62 

 

 

Figura B.47 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de amplitude de 

esforço no modo de ventilação PAV+. Amplitude de esforço, %; 

Tinsp, s; VCexp, ml; Pico de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, 

cmH2O. 

 

 
Figura B.48 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de intensidade de esforço 

no modo de ventilação PSV. Intensidade de esforço, cmH2O; Tinsp, s; 

VCexp, ml; Pico de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
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Figura B.49 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de amplitude de esforço 

no modo de ventilação PSV. Amplitude de esforço, %; Tinsp, s; VCexp, 

ml; Pico de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 

 

A figura B.50 exibe uma certa relação, com um efeito pequeno, entre a 

intensidade e amplitude de esforço nas variáveis respostas na PAV+. Na Figura B.51, ve-

se que o aumento da intensidade de esforço gerou pequenas mudanças nos valores das 

amplitudes, para as variáveis VCexp, Pico de fluxo inspiratório e Ppico. No Tinsp 

observa-se aparente paralelismo entre os diferentes níveis de intensidade e amplitude de 

esforço, indicando uma menor relação entre os tipos de esforços e a variável citada. Por 

outro lado, as Figuras B.52 e B.53 indicam que, no modo PSV, a amplitude de esforço 

parece não ter efeito nas variáveis respostas (Figura B.53) e há poucos indícios de 

associação dos esforços nas variáveis respostas, indicados pelo paralelismo entre as linhas 

(Figura A.52).   
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Figura B.50 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de amplitude pela 

intensidade de esforço no modo de ventilação PAV+. Intensidade de 

esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Tinsp, s; VCexp, ml; Pico 

de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 

 

 
Figura B.51 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de intensidade pela 

amplitude de esforço no modo de ventilação PAV+. Intensidade de 

esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Tinsp, s; VCexp, ml; Pico 

de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
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Figura B.52 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de amplitude pela 

intensidade de esforço no modo de ventilação PSV. Intensidade de 

esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Tinsp, s; VCexp, ml; Pico 

de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 

 

 
Figura B.53 - Perfis de médias das variáveis respostas por nível de intensidade pela 

amplitude de esforço no modo de ventilação PSV. Intensidade de 

esforço, cmH2O; Amplitude de esforço, %; Tinsp, s; VCexp, ml; Pico 

de fluxo inspiratório, L/min; Ppico, cmH2O. 
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Tendo em vista as colocações apresentadas acima, podemos sintetizar os 

resultados afirmando que no modo PAV+ as variáveis respostas apresentaram acréscimo 

em seus valores nas combinações com esforços mais fortes e/ou prolongados. A 

intensidade de esforço protagonizou um maior impacto na mudança dos valores das 

variáveis respostas na PAV+ (com exceção do Tinsp), se sobrepondo à %Apoio na 

geração dos parâmetros. Sobretudo, a combinação dos fatores amplificou os valores das 

variáveis. O VCexp aumentou com a utilização de amplitudes mais demoradas, esse 

aumento ocorreu com a pequena elevação do Pico de fluxo inspiratório e Ppico em 

%Apoio medianas a altas e a manutenção, principalmente da Ppico, em níveis seguros 

(Ppico menor que 35 cmH2O). Foi possível identificar situações de sobreassistência 

(runaway) em níveis de %Apoio próximas a 100. O VCexp foi a variável estudada que 

mais sofreu alteração nas combinações de esforços, com percentual de oscilação próximo 

dos 500%. O modo PAV+ possibilitou compensação do WOBpt com a elevação do 

WOBtot na utilização de esforços mais fortes e demorados, a patir da titulação da 

%Apoio. 

No que diz respeito ao modo ventilatório PSV, a intensidade de esforço também 

gerou uma maior mudança nas variáveis respostas que a amplitude de esforço, entretanto 

com menor indício de associação entre os tipos de esforços. O Tinsp e VCexp seguiram 

uma tendencia de queda com o aumento da intensidade de esforço. Tal situação pode ser 

explicada pela ocorrência de esforços perdidos, e consequente hiperinsuflação, 

observados na intensidade de esforço de -3 cmH2O em praticamente todos os valores de 

PSV estudados (posteriormente na intensidade de esforço de -7 cmH2O na PSV de 17 

cmH2O). Diferentemente da PAV+, a PSV apresentou perfil retilíneo com o acréscimo 

da assistência realizada, indicando uma maior afinidade com a mudança do suporte do 

que com o esforço utilizado na geração das variáveis respostas. Podemos visualizar uma 

resposta mais apropriada da PAV+ em relação à PSV nas diferentes combinações de 

esforços inspiratórios, o primeiro modo obteve respostas dos parâmetros ventilatórios de 

forma “esforço-dependente” e o segundo parece ser mais influenciado pelo valor do modo 

ventilatório aplicado do que pelos esforços inspiratórios realizados.                                  
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5. DISCUSSÃO 

A monitorização dos esforços inspiratórios a beira-leito é de difícil realização e 

por vezes necessita de medidas invasivas, podendo ser obtida através do uso de cateteres 

esofágicos, da eletroneuromiografia ou através da realização de uma pausa expiratória 

para estimarmos a pressão de oclusão 72, 82, 83, porém estes métodos possuem suas 

limitações e dificuldades. O acompanhamento e avaliação criteriosa dos esforços 

musculares em modos assistidos torna-se importante tanto para a proteção muscular como 

para a proteção pulmonar, a fim de se evitar a ventilação prolongada, o desmame difícil 

e o aumento da morbidade/mortalidade 32. O presente estudo analisou o efeito de 

diferentes tipos de esforços inspiratórios no modo PAV+ através de um simulador 

mecânico, para melhor entender as características deste modo e sua resposta frente a essas 

mudanças. 

As assincronias paciente-ventilador são observadas em quase todos os modos de 

ventilação e tais assincronias afetam a mecânica pulmonar adversamente, podendo 

promover resultados deletérios ao paciente. O modo PSV é um modo ciclado a fluxo, 

sendo comumente usado no âmbito da UTI e funciona através do fornecimento de uma 

pressão de suporte constante. Já a PAV+ é uma nova assistência de pressão inspiratória 

dinâmica e proporcional que promete uma melhor sincronia e tolerância 78. Gautam et al. 

84 em 2016 publicaram um artigo onde realizaram a comparação do modo PSV com a 

PAV+ na ocorrência de assincronias. As assincronias foram registradas por vídeos de 10 

minutos e definidas como: esforço não detectado, disparo sem esforço, duplo disparo, 

auto-ciclagem, ciclagem prematura e ciclagem tardia. Eles relataram que os pacientes que 

utilizaram a PAV+ tiveram retenção inspiratória variável sem prejuízo nas trocas gasosas, 

porém concluíram que o desempenho foi semelhante na interação paciente-ventilador. 

Costa et al.35 em 2011 também compararam o modo PSV com a PAV+ no que diz respeito 

às assincronias. Segundo o grupo, a PAV+ diminuiu significativamente o retardo da 

ciclagem expiratória e aumentou de forma significativa o tempo de sincronia. Uma 

pesquisa de 2021 34 estudou o efeito da PAV+ e PSV sobre a incidência do 

desencadeamento de esforços ineficazes, através de um estudo fisiológico com a obtenção 

da Pes e do PTP nos 10 últimos minutos de um total de 20 minutos de ventilação em 

ambos os modos. Eles observaram uma redução dessa assincronia em quase 80% quando 

utilizado a PAV+. Tal resultado acima corrobora com os nossos achados, contudo os 

esforços perdidos foram encontrados exclusivamente no modo PSV. A ventilação em 
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PSV proporciona maior aprisionamento de ar em configurações elevadas, impedindo o 

disparo normal e causando esforços perdidos 32. Contudo, em nosso estudo os esforços 

perdidos se iniciaram em valores de suporte teoricamente pequenos (PSV de 6 cmH2O). 

O acionamento ineficaz está associado a um desfecho ruim e é a assincronia mais 

frequente durante a ventilação com alvo de pressão 2, 33, 34. Vimos no modo PAV+ que 

um esforço fraco, de -3 cmH2O, gerou valores inferiores das variáveis respostas em 

comparação com as demais intensidades de esforço e, mesmo gerando parâmetros baixos, 

a PAV+ foi capaz de identificar todos os ciclos programados e assistir-los (diferentemente 

da PSV). Apesar do objetivo do estudo não ter sido analisar ou comparar as assincronias 

presentes nos dois modos ventilatórios, é evidente e relevante afirmar que a PAV+ 

permitiu uma ventilação ausente de esforços não detectados, independente do esforço 

realizado e da %Apoio combinada.  

Observamos que a PAV+ respondeu proporcionalmente ao esforço realizado 

pelo simulador, proporcionando um Pico de fluxo inspiratório de acordo com a 

intensidade ou amplitude de esforço realizada. Da mesma forma que no Pico de fluxo 

inspiratório, vimos uma ordenação do Tinsp com as combinações dos esforços no modo 

PAV+, considerando que de forma oposta às demais variáveis a amplitude de esforço se 

sobrepôs a intensidade de esforço inspiratório. No modo PSV, vimos que uma intensidade 

de esforço mais fraca (-3 cmH2O) foi capaz de gerar um maior Tinsp, e a amplitude de 

esforço gerou pouca variação neste parâmetro. Igualmente, a amplitude de esforço pouco 

impactou o Pico de fluxo inpsiratório no modo PSV. O aumento da constante de tempo 

do sistema respiratório é uma característica que favorece a ocorrência de 

desencadeamento de esforço ineficaz 9, 68. O modo PSV possui maior risco de ciclagem 

tardia, pois a ciclagem ocorre quando o fluxo cai a uma porcentagem pré-definida do Pico 

de fluxo inspiratório. Desse modo, em uma situação de maior assistência ocorre aumento 

do tempo para atingir o critério de ciclagem, aumentando consequentemente o Tinsp e a 

possibilidade de incompatibilidade com o tempo inspiratório neural do paciente 36, 84, 85. 

Na PAV+, conforme o esforço do paciente começa a diminuir, o fornecimento de fluxo 

desacelera até um nível pré-definido baixo em L/min e assim o ventilador passa para a 

expiração. Como já mencionado, Costa et al. 35 viram que a PAV+ diminuiu o retardo da 

ciclagem expiratória de forma significativa. Vasconcelos et al.30 em 2017, afirmou que a 

PAV+ forneceu um fluxo inspiratório que melhor correspondeu ao esforço inspiratório 
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realizado, fato que não foi encontrado por eles no modo PSV. Tais resultados corroboram 

com o presente estudo. 

A relação entre esforço do paciente e o VC fornecido pelo ventilador é a 

principal diferença fisiológica da PSV e os modos proporcionais. Durante a respiração, o 

aumento do esforço resulta em um aumento linear no VC. Entretanto na PSV o VC é 

fornecido após o disparo realizado pelo paciente e depende do nível de suporte e da 

complacência do sistema respiratório 49, 86. Em nosso estudo vimos que o VCexp na PAV+ 

está relacionado com a intensidade de esforço realizado pelo simulador (quanto maior a 

intensidade de esforço maior o VCexp e vice-versa). Sobretudo, a intensidade de esforço 

se sobressaiu a uma maior %Apoio na geração do VCexp, podendo o VCexp ser 

amplamente aumentado na combinação destes dois fatores. Porém o mesmo fato não 

ocorreu quando analisamos a PSV, a variação do VCexp parece estar mais relacionada ao 

valor de pressão colocado no ventilador do que com a intensidade ou amplitude de esforço 

combinada. O atual estudo também obteve um achado que até onde temos conhecimento 

não foi discutido na literatura: o aumento do VCexp com o aumento da amplitude de 

esforço no modo proporcional. Na PAV+ o uso de uma maior amplitude de esforço 

proporcionou um maior VCexp independente da intensidade de esforço realizada, tal 

achado é importante por apresentar uma possibilidade de ganho de VCexp sem aumento 

necessário da %Apoio. Entretanto, é necessária uma melhor compreensão da interação 

das diferentes intensidades e amplitudes de esforço como ferramenta adicional ao ajuste 

fino do VM, prevenção de assincronias observadas a beira-leito ou treinamento 

respiratório específico com objetivo de ganho de VC. O presente estudo é um estudo de 

bancada e mais análises devem ser feitas, principalmente com pacientes a beira leito, para 

uma melhor compreensão da efetividade e da funcionalidade do recurso da amplitude de 

esforço na PAV+. Também é importante ressaltar que analisamos somente amplitudes de 

esforço de 5, 10 e 15%, sendo que estudos futuros podem abranger amplitudes diversas 

para uma compreensão mais aprofundada. E que é necessário a colaboração do paciente 

e propriocepção diafragmática do mesmo para a utilização destas soluções. 

Observamos o aumento significante da Ppico quando utilizadas intensidades e 

amplitudes de esforço mais elevadas na PAV+. Do mesmo modo que no VCexp, foi mais 

evidente o aumento da Ppico com o uso da intensidade de esforço do que com a amplitude 

de esforço. O crescimento mais evidente da Ppico utilizando diferentes valores de 

amplitudes, ocorreu aproximadamente a partir da segunda metade das %Apoio. Tal 
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resultado é relevante, pois vimos que na PAV+ foi possível obter acréscimo do VCexp 

com a realização de amplitudes de esforços mais demoradas e esse acréscimo ocorre com 

uma pequena e segura elevação da Ppico em %Apoio medianas a altas. Apesar da 

ocorrência de sobreassistência (runaway) principalmente na % Apoio de 95, que elevou 

o valor com relação às demais %Apoio, a Ppico se limitou a valores seguros de uso clínico 

(menor que 35 cmH2O). Mesmo com resultados estatisticamente significativos, a variação 

da Ppico na PSV nas combinações dos esforços foi mínima e não possui repercussão 

clínica evidente. Esta variação parece estar mais relacionada com o incremento da PSV 

do que com a intensidade de esforço ou a amplitude de esforço empregada. O estudo de 

Vaporidi et al. 87 em 2019 mostrou que os pacientes que utilizaram PAV+ apresentaram 

elevada sustentação da driving pressure com uma porcentagem de elevação de 8%, essa 

elevação não está associada ao alto VC ou a alta ventilação por minuto e sim a baixa 

complacência (abaixo de 30 ml/cmH2O). Nosso estudo utilizou uma complacência fixa 

de 100 ml/cmH2O em todas as combinações, divididas em dois compartimentos de 50 

ml/cmH2O, assim como uma resistência pulmonar baixa e constante, tornando necessário 

estudar a repercussão destes diferentes esforços em diferentes mecânicas pulmonares. 

Como idealizado, na PAV+, as combinações com diferentes esforços obtiveram 

respostas equivalentes no que diz respeito às variáveis respostas Tinsp, VCexp, Pico de 

fluxo inspiratório e Ppico. Na PAV+ vimos que um Tinsp mais longo promovido pelo 

uso de uma maior amplitude de esforço (demora de 15%, por exemplo) gerou o aumento 

do VCexp, com uma menor elevação do Pico de fluxo inspiratório e da Ppico em %Apoio 

medianas a altas. Ao mesmo tempo chama atenção o crescimento exponencial das 

variáveis respostas em %Apoio cada vez maiores, e mais evidente nas combinações com 

intensidades de esforço mais fortes. Já o modo PSV apresentou valores que, se 

reproduzidos clinicamente, podem confundir o profissional a beira-leito e levar a 

condutas prejudiciais e/ou de sobrecarga muscular. Por exemplo, a elevação do VCexp 

em decorrência dos esforços perdidos e da hiperinsuflação pode levar ao raciocínio 

clínico que o paciente esteja sobre-assistido e seja necessário a redução do nível de 

assistência ventilatória para se adequar ao VC ideal previsto, enquanto ele segue 

enfrequecido (com intensidade de esforço de -3 cmH2O, por exemplo) e/ou necessitado 

de um maior suporte ventilatório, além de uma adequada atenção para ganho de força 

muscular inspiratória. Faz-se importante a constante preocupação com uma ventilação 

adequada ao esforço inspiratório durante a VM 58 para que o melhor manejo ventilatório 
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seja ofertado ao paciente, e a PAV+ parece propiciar uma ventilação correspondente ao 

esforço realizado. Porém como já citado, o atual estudo ocorreu através de um simulador 

mecânico, necessitando da análise clínica em pacientes a beira leito para um julgamento 

dos efeitos clínicos. 

Gonzales et al.88 em 2013 estudaram a influência do rise time e dos critérios de 

ciclagem em 4 modelos de ventiladores no modo espontâneo com parâmetros de PSV de 

8 cmH2O e PEEP de 5 cmH2O, comparando com os respectivos VCexp, Tinsp e Pico de 

fluxo inspiratório. Eles encontraram diferenças significativas nos itens acima quando 

ajustado o rise time mais curto. Além disso, eles afirmaram que na estratégia de ventilação 

com a PSV o ajuste no rise time pode produzir mudanças nos parâmetros ventilatórios e 

pode ser utilizado para conduzir o desmame ventilatório. Murata et al. 89 em 2010 

concluíram que o uso de um rise time mais curto diminuiu a carga de trabalho inspiratória, 

independentemente do nível de PSV, da sensibilidade do disparo ou do impulso 

inspiratório. Segundo o grupo, a carga de trabalho inspiratória pode ser reduzida ao 

máximo com uma combinação de um rise time mais curto e um alto nível de PSV para 

um determinado esforço inspiratório 89. O mesmo resultado foi descrito anteriormente por 

Chiumello e colaboradores 82 em 2003. Os resultados descritos nos estudos fazem sentido 

quando se objetiva reduzir a carga de trabalho do paciente, porém este manejo deve ser 

realizado com cautela para se evitar o desuso na musculatura respiratória, em especial no 

modo PSV. Observações fisiológicas durante a titulação do PSV levaram a conclusão de 

que o trabalho respiratório está associado à resposta do VC ou FR, ou seja, VC baixos 

(menores que 5 ml/kg) e FR elevadas (acima de 30 rpm) denotam subassistência, 

enquanto VC altos (ou seja, superiores a 8 ml/kg) e FR baixas (ou seja, menos de 20 rpm) 

denotam sobreassistência 90-93. Dessa forma, o algoritmo do modo PSV deixa para o 

profissional a tarefa de estimar o trabalho respiratório do paciente de forma empírica 91, 

já que a assistência oferecida é constante e independe da necessidade ventilatória do 

paciente. Lilitsis et al. 94 em 2020 descreveram que os pacientes estudados em uso de VM 

e que estavam em fase de recuperação de insuficiência respiratória aguda, a mudança da 

%Apoio resultou em alteração do esforço inspiratório em maior magnitude do que a FR, 

embora tanto o esforço quanto a FR quase sempre seguiam na mesma tendência (aumento 

ou diminuição). Entretanto, segundo o grupo, nem a magnitude da mudança ou o valor 

absoluto da FR podem ser usados para estimar quantitativamente o esforço respiratório 

resultante após uma alteração do nível de assistência. A relação entre assistência 
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ventilatória, esforço inspiratório e FR é complicada e multifatorial, pois estes fatores são 

afetados pela variabilidade respiratória do paciente, capacidade de gerar ventilação 

alveolar e o modo de suporte 94-96. As evidências científicas que orientam a titulação do 

esforço inspiratório não consideram a variabilidade do padrão respiratório e não 

relacionam com o nível de assistência 3, 73, 93, 94, 96.  

Um artigo avaliou continuamente por 12h o EAdi no modo PSV, com o objetivo 

de documentar a tendência deste e a ocorrência de períodos de unidade neuro-ventilatória 

"Baixa" e/ou "Alta". Eles observaram grandes variações na amplitude do EAdi, 

distribuídas de forma desigual 90. Ao amplificar o esforço respiratório do paciente, o VM 

deve normalizar a unidade neuro-ventilatória quando os músculos respiratórios são 

desafiados por um aumento absoluto ou relativo na carga de trabalho 78. Em condições 

patológicas, a diminuição da conformidade pulmonar e/ou torácica, o aumento da 

resistência das vias aéreas e/ou fraqueza muscular respiratória pode alterar o acoplamento 

entre o esforço do paciente e a excursão diafragmática, levando a um consequente 

desconforto respiratório 78, 97. Episódios de incomodo e dor são capazes de aumentar as 

unidades neuro-ventilatórias, enquanto o excesso de sedação e o sono são capazes de 

diminui-las. Essas variações ocorrem independentemente da assistência ventilatória e o 

modo PSV pode não ser capaz de "satisfazer" adequadamente tais exigências 90, 

ressaltando que o nível de assistência do PSV é fixo e indefere da necessidade fisiológica 

do paciente 78, 79. O modo PAV+ exibiu, no atual estudo, uma resposta proporcional ao 

esforço inspiratório, ao mesmo tempo explanamos a relação das combinações dos 

esforços com a assistência ventilatória (%Apoio) refletidas nas variáveis respostas. 

Demonstramos experimentalmente que o modo proporcional possibilitou uma resposta 

adequada à variabilidade do esforço inspiratório, com a compensação da carga de trabalho 

(WOBpt) através da titulação da %Apoio, além da geração de valores exponencialmente 

mais elevados com a combinação dos fatores. Akoumianaki et al. 98 em 2017 examinaram 

se a PAV+ ou o modo PSV têm efeitos diferentes no descarregamento da carga dos 

músculos inpiratórios e na eficiência do trabalho muscular respiratório durante o 

exercício em pacientes graves. Um descompasso entre demanda e assistência pode levar 

a uma assincronia paciente-ventilador, aumento do trabalho da respiração e, eventual 

menor tolerância do paciente ao exercício. Eles afirmaram que a PAV+ foi associada a 

uma melhor eficiência no trabalho (total de consumo de oxigênio pela potência média 

gerada - ΔVO2/Wmédia) em comparação com a ventilação com o modo PSV. A 
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observação de um aumento do VO2 pode ser interpretada como um menor consumo de 

oxigênio pelos músculos respiratórios e, portanto, uma descarga mais eficiente do 

trabalho respiratório. De tal modo, a PAV+ poderia melhorar o efeito de treinamento e 

facilitar a reabilitação.  

Os modos proporcionais de assistência ventilatória fornecem uma pressão 

análoga ao esforço do paciente, permitindo que a ventilação seja controlada pelo centro 

respiratório do mesmo 95. Modificar o nível de assistência durante os modos 

proporcionais altera principalmente a descarga no músculo respiratório, sendo que o 

tempo de insuflação é próximo ao tempo inspiratório neural, e a variabilidade e a 

sincronização respiratória são preservadas 77. O quanto de descarga muscular respiratória 

será realizada é um objetivo relevante para se ajustar o nível de assistência na PAV+ e 

assim aperfeiçoar as interações paciente-ventilador. As medidas da mecânica pulmonar e 

do VC possibilita o constante acompanhamento da driving pressure e, com esses 

parâmetros, a detecção de alterações do esforço do paciente ao longo do tempo. Vimos 

que o aumento da %Apoio de 10 para 50 e posteriormente para 80, possibilitou a 

compensação gradual do WOBpt com a elevação do WOBtot. Portanto tal compensação 

poderia, teoricamente, evitar o esforço excessivo dos músculos respiratórios durante a 

VM e seus efeitos deletérios 74. O fato de termos realizado um estudo experimental não 

invalida nossos achados, porém não podemos usar esses dados para estabelecer 

consequências clínicas factíveis, se limitando a suposições. O valor do WOB calculado 

pelo PAV+ não contabiliza a duração do esforço respiratório e não reflete o verdadeiro 

gasto energético dos músculos respiratórios, como ocorre no PTP esofágico (PTPes) 67, 

porém medidas não invasivas de esforço inspiratório são úteis no dia a dia de uma UTI 

mesmo possuindo limitações. O esforço muscular respiratório é responsável por uma 

porção significativa do consumo total de oxigênio corporal e garantir uma ventilação 

adequada pode ajudar a otimizar a distribuição da entrega de oxigênio ao organismo. Vale 

a pena reafirmar que estudos indicam iniciar a ventilação na PAV+ com a %Apoio de 50 

e posteriormente titular a assistência de acordo com a barra de WOB exibida na interface 

do ventilador, podendo este ser elevado ou diminuído a depender das necessidades 

respiratórias, musculares e fisiopatológicas de cada indivíduo 52, 78, 79. O uso da %Apoio 

próximos a 100 coloca o paciente em risco de sobreassistência (runaway) 49, como 

discutido em nossos resultados. E o uso de uma %Apoio superior a 20% fornece uma 

estimativa confiável da pressão de recuo elástico passivo, correspondendo a valores reais 
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e precisos da Complacência estática (Cst) e driving pressure 26-29. Uma das principais 

vantagens do PAV+ é permitir que a avaliação do WOB de forma não invasiva e 

automática. Todavia deve-se atentar a evidência de uma subassistência de 25% do 

WOBtot (mais comum entre a %Apoio 40 a 80), podendo aumentar na presença de 

PEEPi, como demonstrado no estudo de bancada já mencionado 37.  O acionamento 

pneumático convencional utilizado na ventilação PAV+ é um limitador (comparado ao 

NAVA, por exemplo), portanto o correto manejo da PAV+ deve levar em consideração o 

WOBpt e a presença de PEEPi.  

Diversos estudos citados acima evidenciaram a superioridade da PAV+ sobre a 

PSV na sincronia paciente-ventilador 34, 35, 78, 84, na melhor resposta a variabilidade 

ventilatória 28, 77, 90, 94-96 e na melhor eficiência de trabalho 97. Nosso estudo, 

complementariamente, mostrou a atuação dos esforços inspiratórios no modo PAV+ 

sobre a evolução do Tinsp, VCexp, Pico de fluxo inspiratório e Ppico em diferentes 

valores de assistência ventilatória (%Apoio). Diferentemente da grande maioria dos 

trabalhos, analisamos uma ampla gama de %Apoio e PSV, além de correlacionar os 

esforços inspiratórios à %Apoio na geração das variáveis respostas. Pudemos corroborar 

com alguns resultados e apresentar informações novas. Dessa forma obtivemos uma visão 

inteira desse modo proporcional de VM, com a apresentação interessante e inédita da 

possibilidade de ganho de um parâmetro ventilatório na realização de uma maior demora 

para atingir o pico máximo do esforço muscular (amplitude de esforço). Acreditamos que 

tais resultados podem contribuir no melhor entendimento do funcionamento da PAV+ e 

do impacto do modo nos parâmetros ventilatórios quando optado pela utilização. Além 

de demonstrar a importância do entendimento do esforço inspiratório, objetivando uma 

ventilação cada vez mais confortável e protetora. Finalizamos reafirmando da 

necessidade de novos estudos em diferentes condições de parâmetros e mecânicas, e 

principalmente em humanos.  
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6. CONCLUSÃO 

A PAV+ respondeu prontamente às variações de intensidade e amplitude de 

esforço, com o aumento equivalente no que diz respeito ao Tinsp, VCexp, Pico de fluxo 

inspiratório e Ppico. A mudança das variáveis respostas foi maior com o acréscimo da 

intensidade de esforço do que com a amplitude de esforço. A combinação dos fatores 

associados à %Apoio elevou as variáveis de forma exponencial. Foi possível aumentar o 

VCexp com o uso de uma maior amplitude de esforço e tal aumento ocorreu sem elevação 

excessiva da Ppico (menor que 35 cmH2O), através de uma complacência 100 ml/cmH2O 

e resistência 10 cmH2O/L/seg.  

 Já no modo PSV foi observado esforços perdidos, que gerou valores elevados 

de Tinsp e VCexp nas combinações com intensidades de esforço mais fracas. A resposta 

das variáveis estudadas, na PSV, não oscilou de forma correspondente ao esforço como 

ocorreu na PAV+ e parece estar mais relacionada ao aumento do suporte ventilatório do 

que ao esforço inspiratório realizado. Dessa forma, a PAV+ demonstra proporcionar uma 

assistência ventilatória adequada à variabilidade dos esforços inspiratórios, 

diferentemente da PSV. Estudos futuros são necessários para melhor compreender o 

efeito de diferentes intensidades de esforço e amplitudes de esforço, e suas repercussões 

clínicas.  
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ANEXO A 

Tabela A.3 - Números de esforço perdidos encontrados no modo PSV 

 
Intensidade: -3 cmH2O, -7 cmH2O e -11 cmH2O; Amplitude 5%, 10% e 15%; PSV: 5 a 20 

cmH2O. 
 

 

 Amplitude e intensidade de esforço 

PSV 5% -3 5% -7 5% -11 10% -3 10% -7 10% -11 15% -3 15% -7 15% -11 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 0 0 4 0 0 5 0 0 

7 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

8 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

9 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

10 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

11 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

12 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

13 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

14 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

15 8 0 0 7 0 0 8 0 0 

16 8 0 0 7 0 0 8 1 0 

17 8 3 0 7 4 0 8 4 0 

18 8 7 0 7 7 0 8 6 0 

19 8 7 0 7 8 0 8 7 0 

20 8 7 0 7 8 0 8 7 0 
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Tabela A.4 - Descrição dos parâmetros de interesse do Tinsp no modo PAV+

 
Os resultados do Tinsp são representados em segundos por:Média±DP Mediana (máxima; 

mínimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%Apoio -3 5% -3 10% -3 15% -7 5% -7 10% -7 15% -11 5% -11 10% -11 15%

0,85±0,123 0,98±0,12 1,07±0,09 0,83±0,1 0,97±0,09 1,11±0,1 0,86±0,11 0,96±0,09 1,08±0,04

0,79 (1,09; 0,.77) 0,92 (1,2; 0,9) 1,05 (1,29; 0.96) 0,8 (1,07; 0,76) 0,94 (1,2; 0,91) 1,07 (1,32; 1,05) 0,8 (1,05; 0,79) 0,93 (1,18; 0,92) 1,06 (1,18; 1,05)

0,85±0,11 0,97±0,1 1,05±0,08 0,83±0,08 0,96±0,08 1,1±0,1 0,84±0,11 0,98±0,1 1,09±0,05

0,8 (1,07; 0,77) 0,92 (1,17; 0,91) 1,04 (1,33; 1,00) 0,8 (1,03; 0,79) 0,93 (1,15; 0,91) 1,06 (1,34; 1,03) 0,79 (1,08; 0,78) 0,93 (1,19; 0,91) 1,06 (1,21; 1,05)

0,81±0,1 0,96±0,1 1,06±0,12 0,83±0,08 0,97±0,09 1,1±0,09 0,81±0,07 0,98±0,1 1,08±0,04

0,78 (1,06; 0,76) 0,91 (1,16; 0,89) 1,01 (1,3; 1,96) 0,8 (1,07; 0,78) 0,94 (1,18; 0,92) 1,07 (1,41; 1,03) 0,79 (1,08; 0,78) 0,93 (1,2; 0,91) 1,07 (1,19; 1,05)

0,85±0,1 0,94±0,08 1,08±0,1 0,82±0,06 0,99±0,11 1,09±0,09 0,82±0,1 0,96±0,07 1,09±0,07

0,8 (1,06; 0,75) 0,92 (1,21; 0,9) 1,04 (1,3; 0,99) 0,8 (1,05: 0,79) 0,93 (1,21; 0,88) 1,06 (1,32; 1,05) 0,79 (1,06; 0,78) 0,93 (1,17; 0,92) 1,07 (1,34; 1,04)

0,87±0,11 0,97±0,1 1,07±0,08 0,83±0,08 0,97±0,09 1,09±0,09 0,83±0,09 0,99±0,11 1,09±0,05

0,8 (1,05; 0,79) 0,92 (1,19; 0,91) 1,05 (1,27; 0,79) 0,81 (1,05; 0,79) 0,93 (1,2; 0,92) 1,06 (1,33; 1,04) 0,8 (1,06; 0,78) 0,92 (1,22; 0,93) 1,07 (1,23; 1,05)

0,84±0,1 0,97±0,11 1,06±0,08 0,87±0,11 0,98±0,1 1,09±0,09 0,83±0,1 0,99±0,11 1,11±0,06

0,81 (1,09; 0,79) 0,92 (1,22; 0,9) 1,03 (1,26; 0,98) 0,81 (1,08; 0,79) 0,94 (1,18; 0,92) 1,06 (1,35; 1,04) 0,8 (1,08; 0,79) 0,95 (1,22; 0,93) 1,09 (1,24; 1,07)

0,88±0,11 0,95±0,08 1,07±0,08 0,84±0,09 0,96±0,07 1,12±0,12 0,85±0,1 0,97±0,07 1,14±0,12

0,8 (1,08; 0,79) 0,93 (1,19; 0,91) 1,06 (1,29; 1,0) 0,81 (1,05; 0,79) 0,94 (1,2; 0,93) 1,07 (1,35; 1,05) 0,81 (1,08; 0,8) 0,96 (1,21; 0,95) 1,09 (1,37; 1,07)

0,83±0,08 0,98±0,11 1,06±0,07 0,84±0,07 0,99±0,09 1,11±0,07 0,89±0,11 0,99±0,07 1,14±0,09

0,8 (1,04; 0,76) 0,91 (1,21; 0,89) 1,05 (1,29; 0,96) 0,82 (1,01; 0,8) 0,95 (1,22; 0,94) 1,08 (1,3; 1,06) 0,84 (1,1; 0,82) 0,97 (1,25; 0,96) 1,1 (1,39; 1,09)

0,86±0,12 0,94±0,04 1,09±0,11 0,88±0,1 1,01±0,09 1,11±0,07 0,89±0,09 1,02±0,1 1,14±0,07

0,8 (1,09; 1,79) 0,93 (1,08; 0,91) 1,05 (1,35; 0,97) 0,84 (1,12; 0,82) 0,97 (1,26; 0,96) 1,1 (1,38; 1,08) 0,86 (1,12; 0,84) 0,99 (1,27; 0,97) 1,12 (1,41; 1,11)

0,85±0,11 0,95±0,07 1,08±0,12 0,91±0,11 1,02±0,09 1,16±0,1 0,91±0,1 1,04±0,09 1,17±0,1

0,8 (1,11; 0,79) 0,93 (1,22; 0,92) 1,03 (1,36; 0,99) 0,86 (1,15; 0,84) 0,99 (1,24; 0,97) 1,11 (1,38; 1,09) 0,87 (1,16; 0,85) 1,01 (1,29; 0,99) 1,14 (1,43; 1,12)

0,85±0,1 0,99±0,11 1,07±0,07 0,91±0,08 1,04±0,09 1,16±0,1 0,94±0,1 1,09±0,12 1,19±0,11

0,82 (1,11; 0,8) 0,94 (1,23; 0,92) 1,03 (1,27; 1,01) 0,88 (1,12; 0,87) 1,01 (1,29; 0,97) 1,13 (1,41; 1,11) 0,9 (1,19; 0,88) 1,04 (1,31; 1,0) 1,16 (1,46; 1,13)

0,88±0,12 1,0±0,1 1,09±0,09 0,94±0,09 1,06±0,1 1,2±0,12 0,99±0,12 1,11±0,12 1,22±0,09

0,83 (1,12; 0,8) 0,97 (1,26; 0,91) 1,06 (1,34; 1,03) 0,92 (1,16; 0,89) 1,03 (1,3; 1,0) 1,15 (1,44; 1,12) 0,94 (1,22; 0,91) 1,06 (1,35; 1,04) 1,19 (1,44; 1,15)

0,86±0,07 1,01±0,11 1,11±0,08 0,99±0,11 1,08±0,1 1,22±0,12 0,99±0,08 1,14±0,1 1,27±0,12

0,85 (1,12; 0,82) 0,98 (1,3; 0,92) 1,08 (1,33; 1,04) 0,94 (1,21; 0,91) 1,05 (1,33; 1,01) 1,18 (1,47; 1,12) 0,97 (1,26; 0,94) 1,1 (1,4; 1,07) 1,22 (1,52; 1,18)

0,89±0,07 1,03±0,1 1,14±0,09 1,03±0,12 1,13±0,1 1,26±0,13 1,05±0,11 1,19±0,13 1,33±0,12

0,87 (1,12; 0,86) 0,98 (1,22; 0,95) 1,11 (1,35; 1,08) 0,97 (1,27; 0,94) 1,09 (1,36; 1,05) 1,21 (1,55; 1,15) 1,02 (1,32; 0,97) 1,14 (1,44; 1,09) 1,27 (1,56; 1,2)

0,92±0,08 1,06±0,12 1,16±0,09 1,09±0,12 1,17±0,1 1,28±0,1 1,11±0,1 1,23±0,1 1,36±0,11

0,9 (1,19;0,89) 1,01 (1,3; 0,97) 1,13 (1,4; 1,1) 1,02 (1,31; 0,98) 1,14 (1,42; 1,09) 1,25 (1,54; 1,19) 1,08 (1,37; 1,02) 1,19 (1,48; 1,13) 1,31 (1,58; 1,24)

0,96±0,09 1,08±0,09 1,18±0,05 1,1±0,11 1,22±0,1 1,33±0,11 1,17±0,11 1,31±012 1,4±0,16

0,93 (1,21; 0,89) 1,05 (1,32; 1,0) 1,17 (1,33; 1,12) 1,07 (1,37; 1,01) 1,19 (1,46; 1,12) 1,3 (1,6; 1,21) 1,15 (1,46; 1,06) 1,27 (1,56; 1.15) 1,36 (1,71; 1,2)

0,96±0,06 1,1±0,12 1,23±0,11 1,18±0,12 1,28±0,11 1,4±0,17 1,26±0,16 1,33±0,14 1,42±0,12

0,95 (1,19; 0,93) 1,06 (1,43; 1,0) 1,18 (1,44; 1,14) 1,14 (1,44; 1,05) 1,25 (1,51; 1,14) 1,38 (1,71; 1,15) 1,22 (1,53; 1,03) 1,34 (1,62; 1,16) 1,43 (1,73; 1,25)

1,07±0,1 1,17±0,11 1,27±0,09 1,29±0,18 1,37±0,29 1,44±0,52 1,28±0,17 1,34±0,23 1,45±0,23

1,05 (1,3; 0,97) 1,15 (1,41; 1,05) 1,26 (1,49; 1,18) 1,22 (1,81; 1,09) 1,39 (2,0; 0,88) 1,65 (2,2; 0,75) 1,3 (1,63; 1,0) 1,46 (1,77; 1,03) 1,45( 1,88; 1,16)

1,21±0,13 1,24±0,12 1,31±0,1 1,23±0,63 1,16±0,2 1,23±0,11 1,29±0,1 1,43±0,15 1,34±0,3

1,2 (1,45; 1,03) 1,21 (1,52; 1,08) 1,29 (1,55; 1,15) 1,59 (2,12; 0,49) 1,2 (1,38; 0,87) 1,28 (1,38; 1,05) 1,28 (1,53; 1,14) 1,42 (1,66; 1,18) 1,27 (1,82; 0,84)
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Tabela A.5 - Descrição dos parâmetros de interesse do VCexp no modo PAV+ 

.  
Os resultados do VCexp são representados em mililitros por: Média±DP Mediana (máxima; 

mínimo). 
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ANEXOS 82 

 
 

Tabela A.6 - Descrição dos parâmetros de interesse do Pico de fluxo inspiratório no modo 

PAV+. 

 
Os resultados do Pico de fluxo inspiratório são representados em litros por segundo por: 

Média±DP Mediana (máxima; mínimo). 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

%Apoio -3 5% -3 10% -3 15% -7 5% -7 10% -7 15% -11 5% -11 10% -11 15%

10,97±0,15 11,26±0,16 11,17±0,07 20,55±0,12 21,15±0,19 20,76± 0,37 29,28±0,3 30,28±0,29 29,61±0,29

10,9 (11,2; 10,7) 11,3 (11,4; 10,8) 11,2 (11,3; 11,0) 20,6 (20,7; 20,3) 21,2 (21,6; 20,8) 20,7 (22,0; 20,3) 29,3 (29,6; 28,6) 30,3 (30,9; 29,8) 29,7 (30,0; 29,1)

11,15±0,97 11,29±0,14 11,22±0,11 20,59±0,26 21,29±0,63 20,71±0,15 29,36±0,2 30,26±0,24 29,67±0,21

10,9 (14,6; 10,6) 11,3 (11,5; 11,0) 11,2 (11,5; 11,0) 20,6 (21,2; 20,0) 21,1 (23,5; 20,8) 20,7(21,1; 20,5) 29,4 (29,6; 28.9) 30,2 (30,6; 29,8) 29,7 (29,9; 29,2)

10,88±0,09 11,49±0,68 11,25±0,08 20,52±0,15 21,16±0,16 20,71±0,19 29,41±0,24 30,33±0,33 29,79±0,24

10,9 (11,1; 10,7) 11,4 (13,9; 11,1) 11,3 (11,4; 11,1) 20,5 (20,9; 20,3) 21,2 (21,6; 20,9) 20,7 (21,1; 20,3) 29,50 (29,7; 28,9) 30,33 (31,1; 29,8) 29,9 (30,3; 29,3)

11,8±0,4 11,38±0,1 11,25±0,07 20,89±1,04 21,31±0,16 20,97±0,15 30,18±0,54 31,56±0,33 31,33±0,3

11,2 (11,7; 10,0) 11,4 (11,5; 11,1) 11,3 (11,4; 11,1) 20,7 (24,6; 20,3) 21,3 (21,6; 21,0) 21,0 (21,2; 20,6) 30,1 (32,0; 29,7) 31,5 (32,3; 30,9) 31,3 (32,0; 30,8)

11,2±0,13 11,48±0,1 11,31±0,06 20,72±0,24 22,15±2,01 21,33±0,2 31,01±0,28 31,81±0,36 32,74±0,37

11,3 (11,3; 10,9) 11,5 (11,7; 11,3) 11,3 (11,4; 11,2) 20,8 (20,9; 20,0) 21,7 (29,4; 21,3) 21,3 (21,8; 20,8) 31,1 (31,3; 30,4) 32,7 (33,8; 32,4) 32,8 (33,6; 32,0)

11,57±0,83 11,49±0,12 11,37±0,11 21,55±1,66 22,17±0,25 22,14±0,26 32,53±0,91 34,25±0,38 34,25±0,38

11,2 (13,8; 11,1) 11,5 (11,7; 11,2) 11,4 (11,5; 11,2) 21,2 (27,5; 20,8) 22,2 (22,8; 21,8) 22,2 (22,7; 21,6) 32,3 (35; 31,7) 34,2 (35,3; 33,6) 34,4 (34,6; 33,4)

11,5±1,22 11,51±0,07 11,33±0,06 21,93±0,18 23,29±0,22 23,21±0,33 33,65±0,67 35,74±0,26 36,22±0,72

11,3 (15,9; 10,8) 11,5 (11,6; 11,3) 11,3 (11,4; 11,2) 22,0 (22,2; 21,5) 23,3 (23,9; 22,8) 23,3 (24,0; 22,7) 33,5 (36,0; 33,1) 35,7 (36,4; 35,2) 36,1 (38,2; 35,3)

11,25±0,1 11,47±0,24 11,33±0,08 22,43±0,16 24,01±0,26 24,21±0,34 34,62±0,24 37,39±0,31 38,03±0,46

11,3 (11,4; 11,0) 11,5 (12,1; 11,0) 11,3 (11,5; 11,2) 22,4 (22,8; 22,1) 24,0 (24,7; 23,5) 24,2 (25,1; 23,6) 34,6 (34,9; 34,1) 37,4 (38,0; 36,7) 38,0 (39,3; 37,2)

11,27±0,08 11,5±0,08 11,42±0,11 23,4±0,16 25,4±0,28 25,7±0,21 36,3±0,29 39,82±0,51 40,36±0,45

11,3 (11,4; 11,1) 11,5 (11,6; 11,3) 11,4 (11,6; 11,2) 23,5 (23,5; 23,0) 25,4 (26,1; 24,7) 25,8 (25,9; 25,0) 36,4 (36,7; 35,8) 39,8 (41,0; 38,7) 40,4 (41,4; 39,5)

11,28±0,08 11,78±0,12 11,77±0,24 24.24±0,31 26,51±0,31 27,11±0,42 37,93±0,91 41,59±0,46 42,83±0,55

11,3 (11,4; 11,1) 11,8 (12,1; 11,5) 11,8 (12,1; 11,3) 24,3 (24,8; 23,8) 26,6 (27,0; 25,8) 27,2 (28,1; 26,3) 37,8 (41.0; 36.8) 41,6 (42,5; 40,40) 43,0 (43,6; 41,4)

11,89±1,03 12,18±0,24 12,25±0,18 25,27±0,33 27,93±0,44 28,68±0,52 39,3±1,45 43,76±0,92 45,45±0,93

11,7 (15,6; 11,4) 12,2 (12,7; 11,7) 12,3 (12,4; 11,8) 25,3 (26,0; 24,6) 28,0 (29,1; 27,1) 28,7 (29,9; 27,6) 39,7 (40,3; 34,2) 43,8 (46,3; 42,3) 45,5 (47,8; 43,6)

12,01±0,14 12,77±0,28 12,95±0,27 26,55±0,4 29,47±0,58 30,41±0,66 42,47±2,97 46,37±0,86 48,3±1,06

12,1 (12,2; 11,7) 12,8 (13,5; 12,2) 13,0 (13,5; 12,3) 26,6 (27,5; 25,7) 29,5 (30,8; 28,3) 30,5 (31,9; 29,2) 41,9 (53,1; 40,9) 46,5 (48.6; 45,0) 48,4 (51,1; 46,2)

12,43±0,15 13,24±0,32 13,41±0,34 27,59±0,52 30,72±0,6 31,99±0,92 44,0±0,42 49,39±1,11 51,66±1,61

12,5 (12,5; 11,9) 13,3 (14,0; 12,5) 13,5 (14,2; 12,8) 27,6 (28,9; 26,6) 30,8 (32,3; 29,6) 32,1 (34,0; 30,2) 44,1 (44,3; 42,6) 49,3 (52,5; 47,5) 51,9 (55,4; 49,0)

12,6±0,14 13,77±0,33 14,0±0,5 28,78±0,6 32,37±0,79 33,97±1,24 46,15±0,79 51,97±1,72 54,6±2.05

12,6 (12,8; 12,3) 13,8 (14,6; 13,2) 14,1 (14,8; 12,5) 28,8 (30,4; 27,9) 32,5 (34,5; 31,0) 34,1 (36,7; 31,4) 46,3 (46,9; 44,2) 52,2 (56,6; 49,3) 55,0 (59,6; 50,9)

12,94±0,14 14,29±0,35 14,78±0,5 30,41±1,0 34,03±0,83 36,14±1,33 48,62±0,83 55,27±2,35 55,65±8,31

12,9 (13,2; 12,6) 14,4 (15,1; 13,7) 14,8 (15,9; 13,8) 30,30 (32,8; 28,9) 34,1 (35,4; 32,2) 36,3 (39,4; 33,5) 48,8 (49,4; 46,6) 55,1 (61,8; 51,3) 57,5 (65,0; 28,2)

13,24±0,17 14,47±0,45 15,23±0,47 31,45±1,14 35,62±1,19 38,01±1,68 50,76±1,35 57,57±3,23 60,12±4,8

13,3 (13,5; 12,9) 14,4 (15,6; 13,8) 15,2 (16,3; 14,3) 31,3 (34,1; 29,6) 35,6 (38,9; 33,7) 38,0 (41,8; 34,7) 51,2 (52,2; 47,3) 57,5 (65,9; 52,1) 60,9 (66,7; 52,0)

13,42±0,12 14,91±0,63 15,54±0,59 32,62±1,52 36,85±1,78 39,34±4,36 51,09±3,72 57,86±4,03 62,19±5,22

13,4 (13,6; 13,1) 15,0 (16,0; 13,4) 15,7 (16,3; 14,5) 32,5 (36,1; 30,5) 36,9 (41,2; 33,7) 39,3 (47,1; 32,2) 50,9 (59,2; 45,0) 59,3 (63,6; 51,2) 63.4 (70,2; 52,9)

14,07±0,32 15,75±0,58 16,33±0,68 33,43±2,87 37,1±6,86 37,73±15,28 51,71±3,43 57,87±10,1 62,97±12,97

14,1 (14,5; 13,2) 15,8 (17,0; 14,7) 16,2 (17,6; 15,1) 33,7 (38,6; 25,4) 39,2 (45,9; 23,0) 46,2 (54,1; 14,8) 52,8 (55,9; 43,4) 63,3 (73,5; 43,6) 65,0 (79,1; 47,9)

14,93±0,95 17,19±1,04 17,67±1,43 35,68±21,55 62,93±43,34 80,4±50,06 61,45±17,53 65,79±16,52 70,12±32,58

15,0 (16,3; 12,7) 17,3 (19,6; 15,4) 17,8±20,4; 14,3) 44,4 (63,7; 9,9) 24,9 (113,8; 22,5) 118,1 (132,8; 26,2) 55,5 (90,7; 41,2) 60,3 (103,2; 46,4) 65,7 (140,2; 22,1)
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Tabela A.7 - Descrição dos parâmetros de interesse do Ppico no modo PAV+. 

 
Os resultados da Pressão de pico inspiratória são representados em centímetro de água por: 

Média±DP Mediana (máxima; mínimo). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

%Apoio -3 5% -3 10% -3 15% -7 5% -7 10% -7 15% -11 5% -11 10% -11 15%

7,56±0,08 7,6±0,0 7,6±0,0 8,81±0,04 8.9±0,0 8,99±0,0 10,15±0,05 10,26±10,3 10,33±0,05

7,6 (7,6; 7,3) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 8,8 (8,9; 8,8) 8,9 (8,9; 8,9) 9,0 (9,0; 8,9) 10,1 (10,2; 10,1) 01,3 (10,3; 10,2) 10,3 (10,4; 10,3)

7,6±0,0 7,6±0,0 7,6±0,0 8,83±0,05 8,9±0,0 9,0±0,0 10,17±0,05 10,28±0,04 10,35±0,05

7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 8,8 (8,8; 8,9) 8,9 (8,9; 8,9) 9,0 (9,0 ;9,0) 10,2 (10,2; 10,1) 10,3 (10,3; 10,2) 10,3 (10,4; 10,3)

7,53±0,05 7,6±0,0 7,6±0,0 8,8±0,0 8,9±0,0 8,99±0,04 10,14±0,05 10,25±0,05 10,31±0,04

7,5 (7,6; 7,5) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 8,8 (8,8; 8,8) 8,9 (8,9; 8,9) 9,0 (9,0; 8,9) 10,1 (10,2; 10,1) 10,3 (10,3; 10,20) 10,3 (10,4; 10,3)

7,6±0,0 7,6±0,0 7,6±0,0 8,9±0,0 8,95±0,05 9,0±0,0 10,39±0,04 10,54±0,05 10,63±0,05

7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 8,9 (8,9; 8,9) 9,0 (9,0;8,9) 9,0 (9,0; 9,0) 10,4 (10,4; 10,3) 10,5 (10,6; 10,5) 10,6 (10,7; 10,6)

7,6±0,0 7,6±0,0 7,65±0,05 8,9±0,0 9,0±0,0 9,1±0,0 10,83±0,05 11,06±0,05 11,1±0,05

7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 7,7 (7,7; 7,6) 8,9 (8,9; 8,9) 9,0 (9,0; 9,0) 9,1 (9,1; 9,1) 10,8 (10,9; 10,8) 11,1 (11,1; 11,0) 11,1 (11,2; 11,0)

7,6±0,0 7,6±0,0 7,61±0,03 9,11±0,04 9,21±0,03 9,3±0,0 11,35±0,05 11,66±0,07 11,71±0,05

7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,7; 7,6) 9,1 (9,2; 9,1) 9,2 (9,3; 9,2) 9,3 (9,3; 9,3) 11,3 (11,4; 11,3) 11,7 (11,8; 11,5) 11,7 (11,8; 11,6)

7,53±0,23 7,6±0,0 7,1±0,03 9,5±0,04 9,69±0,04 9,71±0,04 12,01±0,04 12,38±0,08 12,49±0,08

7,6 (7,6; 6,7) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,7; 7,6) 9,5 (9,6; 9,4) 9,7 (9,7; 9,6) 9,7 (9,8; 9,7) 12,0 (12,1; 12,0) 12,4 (12,5; 12,2) 12,5 (12,3; 12,3)

7,6±0,0 7,6±0,0 7,6±0,0 9,82±0,04 10,11±0,05 10,2±0,04 12,67±0,06 13,21±0,05 13,38±0,08

7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 7,6 (7,6; 7,6) 9,82 (9,9; 9,8) 10,1 (10,2; 10,0) 10,2 (10,3; 10,1) 12,7 (12,8; 12,6) 13,2 (13,3; 13,1) 13,4 (13,5; 13,2)

7,59±0,03 7,6±0,0 7,68±0,04 10,37±0,05 10,71±0,05 10,83±0,06 13,54±0,06 14,24±0,011 14,43±0,1

7,6 (7,6; 7,5) 7,6 (7,6; 7,6) 7,7 (7,7; 7,6) 10,4 (10,4; 10,3) 10,7 (10,8; 10,6) 10,8 (10,9; 10,7) 13,5 (13,7; 13,5) 14,3 (14,4; 14,1) 14,4 (14,7; 14,3)

7,67±0,05 7,79±0,03 7,81±0,05 10,83±0,08 11,3±0,05 11,53±0,11 14,33±0,1 15,27±0,1 15,67±0,15

7,7 (7,7; 7,6) 7,8 (7,8; 7,7) 7,8 (7,9; 7,7) 10,8 (11,0; 10,7) 11,3 (11,4; 11,2) 11,5 (11,8; 11,3) 14,3 (14,5; 14,1) 15,3 (15,5; 15,1) 15,7 (15,8; 15,3)

7,88±0,04 8,01±0,06 8,11±0,07 11,42±0,09 12,01±0,11 12,26±0,12 15,35±0,08 16,48±0,18 17,05±0,2

7,9 (7,9; 7,8) 8,0 (8,1; 7,9) 8,1 (8,2; 8,0) 11,4 (11,6; 11,2) 12,0 (12,2; 11,8) 12,2 (12,5; 12,1) 15,3 (15,5; 15,2) 16,50 (17,0; 16,2) 17,1 (17,5; 16,6)

8,12±0,04 8,36±0,08 8,44±0,07 12,11±0,12 12,87±0,16 13,22±0,17 16,47±0,12 17,87±0,21 18,65±0,3

8,1 (8,2; 8,1) 8,4 (8,5; 8,2) 8,4 (8,6; 8,3) 12,1 (12,4; 12,0) 12,9 (13,3; 12,6) 13,3 (13,6; 12,9) 16,5 (16,6; 16,2) 17,9 (18,4; 17,5) 18,7 (19,4; 18,0)

8,39±0,03 8,61±0,09 8,71±0,08 12,67±0,15 13,59±0,15 14,9±0,31 17,65±0,09 19,55±0,31 20,53±0,46

8,4 (8,4; 8,3) 8,6 (8,8; 8,4) 8,7 (8,9; 8,6) 12,7 (12,9; 12,4) 13,6 (13,9; 13,3) 14,2 (14,7; 13,5) 17,7 (17,8; 17,4) 19,6 (20,4; 19,0) 20,6 (21,6; 19,8)

8,54±0,05 8.89±0,07 9,05±0,15 13,36±0,19 14,55±0,22 15,21±0,37 18,93±0,23 21,12±0,47 22,39±0,5

8,5 (8,6; 8,5) 8,9 (9,1; 8,8) 9,1 (9,2; 8,6) 13,4 (13,9; 13,1) 14,6 (15,1; 14,1) 15,3 (16,1; 14,4) 19,0 (19,2; 18,4) 21,2 (22,4; 20,4) 22,5 (23,8; 21,3)

8,75±0,05 9,23±0,09 9,49±0,1 14,17±0,19 15,53±0,23 16,5±0,38 20,31±0,27 22,98±0,74 24,25±1,08

8,7 (8,8; 8,7) 9,2 (9,4; 9,1) 9,5 (9,7; 9,3) 14,2 (14,7; 13,8) 15,6 (16,0; 15,0) 16,5 (17,4; 15,7) 20,5 (20,7; 19,7) 22,9 (25,1; 21,7) 24,4 (26,7; 21,9)

9,0±0,05 9,44±0,13 9,81±0,16 14,83±0,23 16,47±0,36 17,64±0,53 21,76±0,36 24,62±1,02 25,87±1,6

9,0 (9,1; 8,9) 9,4 (9,8; 9,3) 9,8 (10,1; 9,5) 14,9 (15,4; 14,4) 16,4 (17,5; 15,9) 17,7 (18,8; 16,6) 21,9 (22,1; 20,8) 24,5 (27,3; 22,9) 26,1 (28,1; 22,9)

9,09±0,03 9,67±0,03 10,05±0,21 15,56±0,33 17,36±0,54 18,65±1,42 22,31±1,25 25,03±1,3 27,22±1,71

9,1 (9,1; 9,0) 9,7 (10,0; 9,20) 10,1 (10,3; 9,5) 15,6 (16,5; 15,1) 17,3 (18,7; 16,4) 18,6 (21,5; 16,30) 22,2 (25,2; 20,5) 25,4 (27,0; 22,9) 27,6 (29,8; 24,2)

9,49±0,07 10,17±0,15 10,55±0,15 16,3±0,77 18,02±2,24 18,79±5,09 22,66±1,16 25,23±3,26 27,82±4,41

9,5 (9,6; 9,3) 10,2 (10,5; 9,9) 10,5 (10,9; 10,2) 16,4 (17,8; 14,1) 18,6 (20,9; 13,5) 21,7 (24,5; 12,3) 23,0 (23,7; 19,9) 27,1 (30,3; 20,5) 28,5 (33,4; 22,6)

10,05±0,46 10,95±0,31 11,26±0,45 20,42±9,6 27,84±14,86 33,23±16,01 30,01±7,45 31,11±6,65 31,55±11,99

10,10 (10,5; 8,7) 11,0 (11,7; 10,4) 11,3 (12,1; 10,2) 23,0 (32,5; 9,6) 14,9 (44,5; 13,4) 46,2 (49,3; 15,8) 32,4 (40,40; 21,6) 28,3 (43,8; 23,3) 31,6 (52,0; 11,2)
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Tabela A.8 - Descrição dos parâmetros de interesse do Tinsp no modo PSV. 

 

Os resultados do Tinsp são representados em segundos por:  Média±DP Mediana (máxima; 

mínimo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSV -3 5% -3 10% -3 15% -7 5% -7 10% -7 15% -11 5% -11 10% -11 15%

1,59±0,04 1,55±0,05 1,55±0,06 0,67±0,01 0,82±0,01 0,96±0,0 0,63±0,0 0,79±0,01 0,94±0,01

1,59 (1,66; 1,53) 1,57 (1,62; 1,46) 1,55 (1,7; 1,47) 0,67 (0,67; 0,63) 0,82 (0,83; 0,81) 0,96 (0,96; 0,95) 0,63 (0,64; 0,63) 0,79 (0,81; 0,79) 0,94 (0,96; 0,94)

1,91±0,05 1,92±0,07 1,92±0,03 0,8±0,06 0,82±0,01 0,96±0,01 0,64±0,01 0,8±0,01 0,95±0,01

1,94 (1,98; 1,84) 1,9 (2,04; 1,84) 1,92 (1,96; 1,87) 0, (0,91; 0,63) 0,82 (0,83; 0,79) 0,96 (0,96; 0,92) 0,64 (0,65; 0,64) 0,8 (0,8; 0,78) 0,95 (0,97; 0,94)

2,12±0,01 2,09±0,03 2,07±0,02 1,0±0,02 0,9±0,05 0,97±0,02 0,66±0,01 0,81±0,0 0,96±0,0

2,12 (2,14; 2,1) 2,09 (2,13; 2,06) 2,07 (2,1; 2,05) 1,0 (1,04; 0,96) 0,93 (0,97; 0,84) 0,97 (1,0; 0,9) 0,66 (0,67; 0,65) 0,81 (0,82; 0,81 0,96 (0,97; 0,96)

2,21±0,02 2,22±0,03 2,21±0,02 1,17±0,04 1,08±0,02 0,99±0,0 0,68±0,01 0,82±0,0 0,97±0,01

2,22 (2,23; 2,18) 2,21 (2,26; 2,18) 2,2 (2,23; 2,18) 1,17 (1,29; 1,12) 1,09 (1,11; 1,04) 0,99 (0,99; 0,98) 0,68 (0,68; 0,66) 0,82 (0,83; 0,81) 0,96 (0,98; 0,96)

2,3±0,02 2,29±0,02 2,3±0,02 1,32±0,05 1,25±0,02 1,15±0,02 0,78±0,03 0,83±0,0 0,97±0,01

2,3 (2,33; 2,28) 2,3 (2,31; 2,26) 2,29 (2,33; 2,27) 1,31; (1,49; 1,24) 1,25 (1,29; 1,21) 1,15 (1,2; 1,12) 0,79 (0,79; 0,67) 0,83 (0,84; 0,83) 0,97 (0,99; 0,97)

2,37±0,03 2,41±0,02 2,41±0,02 1,43±0,05 1,38±0,02 1,3±0,02 0,88±0,03 0,84±0,0 0,98±0,01

2,36 (2,4; 2,32) 2,41 (2,43; 2,38) 2,41 (2,44; 2,37) 1,42 (1,57; 1,37) 1,38 (1,41; 1,34) 1,31 (1,32; 1,26) 0,88 (0,91; 0,79) 0,84 (0,84; 0,83) 0,98 (1,0; 0,97)

2,49±0,02 2,47±0,02 2,46±0,02 1,54±0,05 1,51±0,02 1,42±0,02 1,0±0,04 0,96±0,01 0,99±0,01

2,49 (2,53; 2,47) 2,46 (2,5; 2,45) 2,46; 2,48; 2,44) 1,53 (1,71; 1,5) 1,51 (1,56; 1,47) 1,42 (1,45; 1,37) 1,02 (1,04; 0,88) 0,96 (0,98; 0,94) 0,99 (1,0; 0,98)

2,54±0,02 2,51±0,02 2,54±0,03 1,65±0,05 1,61±0,02 1,53±0,02 1,12±0,03 1,05±0,01 1,0±0,01

2,54 (2,55; 2,5) 2,52 (2,54; 2,47) 2,53 (2,58; 2,51) 1,64 (1,82; 1,6) 1,61 (1,64; 1,57) 1,53 (1,57; 1,5) 1,12 (1,16; 1,01) 1,05 (1,07; 1,04) 1,0 (1,0; 0,99)

2,59±0,02 2,59±0,01 2,59±0,02 1,74±0,06 1,71±0,04 1,64±0,03 1,21±0,06 1,15±0,02 1,04±0,06

2,58 (2,61; 2,56) 2,59 (2,6; 2,57) 2,59 (2,62; 2,57) 1,73 (1,94; 1,69) 1,71 (1,77; 1,63) 1,64 (1,69; 1,6) 1,23 (1,27; 1,0) 1,16 (1,19; 1,12) 1,01 (1,12; 0,99)

2,63±0,03 0,03 2,64±0,03 1.83±0,05 1,79±0,02 1,73±0,02 1,3±0,05 1,25±0,02 1,18±0,02

2,62 (2,68; 2,6) 2,62 (2,65; 2,58) 2,64 (2,68; 2,61) 1,8 (1,99; 1,79) 1,78 (1,82; 1,76) 1,72 (1,76; 1,69) 1,3 (1,34; 1,15) 1,25 (1,28; 1,21) 1,19 (1,21; 1,14)

2,63±0,02 2,64±0,02 2,68±0,03 1,87±0,02 1,85±0,03 1,8±0,02 1,37±0,05 1,35±0,02 1,27±0,02

2,63 (2,65; 2,6) 2,65 (2,67; 2,61) 2,66 (2,74; 2,64) 1,87 (1,9; 1,83) 1,85 (1,88; 1,8) 1,81 (1,83; 1,77) 1,38 (1,41; 1,18) 1,35 (1,38; 1,34) 1,27 (1,31; 1,24)

2,7±0,03 2,7±0,03 2,72±0,01 1,99±0,05 1,94±0,03 1,98±0,06 1,46±0,06 1,45±0,01 1,36±0,01

2,7 (2,75; 2,67) 2,73 (2,73; 2,66) 2,71 (2,73; 2,7) 1,97 (2,14; 1,94) 1,94 (1,99; 1,91) 1,98 (2,12; 1,87) 1,47 (1,5; 1,23) 1,44 (1,47; 1,43) 1,36 (1,38; 1,34)

2,76±0,02 2,76±0,02 2,77±0,02 2,13±0,06 2,11±0,07 2,1±0,07 1,52±0,07 1,54±0,01 1,45±0,01

2,76 (2,78; 2,73) 2,77 (2,79; 2,73) 2,77 (2,79; 2,74) 2,13 (2,22; 2,06) 2,12 (2,21; 2,02) 2,1 (2,18; 2,01) 1,53 (1,58; 1,28) 1,54 (1,56; 1,52) 1,45 (1,47; 1,43)

2,8±0,02 2,81±0,02 2,83±0,02 2,29±0,02 2,26±0,02 2,26±0,05 1,62±0,08 1,61±0,02 1,53±0,02

2,79 (2,83; 2,78) 2,81 (2,83; 2,78) 2,82 (2,84; 2,79) 2,3 (2,31; 2,25) 2,26 (2,29; 2,22) 2,23 (2,36; 2,2) 1,6 (1,89; 1,55) 1,61 (1,64; 1,58) 1,53 (1,57; 1,5)

2,83±0,02 2,84±0,02 2,86±0,01 2,32±0,02 2,32±0,01 2,31±0,01 1,64±0,04 1,66±0,01 1,61±0,01

2,82 (2,86; 2,8) 2,85 (2,86; 2,82) 2,86 (2,88; 2,84) 2,31 (2,35; 2,3) 2,32 (2,33; 2,3) 2,31 (2,32; 2,3) 1,66 (1,67; 1,49) 1,66 (1,69; 1,63) 1,61 (1,63; 1,59)

2,82±0,02 2.84±0,02 2,87±0,01 2,34±0,02 2,36±0,02 2,37±0,01 1,69±0,03 1,7±0,02 1,66±0,02

2,82 (2,85; 2,79) 2,83 (2,87; 2,82) 2,87 (2,9; 2,86) 2,34 (2,36; 2,31) 2,37 (2,38; 2,34) 2,37 (2,39; 2,35) 1,7 (1,73; 1,64) 1,7 (1,73; 1,66) 1,66 (1,69; 1,63)
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Tabela A.9 - Descrição dos parâmetros de interesse do VCexp no modo PSV. 

 

Os resultados do VCexp são representados em mililitros por: 

Média±DP Mediana (máxima; mínimo). 
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Tabela A.10 - Descrição dos parâmetros de interesse do Pico de fluxo inspiratório no modo 

PSV. 

 

Os resultados do Pico de fluxo inspiratório são representados em litros por segundo por: 

Média±DP Mediana (máxima; mínimo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSV -3 5% -3 10% -3 15% -7 5% -7 10% -7 15% -11 5% -11 10% -11 15%

19,36±0,036 19,39±0,19 19,37±0,18 32,85±0,47 31,57±0,19 30,09±0,14 43,38±1,57 41,19±0,27 38,95±0,2

19.3 (20,6; 19,1) 19,3 (19,7; 19,2) 19,4 (19,6; 19,0) 33.0 (33,1; 31,2) 31,6 (32,0; 31,1) 30,0 (30,5; 30,0) 43,0 (49,0; 42,3) 41,2 (42.0; 40,9) 38,9 (39,5; 38,7)

21,53±2,46 21,67±2,51 22,22±2,14 33,19±1,13 33,69±0,45 32,4±0,15 44,69±0,29 43,22±0,26 40,96±0,2

20,1 (24,6; 18,8) 20,1 (24,9; 19,1) 22,25 (24,4, 19,8) 32,4 (34,6; 32,1) 33,8 (34,0; 32,3) 32,4 (32,8; 32,2) 44,8 (44,9; 43,8) 43,2 (43,9; 42,9) 40,9 (41,5; 40,7)

27,14±0,1 27,43±0,12 26,86±0,08 36,18±0,47 36,09±0,12 34,740,15 46,69±0,19 45,45±0,23 43,19±0,16

27,1 (27,3; 27,0) 27,45 (27,6; 27,3) 26,8 (27,0; 26,8) 36,1 (37,8; 35,8) 36,1 (36,3; 35,9) 34,7 (35,1; 34,6) 46,7 (47,0; 46,2) 45,4 (46,2; 45,2) 43,1 (43,7; 43,0)

29,51±0,07 29,89±0,12 29,41±0,15 37,58±0,6 37,69±0,11 37,09±0,08 48,74±0,24 47,7±0,21 45,42±0,2

29,5 (29,6; 29,4) 29,9 (30,1, 29,7) 29,5 (29,6; 29,2) 37,4 (39,7; 37,2) 37,7 (37,9; 37,5) 37,1 (37,2; 36,9) 48,8 (49,0; 48,0) 47,7 (48,3; 47.4) 45,4 (46,0; 45,2)

31,73±0,1 32,24±0,16 31,87±0,05 39,03±0,75 39,41±0,1 38,91±0,2 50,41±0,3 50,01±0,18 47,67±0,24

31,7 (31,9; 31,6) 32,25 (32,4; 32,0) 31,9 (31,9; 31,8) 38,8 (41,7; 38,7) 39,4 (39,6; 39,3) 38,9 (39,3; 38,5) 50,5 (50,6; 49,4) 50,0 (50,5; 49,8) 47,7 (48,3; 47,4)

33,99±0,2 34,5±0,19 34,33±0,11 40,34±0,21 41,07±0,17 40,65±0,11 52,63±0,12 52,41±0,12 49,98±0,27

33,9 (34,3; 33,8) 34,45 (33,9; 34,3) 34,3 (34,5; 34,2) 40,3 (40,8; 40,0) 41,0 (41,5; 40,9) 40,6 (40,9; 40,5) 52,6 (52,8; 52,4) 52,4 (52,6; 52,3) 50,0 (50,6; 49,4)

35,87±0,14 36,69±0,1 36,7±0,13 41,7±1,19 42,17±0,3 42,38±0,16 53,45±0,84 54,0±0,15 52,18±0,11

35,9 (36,0; 36,6) 36,7 (36,9; 36,6) 36,7 (36,9; 36,5) 41,4 (46.0; 41,2) 42,2 (42,5; 41,2) 42,4 (42,6; 42,0) 53,8 (53,9; 51,4) 54,0 (54,3; 53,8) 52,1 (52,4; 52,1)

38,13±0,11 39,05±0,17 39,07±0,08 44,04±5,75 43,69±0,16 43,83±0,13 55,09±0,72 55,72±0,09 54,35±0,1

38,1 (38,3; 38,0) 39,05 (39,3; 38,8) 39,1 (39,2; 39,0) 42,6 (64,8; 42,3) 43,7 (43,9; 43,4) 43,8 (44,0; 43,6) 55,3 (55,4; 52,5) 55,7 (55,7; 55,6) 54,4 (54,5; 54,1)

40,51±0,19 41,34±0,15 41,1±0,14 43,87±1,76 44,8±0,2 45,15±0,19 56,53±0,85 57,55±0,14 56,27±0,16

40,6 (40,6; 40,1) 41,35 (41,6; 41,1) 41,4 (41,5; 41,1) 43,4 (50,2; 43,1) 44,7 (45,1; 44,5) 45,1 (45,5; 44,9) 56,7 (57,1; 53,5) 57,5 (57,9; 57,4) 56,3 (56,6; 56,0)

44,51±5,15 43,51±0,08 43,59±0,2 44,71±2,11 45,83±0,18 46,42±0,17 57,94±0,93 59,98±0,14 57,93±0,15

42,6 (56,2; 42,5) 43,5 (43,6; 43,4) 43,5 (43,9; 43,4) 44,2 (52,3; 43,6) 45,8 (46,1; 45,6) 46,4 (46,7; 46,1) 58,2 (58,3; 54,6) 59,0 (59,2; 58,7) 57,9; 58,3; 57,7)

44,94±0,08 45,78±0,15 45,66±0,05 45,04±0,28 46,61±0,27 47,29±0,17 59,23±1,18 60,27±0,17 59,57±0,12

45,0 (45,0; 44,8) 45,75 (46,1; 45,6) 45,7 (45,7; 45,6) 45,1 (45,4; 44,4) 46,5 (47,2; 46,2) 47,3 (47,7; 47,0) 59,5 (59,9; 55,0) 60,2 (60,7, 60,0) 59,6 (59,8; 59,3)

46,79±0,13 47,65±0,17 47,73±0,35 45,67±3,04 46,41±0,45 46,33±3,44 60,42±1,62 61,75±0,16 61,09±0,09

46,8 (47,0; 46,6) 47,7 (47.9; 47,4) 47,8 (48,1; 47,0) 44,9 (56,6; 44,5) 46,5 (47,4; 45,6) 45,8 (56,7; 42,8) 60,8 (62.0; 54,7) 61,7 (62,1; 61,5) 61,1 (61,2; 60,9)

48,84±0,08 49,59±0,16 49,9±0,1 49,92±7,02 51,38±7,11 53,27±5,74 61,59±1,7 62,74±0,19 62,57±0,14

48,9 (48,9; 49,4) 49,6 (49,9; 49,4) 49,9 (50,0; 49,8) 45,9 (59,6; 44,2) 47,5 (60,4; 44,9) 49,5 (60,2; 44,9) 62,0 (62,7; 55,5) 62,7 (63,3; 62,5) 62,5 (62,8; 62,4)

50, 84±0,14 51,68±0,15 52,1±0,12 61,73±0,5 60,5±5,58 54,39±7,96 63,63±1,97 63,99±0,75 63,07±0,12

50,8 (51,1; 50,7) 51,65 (52,0; 51,5) 53,04±0,16 61,85 (62,0; 60,5) 62,5 (62,6; 46,7) 60,9 (61,3; 44,8) 63,2 (70,7; 62,3) 64,2 (64,6 61,4) 64,0 (64,1; 63,7)

52,91±0,2 53,69±0,29 53,9 (54,2; 53,8) 63,9±0,53 64,76±0,1 63,58±0,12 64,13±1,67 65,4±0,18 65,19±0,14

52,9 (53,2; 52,7) 53,7 (54,2; 53,3) 64,05 (64,2; 62,6) 64,7 (64,9; 64,7) 63,55 (63,7; 63,4) 64,3 (66,8; 58,6) 65,4 (65,7; 65,1) 65,2 (65,4; 65,0)

55,09±0,11 55,83±0,14 56,19±0,25 66,2±1,17 67,1±1,28 65,43±0,1 65,36±0,29 67,04±0,98 66,62±0,17

55,1 (55,2; 54,9) 55,8 (56,1; 55,7) 56,1 (56,7; 55,9) 66,05 (68,8; 64,6) 66,6 (70,0; 66,5) 65,4 (65,6; 65,3) 65,2 (65,9; 65,0) 66,8 (70,5; 66,3) 66,6 (67,1; 66,4)
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Tabela A.11 - Descrição dos parâmetros de interesse da Ppico no modo PSV. 

 

Os resultados da Pressão de pico inspiratória são representados em centímetro de água por: 

Média±DP Mediana (máxima; mínimo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSV -3 5% -3 10% -3 15% -7 5% -7 10% -7 15% -11 5% -11 10% -11 15%

10,0±0,0 10,0±0,0 10,0±0,0 10,25±0,05 10,38±0,04 10,4±0,0 10,56±0,05 10,56±0,05 10,6±0,0

10,0 (10,0; 10,0) 10,0 (10,0; 10,0) 10,0 (10,0; 10,0) 10,3 (10,3; 10,2) 10,4 (10,4; 10,3) 10,4 (10,4; 10,4) 10,6 (10,6; 10,5) 10,6 (10,6; 10,5) 10,6 (10,6; 10,6)

11,0±0,0 11,0±0,0 11,0±0,0 11,17±0,07 11,27±0,21 11,38±0,04 11,51±0,03 11,61±0,03 11,63±0,05

11,0 (11,0; 11,0) 11,0 (11,0; 11,0) 11,0 (11,0; 11,0) 11,2 (11,3; 11,1) 11,2 (12,0; 11,2) 11,4 (11,4; 11,3) 11,5 (11,6; 11,5) 11,6 (11,7; 11,6) 11,6 (11,7; 11,6)

11,9±0,0 11,93±0,05 11,93±0,05 12,09±0,03 12,2±0,0 12,32±0,08 12,43±0,05 12,62±0,04 12,62±0,04

11,9 (11,9; 11,9) 11,9 (12,0; 11,9) 11,9 (12,0; 11,9) 12,1 (12,1; 12,0) 12,2 (12,2; 12,2) 12,3 (12,6; 12,3) 12,4 (12,5; 12,4) 12,6 (12,7; 12,6) 12,6 (12,7; 12,6)

12,9±0,0 12,9±0,0 12,9±0,0 12,99±0,03 13,1±0,0 13,23±0,05 13,29±0,05 13,5±0,0 13,62±0,04

12,9 (12,9; 12,9) 12,9 (12,9; 12,9) 12,9 (12,9;12,9) 13,0 (13,0; 12,9) 13,1 (13,1; 13,1) 13,2 (13,3; 13,2) 13,3 (13,4; 13,2) 13,5 (13,3; 13,5) 13,6 (13,7; 13,6)

13,9±0,0 13,9±0,0 13,9±0,0 13,87±0,06 14,0±0,0 14,15±0,05 14,19±0,04 14,4±0,0 14,57±0,05

13,9 (13,9; 13,9) 13,9 (13,9; 13,9) 13,9 (13,9; 13,9) 13,9 (13,9; 13,7) 14,0 (14,0; 14,0) 14,2 (14,2; 14,1) 14,2 (14,2; 14,1) 14,4 (14,4; 14,4) 14,6 (14,6; 14,5)

14,81±0,04 14,85±0,05 14,83±0,05 14,75±0,05 14,91±0,03 15,02±0,04 15,03±0,05 15,29±0,1 15,46±0,05

14,8 (14,9; 14,8) 14,85 (14,9; 14,8) 14,8 (14,9; 14,8) 14,8 (14,8; 14,7) 14,9 (15,0; 13,9) 15,0 (15,1; 15,0) 15,0 (15,1; 15,0) 15,3 (15,6; 15,2) 15,5 (15,5; 15,4)

15,9±0,0 15,89±0,04 15,9±0,0 15,78±0,04 15,81±0,03 15,95±0,05 15,93±0,06 16,19±0,03 16,39±0,03

15,9 (15,9; 15,9) 15,9 (15,9; 15,8) 15,9 (15,9; 15,9) 15,8 (15,8; 15,7) 15,8 (15,9; 15,8) 16,0 (16,0; 15,9) 15,9 (16,1; 15,9) 16,2 (16,2; 16,1) 16,4 (16,4; 16,3)

15,9±0,04 16,81±0,04 16,81±0,04 16,74±0,05 16,78±0,04 16,83±0,05 16,78±0,06 17,01±0,04 17,25±0,05

16,8 (16,9; 16,8) 16,8 (16,9; 16,8) 16,8 (16,9; 16,8) 16,7 (16,8; 16,7) 16,8 (16,8; 16,7) 16,8 (16,9; 16,8) 16,8 (16,9; 16,7) 17,00 (17,1; 17,0) 17,3 (17,3; 17,2)

17,8±0,0 17,81±0,04 17,8±0,0 17,73±0,05 17,71±0,2 17,79±0,04 17,69±0,07 17,93±0,05 18,14±0,05

17,8 (17,8; 17,8) 17.8 (17,9; 17.8) 17,8 (17,8; 17,8) 17,7 (17,8; 17,7) 17,8 (17,8; 17,0) 17,8 (17,8; 17,7) 17,7 (17,9; 17,6) 17,9 (18,0; 17,9) 18,1 (18,2; 18,1)

18,8±0,0 18,8±0,0 18,8±0,0 18,73±0,06 18,73±0,05 18,73±0,05 18,51±0,05 18,79±0,03 19,02±0,04

18,8 (18,8; 18,8) 18,8 (18,8; 18,8) 18,8 (18,8; 18,8) 18,7 (18,8; 18,6) 18,7 (18,8; 18,7) 18,7 (18,8; 18,7) 18,5 (18,7; 18,5) 18,8 (18,8; 18,7) 19,0 (19,1; 19,0)

19,7±0,0 19,7±0,0 19,71±0,04 19,67±0,06 19,7±0,0 19,7±0,0 19,42±0,08 19,64±0,05 19,89±0,04

19,7 (19,7; 19,7) 19,7 (19,7; 19,7) 19,7 (19,8; 19,7) 19,7 (19,7; 19,5) 19,7 (19,7; 19,7) 19,7 (19,7; 19,7) 19,4 (19,7; 19,4) 19,6 (19,7; 19,6) 19,9 (19,9; 19,8)

20,71±0,04 20,73±0,05 20,71±0,04 20,69±0,03 20,71±0,03 20,69±0,03 20,43±0,06 20,51±0,05 20,76±0,05

20,7 (20,8; 20,7) 20,7 (20,8; 20,7) 20,7 (20,8; 20,7) 20,7 (20,7; 20,6) 20,7 (20,8; 20,7) 20,7 (20,7; 20,6) 20,4 (20,6; 20,4) 20,5 (20,7; 20,5) 20,8 (20,8; 20,7)

21,7±0,0 21,7±0,0 21,7±0,0 21,63±0,1 21,63±0,1 21,65±0,07 21,4±0,03 21,49±0,04 21,65±0,05

21,7 (21,7; 21,7) 21,7 (21,7; 21,7) 21,7 (21,7; 21,7) 21,7 (21,7; 21,5) 21,7 (21,7; 21,5) 21,7 (21,7; 21,5) 21,4 (21,5; 21,4) 21,5 (21,5; 21,4) 21,7 (21,7; 21,6)

22,7±0,0 22,7±0,0 22,7±0,0 22,5±0,0 22,53±0,07 22,59±0,11 22,39±0,03 22,48±0,04 22,52±0,04

22,7 (22,7; 22,7) 22,7 (22,7; 22,7) 22,7 (22,7; 22,7) 22,5 (22,5; 22,5) 22,5 (22,7; 22,5) 22,5 (22,7; 22,5) 22,4 (22,4; 22,3) 22,5 (22,5; 22,4) 22,5 (22,6; 22,5)

23,7±0,0 23,68±0,05 23,7±0,0 23,48±0,05 23,5±0,0 23,53±0,05 23,41±0,03 23,47±0,05 23,5±0,0

23,7 (23,7; 23,7) 23,7 (23,7; 23,6) 23,7 (23,7; 23,7) 23,5 (23,5; 23,4) 23,5 (23,5; 23,5) 23,5 (23,6; 23,5) 23,4 (23,5; 23,4) 23,5 (23,5; 23,4) 23,5 (23,5; 23,5)

24,6±0,0 24,6±0,0 24,6±0,0 24,4±0,0 24,4±0,0 24,48±0,05 24,32±0,04 24,39±0,04 24,4±0,0

24,6 (24,6; 24,6) 24,6 (24,6; 24,6) 24,6 (24,6; 24,6) 24,4 (24,4; 24,4) 24,4 (24,4; 24,4) 24,5 (24,5; 24,5) 24,3 (24,4; 24,3) 24,4 (24,4; 24,3) 24,4 (24,4; 24,4)

17

18

19

20

16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tabela A.12 - Resultado das comparações múltiplas do Tinsp entre as amplitudes de 

esforço e entre as %Apoio e intensidades de esforço, no modo PAV+. 

 
Segundo (s) 

 

Inferior Superior

Amplitude 5% vs Amplitude 10% -0,108 0,019 <0,001 -0,154 -0,062

Amplitude 5% vs Amplitude 15% -0,221 0,019 <0,001 -0,267 -0,175

Amplitude 10% vs Amplitude 15% -0,113 0,019 <0,001 -0,159 -0,067

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-7 -0,006 0,033 >0,999 -0,113 0,100

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-11 0,000 0,033 >0,999 -0,107 0,106

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-3 0,007 0,033 >0,999 -0,100 0,113

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -0,064 0,033 >0,999 -0,171 0,042

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -0,078 0,033 0,713 -0,184 0,029

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -0,208 0,033 <0,001 -0,314 -0,102

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,401 0,033 <0,001 -0,507 -0,295

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,391 0,033 <0,001 -0,497 -0,284

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=5%*Intensidade=-11 0,006 0,033 >0,999 -0,100 0,112

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-3 0,013 0,033 >0,999 -0,093 0,120

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -0,058 0,033 >0,999 -0,164 0,049

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -0,071 0,033 >0,999 -0,178 0,035

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -0,202 0,033 <0,001 -0,308 -0,095

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,394 0,033 <0,001 -0,501 -0,288

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,384 0,033 <0,001 -0,491 -0,278

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-3 0,007 0,033 >0,999 -0,099 0,114

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -0,064 0,033 >0,999 -0,170 0,043

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -0,077 0,033 0,739 -0,184 0,029

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -0,208 0,033 <0,001 -0,314 -0,101

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,400 0,033 <0,001 -0,507 -0,294

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,390 0,033 <0,001 -0,497 -0,284

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -0,071 0,033 >0,999 -0,177 0,036

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -0,084 0,033 0,410 -0,191 0,022

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -0,215 0,033 <0,001 -0,321 -0,108

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,408 0,033 <0,001 -0,514 -0,301

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,397 0,033 <0,001 -0,504 -0,291

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -0,013 0,033 >0,999 -0,120 0,093

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -0,144 0,033 0,001 -0,250 -0,037

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,337 0,033 <0,001 -0,443 -0,230

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,326 0,033 <0,001 -0,433 -0,220

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -0,130 0,033 0,003 -0,237 -0,024

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,323 0,033 <0,001 -0,430 -0,217

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,313 0,033 <0,001 -0,420 -0,207

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -0,193 0,033 <0,001 -0,299 -0,087

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -0,183 0,033 <0,001 -0,289 -0,076

PAV=90%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 0,010 0,033 >0,999 -0,096 0,117

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)
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Tabela A.13 - Resultado das comparações do VCexp entre as %Apoio e amplitudes de 

esforço, no modo PAV+. 

 
 Milititro (ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-7 -86,4 7,6 <0,001 -110,6 -62,2

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-11 -169,9 7,6 <0,001 -194,1 -145,7

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-3 -5,7 7,6 >0,999 -29,9 18,5

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -141,6 7,6 <0,001 -165,8 -117,4

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -288,7 7,6 <0,001 -312,9 -264,5

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -63,9 7,6 <0,001 -88,1 -39,7

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -360,2 7,6 <0,001 -384,4 -336,0

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -614,2 7,6 <0,001 -638,4 -590,0

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=5%*Intensidade=-11 -83,5 7,6 <0,001 -107,7 -59,3

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-3 80,7 7,6 <0,001 56,5 104,9

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -55,1 7,6 <0,001 -79,3 -30,9

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -202,3 7,6 <0,001 -226,5 -178,1

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 22,5 7,6 0,106 -1,7 46,7

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -273,8 7,6 <0,001 -298,0 -249,6

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -527,8 7,6 <0,001 -552,0 -503,6

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-3 164,2 7,6 <0,001 140,0 188,4

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-7 28,3 7,6 0,007 4,1 52,5

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -118,8 7,6 <0,001 -143,0 -94,6

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 106,0 7,6 <0,001 81,8 130,2

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -190,3 7,6 <0,001 -214,5 -166,1

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -444,3 7,6 <0,001 -468,5 -420,1

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -135,8 7,6 <0,001 -160,0 -111,6

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -283,0 7,6 <0,001 -307,2 -258,8

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -58,2 7,6 <0,001 -82,4 -34,0

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -354,4 7,6 <0,001 -378,7 -330,2

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -608,5 7,6 <0,001 -632,7 -584,3

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -147,1 7,6 <0,001 -171,3 -122,9

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 77,7 7,6 <0,001 53,5 101,9

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -218,6 7,6 <0,001 -242,8 -194,4

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -472,6 7,6 <0,001 -496,8 -448,4

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 224,8 7,6 <0,001 200,6 249,0

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -71,5 7,6 <0,001 -95,7 -47,3

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -325,5 7,6 <0,001 -349,7 -301,3

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -296,3 7,6 <0,001 -320,5 -272,1

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -550,3 7,6 <0,001 -574,5 -526,1

PAV=90%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -254,0 7,6 <0,001 -278,2 -229,8

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)
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Tabela A.14 - Resultado das comparações do VCexp entre %Apoio e intensidades de 

esforço, no modo 

 
Milititro (ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=5*Amplitude=10% -34,0 7,6 <0,001 -58,2 -9,8

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=5*Amplitude=15% -62,6 7,6 <0,001 -86,8 -38,4

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=5% -46,7 7,6 <0,001 -70,9 -22,5

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=10% -95,8 7,6 <0,001 -120,0 -71,6

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=15% -133,7 7,6 <0,001 -157,9 -109,5

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=5% -225,9 7,6 <0,001 -250,1 -201,7

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=10% -296,5 7,6 <0,001 -320,7 -272,3

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=15% -356,2 7,6 <0,001 -380,4 -332,0

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=5*Amplitude=15% -28,5 7,6 0,006 -52,7 -4,3

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=5% -12,6 7,6 >0,999 -36,8 11,6

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=10% -61,8 7,6 <0,001 -86,0 -37,6

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=15% -99,7 7,6 <0,001 -123,9 -75,5

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=5% -191,8 7,6 <0,001 -216,0 -167,6

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=10% -262,5 7,6 <0,001 -286,7 -238,3

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=15% -322,2 7,6 <0,001 -346,4 -298,0

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=5% 15,9 7,6 >0,999 -8,3 40,1

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=10% -33,3 7,6 <0,001 -57,5 -9,1

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=15% -71,2 7,6 <0,001 -95,4 -47,0

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=5% -163,3 7,6 <0,001 -187,5 -139,1

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=10% -233,9 7,6 <0,001 -258,1 -209,7

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=15% -293,7 7,6 <0,001 -317,9 -269,5

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=10% -49,2 7,6 <0,001 -73,4 -25,0

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=15% -87,1 7,6 <0,001 -111,3 -62,9

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=5% -179,2 7,6 <0,001 -203,4 -155,0

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=10% -249,8 7,6 <0,001 -274,0 -225,6

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=15% -309,5 7,6 <0,001 -333,7 -285,3

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=15% -37,9 7,6 <0,001 -62,1 -13,7

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=5% -130,0 7,6 <0,001 -154,2 -105,8

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=10% -200,6 7,6 <0,001 -224,8 -176,4

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=15% -260,4 7,6 <0,001 -284,6 -236,2

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=5% -92,1 7,6 <0,001 -116,3 -67,9

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=10% -162,8 7,6 <0,001 -187,0 -138,6

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=15% -222,5 7,6 <0,001 -246,7 -198,3

PAV=90%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=10% -70,6 7,6 <0,001 -94,8 -46,4

PAV=90%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=15% -130,4 7,6 <0,001 -154,6 -106,2

PAV=90%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=15% -59,7 7,6 <0,001 -83,9 -35,5

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (90%)
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Tabela A.15 - Resultado das comparações do VCexp entre amplitudes de esforço e 

intensidades de esforço, no modo PAV+. 

 
Milititro (ml) 

 

Inferior Superior

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-3*Amplitude=10% -21,5 7,6 0,161 -45,7 2,7

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-3*Amplitude=15% -34,0 7,6 <0,001 -58,2 -9,8

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -140,7 7,6 <0,001 -164,9 -116,5

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -194,1 7,6 <0,001 -218,3 -169,9

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -239,3 7,6 <0,001 -263,5 -215,1

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -277,5 7,6 <0,001 -301,7 -253,3

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -356,4 7,6 <0,001 -380,6 -332,2

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -424,8 7,6 <0,001 -449,0 -400,6

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-3*Amplitude=15% -12,5 7,6 >0,999 -36,7 11,7

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -119,1 7,6 <0,001 -143,3 -94,9

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -172,6 7,6 <0,001 -196,8 -148,4

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -217,8 7,6 <0,001 -242,0 -193,6

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -256,0 7,6 <0,001 -280,2 -231,8

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -334,8 7,6 <0,001 -359,0 -310,6

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -403,3 7,6 <0,001 -427,5 -379,1

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -106,6 7,6 <0,001 -130,8 -82,4

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -160,1 7,6 <0,001 -184,3 -135,9

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -205,3 7,6 <0,001 -229,5 -181,1

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -243,5 7,6 <0,001 -267,7 -219,3

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -322,3 7,6 <0,001 -346,5 -298,1

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -390,8 7,6 <0,001 -415,0 -366,6

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -53,5 7,6 <0,001 -77,7 -29,3

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -98,6 7,6 <0,001 -122,8 -74,4

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -136,8 7,6 <0,001 -161,0 -112,6

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -215,7 7,6 <0,001 -239,9 -191,5

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -284,2 7,6 <0,001 -308,4 -260,0

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -45,2 7,6 <0,001 -69,4 -21,0

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -83,4 7,6 <0,001 -107,6 -59,2

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -162,2 7,6 <0,001 -186,4 -138,0

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -230,7 7,6 <0,001 -254,9 -206,5

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -38,2 7,6 <0,001 -62,4 -14,0

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -117,1 7,6 <0,001 -141,3 -92,9

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -185,5 7,6 <0,001 -209,7 -161,3

Intensidade=-11*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -78,9 7,6 <0,001 -103,1 -54,7

Intensidade=-11*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -147,3 7,6 <0,001 -171,5 -123,1

Intensidade=-11*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -68,5 7,6 <0,001 -92,7 -44,3

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 
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p

IC (90%)
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Tabela A.16 - Resultado das comparações do Pico fluxo inspiratório entre %Apoio e 

amplitudes de esforço, no modo PAV+  

 
Litro por segundo (L/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-7 -9,69 0,94 <0,001 -12,69 -6,69

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-11 -18,59 0,94 <0,001 -21,59 -15,59

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-3 -0,48 0,94 >0,999 -3,48 2,52

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -14,82 0,94 <0,001 -17,82 -11,82

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -29,66 0,94 <0,001 -32,66 -26,65

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -4,25 0,94 <0,001 -7,25 -1,25

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -24,96 0,94 <0,001 -27,96 -21,95

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -46,38 0,94 <0,001 -49,38 -43,38

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=5%*Intensidade=-11 -8,90 0,94 <0,001 -11,91 -5,90

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-3 9,21 0,94 <0,001 6,21 12,21

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -5,14 0,94 <0,001 -8,14 -2,13

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -19,97 0,94 <0,001 -22,97 -16,97

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 5,44 0,94 <0,001 2,43 8,44

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -15,27 0,94 <0,001 -18,27 -12,27

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -36,70 0,94 <0,001 -39,70 -33,69

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-3 18,11 0,94 <0,001 15,11 21,12

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-7 3,77 0,94 0,002 0,77 6,77

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -11,06 0,94 <0,001 -14,07 -8,06

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 14,34 0,94 <0,001 11,34 17,34

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -6,36 0,94 <0,001 -9,37 -3,36

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -27,79 0,94 <0,001 -30,79 -24,79

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -14,34 0,94 <0,001 -17,35 -11,34

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -29,18 0,94 <0,001 -32,18 -26,18

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -3,77 0,94 0,002 -6,78 -0,77

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -24,48 0,94 <0,001 -27,48 -21,48

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -45,90 0,94 <0,001 -48,91 -42,90

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -14,83 0,94 <0,001 -17,84 -11,83

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 10,57 0,94 <0,001 7,57 13,57

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -10,13 0,94 <0,001 -13,14 -7,13

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -31,56 0,94 <0,001 -34,56 -28,56

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 25,40 0,94 <0,001 22,40 28,41

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 4,70 0,94 <0,001 1,70 7,70

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -16,73 0,94 <0,001 -19,73 -13,73

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -20,70 0,94 <0,001 -23,71 -17,70

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -42,13 0,94 <0,001 -45,13 -39,13

PAV=90%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -21,43 0,94 <0,001 -24,43 -18,43

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)
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Tabela A.17 - Resultado das comparações do Pico fluxo inspiratório entre %Apoio e 

intensidades de esforço, no modo PAV+. 

 
Litro por segundo (L/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=5*Amplitude=10% -0,63 0,94 >0,999 -3,63 2,37

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=5*Amplitude=15% -0,25 0,94 >0,999 -3,25 2,76

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=5% -4,22 0,94 <0,001 -7,22 -1,22

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=10% -6,36 0,94 <0,001 -9,37 -3,36

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=15% -6,97 0,94 <0,001 -9,97 -3,97

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=5% -12,80 0,94 <0,001 -15,81 -9,80

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=10% -16,64 0,94 <0,001 -19,64 -13,64

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=15% -18,74 0,94 <0,001 -21,75 -15,74

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=5*Amplitude=15% 0,38 0,94 >0,999 -2,62 3,39

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=5% -3,59 0,94 0,005 -6,59 -0,59

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=10% -5,73 0,94 <0,001 -8,74 -2,73

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=15% -6,34 0,94 <0,001 -9,34 -3,34

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=5% -12,17 0,94 <0,001 -15,18 -9,17

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=10% -16,01 0,94 <0,001 -19,01 -13,01

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=15% -18,11 0,94 <0,001 -21,12 -15,11

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=5% -3,97 0,94 0,001 -6,98 -0,97

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=10% -6,12 0,94 <0,001 -9,12 -3,12

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=15% -6,72 0,94 <0,001 -9,73 -3,72

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=5% -12,56 0,94 <0,001 -15,56 -9,56

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=10% -16,39 0,94 <0,001 -19,40 -13,39

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=15% -18,50 0,94 <0,001 -21,50 -15,50

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=10% -2,14 0,94 0,806 -5,15 0,86

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=15% -2,75 0,94 0,122 -5,75 0,25

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=5% -8,58 0,94 <0,001 -11,59 -5,58

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=10% -12,42 0,94 <0,001 -15,42 -9,42

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=15% -14,52 0,94 <0,001 -17,53 -11,52

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=15% -0,61 0,94 >0,999 -3,61 2,40

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=5% -6,44 0,94 <0,001 -9,44 -3,44

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=10% -10,28 0,94 <0,001 -13,28 -7,27

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=15% -12,38 0,94 <0,001 -15,38 -9,38

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=5% -5,83 0,94 <0,001 -8,84 -2,83

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=10% -9,67 0,94 <0,001 -12,67 -6,67

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=90%*Amplitude=15% -11,77 0,94 <0,001 -14,78 -8,77

PAV=90%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=10% -3,84 0,94 0,002 -6,84 -0,83

PAV=90%*Amplitude=5% vs PAV=90%*Amplitude=15% -5,94 0,94 <0,001 -8,94 -2,94

PAV=90%*Amplitude=10% vs PAV=90%*Amplitude=15% -2,10 0,94 0,901 -5,11 0,90

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (90%)
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Tabela A.18 - Resultado das comparações do Pico fluxo inspiratório entre amplitudes de 

esforço e intensidades de esforço, no modo PAV+. 

 
Litro por segundo (L/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,82 0,94 >0,999 -3,83 2,18

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,98 0,94 >0,999 -3,99 2,02

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -13,97 0,94 <0,001 -16,97 -10,97

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -16,15 0,94 <0,001 -19,15 -13,15

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -16,43 0,94 <0,001 -19,43 -13,43

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -27,54 0,94 <0,001 -30,54 -24,53

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -31,14 0,94 <0,001 -34,14 -28,14

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -33,03 0,94 <0,001 -36,03 -30,03

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,16 0,94 >0,999 -3,16 2,84

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -13,14 0,94 <0,001 -16,15 -10,14

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -15,32 0,94 <0,001 -18,33 -12,32

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -15,60 0,94 <0,001 -18,60 -12,60

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -26,71 0,94 <0,001 -29,71 -23,71

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -30,32 0,94 <0,001 -33,32 -27,32

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -32,21 0,94 <0,001 -35,21 -29,21

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -12,98 0,94 <0,001 -15,99 -9,98

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -15,16 0,94 <0,001 -18,17 -12,16

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -15,44 0,94 <0,001 -18,44 -12,44

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -26,55 0,94 <0,001 -29,55 -23,55

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -30,16 0,94 <0,001 -33,16 -27,16

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -32,05 0,94 <0,001 -35,05 -29,05

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -2,18 0,94 0,729 -5,18 0,82

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -2,46 0,94 0,319 -5,46 0,54

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -13,57 0,94 <0,001 -16,57 -10,57

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -17,17 0,94 <0,001 -20,18 -14,17

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -19,06 0,94 <0,001 -22,06 -16,06

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,28 0,94 >0,999 -3,28 2,72

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,39 0,94 <0,001 -14,39 -8,39

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -14,99 0,94 <0,001 -18,00 -11,99

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -16,88 0,94 <0,001 -19,88 -13,88

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,11 0,94 <0,001 -14,11 -8,11

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -14,72 0,94 <0,001 -17,72 -11,71

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -16,60 0,94 <0,001 -19,61 -13,60

Intensidade=-11*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -3,61 0,94 0,004 -6,61 -0,61

Intensidade=-11*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,50 0,94 <0,001 -8,50 -2,49

Intensidade=-11*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -1,89 0,94 >0,999 -4,89 1,11

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)
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Tabela A.19 - Resultado das comparações do Ppico entre %Apoio e amplitudes de esforço, 

no modo PAV+. 

 
Centímetro de água (cmH2O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-7 -1,32 0,31 0,001 -2,31 -0,32

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=5%*Intensidade=-11 -2,66 0,31 <0,001 -3,66 -1,67

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-3 -0,17 0,31 >0,999 -1,17 0,82

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -3,63 0,31 <0,001 -4,63 -2,64

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -7,50 0,31 <0,001 -8,50 -6,51

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -2,48 0,31 <0,001 -3,48 -1,49

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -10,12 0,31 <0,001 -11,11 -9,12

PAV=5%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -17,65 0,31 <0,001 -18,65 -16,66

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=5%*Intensidade=-11 -1,34 0,31 0,001 -2,34 -0,35

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-3 1,14 0,31 0,008 0,15 2,14

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -2,32 0,31 <0,001 -3,31 -1,32

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -6,18 0,31 <0,001 -7,18 -5,19

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -1,17 0,31 0,006 -2,16 -0,17

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -8,80 0,31 <0,001 -9,80 -7,81

PAV=5%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -16,34 0,31 <0,001 -17,33 -15,34

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-3 2,49 0,31 <0,001 1,49 3,48

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -0,97 0,31 0,065 -1,97 0,02

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -4,84 0,31 <0,001 -5,84 -3,85

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 0,18 0,31 >0,999 -0,82 1,17

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -7,46 0,31 <0,001 -8,45 -6,46

PAV=5%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -14,99 0,31 <0,001 -15,99 -14,00

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-7 -3,46 0,31 <0,001 -4,46 -2,47

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -7,33 0,31 <0,001 -8,32 -6,33

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-3 -2,31 0,31 <0,001 -3,31 -1,32

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -9,94 0,31 <0,001 -10,94 -8,95

PAV=50%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -17,48 0,31 <0,001 -18,48 -16,49

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=50%*Intensidade=-11 -3,87 0,31 <0,001 -4,86 -2,87

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-3 1,15 0,31 0,008 0,15 2,14

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -6,48 0,31 <0,001 -7,48 -5,49

PAV=50%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -14,02 0,31 <0,001 -15,02 -13,03

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-3 5,02 0,31 <0,001 4,02 6,01

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -2,62 0,31 <0,001 -3,61 -1,62

PAV=50%*Intensidade=-11 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -10,15 0,31 <0,001 -11,15 -9,16

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-7 -7,63 0,31 <0,001 -8,63 -6,64

PAV=90%*Intensidade=-3 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -15,17 0,31 <0,001 -16,16 -14,17

PAV=90%*Intensidade=-7 vs PAV=90%*Intensidade=-11 -7,54 0,31 <0,001 -8,53 -6,54

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 
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p
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Tabela A.20 - Resultado das comparações do Ppico entre %Apoio e intensidades de 

esforço, no modo PAV+. 

 
Centímetro de água (cmH2O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inferior Superior

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=5*Amplitude=10% -0,08 0,31 >0,999 -1,08 0,92

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=5*Amplitude=15% -0,14 0,31 >0,999 -1,13 0,86

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=5% -2,10 0,31 <0,001 -3,10 -1,11

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=10% -2,61 0,31 <0,001 -3,61 -1,62

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=15% -2,83 0,31 <0,001 -3,82 -1,83

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=5% -7,31 0,31 <0,001 -8,31 -6,32

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=10% -8,97 0,31 <0,001 -9,96 -7,97

PAV=5%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=15% -10,21 0,31 <0,001 -11,21 -9,22

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=5*Amplitude=15% -0,06 0,31 >0,999 -1,05 0,94

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=5% -2,02 0,31 <0,001 -3,02 -1,03

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=10% -2,53 0,31 <0,001 -3,53 -1,54

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=15% -2,75 0,31 <0,001 -3,74 -1,75

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=5% -7,23 0,31 <0,001 -8,23 -6,24

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=10% -8,89 0,31 <0,001 -9,88 -7,89

PAV=5%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=15% -10,13 0,31 <0,001 -11,13 -9,14

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=5% -1,96 0,31 <0,001 -2,96 -0,97

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=10% -2,48 0,31 <0,001 -3,47 -1,48

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=50%*Amplitude=15% -2,69 0,31 <0,001 -3,69 -1,70

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=95%*Amplitude=5% -7,18 0,31 <0,001 -8,17 -6,18

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=95%*Amplitude=10% -8,83 0,31 <0,001 -9,83 -7,84

PAV=5%*Amplitude=15% vs PAV=95%*Amplitude=15% -10,08 0,31 <0,001 -11,07 -9,08

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=10% -0,51 0,31 >0,999 -1,51 0,48

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=50%*Amplitude=15% -0,73 0,31 0,690 -1,72 0,27

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=5% -5,21 0,31 <0,001 -6,21 -4,22

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=10% -6,87 0,31 <0,001 -7,86 -5,87

PAV=50%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=15% -8,11 0,31 <0,001 -9,11 -7,12

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=50%*Amplitude=15% -0,22 0,31 >0,999 -1,21 0,78

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=5% -4,70 0,31 <0,001 -5,69 -3,70

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=10% -6,36 0,31 <0,001 -7,35 -5,36

PAV=50%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=15% -7,60 0,31 <0,001 -8,59 -6,60

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=95%*Amplitude=5% -4,48 0,31 <0,001 -5,48 -3,49

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=95%*Amplitude=10% -6,14 0,31 <0,001 -7,14 -5,15

PAV=50%*Amplitude=15% vs PAV=95%*Amplitude=15% -7,38 0,31 <0,001 -8,38 -6,39

PAV=95%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=10% -1,66 0,31 <0,001 -2,65 -0,66

PAV=95%*Amplitude=5% vs PAV=95%*Amplitude=15% -2,90 0,31 <0,001 -3,90 -1,91

PAV=95%*Amplitude=10% vs PAV=95%*Amplitude=15% -1,24 0,31 0,002 -2,24 -0,25

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)
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Tabela A.21 - Resultado das comparações do Ppico entre amplitudes de esforço e 

intensidades de esforço, no modo PAV+.  

 
Centímetro de água (cmH2O) 

 

Inferior Superior

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,28 0,31 >0,999 -1,28 0,71

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,41 0,31 >0,999 -1,41 0,58

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -3,74 0,31 <0,001 -4,74 -2,75

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,50 0,31 <0,001 -5,50 -3,51

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,86 0,31 <0,001 -5,86 -3,87

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -7,47 0,31 <0,001 -8,47 -6,48

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -8,68 0,31 <0,001 -9,68 -7,69

Intensidade=-3*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,70 0,31 <0,001 -10,70 -8,71

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,13 0,31 >0,999 -1,13 0,86

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -3,46 0,31 <0,001 -4,45 -2,46

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,22 0,31 <0,001 -5,21 -3,22

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,58 0,31 <0,001 -5,58 -3,59

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -7,19 0,31 <0,001 -8,18 -6,19

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -8,40 0,31 <0,001 -9,39 -7,40

Intensidade=-3*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,42 0,31 <0,001 -10,41 -8,42

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=5% -3,33 0,31 <0,001 -4,32 -2,33

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,09 0,31 <0,001 -5,08 -3,09

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,45 0,31 <0,001 -5,44 -3,45

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -7,06 0,31 <0,001 -8,05 -6,06

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -8,27 0,31 <0,001 -9,26 -7,27

Intensidade=-3*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,29 0,31 <0,001 -10,28 -8,29

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,76 0,31 0,525 -1,76 0,24

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,12 0,31 0,011 -2,12 -0,13

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -3,73 0,31 <0,001 -4,73 -2,74

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,94 0,31 <0,001 -5,94 -3,95

Intensidade=-7*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,96 0,31 <0,001 -6,96 -4,97

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,36 0,31 >0,999 -1,36 0,63

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -2,97 0,31 <0,001 -3,97 -1,98

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,18 0,31 <0,001 -5,18 -3,19

Intensidade=-7*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,20 0,31 <0,001 -6,20 -4,21

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=5% -2,61 0,31 <0,001 -3,60 -1,61

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -3,82 0,31 <0,001 -4,81 -2,82

Intensidade=-7*Amplitude=15% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,84 0,31 <0,001 -5,83 -3,84

Intensidade=-11*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=10% -1,21 0,31 0,004 -2,20 -0,21

Intensidade=-11*Amplitude=5% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -2,23 0,31 <0,001 -3,22 -1,23

Intensidade=-11*Amplitude=10% vs Intensidade=-11*Amplitude=15% -1,02 0,31 0,038 -2,02 -0,03

Comparações múltiplas de Bonferroni

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)
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Tabela A.46 - Trabalho realizado pelo simulador e trabalho assistido pelo 

ventilador para cada combinação de intensidade e amplitude de 

esforço, fixado valor do modo PAV+ em 10%. 

 
Os valores do WOB são apresentados em J/L. WOB (±DP). 

 

Tabela A.47 - Trabalho realizado pelo simulador e trabalho assistido pelo ventilador 

para cada combinação de intensidade e amplitude de esforço, fixado 

valor do modo PAV+ em 50. 

 
Os valores do WOB são apresentados em J/L. WOB (±DP). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intensidade\ 

Amplitude

WOB 

TOT

WOB 

PT

WOB 

TOT

WOB 

PT

WOB 

TOT

WOB 

PT

-3 0,1 (±0) 0,1 (±0) 0,2 (±0) 0,2 (±0) 0,3 (±0) 0,3 (±0)

-7
0,35 

(±0,07)
0,3 (±0) 0,5 (±0) 0,4 (±0) 0,5 (±0) 0,5 (±0)

-11 0,6 (±0) 0,6 (±0)
0,75 

(±0,07)
0,7 (±0) 0,8 (±0) 0,7 (±0)

10% 15%5%

Intensidade\ 

Amplitude

WOB 

TOT

WOB 

PT

WOB 

TOT

WOB 

PT

WOB 

TOT

WOB 

PT

-3
0,60 

(±0,28)

0,60 

(±0,28)
0,40 (±0) 0,20 (±0) 0,30 (±0) 0,20 (±0)

-7 0,40 (±0) 0,20 (±0) 0,60 (±0) 0,30 (±0) 0,70 (±0) 0,30 (±0)

-11 0,80 (±0) 0,40 (±0) 1,10 (±0) 0,50 (±0) 1,20 (±0) 0,60 (±0)

5% 10% 15%
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Tabela A.48 - Trabalho realizado pelo simulador e trabalho assistido pelo 

ventilador para cada combinação de intensidade e amplitude de 

esforço, fixado valor do modo PAV+ em 80%. 

 
Os valores do WOB são apresentados em J/L. WOB (±DP). 

 

 

Intensidade\ 

Amplitude

WOB 

TOT

WOB 

PT

WOB 

TOT

WOB 

PT

WOB 

TOT

WOB 

PT

-3
0,85 

(±0,07)
0,20 (±0)

0,55 

(±0,07)
0,10 (±0) 0,40 (±0) 0,10 (±0)

-7 0,70 (±0) 0,10 (±0) 0,80 (±0) 0,20 (±0) 1,00 (±0) 0,20 (±0)

-11 1,30 (±0) 0,30 (±0) 1,50 (±0) 0,30 (±0) 1,70 (±0) 0,30 (±0)

5% 10% 15%
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Tabela A.49 - Resultado das comparações múltiplas do Tinsp entre os fatores PSV, 

intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Segundos (s) 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% 0,04 0,010 0,031 0,00 0,08

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,03 0,010 0,416 -0,01 0,07

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,92 0,010 <0,001 0,88 0,96

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,77 0,010 <0,001 0,73 0,81

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,63 0,010 <0,001 0,59 0,67

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,95 0,010 <0,001 0,92 0,99

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,80 0,010 <0,001 0,76 0,83

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,64 0,010 <0,001 0,60 0,68

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -0,78 0,012 <0,001 -0,83 -0,73

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,82 0,012 <0,001 -0,87 -0,78

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,82 0,012 <0,001 -0,87 -0,77

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,16 0,010 <0,001 0,12 0,20

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,21 0,010 <0,001 0,17 0,24

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,28 0,010 <0,001 0,25 0,32

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,71 0,010 <0,001 0,67 0,75

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,75 0,010 <0,001 0,71 0,79

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,61 0,010 <0,001 0,57 0,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,04 0,012 <0,001 -1,09 -0,99

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,06 0,012 <0,001 -1,10 -1,01

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,09 0,012 <0,001 -1,14 -1,04

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,29 0,010 <0,001 -0,32 -0,25

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,26 0,010 <0,001 -0,30 -0,22

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,22 0,010 <0,001 -0,25 -0,18

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,22 0,010 <0,001 0,18 0,25

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,23 0,010 <0,001 0,20 0,27

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,32 0,010 <0,001 0,28 0,36

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,01 0,010 >0,999 -0,04 0,03

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,88 0,010 <0,001 0,84 0,92

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,73 0,010 <0,001 0,69 0,77

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,59 0,010 <0,001 0,55 0,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,92 0,010 <0,001 0,88 0,95

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,76 0,010 <0,001 0,72 0,79

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,60 0,010 <0,001 0,57 0,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -0,82 0,012 <0,001 -0,86 -0,77

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,86 0,012 <0,001 -0,90 -0,81

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,86 0,012 <0,001 -0,91 -0,81

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,12 0,010 <0,001 0,08 0,16

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,17 0,010 <0,001 0,13 0,20

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,25 0,010 <0,001 0,21 0,28

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,67 0,010 <0,001 0,63 0,71

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,71 0,010 <0,001 0,67 0,75

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,57 0,010 <0,001 0,53 0,60

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,08 0,012 <0,001 -1,13 -1,03

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,10 0,012 <0,001 -1,14 -1,05

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,13 0,012 <0,001 -1,17 -1,08

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,32 0,010 <0,001 -0,36 -0,29

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,30 0,010 <0,001 -0,34 -0,26

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,26 0,010 <0,001 -0,29 -0,22

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,18 0,010 <0,001 0,14 0,22

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,20 0,010 <0,001 0,16 0,23

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,28 0,010 <0,001 0,24 0,32

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,89 0,010 <0,001 0,85 0,93

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,74 0,010 <0,001 0,70 0,78

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,60 0,010 <0,001 0,56 0,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,92 0,010 <0,001 0,88 0,96

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,76 0,010 <0,001 0,73 0,80

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,61 0,010 <0,001 0,57 0,65

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -0,81 0,012 <0,001 -0,86 -0,76

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,85 0,012 <0,001 -0,90 -0,81

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,85 0,012 <0,001 -0,90 -0,81

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,13 0,010 <0,001 0,09 0,16

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,17 0,010 <0,001 0,14 0,21

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,25 0,010 <0,001 0,21 0,29

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,68 0,010 <0,001 0,64 0,71

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,72 0,010 <0,001 0,68 0,75

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,57 0,010 <0,001 0,54 0,61

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,07 0,012 <0,001 -1,12 -1,03

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,09 0,012 <0,001 -1,13 -1,04

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,12 0,012 <0,001 -1,17 -1,07

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,32 0,010 <0,001 -0,36 -0,28

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,29 0,010 <0,001 -0,33 -0,25

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,25 0,010 <0,001 -0,29 -0,21

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,18 0,010 <0,001 0,15 0,22

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,20 0,010 <0,001 0,16 0,24

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,29 0,010 <0,001 0,25 0,32
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Tabela A.49 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Tinsp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 

Comparações múltiplas de Bonferroni 

Segundos (s) 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,15 0,010 <0,001 -0,19 -0,11

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,29 0,010 <0,001 -0,33 -0,25

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,03 0,010 0,200 0,00 0,07

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,12 0,010 <0,001 -0,16 -0,09

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,28 0,010 <0,001 -0,32 -0,24

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,70 0,012 <0,001 -1,75 -1,65

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,74 0,012 <0,001 -1,79 -1,70

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,74 0,012 <0,001 -1,79 -1,69

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,76 0,010 <0,001 -0,80 -0,72

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,71 0,010 <0,001 -0,75 -0,68

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,64 0,010 <0,001 -0,67 -0,60

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,21 0,010 <0,001 -0,25 -0,17

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,17 0,010 <0,001 -0,21 -0,13

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,31 0,010 <0,001 -0,35 -0,28

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,96 0,012 <0,001 -2,01 -1,91

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,98 0,012 <0,001 -2,02 -1,93

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -2,01 0,012 <0,001 -2,06 -1,96

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,21 0,010 <0,001 -1,24 -1,17

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,18 0,010 <0,001 -1,22 -1,14

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,14 0,010 <0,001 -1,17 -1,10

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,70 0,010 <0,001 -0,74 -0,67

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,69 0,010 <0,001 -0,72 -0,65

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,60 0,010 <0,001 -0,64 -0,56

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,14 0,010 <0,001 -0,18 -0,10

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,18 0,010 <0,001 0,15 0,22

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,03 0,010 >0,999 -0,01 0,06

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,13 0,010 <0,001 -0,17 -0,09

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,55 0,012 <0,001 -1,60 -1,50

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,59 0,012 <0,001 -1,64 -1,55

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,59 0,012 <0,001 -1,64 -1,54

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,61 0,010 <0,001 -0,65 -0,57

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,56 0,010 <0,001 -0,60 -0,53

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,49 0,010 <0,001 -0,52 -0,45

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,06 0,010 <0,001 -0,10 -0,02

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,02 0,010 >0,999 -0,06 0,02

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,16 0,010 <0,001 -0,20 -0,13

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,81 0,012 <0,001 -1,86 -1,76

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,83 0,012 <0,001 -1,87 -1,78

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,86 0,012 <0,001 -1,91 -1,81

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,06 0,010 <0,001 -1,09 -1,02

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,03 0,010 <0,001 -1,07 -0,99

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,99 0,010 <0,001 -1,02 -0,95

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,55 0,010 <0,001 -0,59 -0,52

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,54 0,010 <0,001 -0,57 -0,50

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,45 0,010 <0,001 -0,49 -0,41

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,33 0,010 <0,001 0,29 0,36

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,17 0,010 <0,001 0,13 0,20

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,01 0,010 >0,999 -0,02 0,05

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,41 0,012 <0,001 -1,45 -1,36

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,45 0,012 <0,001 -1,49 -1,40

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,45 0,012 <0,001 -1,50 -1,40

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,47 0,010 <0,001 -0,51 -0,43

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,42 0,010 <0,001 -0,46 -0,39

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,34 0,010 <0,001 -0,38 -0,31

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,08 0,010 <0,001 0,04 0,12

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,12 0,010 <0,001 0,08 0,16

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,02 0,010 >0,999 -0,06 0,01

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,67 0,012 <0,001 -1,72 -1,62

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,69 0,012 <0,001 -1,73 -1,64

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,72 0,012 <0,001 -1,76 -1,67

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,91 0,010 <0,001 -0,95 -0,88

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,89 0,010 <0,001 -0,93 -0,85

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,85 0,010 <0,001 -0,88 -0,81

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,41 0,010 <0,001 -0,45 -0,37

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,39 0,010 <0,001 -0,43 -0,36

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,31 0,010 <0,001 -0,35 -0,27
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Tabela A.49 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Tinsp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
  Comparações múltiplas de Bonferroni 

Segundos (s) 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,16 0,010 <0,001 -0,20 -0,12

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,31 0,010 <0,001 -0,35 -0,27

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,73 0,012 <0,001 -1,78 -1,69

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,77 0,012 <0,001 -1,82 -1,73

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,77 0,012 <0,001 -1,82 -1,73

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,80 0,010 <0,001 -0,83 -0,76

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,75 0,010 <0,001 -0,79 -0,71

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,67 0,010 <0,001 -0,71 -0,63

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,25 0,010 <0,001 -0,28 -0,21

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,20 0,010 <0,001 -0,24 -0,17

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,35 0,010 <0,001 -0,39 -0,31

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,99 0,012 <0,001 -2,04 -1,95

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -2,01 0,012 <0,001 -2,06 -1,97

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -2,04 0,012 <0,001 -2,09 -2,00

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,24 0,010 <0,001 -1,28 -1,20

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,21 0,010 <0,001 -1,25 -1,18

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,17 0,010 <0,001 -1,21 -1,13

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,74 0,010 <0,001 -0,77 -0,70

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,72 0,010 <0,001 -0,76 -0,68

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,64 0,010 <0,001 -0,67 -0,60

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,15 0,010 <0,001 -0,19 -0,12

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,57 0,012 <0,001 -1,62 -1,53

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,62 0,012 <0,001 -1,66 -1,57

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,62 0,012 <0,001 -1,66 -1,57

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,64 0,010 <0,001 -0,67 -0,60

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,59 0,010 <0,001 -0,63 -0,55

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,51 0,010 <0,001 -0,55 -0,47

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,09 0,010 <0,001 -0,12 -0,05

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,05 0,010 0,001 -0,08 -0,01

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,19 0,010 <0,001 -0,23 -0,15

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,84 0,012 <0,001 -1,88 -1,79

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,85 0,012 <0,001 -1,90 -1,81

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,88 0,012 <0,001 -1,93 -1,84

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,08 0,010 <0,001 -1,12 -1,04

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,05 0,010 <0,001 -1,09 -1,02

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,01 0,010 <0,001 -1,05 -0,98

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,58 0,010 <0,001 -0,62 -0,54

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,56 0,010 <0,001 -0,60 -0,52

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,48 0,010 <0,001 -0,51 -0,44

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,42 0,012 <0,001 -1,47 -1,37

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,46 0,012 <0,001 -1,51 -1,42

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,46 0,012 <0,001 -1,51 -1,42

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,48 0,010 <0,001 -0,52 -0,45

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,44 0,010 <0,001 -0,47 -0,40

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,36 0,010 <0,001 -0,40 -0,32

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,07 0,010 <0,001 0,03 0,10

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,11 0,010 <0,001 0,07 0,14

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,04 0,010 0,071 -0,07 0,00

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,68 0,012 <0,001 -1,73 -1,64

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,70 0,012 <0,001 -1,74 -1,65

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,73 0,012 <0,001 -1,78 -1,68

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,93 0,010 <0,001 -0,97 -0,89

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,90 0,010 <0,001 -0,94 -0,86

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,86 0,010 <0,001 -0,90 -0,82

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,43 0,010 <0,001 -0,46 -0,39

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,41 0,010 <0,001 -0,45 -0,37

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,32 0,010 <0,001 -0,36 -0,29

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,04 0,014 0,988 -0,10 0,01

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,04 0,014 >0,999 -0,10 0,01

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,94 0,012 <0,001 0,89 0,98

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,98 0,012 <0,001 0,94 1,03

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 1,06 0,012 <0,001 1,02 1,11

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,49 0,012 <0,001 1,44 1,53

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,53 0,012 <0,001 1,48 1,58

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,38 0,012 <0,001 1,34 1,43

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -0,26 0,014 <0,001 -0,32 -0,21

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,28 0,014 <0,001 -0,33 -0,22

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,31 0,014 <0,001 -0,37 -0,26

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,49 0,012 <0,001 0,45 0,54

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,52 0,012 <0,001 0,47 0,57

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,56 0,012 <0,001 0,51 0,61

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,00 0,012 <0,001 0,95 1,04

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,01 0,012 <0,001 0,97 1,06

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,10 0,012 <0,001 1,05 1,14
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Tabela A.49 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Tinsp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Segundos (s) 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,00 0,014 >0,999 -0,05 0,05

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,98 0,012 <0,001 0,93 1,02

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 1,03 0,012 <0,001 0,98 1,07

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 1,10 0,012 <0,001 1,06 1,15

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,53 0,012 <0,001 1,48 1,57

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,57 0,012 <0,001 1,53 1,62

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,43 0,012 <0,001 1,38 1,47

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -0,22 0,014 <0,001 -0,27 -0,17

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,24 0,014 <0,001 -0,29 -0,18

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,27 0,014 <0,001 -0,32 -0,22

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,53 0,012 <0,001 0,49 0,58

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,56 0,012 <0,001 0,52 0,61

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,60 0,012 <0,001 0,56 0,65

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,04 0,012 <0,001 0,99 1,08

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,05 0,012 <0,001 1,01 1,10

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,14 0,012 <0,001 1,09 1,18

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,98 0,012 <0,001 0,93 1,03

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 1,03 0,012 <0,001 0,98 1,07

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 1,10 0,012 <0,001 1,06 1,15

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,53 0,012 <0,001 1,48 1,58

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,57 0,012 <0,001 1,52 1,62

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,43 0,012 <0,001 1,38 1,47

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -0,22 0,014 <0,001 -0,28 -0,17

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,24 0,014 <0,001 -0,29 -0,18

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,27 0,014 <0,001 -0,32 -0,21

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,53 0,012 <0,001 0,49 0,58

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,56 0,012 <0,001 0,51 0,61

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,60 0,012 <0,001 0,56 0,65

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,04 0,012 <0,001 0,99 1,08

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,05 0,012 <0,001 1,01 1,10

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,14 0,012 <0,001 1,09 1,19

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,05 0,010 0,001 0,01 0,08

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,13 0,010 <0,001 0,09 0,16

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,55 0,010 <0,001 0,51 0,59

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,59 0,010 <0,001 0,55 0,63

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,45 0,010 <0,001 0,41 0,48

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,20 0,012 <0,001 -1,25 -1,15

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,22 0,012 <0,001 -1,26 -1,17

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,25 0,012 <0,001 -1,29 -1,20

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,44 0,010 <0,001 -0,48 -0,41

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,42 0,010 <0,001 -0,45 -0,38

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,38 0,010 <0,001 -0,41 -0,34

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,06 0,010 <0,001 0,02 0,10

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,08 0,010 <0,001 0,04 0,11

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,16 0,010 <0,001 0,12 0,20

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,08 0,010 <0,001 0,04 0,12

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,50 0,010 <0,001 0,47 0,54

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,54 0,010 <0,001 0,51 0,58

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,40 0,010 <0,001 0,36 0,44

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,25 0,012 <0,001 -1,29 -1,20

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,26 0,012 <0,001 -1,31 -1,22

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,29 0,012 <0,001 -1,34 -1,25

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,49 0,010 <0,001 -0,53 -0,45

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,46 0,010 <0,001 -0,50 -0,43

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,42 0,010 <0,001 -0,46 -0,39

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,01 0,010 >0,999 -0,03 0,05

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,03 0,010 >0,999 -0,01 0,07

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,11 0,010 <0,001 0,08 0,15

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,42 0,010 <0,001 0,39 0,46

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,47 0,010 <0,001 0,43 0,50

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,32 0,010 <0,001 0,28 0,36

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,32 0,012 <0,001 -1,37 -1,28

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,34 0,012 <0,001 -1,39 -1,30

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,37 0,012 <0,001 -1,42 -1,33

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,57 0,010 <0,001 -0,61 -0,53

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,54 0,010 <0,001 -0,58 -0,51

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,50 0,010 <0,001 -0,54 -0,46

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,07 0,010 <0,001 -0,10 -0,03

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,05 0,010 <0,001 -0,09 -0,01

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,03 0,010 0,200 0,00 0,07
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Tabela A.49 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Tinsp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Segundos (s) 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,04 0,010 0,010 0,00 0,08

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,10 0,010 <0,001 -0,14 -0,07

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,75 0,012 <0,001 -1,80 -1,70

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,77 0,012 <0,001 -1,81 -1,72

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,80 0,012 <0,001 -1,84 -1,75

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,99 0,010 <0,001 -1,03 -0,96

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,97 0,010 <0,001 -1,00 -0,93

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,93 0,010 <0,001 -0,96 -0,89

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,49 0,010 <0,001 -0,53 -0,45

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,47 0,010 <0,001 -0,51 -0,44

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,39 0,010 <0,001 -0,43 -0,35

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,14 0,010 <0,001 -0,18 -0,11

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,79 0,012 <0,001 -1,84 -1,74

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,81 0,012 <0,001 -1,85 -1,76

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,84 0,012 <0,001 -1,89 -1,79

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,04 0,010 <0,001 -1,07 -1,00

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,01 0,010 <0,001 -1,05 -0,97

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,97 0,010 <0,001 -1,00 -0,93

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,53 0,010 <0,001 -0,57 -0,50

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,52 0,010 <0,001 -0,55 -0,48

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,43 0,010 <0,001 -0,47 -0,39

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,65 0,012 <0,001 -1,69 -1,60

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,66 0,012 <0,001 -1,71 -1,62

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,69 0,012 <0,001 -1,74 -1,65

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,89 0,010 <0,001 -0,93 -0,85

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,86 0,010 <0,001 -0,90 -0,83

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,82 0,010 <0,001 -0,86 -0,79

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,39 0,010 <0,001 -0,43 -0,35

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,37 0,010 <0,001 -0,41 -0,33

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,29 0,010 <0,001 -0,32 -0,25

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,02 0,014 >0,999 -0,07 0,04

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,05 0,014 0,271 -0,10 0,01

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,75 0,012 <0,001 0,71 0,80

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,78 0,012 <0,001 0,73 0,83

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,82 0,012 <0,001 0,78 0,87

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,26 0,012 <0,001 1,21 1,30

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,27 0,012 <0,001 1,23 1,32

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,36 0,012 <0,001 1,31 1,41

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,03 0,014 >0,999 -0,09 0,02

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,77 0,012 <0,001 0,73 0,82

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,80 0,012 <0,001 0,75 0,84

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,84 0,012 <0,001 0,79 0,88

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,27 0,012 <0,001 1,23 1,32

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,29 0,012 <0,001 1,25 1,34

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,38 0,012 <0,001 1,33 1,42

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,80 0,012 <0,001 0,76 0,85

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,83 0,012 <0,001 0,78 0,88

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,87 0,012 <0,001 0,82 0,92

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 1,31 0,012 <0,001 1,26 1,35

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 1,32 0,012 <0,001 1,28 1,37

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 1,41 0,012 <0,001 1,36 1,45

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,03 0,010 >0,999 -0,01 0,06

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,07 0,010 <0,001 0,03 0,11

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,50 0,010 <0,001 0,47 0,54

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,52 0,010 <0,001 0,48 0,56

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,60 0,010 <0,001 0,57 0,64

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,04 0,010 0,007 0,00 0,08

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,48 0,010 <0,001 0,44 0,51

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,49 0,010 <0,001 0,46 0,53

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,58 0,010 <0,001 0,54 0,61

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,43 0,010 <0,001 0,40 0,47

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,45 0,010 <0,001 0,41 0,49

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,54 0,010 <0,001 0,50 0,57

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,02 0,010 >0,999 -0,02 0,05

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,10 0,010 <0,001 0,06 0,14

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,08 0,010 <0,001 0,05 0,12

Comparações múltiplas de Bonferroni
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Tabela A.50 - Resultado das comparações múltiplas do VCexp entre os fatores PSV, 

intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Mililitro (ml) 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,3 1,2 >0,999 -4,9 4,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% 2,6 1,2 >0,999 -2,0 7,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% 6,3 1,2 <0,001 1,7 11,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -43,1 1,2 <0,001 -47,8 -38,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -88,3 1,2 <0,001 -92,9 -83,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -56,6 1,2 <0,001 -61,2 -51,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -127,5 1,2 <0,001 -132,1 -122,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -187,9 1,2 <0,001 -192,5 -183,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -463,6 1,5 <0,001 -469,4 -457,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -466,4 1,5 <0,001 -471,9 -460,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -465,1 1,5 <0,001 -470,8 -459,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -247,0 1,2 <0,001 -251,6 -242,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -257,0 1,2 <0,001 -261,7 -252,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -270,4 1,2 <0,001 -275,0 -265,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -216,9 1,2 <0,001 -221,5 -212,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -258,7 1,2 <0,001 -263,3 -254,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -333,2 1,2 <0,001 -337,8 -328,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -847,8 1,5 <0,001 -853,6 -842,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -844,7 1,5 <0,001 -850,2 -839,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -839,0 1,5 <0,001 -844,8 -833,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -480,9 1,2 <0,001 -485,5 -476,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -475,9 1,2 <0,001 -480,5 -471,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -472,8 1,2 <0,001 -477,4 -468,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -484,0 1,2 <0,001 -488,6 -479,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -506,9 1,2 <0,001 -511,5 -502,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -527,5 1,2 <0,001 -532,1 -522,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% 2,9 1,2 >0,999 -1,7 7,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% 6,7 1,2 <0,001 2,0 11,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -42,8 1,2 <0,001 -47,5 -38,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -87,9 1,2 <0,001 -92,6 -83,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -56,3 1,2 <0,001 -60,9 -51,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -127,2 1,2 <0,001 -131,8 -122,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -187,6 1,2 <0,001 -192,2 -182,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -463,3 1,5 <0,001 -469,1 -457,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -466,1 1,5 <0,001 -471,6 -460,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -464,7 1,5 <0,001 -470,5 -458,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -246,7 1,2 <0,001 -251,3 -242,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -256,7 1,2 <0,001 -261,3 -252,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -270,1 1,2 <0,001 -274,7 -265,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -216,6 1,2 <0,001 -221,2 -211,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -258,4 1,2 <0,001 -263,0 -253,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -332,9 1,2 <0,001 -337,5 -328,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -847,5 1,5 <0,001 -853,3 -841,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -844,4 1,5 <0,001 -849,9 -838,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -838,7 1,5 <0,001 -844,5 -832,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -480,6 1,2 <0,001 -485,2 -475,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -475,6 1,2 <0,001 -480,2 -470,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -472,5 1,2 <0,001 -477,1 -467,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -483,7 1,2 <0,001 -488,3 -479,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -506,6 1,2 <0,001 -511,2 -502,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -527,2 1,2 <0,001 -531,8 -522,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% 3,7 1,2 0,791 -0,9 8,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -45,8 1,2 <0,001 -50,4 -41,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -90,9 1,2 <0,001 -95,5 -86,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -59,2 1,2 <0,001 -63,8 -54,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -130,2 1,2 <0,001 -134,8 -125,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -190,5 1,2 <0,001 -195,1 -185,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -466,3 1,5 <0,001 -472,1 -460,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -469,0 1,5 <0,001 -474,6 -463,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -467,7 1,5 <0,001 -473,5 -461,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -249,6 1,2 <0,001 -254,3 -245,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -259,7 1,2 <0,001 -264,3 -255,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -273,0 1,2 <0,001 -277,6 -268,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -219,5 1,2 <0,001 -224,1 -214,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -261,4 1,2 <0,001 -266,0 -256,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -335,8 1,2 <0,001 -340,4 -331,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -850,5 1,5 <0,001 -856,3 -844,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -847,3 1,5 <0,001 -852,9 -841,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -841,6 1,5 <0,001 -847,4 -835,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -483,5 1,2 <0,001 -488,1 -478,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -478,5 1,2 <0,001 -483,1 -473,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -475,4 1,2 <0,001 -480,0 -470,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -486,6 1,2 <0,001 -491,2 -482,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -509,5 1,2 <0,001 -514,2 -504,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -530,1 1,2 <0,001 -534,7 -525,5
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Tabela A.50 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do VCexp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Mililitro (ml) 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -49,5 1,2 <0,001 -54,1 -44,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -94,6 1,2 <0,001 -99,2 -90,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -62,9 1,2 <0,001 -67,5 -58,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -133,9 1,2 <0,001 -138,5 -129,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -194,2 1,2 <0,001 -198,8 -189,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -470,0 1,5 <0,001 -475,8 -464,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -472,7 1,5 <0,001 -478,3 -467,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -471,4 1,5 <0,001 -477,2 -465,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -253,3 1,2 <0,001 -258,0 -248,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -263,4 1,2 <0,001 -268,0 -258,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -276,7 1,2 <0,001 -281,4 -272,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -223,2 1,2 <0,001 -227,8 -218,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -265,1 1,2 <0,001 -269,7 -260,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -339,5 1,2 <0,001 -344,1 -334,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -854,2 1,5 <0,001 -860,0 -848,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -851,0 1,5 <0,001 -856,6 -845,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -845,3 1,5 <0,001 -851,1 -839,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -487,2 1,2 <0,001 -491,8 -482,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -482,2 1,2 <0,001 -486,8 -477,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -479,1 1,2 <0,001 -483,7 -474,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -490,3 1,2 <0,001 -495,0 -485,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -513,3 1,2 <0,001 -517,9 -508,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -533,8 1,2 <0,001 -538,5 -529,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -45,1 1,2 <0,001 -49,7 -40,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -13,4 1,2 <0,001 -18,1 -8,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -84,4 1,2 <0,001 -89,0 -79,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -144,7 1,2 <0,001 -149,4 -140,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -420,5 1,5 <0,001 -426,3 -414,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -423,2 1,5 <0,001 -428,8 -417,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -421,9 1,5 <0,001 -427,7 -416,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -203,9 1,2 <0,001 -208,5 -199,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -213,9 1,2 <0,001 -218,5 -209,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -227,2 1,2 <0,001 -231,9 -222,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -173,7 1,2 <0,001 -178,4 -169,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -215,6 1,2 <0,001 -220,2 -211,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -290,0 1,2 <0,001 -294,7 -285,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -804,7 1,5 <0,001 -810,5 -798,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -801,6 1,5 <0,001 -807,1 -796,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -795,9 1,5 <0,001 -801,7 -790,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -437,7 1,2 <0,001 -442,4 -433,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -432,7 1,2 <0,001 -437,4 -428,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -429,6 1,2 <0,001 -434,3 -425,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -440,8 1,2 <0,001 -445,5 -436,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -463,8 1,2 <0,001 -468,4 -459,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -484,3 1,2 <0,001 -489,0 -479,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% 31,7 1,2 <0,001 27,1 36,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -39,3 1,2 <0,001 -43,9 -34,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -99,6 1,2 <0,001 -104,2 -95,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -375,4 1,5 <0,001 -381,2 -369,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -378,1 1,5 <0,001 -383,7 -372,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -376,8 1,5 <0,001 -382,6 -371,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -158,7 1,2 <0,001 -163,4 -154,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -168,8 1,2 <0,001 -173,4 -164,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -182,1 1,2 <0,001 -186,8 -177,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -128,6 1,2 <0,001 -133,2 -124,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -170,5 1,2 <0,001 -175,1 -165,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -244,9 1,2 <0,001 -249,5 -240,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -759,6 1,5 <0,001 -765,4 -753,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -756,4 1,5 <0,001 -762,0 -750,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -750,7 1,5 <0,001 -756,5 -744,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -392,6 1,2 <0,001 -397,2 -388,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -387,6 1,2 <0,001 -392,2 -383,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -384,5 1,2 <0,001 -389,1 -379,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -395,7 1,2 <0,001 -400,4 -391,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -418,7 1,2 <0,001 -423,3 -414,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -439,2 1,2 <0,001 -443,9 -434,6

Comparação
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Tabela A.50 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do VCexp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Mililitro (ml) 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -71,0 1,2 <0,001 -75,6 -66,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -131,3 1,2 <0,001 -135,9 -126,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -407,1 1,5 <0,001 -412,9 -401,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -409,8 1,5 <0,001 -415,4 -404,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -408,5 1,5 <0,001 -414,3 -402,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -190,4 1,2 <0,001 -195,1 -185,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -200,5 1,2 <0,001 -205,1 -195,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -213,8 1,2 <0,001 -218,4 -209,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -160,3 1,2 <0,001 -164,9 -155,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -202,2 1,2 <0,001 -206,8 -197,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -276,6 1,2 <0,001 -281,2 -272,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -791,3 1,5 <0,001 -797,1 -785,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -788,1 1,5 <0,001 -793,7 -782,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -782,4 1,5 <0,001 -788,2 -776,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -424,3 1,2 <0,001 -428,9 -419,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -419,3 1,2 <0,001 -423,9 -414,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -416,2 1,2 <0,001 -420,8 -411,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -427,4 1,2 <0,001 -432,0 -422,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -450,3 1,2 <0,001 -455,0 -445,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -470,9 1,2 <0,001 -475,5 -466,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -60,3 1,2 <0,001 -65,0 -55,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -336,1 1,5 <0,001 -341,9 -330,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -338,9 1,5 <0,001 -344,4 -333,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -337,5 1,5 <0,001 -343,3 -331,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -119,5 1,2 <0,001 -124,1 -114,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -129,5 1,2 <0,001 -134,1 -124,9

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -142,9 1,2 <0,001 -147,5 -138,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -89,3 1,2 <0,001 -94,0 -84,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -131,2 1,2 <0,001 -135,8 -126,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -205,6 1,2 <0,001 -210,3 -201,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -720,3 1,5 <0,001 -726,1 -714,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -717,2 1,5 <0,001 -722,7 -711,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -711,5 1,5 <0,001 -717,3 -705,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -353,4 1,2 <0,001 -358,0 -348,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -348,4 1,2 <0,001 -353,0 -343,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -345,2 1,2 <0,001 -349,9 -340,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -356,5 1,2 <0,001 -361,1 -351,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -379,4 1,2 <0,001 -384,0 -374,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -400,0 1,2 <0,001 -404,6 -395,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -275,8 1,5 <0,001 -281,6 -270,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -278,5 1,5 <0,001 -284,1 -273,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -277,2 1,5 <0,001 -283,0 -271,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -59,1 1,2 <0,001 -63,8 -54,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -69,2 1,2 <0,001 -73,8 -64,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -82,5 1,2 <0,001 -87,1 -77,9

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -29,0 1,2 <0,001 -33,6 -24,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -70,9 1,2 <0,001 -75,5 -66,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -145,3 1,2 <0,001 -149,9 -140,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -660,0 1,5 <0,001 -665,8 -654,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -656,8 1,5 <0,001 -662,4 -651,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -651,1 1,5 <0,001 -656,9 -645,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -293,0 1,2 <0,001 -297,6 -288,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -288,0 1,2 <0,001 -292,6 -283,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -284,9 1,2 <0,001 -289,5 -280,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -296,1 1,2 <0,001 -300,7 -291,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -319,0 1,2 <0,001 -323,7 -314,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -339,6 1,2 <0,001 -344,2 -335,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -2,7 1,7 >0,999 -9,3 3,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,4 1,8 >0,999 -8,2 5,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 216,6 1,5 <0,001 210,8 222,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 206,6 1,5 <0,001 200,8 212,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 193,3 1,5 <0,001 187,5 199,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 246,8 1,5 <0,001 241,0 252,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 204,9 1,5 <0,001 199,1 210,7

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 130,5 1,5 <0,001 124,7 136,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -384,2 1,8 <0,001 -391,0 -377,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -381,1 1,7 <0,001 -387,6 -374,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -375,4 1,8 <0,001 -382,1 -368,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -17,2 1,5 <0,001 -23,0 -11,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,2 1,5 <0,001 -18,0 -6,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,1 1,5 <0,001 -14,9 -3,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -20,3 1,5 <0,001 -26,1 -14,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -43,3 1,5 <0,001 -49,1 -37,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -63,8 1,5 <0,001 -69,6 -58,0
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Tabela A.50 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do VCexp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Mililitro (ml) 

 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 1,3 1,7 >0,999 -5,2 7,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 219,4 1,5 <0,001 213,8 224,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 209,4 1,5 <0,001 203,8 214,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 196,0 1,5 <0,001 190,5 201,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 249,5 1,5 <0,001 244,0 255,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 207,7 1,5 <0,001 202,1 213,2

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 133,2 1,5 <0,001 127,7 138,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -381,5 1,7 <0,001 -388,0 -374,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -378,3 1,7 <0,001 -384,6 -372,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -372,6 1,7 <0,001 -379,2 -366,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -14,5 1,5 <0,001 -20,0 -8,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,5 1,5 <0,001 -15,0 -3,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,4 1,5 0,004 -11,9 -0,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -17,6 1,5 <0,001 -23,1 -12,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -40,5 1,5 <0,001 -46,1 -35,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -61,1 1,5 <0,001 -66,6 -55,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 218,1 1,5 <0,001 212,3 223,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 208,0 1,5 <0,001 202,2 213,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 194,7 1,5 <0,001 188,9 200,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 248,2 1,5 <0,001 242,4 254,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 206,3 1,5 <0,001 200,5 212,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 131,9 1,5 <0,001 126,1 137,7

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -382,8 1,8 <0,001 -389,6 -376,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -379,6 1,7 <0,001 -386,2 -373,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -373,9 1,8 <0,001 -380,7 -367,2

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -15,8 1,5 <0,001 -21,6 -10,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -10,8 1,5 <0,001 -16,6 -5,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -7,7 1,5 <0,001 -13,5 -1,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,9 1,5 <0,001 -24,7 -13,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -41,9 1,5 <0,001 -47,7 -36,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -62,4 1,5 <0,001 -68,2 -56,6

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -10,0 1,2 <0,001 -14,7 -5,4

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -23,4 1,2 <0,001 -28,0 -18,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 30,1 1,2 <0,001 25,5 34,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -11,7 1,2 <0,001 -16,4 -7,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -86,2 1,2 <0,001 -90,8 -81,5

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -600,8 1,5 <0,001 -606,6 -595,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -597,7 1,5 <0,001 -603,2 -592,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -592,0 1,5 <0,001 -597,8 -586,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -233,9 1,2 <0,001 -238,5 -229,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -228,9 1,2 <0,001 -233,5 -224,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -225,8 1,2 <0,001 -230,4 -221,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -237,0 1,2 <0,001 -241,6 -232,4

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -259,9 1,2 <0,001 -264,5 -255,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -280,5 1,2 <0,001 -285,1 -275,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -13,4 1,2 <0,001 -18,0 -8,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 40,2 1,2 <0,001 35,5 44,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -1,7 1,2 >0,999 -6,3 2,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -76,1 1,2 <0,001 -80,8 -71,5

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -590,8 1,5 <0,001 -596,6 -585,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -587,7 1,5 <0,001 -593,2 -582,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -582,0 1,5 <0,001 -587,8 -576,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -223,8 1,2 <0,001 -228,5 -219,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -218,8 1,2 <0,001 -223,5 -214,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -215,7 1,2 <0,001 -220,4 -211,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -227,0 1,2 <0,001 -231,6 -222,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -249,9 1,2 <0,001 -254,5 -245,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -270,5 1,2 <0,001 -275,1 -265,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% 53,5 1,2 <0,001 48,9 58,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 11,7 1,2 <0,001 7,0 16,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -62,8 1,2 <0,001 -67,4 -58,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -577,5 1,5 <0,001 -583,3 -571,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -574,3 1,5 <0,001 -579,9 -568,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -568,6 1,5 <0,001 -574,4 -562,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -210,5 1,2 <0,001 -215,1 -205,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -205,5 1,2 <0,001 -210,1 -200,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -202,4 1,2 <0,001 -207,0 -197,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -213,6 1,2 <0,001 -218,2 -209,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -236,5 1,2 <0,001 -241,2 -231,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -257,1 1,2 <0,001 -261,7 -252,5
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Tabela A.50 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do VCexp entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Mililitro (ml) 

 

 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -41,9 1,2 <0,001 -46,5 -37,2

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -116,3 1,2 <0,001 -120,9 -111,7

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -631,0 1,5 <0,001 -636,8 -625,2

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -627,8 1,5 <0,001 -633,4 -622,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -622,1 1,5 <0,001 -627,9 -616,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -264,0 1,2 <0,001 -268,6 -259,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -259,0 1,2 <0,001 -263,6 -254,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -255,9 1,2 <0,001 -260,5 -251,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -267,1 1,2 <0,001 -271,7 -262,5

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -290,0 1,2 <0,001 -294,7 -285,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -310,6 1,2 <0,001 -315,2 -306,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -74,4 1,2 <0,001 -79,1 -69,8

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -589,1 1,5 <0,001 -594,9 -583,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -586,0 1,5 <0,001 -591,5 -580,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -580,3 1,5 <0,001 -586,1 -574,5

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -222,2 1,2 <0,001 -226,8 -217,5

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -217,2 1,2 <0,001 -221,8 -212,5

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -214,0 1,2 <0,001 -218,7 -209,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -225,3 1,2 <0,001 -229,9 -220,6

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -248,2 1,2 <0,001 -252,8 -243,6

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -268,8 1,2 <0,001 -273,4 -264,1

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -514,7 1,5 <0,001 -520,5 -508,9

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -511,5 1,5 <0,001 -517,1 -506,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -505,8 1,5 <0,001 -511,6 -500,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -147,7 1,2 <0,001 -152,3 -143,1

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -142,7 1,2 <0,001 -147,3 -138,1

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -139,6 1,2 <0,001 -144,2 -135,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -150,8 1,2 <0,001 -155,4 -146,2

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -173,7 1,2 <0,001 -178,4 -169,1

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -194,3 1,2 <0,001 -198,9 -189,7

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% 3,1 1,7 >0,999 -3,4 9,7

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% 8,8 1,8 <0,001 2,1 15,6

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 367,0 1,5 <0,001 361,2 372,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 372,0 1,5 <0,001 366,2 377,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 375,1 1,5 <0,001 369,3 380,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 363,9 1,5 <0,001 358,1 369,7

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 340,9 1,5 <0,001 335,1 346,7

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 320,4 1,5 <0,001 314,6 326,2

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% 5,7 1,7 0,331 -0,9 12,3

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 363,8 1,5 <0,001 358,3 369,4

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 368,8 1,5 <0,001 363,3 374,4

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 371,9 1,5 <0,001 366,4 377,5

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 360,7 1,5 <0,001 355,2 366,3

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 337,8 1,5 <0,001 332,2 343,3

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 317,2 1,5 <0,001 311,7 322,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 358,1 1,5 <0,001 352,3 363,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 363,1 1,5 <0,001 357,3 368,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 366,2 1,5 <0,001 360,4 372,0

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 355,0 1,5 <0,001 349,2 360,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 332,1 1,5 <0,001 326,3 337,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 311,5 1,5 <0,001 305,7 317,3

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 5,0 1,2 0,014 0,4 9,6

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 8,1 1,2 <0,001 3,5 12,7

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -3,1 1,2 >0,999 -7,7 1,5

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -26,0 1,2 <0,001 -30,7 -21,4

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -46,6 1,2 <0,001 -51,2 -42,0

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 3,1 1,2 >0,999 -1,5 7,7

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -8,1 1,2 <0,001 -12,7 -3,5

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -31,0 1,2 <0,001 -35,7 -26,4

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -51,6 1,2 <0,001 -56,2 -47,0

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,2 1,2 <0,001 -15,8 -6,6

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -34,1 1,2 <0,001 -38,8 -29,5

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -54,7 1,2 <0,001 -59,3 -50,1

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -22,9 1,2 <0,001 -27,6 -18,3

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -43,5 1,2 <0,001 -48,1 -38,9

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -20,6 1,2 <0,001 -25,2 -15,9

Comparações múltiplas de Bonferroni
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Tabela A.51 - Resultado das comparações múltiplas do Pico fluxo inspiratório entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Litro por segundo (L/s) 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,03 0,16 >0,999 -0,6 0,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,01 0,16 >0,999 -0,6 0,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% -13,49 0,16 <0,001 -14,1 -12,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,21 0,16 <0,001 -12,8 -11,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -10,73 0,16 <0,001 -11,3 -10,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -24,02 0,16 <0,001 -24,6 -23,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -21,83 0,16 <0,001 -22,4 -21,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -19,59 0,16 <0,001 -20,2 -19,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -14,63 0,20 <0,001 -15,4 -13,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -15,14 0,19 <0,001 -15,9 -14,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -14,97 0,20 <0,001 -15,7 -14,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -20,98 0,16 <0,001 -21,6 -20,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -21,71 0,16 <0,001 -22,3 -21,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -21,29 0,16 <0,001 -21,9 -20,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -33,27 0,16 <0,001 -33,9 -32,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -33,05 0,16 <0,001 -33,7 -32,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -30,62 0,16 <0,001 -31,2 -30,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -25,58 0,20 <0,001 -26,3 -24,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -26,42 0,19 <0,001 -27,1 -25,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -26,30 0,20 <0,001 -27,1 -25,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -25,68 0,16 <0,001 -26,3 -25,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -27,25 0,16 <0,001 -27,9 -26,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -27,93 0,16 <0,001 -28,5 -27,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -39,87 0,16 <0,001 -40,5 -39,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -40,91 0,16 <0,001 -41,5 -40,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -40,21 0,16 <0,001 -40,8 -39,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,02 0,16 >0,999 -0,6 0,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% -13,46 0,16 <0,001 -14,1 -12,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,19 0,16 <0,001 -12,8 -11,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -10,71 0,16 <0,001 -11,3 -10,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -23,99 0,16 <0,001 -24,6 -23,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -21,81 0,16 <0,001 -22,4 -21,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -19,56 0,16 <0,001 -20,2 -19,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -14,60 0,20 <0,001 -15,4 -13,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -15,11 0,19 <0,001 -15,8 -14,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -14,94 0,20 <0,001 -15,7 -14,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -20,95 0,16 <0,001 -21,6 -20,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -21,69 0,16 <0,001 -22,3 -21,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -21,27 0,16 <0,001 -21,9 -20,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -33,24 0,16 <0,001 -33,8 -32,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -33,02 0,16 <0,001 -33,6 -32,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -30,59 0,16 <0,001 -31,2 -30,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -25,56 0,20 <0,001 -26,3 -24,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -26,39 0,19 <0,001 -27,1 -25,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -26,27 0,20 <0,001 -27,0 -25,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -25,65 0,16 <0,001 -26,3 -25,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -27,22 0,16 <0,001 -27,8 -26,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -27,91 0,16 <0,001 -28,5 -27,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -39,85 0,16 <0,001 -40,5 -39,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -40,88 0,16 <0,001 -41,5 -40,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -40,18 0,16 <0,001 -40,8 -39,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% -13,48 0,16 <0,001 -14,1 -12,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,21 0,16 <0,001 -12,8 -11,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -10,73 0,16 <0,001 -11,3 -10,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -24,01 0,16 <0,001 -24,6 -23,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -21,83 0,16 <0,001 -22,4 -21,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -19,58 0,16 <0,001 -20,2 -19,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -14,62 0,20 <0,001 -15,4 -13,9

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -15,13 0,19 <0,001 -15,9 -14,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -14,96 0,20 <0,001 -15,7 -14,2

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -20,97 0,16 <0,001 -21,6 -20,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -21,71 0,16 <0,001 -22,3 -21,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -21,29 0,16 <0,001 -21,9 -20,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -33,26 0,16 <0,001 -33,9 -32,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -33,04 0,16 <0,001 -33,6 -32,4

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -30,61 0,16 <0,001 -31,2 -30,0

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -25,58 0,20 <0,001 -26,3 -24,8

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -26,41 0,19 <0,001 -27,1 -25,7

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -26,29 0,20 <0,001 -27,1 -25,5

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -25,67 0,16 <0,001 -26,3 -25,1

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -27,24 0,16 <0,001 -27,8 -26,6

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -27,93 0,16 <0,001 -28,5 -27,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -39,87 0,16 <0,001 -40,5 -39,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -40,90 0,16 <0,001 -41,5 -40,3

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -40,20 0,16 <0,001 -40,8 -39,6
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Tabela A.51 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Pico fluxo 

inspiratório entre os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Litro por segundo (L/s) 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% 1,27 0,16 <0,001 0,7 1,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% 2,75 0,16 <0,001 2,1 3,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -10,53 0,16 <0,001 -11,1 -9,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -8,35 0,16 <0,001 -9,0 -7,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -6,10 0,16 <0,001 -6,7 -5,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,14 0,20 <0,001 -1,9 -0,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -1,65 0,19 <0,001 -2,4 -0,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -1,48 0,20 <0,001 -2,2 -0,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -7,49 0,16 <0,001 -8,1 -6,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -8,23 0,16 <0,001 -8,8 -7,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -7,81 0,16 <0,001 -8,4 -7,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -19,78 0,16 <0,001 -20,4 -19,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -19,56 0,16 <0,001 -20,2 -19,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -17,13 0,16 <0,001 -17,7 -16,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -12,10 0,20 <0,001 -12,9 -11,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -12,93 0,19 <0,001 -13,7 -12,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -12,81 0,20 <0,001 -13,6 -12,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -12,19 0,16 <0,001 -12,8 -11,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -13,76 0,16 <0,001 -14,4 -13,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -14,45 0,16 <0,001 -15,1 -13,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -26,39 0,16 <0,001 -27,0 -25,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -27,42 0,16 <0,001 -28,0 -26,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -26,72 0,16 <0,001 -27,3 -26,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% 1,48 0,16 <0,001 0,9 2,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,81 0,16 <0,001 -12,4 -11,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,62 0,16 <0,001 -10,2 -9,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -7,37 0,16 <0,001 -8,0 -6,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -2,41 0,20 <0,001 -3,2 -1,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -2,93 0,19 <0,001 -3,7 -2,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -2,76 0,20 <0,001 -3,5 -2,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -8,77 0,16 <0,001 -9,4 -8,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,50 0,16 <0,001 -10,1 -8,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,08 0,16 <0,001 -9,7 -8,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -21,05 0,16 <0,001 -21,7 -20,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -20,83 0,16 <0,001 -21,4 -20,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -18,41 0,16 <0,001 -19,0 -17,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -13,37 0,20 <0,001 -14,1 -12,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -14,20 0,19 <0,001 -14,9 -13,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -14,08 0,20 <0,001 -14,8 -13,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -13,47 0,16 <0,001 -14,1 -12,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -15,03 0,16 <0,001 -15,6 -14,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -15,72 0,16 <0,001 -16,3 -15,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -27,66 0,16 <0,001 -28,3 -27,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -28,69 0,16 <0,001 -29,3 -28,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -27,99 0,16 <0,001 -28,6 -27,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -13,29 0,16 <0,001 -13,9 -12,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -11,10 0,16 <0,001 -11,7 -10,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -8,85 0,16 <0,001 -9,5 -8,2

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -3,89 0,20 <0,001 -4,7 -3,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,41 0,19 <0,001 -5,1 -3,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,24 0,20 <0,001 -5,0 -3,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -10,25 0,16 <0,001 -10,9 -9,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -10,98 0,16 <0,001 -11,6 -10,4

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -10,56 0,16 <0,001 -11,2 -10,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -22,53 0,16 <0,001 -23,1 -21,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -22,31 0,16 <0,001 -22,9 -21,7

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -19,89 0,16 <0,001 -20,5 -19,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -14,85 0,20 <0,001 -15,6 -14,1

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -15,68 0,19 <0,001 -16,4 -15,0

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -15,56 0,20 <0,001 -16,3 -14,8

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -14,95 0,16 <0,001 -15,6 -14,3

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -16,51 0,16 <0,001 -17,1 -15,9

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -17,20 0,16 <0,001 -17,8 -16,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -29,14 0,16 <0,001 -29,7 -28,5

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -30,17 0,16 <0,001 -30,8 -29,6

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -29,47 0,16 <0,001 -30,1 -28,9
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Tabela A.51 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Pico 

fluxo inspiratório entre os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
  Comparações múltiplas de Bonferroni 

Litro por segundo (L/s) 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 2,19 0,16 <0,001 1,6 2,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% 4,43 0,16 <0,001 3,8 5,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% 9,39 0,20 <0,001 8,6 10,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% 8,88 0,19 <0,001 8,2 9,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 9,05 0,20 <0,001 8,3 9,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 3,04 0,16 <0,001 2,4 3,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 2,31 0,16 <0,001 1,7 2,9

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 2,73 0,16 <0,001 2,1 3,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,25 0,16 <0,001 -9,9 -8,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,03 0,16 <0,001 -9,6 -8,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -6,60 0,16 <0,001 -7,2 -6,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -1,56 0,20 <0,001 -2,3 -0,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -2,40 0,19 <0,001 -3,1 -1,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -2,28 0,20 <0,001 -3,0 -1,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,66 0,16 <0,001 -2,3 -1,1

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -3,23 0,16 <0,001 -3,8 -2,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -3,91 0,16 <0,001 -4,5 -3,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -15,85 0,16 <0,001 -16,5 -15,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -16,89 0,16 <0,001 -17,5 -16,3

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -16,19 0,16 <0,001 -16,8 -15,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% 2,25 0,16 <0,001 1,6 2,9

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% 7,21 0,20 <0,001 6,4 8,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% 6,69 0,19 <0,001 6,0 7,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 6,87 0,20 <0,001 6,1 7,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,85 0,16 <0,001 0,2 1,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,12 0,16 >0,999 -0,5 0,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,54 0,16 0,249 -0,1 1,1

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,43 0,16 <0,001 -12,0 -10,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -11,21 0,16 <0,001 -11,8 -10,6

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -8,79 0,16 <0,001 -9,4 -8,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -3,75 0,20 <0,001 -4,5 -3,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,58 0,19 <0,001 -5,3 -3,9

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,46 0,20 <0,001 -5,2 -3,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -3,85 0,16 <0,001 -4,5 -3,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -5,41 0,16 <0,001 -6,0 -4,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,10 0,16 <0,001 -6,7 -5,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,04 0,16 <0,001 -18,6 -17,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -19,07 0,16 <0,001 -19,7 -18,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -18,37 0,16 <0,001 -19,0 -17,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% 4,96 0,20 <0,001 4,2 5,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% 4,45 0,19 <0,001 3,7 5,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 4,62 0,20 <0,001 3,9 5,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -1,39 0,16 <0,001 -2,0 -0,8

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -2,13 0,16 <0,001 -2,7 -1,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,71 0,16 <0,001 -2,3 -1,1

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -13,68 0,16 <0,001 -14,3 -13,1

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -13,46 0,16 <0,001 -14,1 -12,9

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -11,03 0,16 <0,001 -11,6 -10,4

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -6,00 0,20 <0,001 -6,8 -5,2

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -6,83 0,19 <0,001 -7,6 -6,1

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -6,71 0,20 <0,001 -7,5 -6,0

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -6,09 0,16 <0,001 -6,7 -5,5

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -7,66 0,16 <0,001 -8,3 -7,1

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -8,35 0,16 <0,001 -9,0 -7,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -20,29 0,16 <0,001 -20,9 -19,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -21,32 0,16 <0,001 -21,9 -20,7

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -20,62 0,16 <0,001 -21,2 -20,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,51 0,23 >0,999 -1,4 0,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,34 0,23 >0,999 -1,2 0,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -6,35 0,20 <0,001 -7,1 -5,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -7,09 0,20 <0,001 -7,8 -6,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,67 0,20 <0,001 -7,4 -5,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,64 0,20 <0,001 -19,4 -17,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -18,42 0,20 <0,001 -19,2 -17,7

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -15,99 0,20 <0,001 -16,8 -15,2

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -10,96 0,23 <0,001 -11,8 -10,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -11,79 0,23 <0,001 -12,6 -10,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -11,67 0,23 <0,001 -12,6 -10,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -11,05 0,20 <0,001 -11,8 -10,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,62 0,20 <0,001 -13,4 -11,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -13,31 0,20 <0,001 -14,1 -12,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -25,25 0,20 <0,001 -26,0 -24,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -26,28 0,20 <0,001 -27,0 -25,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -25,58 0,20 <0,001 -26,3 -24,8
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Tabela A.51 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Pico fluxo 

inspiratório entre os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Litro por segundo (L/s) 

 

 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,17 0,23 >0,999 -0,7 1,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -5,84 0,19 <0,001 -6,6 -5,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -6,57 0,19 <0,001 -7,3 -5,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,15 0,19 <0,001 -6,9 -5,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,13 0,19 <0,001 -18,9 -17,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -17,91 0,19 <0,001 -18,6 -17,2

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -15,48 0,19 <0,001 -16,2 -14,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -10,44 0,23 <0,001 -11,3 -9,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -11,28 0,22 <0,001 -12,1 -10,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -11,16 0,23 <0,001 -12,0 -10,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -10,54 0,19 <0,001 -11,3 -9,8

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,11 0,19 <0,001 -12,8 -11,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -12,79 0,19 <0,001 -13,5 -12,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -24,73 0,19 <0,001 -25,5 -24,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -25,77 0,19 <0,001 -26,5 -25,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -25,07 0,19 <0,001 -25,8 -24,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -6,01 0,20 <0,001 -6,8 -5,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -6,75 0,20 <0,001 -7,5 -6,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,33 0,20 <0,001 -7,1 -5,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,30 0,20 <0,001 -19,1 -17,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -18,08 0,20 <0,001 -18,8 -17,3

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -15,65 0,20 <0,001 -16,4 -14,9

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -10,61 0,23 <0,001 -11,5 -9,7

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -11,45 0,23 <0,001 -12,3 -10,6

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -11,33 0,23 <0,001 -12,2 -10,4

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -10,71 0,20 <0,001 -11,5 -10,0

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -12,28 0,20 <0,001 -13,0 -11,5

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -12,97 0,20 <0,001 -13,7 -12,2

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -24,91 0,20 <0,001 -25,7 -24,1

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -25,94 0,20 <0,001 -26,7 -25,2

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -25,24 0,20 <0,001 -26,0 -24,5

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,73 0,16 0,002 -1,3 -0,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,31 0,16 >0,999 -0,9 0,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -12,29 0,16 <0,001 -12,9 -11,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -12,07 0,16 <0,001 -12,7 -11,5

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,64 0,16 <0,001 -10,2 -9,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,60 0,20 <0,001 -5,4 -3,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -5,44 0,19 <0,001 -6,2 -4,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -5,32 0,20 <0,001 -6,1 -4,6

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,70 0,16 <0,001 -5,3 -4,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -6,27 0,16 <0,001 -6,9 -5,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,95 0,16 <0,001 -7,6 -6,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,89 0,16 <0,001 -19,5 -18,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -19,93 0,16 <0,001 -20,5 -19,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -19,23 0,16 <0,001 -19,8 -18,6

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,42 0,16 >0,999 -0,2 1,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,55 0,16 <0,001 -12,2 -10,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -11,33 0,16 <0,001 -11,9 -10,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -8,91 0,16 <0,001 -9,5 -8,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -3,87 0,20 <0,001 -4,6 -3,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,70 0,19 <0,001 -5,4 -4,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,58 0,20 <0,001 -5,3 -3,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -3,97 0,16 <0,001 -4,6 -3,4

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -5,53 0,16 <0,001 -6,1 -4,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,22 0,16 <0,001 -6,8 -5,6

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,16 0,16 <0,001 -18,8 -17,6

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -19,19 0,16 <0,001 -19,8 -18,6

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -18,49 0,16 <0,001 -19,1 -17,9

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,97 0,16 <0,001 -12,6 -11,4

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -11,75 0,16 <0,001 -12,4 -11,1

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,33 0,16 <0,001 -9,9 -8,7

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,29 0,20 <0,001 -5,1 -3,5

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -5,12 0,19 <0,001 -5,8 -4,4

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -5,00 0,20 <0,001 -5,8 -4,2

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,39 0,16 <0,001 -5,0 -3,8

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -5,95 0,16 <0,001 -6,6 -5,3

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -6,64 0,16 <0,001 -7,2 -6,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -18,58 0,16 <0,001 -19,2 -18,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -19,61 0,16 <0,001 -20,2 -19,0

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -18,91 0,16 <0,001 -19,5 -18,3
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Tabela A.51 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Pico fluxo 

inspiratório entre os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Litro por segundo (L/s) 

 

 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,22 0,16 >0,999 -0,4 0,8

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 2,65 0,16 <0,001 2,0 3,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% 7,68 0,20 <0,001 6,9 8,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% 6,85 0,19 <0,001 6,1 7,6

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% 6,97 0,20 <0,001 6,2 7,7

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 7,59 0,16 <0,001 7,0 8,2

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 6,02 0,16 <0,001 5,4 6,6

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 5,33 0,16 <0,001 4,7 5,9

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -6,61 0,16 <0,001 -7,2 -6,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -7,64 0,16 <0,001 -8,2 -7,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -6,94 0,16 <0,001 -7,5 -6,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% 2,43 0,16 <0,001 1,8 3,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% 7,46 0,20 <0,001 6,7 8,2

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% 6,63 0,19 <0,001 5,9 7,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% 6,75 0,20 <0,001 6,0 7,5

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 7,37 0,16 <0,001 6,8 8,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 5,80 0,16 <0,001 5,2 6,4

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 5,11 0,16 <0,001 4,5 5,7

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -6,83 0,16 <0,001 -7,4 -6,2

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -7,86 0,16 <0,001 -8,5 -7,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -7,16 0,16 <0,001 -7,8 -6,6

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% 5,04 0,20 <0,001 4,3 5,8

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% 4,21 0,19 <0,001 3,5 4,9

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% 4,32 0,20 <0,001 3,6 5,1

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 4,94 0,16 <0,001 4,3 5,5

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 3,37 0,16 <0,001 2,8 4,0

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 2,69 0,16 <0,001 2,1 3,3

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,25 0,16 <0,001 -9,9 -8,6

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -10,29 0,16 <0,001 -10,9 -9,7

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,59 0,16 <0,001 -10,2 -9,0

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,83 0,23 0,082 -1,7 0,0

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,71 0,23 0,779 -1,6 0,2

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,10 0,20 >0,999 -0,9 0,7

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,66 0,20 <0,001 -2,4 -0,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -2,35 0,20 <0,001 -3,1 -1,6

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -14,29 0,20 <0,001 -15,1 -13,5

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -15,32 0,20 <0,001 -16,1 -14,6

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -14,62 0,20 <0,001 -15,4 -13,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,12 0,23 >0,999 -0,7 1,0

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,74 0,19 0,043 0,0 1,5

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,83 0,19 0,005 -1,6 -0,1

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,52 0,19 <0,001 -2,2 -0,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -13,46 0,19 <0,001 -14,2 -12,7

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -14,49 0,19 <0,001 -15,2 -13,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -13,79 0,19 <0,001 -14,5 -13,1

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,62 0,20 0,711 -0,1 1,4

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,95 0,20 0,001 -1,7 -0,2

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -1,64 0,20 <0,001 -2,4 -0,9

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -13,58 0,20 <0,001 -14,3 -12,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -14,61 0,20 <0,001 -15,4 -13,8

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -13,91 0,20 <0,001 -14,7 -13,1

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -1,57 0,16 <0,001 -2,2 -1,0

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -2,25 0,16 <0,001 -2,9 -1,6

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -14,19 0,16 <0,001 -14,8 -13,6

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -15,23 0,16 <0,001 -15,8 -14,6

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -14,53 0,16 <0,001 -15,1 -13,9

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,69 0,16 0,006 -1,3 -0,1

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -12,63 0,16 <0,001 -13,2 -12,0

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -13,66 0,16 <0,001 -14,3 -13,1

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -12,96 0,16 <0,001 -13,6 -12,4

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -11,94 0,16 <0,001 -12,5 -11,3

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -12,97 0,16 <0,001 -13,6 -12,4

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -12,27 0,16 <0,001 -12,9 -11,7

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -1,03 0,16 <0,001 -1,6 -0,4

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,33 0,16 >0,999 -0,9 0,3

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% 0,70 0,16 0,004 0,1 1,3

Comparações múltiplas de Bonferroni
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Tabela A.52 - Resultado das comparações múltiplas do Ppico entre os fatores 

PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Centímetro por água (cmH2O) 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% 0,00 0,02 >0,999 -0,06 0,06

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,00 0,02 >0,999 -0,06 0,06

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,25 0,02 <0,001 -0,31 -0,19

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,38 0,02 <0,001 -0,44 -0,32

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,40 0,02 <0,001 -0,46 -0,34

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,56 0,02 <0,001 -0,62 -0,50

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,56 0,02 <0,001 -0,62 -0,50

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,60 0,02 <0,001 -0,66 -0,54

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,81 0,02 <0,001 -4,89 -4,74

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,85 0,02 <0,001 -4,92 -4,78

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,83 0,02 <0,001 -4,90 -4,76

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,75 0,02 <0,001 -4,81 -4,69

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,91 0,02 <0,001 -4,97 -4,85

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -5,02 0,02 <0,001 -5,08 -4,96

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -5,03 0,02 <0,001 -5,09 -4,97

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -5,29 0,02 <0,001 -5,35 -5,23

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,46 0,02 <0,001 -5,52 -5,40

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,70 0,02 <0,001 -9,77 -9,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,70 0,02 <0,001 -9,77 -9,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,71 0,02 <0,001 -9,79 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,67 0,02 <0,001 -9,73 -9,61

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,70 0,02 <0,001 -9,76 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,70 0,02 <0,001 -9,76 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,42 0,02 <0,001 -9,48 -9,36

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,64 0,02 <0,001 -9,70 -9,58

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,89 0,02 <0,001 -9,95 -9,83

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,00 0,02 >0,999 -0,06 0,06

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,25 0,02 <0,001 -0,31 -0,19

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,38 0,02 <0,001 -0,44 -0,32

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,40 0,02 <0,001 -0,46 -0,34

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,56 0,02 <0,001 -0,62 -0,50

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,56 0,02 <0,001 -0,62 -0,50

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,60 0,02 <0,001 -0,66 -0,54

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,81 0,02 <0,001 -4,89 -4,74

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,85 0,02 <0,001 -4,92 -4,78

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,83 0,02 <0,001 -4,90 -4,76

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,75 0,02 <0,001 -4,81 -4,69

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,91 0,02 <0,001 -4,97 -4,85

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -5,02 0,02 <0,001 -5,08 -4,96

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -5,03 0,02 <0,001 -5,09 -4,97

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -5,29 0,02 <0,001 -5,35 -5,23

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,46 0,02 <0,001 -5,52 -5,40

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,70 0,02 <0,001 -9,77 -9,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,70 0,02 <0,001 -9,77 -9,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,71 0,02 <0,001 -9,79 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,67 0,02 <0,001 -9,73 -9,61

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,70 0,02 <0,001 -9,76 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,70 0,02 <0,001 -9,76 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,42 0,02 <0,001 -9,48 -9,36

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,64 0,02 <0,001 -9,70 -9,58

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,89 0,02 <0,001 -9,95 -9,83

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% -0,25 0,02 <0,001 -0,31 -0,19

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,38 0,02 <0,001 -0,44 -0,32

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,40 0,02 <0,001 -0,46 -0,34

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,56 0,02 <0,001 -0,62 -0,50

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,56 0,02 <0,001 -0,62 -0,50

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,60 0,02 <0,001 -0,66 -0,54

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,81 0,02 <0,001 -4,89 -4,74

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,85 0,02 <0,001 -4,92 -4,78

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,83 0,02 <0,001 -4,90 -4,76

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,75 0,02 <0,001 -4,81 -4,69

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,91 0,02 <0,001 -4,97 -4,85

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -5,02 0,02 <0,001 -5,08 -4,96

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -5,03 0,02 <0,001 -5,09 -4,97

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -5,29 0,02 <0,001 -5,35 -5,23

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,46 0,02 <0,001 -5,52 -5,40

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,70 0,02 <0,001 -9,77 -9,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,70 0,02 <0,001 -9,77 -9,63

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,71 0,02 <0,001 -9,79 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,67 0,02 <0,001 -9,73 -9,61

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,70 0,02 <0,001 -9,76 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,70 0,02 <0,001 -9,76 -9,64

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,42 0,02 <0,001 -9,48 -9,36

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,64 0,02 <0,001 -9,70 -9,58

PSV=5*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,89 0,02 <0,001 -9,95 -9,83

Comparação
Diferença 

média

Erro 

Padrão
p

IC (95%)



 
 

ANEXOS 116 

 
 

Tabela A.52 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Ppico entre os 

fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
 Comparações múltiplas de Bonferroni 

Centímetro por água (cmH2O) 

 

 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,13 0,02 <0,001 -0,19 -0,07

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,15 0,02 <0,001 -0,21 -0,09

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,31 0,02 <0,001 -0,37 -0,25

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,31 0,02 <0,001 -0,37 -0,25

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,35 0,02 <0,001 -0,41 -0,29

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,56 0,02 <0,001 -4,64 -4,49

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,60 0,02 <0,001 -4,67 -4,53

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,58 0,02 <0,001 -4,65 -4,50

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,50 0,02 <0,001 -4,56 -4,44

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,65 0,02 <0,001 -4,71 -4,59

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,77 0,02 <0,001 -4,83 -4,71

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,77 0,02 <0,001 -4,83 -4,71

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -5,03 0,02 <0,001 -5,09 -4,97

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,21 0,02 <0,001 -5,27 -5,15

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,45 0,02 <0,001 -9,52 -9,37

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,45 0,02 <0,001 -9,52 -9,38

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,46 0,02 <0,001 -9,54 -9,39

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,42 0,02 <0,001 -9,48 -9,36

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,45 0,02 <0,001 -9,51 -9,39

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,45 0,02 <0,001 -9,51 -9,39

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,17 0,02 <0,001 -9,23 -9,11

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,39 0,02 <0,001 -9,45 -9,33

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,63 0,02 <0,001 -9,69 -9,57

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,02 0,02 >0,999 -0,08 0,04

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,18 0,02 <0,001 -0,24 -0,12

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,18 0,02 <0,001 -0,24 -0,12

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,22 0,02 <0,001 -0,28 -0,16

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,43 0,02 <0,001 -4,51 -4,36

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,47 0,02 <0,001 -4,54 -4,40

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,45 0,02 <0,001 -4,52 -4,38

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,37 0,02 <0,001 -4,43 -4,31

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,53 0,02 <0,001 -4,59 -4,47

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,64 0,02 <0,001 -4,70 -4,58

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,65 0,02 <0,001 -4,71 -4,59

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,91 0,02 <0,001 -4,97 -4,85

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,08 0,02 <0,001 -5,14 -5,02

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,32 0,02 <0,001 -9,39 -9,25

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,32 0,02 <0,001 -9,39 -9,25

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,33 0,02 <0,001 -9,41 -9,26

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,29 0,02 <0,001 -9,35 -9,23

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,32 0,02 <0,001 -9,38 -9,26

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,32 0,02 <0,001 -9,38 -9,26

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,04 0,02 <0,001 -9,10 -8,98

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,26 0,02 <0,001 -9,32 -9,20

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,51 0,02 <0,001 -9,57 -9,45

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,16 0,02 <0,001 -0,22 -0,10

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,16 0,02 <0,001 -0,22 -0,10

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,20 0,02 <0,001 -0,26 -0,14

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,41 0,02 <0,001 -4,49 -4,34

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,45 0,02 <0,001 -4,52 -4,38

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,43 0,02 <0,001 -4,50 -4,36

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,35 0,02 <0,001 -4,41 -4,29

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,51 0,02 <0,001 -4,57 -4,45

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,62 0,02 <0,001 -4,68 -4,56

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,63 0,02 <0,001 -4,69 -4,57

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,89 0,02 <0,001 -4,95 -4,83

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,06 0,02 <0,001 -5,12 -5,00

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,30 0,02 <0,001 -9,37 -9,23

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,30 0,02 <0,001 -9,37 -9,23

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,31 0,02 <0,001 -9,39 -9,24

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,27 0,02 <0,001 -9,33 -9,21

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,30 0,02 <0,001 -9,36 -9,24

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,30 0,02 <0,001 -9,36 -9,24

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -9,02 0,02 <0,001 -9,08 -8,96

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,24 0,02 <0,001 -9,30 -9,18

PSV=5*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,49 0,02 <0,001 -9,55 -9,43
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Tabela A.52 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Ppico 

entre os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
 Comparações múltiplas de Bonferroni 

Centímetro por água (cmH2O) 

Inferior Superior

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,00 0,02 >0,999 -0,06 0,06

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,04 0,02 >0,999 -0,10 0,02

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,25 0,02 <0,001 -4,33 -4,18

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,29 0,02 <0,001 -4,36 -4,22

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,27 0,02 <0,001 -4,34 -4,20

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,19 0,02 <0,001 -4,25 -4,13

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,35 0,02 <0,001 -4,41 -4,29

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,46 0,02 <0,001 -4,52 -4,40

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,47 0,02 <0,001 -4,53 -4,41

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,73 0,02 <0,001 -4,79 -4,67

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,90 0,02 <0,001 -4,96 -4,84

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,14 0,02 <0,001 -9,21 -9,07

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,14 0,02 <0,001 -9,21 -9,07

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,15 0,02 <0,001 -9,23 -9,08

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,11 0,02 <0,001 -9,17 -9,05

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,14 0,02 <0,001 -9,20 -9,08

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,14 0,02 <0,001 -9,20 -9,08

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -8,86 0,02 <0,001 -8,92 -8,80

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,08 0,02 <0,001 -9,14 -9,02

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,33 0,02 <0,001 -9,39 -9,27

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,04 0,02 >0,999 -0,10 0,02

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,25 0,02 <0,001 -4,33 -4,18

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,29 0,02 <0,001 -4,36 -4,22

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,27 0,02 <0,001 -4,34 -4,20

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,19 0,02 <0,001 -4,25 -4,13

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,35 0,02 <0,001 -4,41 -4,29

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,46 0,02 <0,001 -4,52 -4,40

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,47 0,02 <0,001 -4,53 -4,41

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,73 0,02 <0,001 -4,79 -4,67

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,90 0,02 <0,001 -4,96 -4,84

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,14 0,02 <0,001 -9,21 -9,07

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,14 0,02 <0,001 -9,21 -9,07

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,15 0,02 <0,001 -9,23 -9,08

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,11 0,02 <0,001 -9,17 -9,05

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,14 0,02 <0,001 -9,20 -9,08

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,14 0,02 <0,001 -9,20 -9,08

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -8,86 0,02 <0,001 -8,92 -8,80

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,08 0,02 <0,001 -9,14 -9,02

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,33 0,02 <0,001 -9,39 -9,27

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,21 0,02 <0,001 -4,29 -4,14

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,25 0,02 <0,001 -4,32 -4,18

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,23 0,02 <0,001 -4,30 -4,16

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,15 0,02 <0,001 -4,21 -4,09

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,31 0,02 <0,001 -4,37 -4,25

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,42 0,02 <0,001 -4,48 -4,36

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,43 0,02 <0,001 -4,49 -4,37

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,69 0,02 <0,001 -4,75 -4,63

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,86 0,02 <0,001 -4,92 -4,80

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -9,10 0,02 <0,001 -9,17 -9,03

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -9,10 0,02 <0,001 -9,17 -9,03

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -9,11 0,02 <0,001 -9,19 -9,04

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -9,07 0,02 <0,001 -9,13 -9,01

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -9,10 0,02 <0,001 -9,16 -9,04

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -9,10 0,02 <0,001 -9,16 -9,04

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -8,82 0,02 <0,001 -8,88 -8,76

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -9,04 0,02 <0,001 -9,10 -8,98

PSV=5*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -9,29 0,02 <0,001 -9,35 -9,23

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% -0,04 0,02 >0,999 -0,12 0,05

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,01 0,02 >0,999 -0,10 0,07

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,06 0,02 0,589 -0,01 0,14

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,09 0,02 0,001 -0,17 -0,02

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,21 0,02 <0,001 -0,28 -0,13

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,21 0,02 <0,001 -0,29 -0,14

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,47 0,02 <0,001 -0,55 -0,40

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,65 0,02 <0,001 -0,72 -0,57

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,89 0,02 <0,001 -4,97 -4,80

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,89 0,02 <0,001 -4,97 -4,80

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,90 0,02 <0,001 -4,99 -4,81

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,86 0,02 <0,001 -4,93 -4,79

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,89 0,02 <0,001 -4,96 -4,81

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,89 0,02 <0,001 -4,96 -4,81

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,61 0,02 <0,001 -4,68 -4,53

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,83 0,02 <0,001 -4,90 -4,75

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,07 0,02 <0,001 -5,15 -5,00
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Tabela A.52 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Ppico entre 

os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
Comparações múltiplas de Bonferroni 

Centímetro por água (cmH2O) 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% 0,02 0,02 >0,999 -0,06 0,11

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,10 0,02 <0,001 0,03 0,17

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,06 0,02 0,792 -0,13 0,01

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,17 0,02 <0,001 -0,24 -0,10

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,18 0,02 <0,001 -0,25 -0,11

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,44 0,02 <0,001 -0,51 -0,37

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,61 0,02 <0,001 -0,68 -0,54

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,85 0,02 <0,001 -4,93 -4,77

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,85 0,02 <0,001 -4,93 -4,77

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,86 0,02 <0,001 -4,95 -4,78

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,82 0,02 <0,001 -4,89 -4,75

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,85 0,02 <0,001 -4,92 -4,78

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,85 0,02 <0,001 -4,92 -4,78

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,57 0,02 <0,001 -4,64 -4,50

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,79 0,02 <0,001 -4,86 -4,72

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,04 0,02 <0,001 -5,11 -4,97

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,08 0,02 0,037 0,00 0,15

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,08 0,02 0,020 -0,15 0,00

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,19 0,02 <0,001 -0,27 -0,12

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,20 0,02 <0,001 -0,27 -0,12

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,46 0,02 <0,001 -0,53 -0,38

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,63 0,02 <0,001 -0,71 -0,56

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,87 0,02 <0,001 -4,96 -4,79

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,87 0,02 <0,001 -4,96 -4,79

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,89 0,02 <0,001 -4,97 -4,80

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,85 0,02 <0,001 -4,92 -4,77

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,87 0,02 <0,001 -4,95 -4,80

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,87 0,02 <0,001 -4,95 -4,80

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,59 0,02 <0,001 -4,67 -4,52

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,81 0,02 <0,001 -4,89 -4,74

PSV=10*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,06 0,02 <0,001 -5,13 -4,98

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,15 0,02 <0,001 -0,21 -0,09

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,27 0,02 <0,001 -0,33 -0,21

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,27 0,02 <0,001 -0,33 -0,21

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,53 0,02 <0,001 -0,59 -0,47

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,71 0,02 <0,001 -0,77 -0,65

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,95 0,02 <0,001 -5,02 -4,87

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,95 0,02 <0,001 -5,02 -4,88

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,96 0,02 <0,001 -5,04 -4,89

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,92 0,02 <0,001 -4,98 -4,86

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,95 0,02 <0,001 -5,01 -4,89

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,95 0,02 <0,001 -5,01 -4,89

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,67 0,02 <0,001 -4,73 -4,61

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,89 0,02 <0,001 -4,95 -4,83

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -5,13 0,02 <0,001 -5,19 -5,07

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,11 0,02 <0,001 -0,17 -0,05

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,12 0,02 <0,001 -0,18 -0,06

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,38 0,02 <0,001 -0,44 -0,32

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,55 0,02 <0,001 -0,61 -0,49

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,79 0,02 <0,001 -4,87 -4,72

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,79 0,02 <0,001 -4,86 -4,72

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,81 0,02 <0,001 -4,88 -4,73

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,77 0,02 <0,001 -4,83 -4,71

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,79 0,02 <0,001 -4,85 -4,73

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,79 0,02 <0,001 -4,85 -4,73

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,51 0,02 <0,001 -4,57 -4,45

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,73 0,02 <0,001 -4,79 -4,67

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,98 0,02 <0,001 -5,04 -4,92

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% -0,01 0,02 >0,999 -0,07 0,05

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,27 0,02 <0,001 -0,33 -0,21

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,44 0,02 <0,001 -0,50 -0,38

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,68 0,02 <0,001 -4,75 -4,61

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,68 0,02 <0,001 -4,75 -4,61

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,69 0,02 <0,001 -4,77 -4,62

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,65 0,02 <0,001 -4,71 -4,59

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,68 0,02 <0,001 -4,74 -4,62

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,68 0,02 <0,001 -4,74 -4,62

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,40 0,02 <0,001 -4,46 -4,34

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,62 0,02 <0,001 -4,68 -4,56

PSV=10*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,87 0,02 <0,001 -4,93 -4,81
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Tabela A.52 - (Continuação). Resultado das comparações múltiplas do Ppico entre 

os fatores PSV, intensidade e amplitude. 

 
   Centímetro por água (cmH2O) 

 

Inferior Superior

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,26 0,02 <0,001 -0,32 -0,20

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,43 0,02 <0,001 -0,49 -0,37

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,67 0,02 <0,001 -4,75 -4,60

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,67 0,02 <0,001 -4,74 -4,60

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,69 0,02 <0,001 -4,76 -4,61

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,65 0,02 <0,001 -4,71 -4,59

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,67 0,02 <0,001 -4,73 -4,61

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,67 0,02 <0,001 -4,73 -4,61

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,39 0,02 <0,001 -4,45 -4,33

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,61 0,02 <0,001 -4,67 -4,55

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,86 0,02 <0,001 -4,92 -4,80

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,17 0,02 <0,001 -0,23 -0,11

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,41 0,02 <0,001 -4,49 -4,34

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,41 0,02 <0,001 -4,48 -4,34

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,43 0,02 <0,001 -4,50 -4,35

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,39 0,02 <0,001 -4,45 -4,33

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,41 0,02 <0,001 -4,47 -4,35

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,41 0,02 <0,001 -4,47 -4,35

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -4,13 0,02 <0,001 -4,19 -4,07

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,35 0,02 <0,001 -4,41 -4,29

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,60 0,02 <0,001 -4,66 -4,54

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% -4,24 0,02 <0,001 -4,31 -4,17

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% -4,24 0,02 <0,001 -4,31 -4,17

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -4,25 0,02 <0,001 -4,33 -4,18

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% -4,21 0,02 <0,001 -4,27 -4,15

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -4,24 0,02 <0,001 -4,30 -4,18

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -4,24 0,02 <0,001 -4,30 -4,18

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% -3,96 0,02 <0,001 -4,02 -3,90

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -4,18 0,02 <0,001 -4,24 -4,12

PSV=10*Intensidade=-11*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -4,43 0,02 <0,001 -4,49 -4,37

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% 0,00 0,02 >0,999 -0,08 0,08

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,01 0,02 >0,999 -0,10 0,07

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,03 0,02 >0,999 -0,05 0,10

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,00 0,02 >0,999 -0,07 0,07

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,00 0,02 >0,999 -0,07 0,07

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,28 0,02 <0,001 0,21 0,35

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,06 0,02 0,695 -0,01 0,13

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,19 0,02 <0,001 -0,26 -0,11

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% -0,01 0,02 >0,999 -0,10 0,07

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,03 0,02 >0,999 -0,04 0,10

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,00 0,02 >0,999 -0,07 0,07

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,00 0,02 >0,999 -0,07 0,07

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,28 0,02 <0,001 0,21 0,35

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,06 0,02 0,429 -0,01 0,13

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,19 0,02 <0,001 -0,26 -0,12

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% 0,04 0,02 >0,999 -0,03 0,12

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% 0,01 0,02 >0,999 -0,06 0,09

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,01 0,02 >0,999 -0,06 0,09

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,29 0,02 <0,001 0,22 0,37

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,07 0,02 0,045 0,00 0,15

PSV=15*Intensidade=-3*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,17 0,02 <0,001 -0,25 -0,10

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% -0,03 0,02 >0,999 -0,09 0,03

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% -0,03 0,02 >0,999 -0,09 0,03

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,25 0,02 <0,001 0,19 0,31

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,03 0,02 >0,999 -0,03 0,09

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,21 0,02 <0,001 -0,27 -0,15

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% 0,00 0,02 >0,999 -0,06 0,06

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,28 0,02 <0,001 0,22 0,34

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,06 0,02 0,037 0,00 0,12

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,19 0,02 <0,001 -0,25 -0,13

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% 0,28 0,02 <0,001 0,22 0,34

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% 0,06 0,02 0,037 0,00 0,12

PSV=15*Intensidade=-7*Amplitude=15% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,19 0,02 <0,001 -0,25 -0,13

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% -0,22 0,02 <0,001 -0,28 -0,16

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=5% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,47 0,02 <0,001 -0,53 -0,41

PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=10% vs PSV=15*Intensidade=-11*Amplitude=15% -0,25 0,02 <0,001 -0,31 -0,19

Comparações múltiplas de Bonferroni
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ANEXO B 

 

 

 
Figura B.9 - Esforço perdido na combinação do PSV de 20cmH2O, nas intensidades de 

esforço -3 cmH2O e -7 cmH2O, na amplitude de 5%. 
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Figura B.16 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o VCexp. 
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Figura B.17 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o VCexp por intensidade de 

esforço. 
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Figura B.18 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o VCexp por amplitude de esforço. 
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Figura B.19 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o VCexp por valor do modo PAV+. 
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Figura B.21 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Tinsp. 
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Figura B.22 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Tinsp por intensidade de esforço. 
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Figura B.23 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Tinsp por amplitude de esforço. 
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Figura B.24 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Tinsp por valor do modo PAV+. 
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Figura B.26 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Pico de fluxo inspiratório. 
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Figura B.27 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Pico de fluxo inspiratório por 

intensidade de esforço. 
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Figura B.28 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Pico de fluxo inspiratório por 

amplitude de esforço. 
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Figura B.29 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Pico de fluxo inspiratório por 

valor do modo PAV+. 
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Figura B.31 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Ppico. 
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Figura B.32 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Ppico truncados em (-5; 5). 
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Figura B.33 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Ppico por intensidade de esforço 

e valores truncados em (-5; 5). 
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Figura B.34 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Ppico por amplitude de esforço 

e valores truncados em (-5; 5). 
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Figura B.35 - Gráficos de resíduos do modelo ajustado para o Ppico por valor do moda PAV+ 

e valores truncados em (-5; 5). 
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